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Povijest revizija

Dokument Datum
Broj dokumenta Kolovoz
1000000067940 2026
v10
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Opis promjene

Azurirano sljedece:

o Uvod u web korisni¢ko sucelje.

o Prikaz statusa sustava i upozorenja na nadzornoj
ploci.

» Popis naziva lokalne mape diska.

» Map Server Drives za Onsite Server.

Dodano sljedede:

o AZurirajte posluzitelj.
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Broj dokumenta Lipanj
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Opis promjene

Azurirano sljedece:

Tekst poziva na grafickom prikazu Pregleda
arhitekture

Opis uzorka objekta upravljanja serijama.
Upute za uzorke prenesene tijekom izolacije
plazme.

Upute za oprez ukljuCuju ponovno koristenje
crti¢nog koda i grupiranje uzoraka.

Dodano sljedede:

Pojasnjenje da redoslijed uzoraka nije provjeren
od strane Workflow Managera.

Zahtjevi za polje Naziv obrade u uputama za
Local Run Manager.

Pogledajte Korisnicki prirucnik za softver
Sequencing Analysis Viewer za smjernice za
tumacenje mjernih podataka kontrole kvalitete.
Upute za podesSavanje potrebne za ponovno
testiranje nakon kvara serije.

Informacije o objasnjenju i rjieSavanju problema
za novu pogresku kontaminacije razine plocice.
Upute za napajanje sustava.

Pojasnjenje u vezi s razmatranjem okolisa.
Informacije u dodatnom izvje$¢u metrike o
gornjim i donjim granicama NES-a u pogledu
kvara iFACT-a.

Zamijenjene sve instance uredaja za sekvenciranje
sustavom za sekvenciranje nove generacije ili
sustavom za sekvenciranje.

Uklonjeni su opisi listova uzoraka za hibridne serije
radi uskladivanja s funkcijama softvera.
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Opis promjene

Izmijenjene su mogucnosti konfiguracije
posluzitelja radi poboljSanja sigurnosti. Za
promjenu lozinke za automatizaciju na platformi
ML-STAR potrebna je terenska Illumina posjeta
terenskog servisnog osoblja tvrtke Illumina.
Pojasnjene su smjernice za dodavanje informacija
za crti¢ni kod radi unosa listova s uzorcimai za
prijenos listova s uzorcima za hibridne serije.
AZurirane su smjernice za stvaranje korisni¢kog
imena.

Iz uputa za konfiguriranje posluzitelja uklonjena je
referenca na polje Network Password (Mrezna
lozinka).

Azuriran je primjer naveden za anomaliju
djelomi¢ne delecije ili dupliciranja.

Dodano je pravilo rasporedivanja za polje anomaly_
description (opis anomalije). Za anomalije u istom
kromosomu, aneuploidije cijelog kromosoma
prethode djelomi¢nim delecijama ili dupliciranjima.
U izvjeSéa o rezultatima, obavijestima i postupku
dodani su stupci Type (Vrsta) i Regex (Regularni
izraz).

Azurirane su re¢eni¢ne konstrukcije radi vecée
jasnoce.

Azurirana adresa ovlastenog predstavnika za EU.



Vodi¢ za softver VeriSeq NIPT Solution v2 - IVD

Dokument Datum
Broj dokumenta Rujan

1000000067940 2020.

v05

Broj dokumenta VeljaCa
1000000067940 2020.

v04

Broj dokumenta 1000000067940 v10
ZA IN VITRO DIJAGNOSTIKU.

Opis promjene

Dodane upute za nove znacajke Sifriranja
sigurnosne kopije i mrezne lozinke.

AZuriran odjeljak Preuzimanje i instalacija
certifikata uz detaljnije upute.

Dodan korak unosa mrezne lozinke i podsjetnik
za generiranje certifikata u odjeljak Konfiguracija
posluzitelja za Workflow Manager.

AZzuriran odjeljak Mapiranje posluziteljskih
pogona kako bi se nhaglasilo da samo
administrator ima dozvole te azurirana
kompatibilnost verzije SMB-a.

Dodana referenca na Sifriranje pri sigurnosnom
kopiranju u odjeljak Arhiviranje podataka za
lokalni posluzitelj.

Dodana napomena u uvod u web-sucelje
softvera za analizu u kojoj se navodi da se
softveru ne moze pristupati putem mobilnih
uredaja.

Dodane objasnjavajuée napomene o
prebacivanju izlaznih rezultata u NIPT izvje$¢u u
verzal.

Azurirano predstavljanje informacija o moguc¢im
vrijednostima radi laks$e Citljivosti ljudima u
odjeljku Izvjes$éa o rezultatima i obavijestima.
AZurirane konvencije za imenovanje za
Workflow Manager tako da dosljedno prikazuju
pun naziv softvera VeriSeq NIPT Workflow
Manager.

Azurirane teme Ulaz lista uzorka i Prijenos lista
uzorka kako bi se objasnilo ograni¢enje
funkcionalnosti pri prijenosu lista uzorka.
Azurirane adrese australskog sponzora i tvrtke
lllumina Nizozemska.

Vi
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Opis promjene

» Dodan odjeljak Pojedinosti o okruzenju za
VeriSeq Onsite Server v2.

e AZurirano predstavljanje rezultata anomalija
spolnih kromosoma u odjeljku Izvje$éa o
rezultatima i obavijestima Dodatka B tako da
odgovara predstavljanju u NIPT izvjesdu.

Dodane pojedinosti NIPT izvjeséu i dodatnom

izvjescu radi uskladivanja s materijalima za obuku.

Predstavljanje Priru¢nika za upotrebu softvera
VeriSeq NIPT Solution v2 za korisni¢ku upotrebu.

Prvo izdanje samo za internu upotrebu
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VeriSeq NIPT Solution v2

Uvod

VeriSeq NIPT Solution v2 je in vitro dijagnostiCki test namijenjen za probir-na temelju sekvenciranja radi
prepoznavanja fetalnih aneuploidija iz uzoraka majc¢inske periferne pune krvi trudnih zena gestacijske
dobi najmanje 10 tjedana. Test nudi dvije moguénosti odabira vrste probira: osnovni i na razini genoma.
Osnovni probir nudi informacije o statusu aneuploidije samo za kromosome 21, 18, 13, X i Y. Probiri na
razini genoma prepoznaju djelomi¢ne delecije i dupliciranja za sve autosome i stanje aneuploidije za sve
kromosome. Obje vrste probira nude mogucénost zahtjeva za otkrivanje aneuploidije spolnih kromosoma
(SCA). U slucaju obje vrste probira ovaj se proizvod ne smije upotrebljavati kao isklju€iv temelj za
dijagnozu ili druge odluke o upravljanju trudno¢om.

Arhitektura sustava VeriSeq NIPT Solution v2 sastoji se od sljedecih komponenti:

VeriSeq NIPT Microlab STAR (ML STAR) — automatizirani instrument za rukovanje tekuéinama koji
koristi VeriSeq NIPT Workflow Manager i Komplet za pripremu uzoraka za VeriSeq NIPT s za
pripremu i pradenje uzoraka biblioteke. ML STAR koristi VeriSeq NIPT Assay Software v2 za
pripremu uzoraka namijenjenih za analizu, u skladu s Uputama za uporabu navedenima u
Informativni pregled softvera VeriSeq NIPT Solution v2 (broj dokumenta: 1000000078751).

Instrument za sekvenciranje nove generacije — instrument za sekvenciranje na razini genoma koji
nudi generiranje klastera na instrumentu i sekvenciranje. Kontrolni softver instrumenta za
sekvenciranje nudi korake za postavljanje obrade sekvenciranjem i generira ocitanja dobivena
sekvenciranjem za sve uzorke u kvantificiranom skupu biblioteke.

VeriSeq Onsite Server v2 - posluzitelj koji hostira VeriSeq NIPT Assay Software v2 i pohranjuje
podatke za analizu podataka dobivenih sekvenciranjem s uparenim krajevima. VeriSeq NIPT Assay
Software stalno nadzire i analizira podatke dobivene sekvenciranjem te izdaje rezultate za uzorke,
izvjesc¢a o postupku i obavijesti.
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Slika 1 VeriSeq NIPT Solution v2 Komponente

N Vs >

VeriSeq NIPT Microlab STAR VeriSeq NIPT Onsite Server
VeriSeq NIPT Workflow Manager ‘ VeriSeq NIPT Assay Software
VeriSeq NIPT Method Alat za rukovanje instru- Alat za rukovanje

mentom za sekvenciranje analizom

Izoliranje plazme Kvantifikacija biblioteke Provjera kompatibilnosti

S Red ¢ekanja na analizu
obrade sekvenciranjem

Izdvajanje cfDNA Stvaranje skupa

Monitor dovrSetka

S Tijek NIPT analize
sekvenciranja

Priprema biblioteke Kontrola kvalitete

I Kontrola kvalitete analize
sekvenciranja

VeriSeq NIPT VeriSeq NIPT
Batch Manager Services
) Korisnicko web-sucelje u;ez'::‘jgri'?g:fﬁ:;ﬁ
N za VeriSeq NIPT Server putem e-poste
Sustav za sekvenciranje nove generacije
Kontrolni softver instrumenta za
sekvenciranje »

o Lokalni disk Baza podataka
Skup za sekvenciranje

Arhitektura sustava

VeriSeq NIPT Solution v2 upotrebljava lokalnu mrezu (LAN) laboratorija da bi svu sustavnu opremu
povezao na istu podmrezu (subnet). Upotreba LAN-a omogucuje fleksibilan smjestaj opreme i prosirenje
propusnosti povezivanjem dodatnih instrumenta i/ili ML STAR radnih stanica. Sljedeca ilustracija pruza
pregled arhitekture sustava.
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Slika 2 VeriSeq NIPT Solution v2 Pregled arhitekture
Laboratorijski
LAN

Informacije/podaci
o pripremi uzoraka

Workflow
Manager

Generiranje podataka

Instrument za dobivenih sekvenciranjem
sekvenciranje e
nove generacije
= Prikaz NIPT izvje3¢a / pristup

korisnickom web-sucelju
NIPT posluZzitelja

o Pohrana podataka
<l . /,ﬂ dobivenih sekvenciranjem

(Preporutuje se)
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VeriSeqg NIPT Workflow Manager
Uvod

VeriSeq NIPT Workflow Manager je instaliran na ML STAR i predstavlja jednostavno i intuitivno graficko
korisni¢ko sucelje koje automatizira pripremu uzoraka krvi u skladu sa VeriSeq NIPT Solution v2.
VeriSeq NIPT Workflow Manager odrzava podatkovnu vezu s VeriSeq Onsite Server v2 radi obrade i
pohrane podataka, pra¢enja uzoraka i provedbe logike tijeka rada.

VeriSeq NIPT Workflow Manager nudi pristup trima razli¢itim softverskim modulima poznatim i kao
metode:

* VeriSeq NIPT Method
* VeriSeq NIPT Batch Manager
* VeriSeq NIPT Services

VeriSeq NIPT Method

VeriSeq NIPT Method (Method) usmjerava automatsku obradu uzoraka na ML STARML STAR. Ta

metoda prolazi sliedede korake obrade:

* lzolacija plazme - prenosi 1 mlizolirane plazme iz epruvete za prikupljanje krvi. Logika procesa
stvara seriju u VeriSeq NIPT Assay Software. Svaka serija sadrzi podatke o uzorku, ukljuéujuci
crtié¢ni kod uzorka, vrstu uzorka, vrstu probira, poloZaj jazice i zastavicu za izvje$éivanje o spolu.

* lzdvajanje DNA bez stanica (cfDNA) — proc¢is¢ava cfDNA iz 900 pl plazme.

* Priprema biblioteke — stvara biblioteke iz pro¢is¢ene cfDNA spremne za sekvenciranje. Biblioteke
uklju€uju jedinstvene indekse za svaki uzorak u seriji.

* Kvantifikacija biblioteke — odreduje koncentraciju cfDNA pomodu interkalirajuée fluorescentne boje
u formatu mikroplocCice s 384 jazice. PlocCica sadrzi oznacenu standardnu krivulju za DNA i duplikate
svakog uzorka u seriji. Sustav koristi neobradena ocitanja fluorescencije s Citaca mikroplocica i
izraCunava koncentracije uzoraka na temelju standardne krivulje.

* Stvaranje skupova i normalizacija — kombinira biblioteke u pojedinacne skupove radi sekvenciranja.
Sustav koristi prethodno odredene koncentracije za izraCunavanje odgovarajucih prijenosa svakog
uzorka u epruvetu skupa. Epruveta serije spremna je za sekvenciranje.

Broj dokumenta 1000000067940 v10
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VeriSeq NIPT Batch Manager

VeriSeq NIPT Batch Manager upravlja statusom uzoraka, serija i skupova putem korisni¢kog sucelja.
Sustav omoguduje praéenje uzoraka na raznim sustavima za rukovanje tekuéinama i instrumentima za
sekvenciranje te kroz tijek analize. Dodatne informacije o postupcima obrade uzoraka potrazite u
dokumentu Informativni pregled softvera VeriSeq NIPT Solution v2 (broj dokumenta: 1000000078751).

MoZete upravljati uzorcima unutar tijeka rada kroz tri razli¢ite kategorije zvane objektima. Ti su objekti

opisani u sljedecoj tablici.

Rezultat obrade 1 ml uzorka plazme iz jedne epruvete s krvlju. Uzorci se povezuju s

crti€nim kodom na epruveti s krvlju (crti¢ni kod uzorka) i crti€cnim kodom serije.

Objekt  Opis
Uzorak
Serija
pripreme biblioteke.
Skup

PloCica s 24, 48 ili 96 uzoraka koja se obraduje izdvajanjem cfDNA i postupkom

Normalizirana i razrijedena zapremina biblioteka s dvostrukim indeksima spremnih za

obradu uz pomo¢ instrumenta. Svaki skup sadrzi do 48 uzoraka.

U sljededoj su tablici opisane radnje koje je moguce primijeniti na objekte tijekom obrade.

Radnja Objekt
ProglaSavanje  Uzorak
stavke
nevazecom
Serija
Skup

Generirano
izvjesSée
Sample
Invalidation
(Proglasavanje
uzorka
nevazedéim)

Batch
Invalidation
(Proglasavanje
serije
nevazecom)

Pool Invalidation
(Proglasavanje
skupa
nevazecim)
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Opis

Uzorak za koji je korisnik odredio da viSe nije za
obradu. Za uzorke koji su proglaseni nevaze¢ima
ne generira se rezultat testiranja.

Primjer: vidljiva kontaminacija krvnim stanicama
tijekom izolacije plazme.

Serija za koju je korisnik odredio da viSe nije
vazeca. Ako je serija proglasena nevazeéom prije
generiranja skupa, svi se uzorci proglasavaju
nevazecima.

Primjer: ploCica koja je pala ili je njome na neki
drugi nacin nepravilno rukovano.

Skup za koji je korisnik odredio da viSe nije
vazeci. Nakon proglasavanja nevazec¢im dva
skupa svi se uzorci u skupu proglasavaju
nevazecim.

Primjer: cijela koli¢ina skupa koriStena tijekom
dvije neuspjesSne obrade sekvenciranjem.


https://support.illumina.com/downloads/veriseq-nipt-solution-v2-package-insert-1000000078751.html
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Radnja

Neuspjela
kontrola
kvalitete

PoniStavanje

Uredivanje
atributa uzorka

Objekt

Uzorak

Serija

Uzorak

Uzorak

Uzorak

Uzorak

Generirano
izvijeSce
Sample
Invalidation
(Proglasavanje
uzorka
nevazecim)
Batch
Invalidation
(Progladavanje
serije
nevazecom)
Sample
Cancellation
(Ponistavanje
uzorka)

Sex Reporting
(IzvjeScéivanje o
spolu)

Sample Type
(Vrsta uzorka)

Screen Type
(Vrsta probira)

Opis

VeriSeq NIPT Solution v2 automatski je oznacio
uzorak kao nevazeci zbog nezadovoljenja
odredenih mjernih podataka kontrole kvalitete ili
zbog neuspjelog rukovanja teku¢inama koje je
prepoznao sustav.

VeriSeq NIPT Solution v2 automatski je oznacio
cijelu seriju kao nevazedu. Primjer: kvar sustava
tijekom rukovanja tekuc¢inama.

Vodstvo laboratorija oznacilo je uzorak kao
poniSten. Ne generira se rezultat testiranja.

Sex Reporting (Izvjescivanje o spolu) koje je

korisnik oznacio kao Yes (Da), No (Ne) ili SCA.

» Yes (Da) — generira se izvje$ée o spolu uzorka.

» No (Ne) - ne generira se izvje$¢e o spolu
uzorka.

o SCA -generira se samo izvje$ée o
aneuploidijama spolnih kromosoma.

Korisnik oznaCava Sample Type (Vrsta uzorka)
kao Singleton (Jednoplodan), Twin (Blizanacki),
Control (Kontrola) ili No Template Control (NTC,
Kontrola bez predloska). Ozna¢avanje vrste
uzorka izravno utjeCe na analizu testa. Da biste
osigurali da se testiranjem dobivaju to¢ni
rezultati, vrsta uzorka mora biti to¢na.

Korisnik oznacava Screen Type (Vrsta probira)
kao basic (osnovnu) (samo kromosomi 21, 18, 13,
XiY) iligenomewide (na razini genoma) (svi
kromosomi).

Nakon proglasavanja objekta nevazedim, pada na kontroli kvalitete ili radnje ponistavanja objekt se dalje
ne obraduje. Laboratorijski sustavi za upravljanje informacijama (LIMS-ovi) mogu koristiti izvje$¢a o
proglasavanju uzoraka nevazedéima za upucivanje na ponovnu obradu uzorka iz epruvete za prikupljanje

krvi.
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Ulazni list uzorka

Ulazni list uzorka sadrzi informacije o uzorku povezane s pacijentom, uklju€ujuci vrstu uzorka i status
izvjescivanja o spolnim kromosomima. Sustav zahtijeva potpune informacije o uzorku prije generiranja

skupova za sekvenciranje.

Ulazni list uzorka mora biti tekstna datoteka s podacima odvojenim tabulatorom, *.txt. Nazivi stupaca sa
zaglavljem u datoteci moraju se to¢no podudarati s nazivima stupaca sa zaglavljem kako se pojavljujuu

sljedecoj tablici.

Stupac sa Vrsta Jeli
zaglavljem podataka obavezno
batch_name String/prazno  Obavezno
sample_ String Obavezno
barcode

sample_type String Obavezno

Broj dokumenta 1000000067940 v10
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Opis

Predstavlja naziv serije uzorka.

Mora se podudarati s nazivom serije
navedenim u pozivhu metodu (Workflow
Manager) kako bi se potvrdilo da je ulazni list
uzorka povezan s odgovaraju¢om serijom.
Ogranic¢enje duzine je 26 znakova. Stupac
moze ostatati prazan.

Listovi uzorka bez stupca batch_name (Naziv
serije) necde biti prihvadeni.

Crti¢ni kodovi na epruvetama za uzorke krvi
koje se stavljaju u ML STAR.

Ako se kao crti¢ni kod uzorka koriste
cjelobrojne vrijednosti, one ne smiju premasiti
15 znamenki. Alfanumericki crti¢ni kod uzorka
moze sadrzavati najviSe 32 znaka. Koristite
samo brojeve, slova, crtice (-) i donje crte (_). U
crticnom kodu uzorka ne razlikuju se velika i
mala slova. Crti¢ni kodovi u kojima se razlikuju
velika i mala slova ne smatraju se jedinstvenim.
Crti¢ni kod uzorka mora biti jedinstven i ne
smije se razlikovati samo po velikim ili malim
slovima. Na primjer, nazivi uzoraka Uzorak01i
uzorakO01 nisu jedinstveni.

Oznacava vrstu uzorka za analizu.
Dopustene su vrijednosti Singleton
(Jednoplodna trudnoca), Twin (Blizanacka
trudnoda), control (Kontrola) i NTC
(Negativna kontrola).
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Stupac sa Vrsta Jeli Obis

zaglavljem podataka obavezno P

sex_ String Obavezno Oznacdava izvjeScéivanje o spolnim

chromosomes kromosomima fetusa.
Dopustene su vrijednosti yes (Da), no (Ne) i sca
(Izvijesti samo u slu€aju aneuploidija spolnih
kromosoma).

screen_type String Obavezno  Oznadava vrstu probira za analizu. Dopustene

su vrijednosti "basic" (Osnovni) i
"genomewide" (Na razini genoma).

Ulazni list uzorka prenosi se tijekom izolacije plazme ili stvaranja skupova i to se radi pomocu alata
Batch Manager. Sustav ¢e automatski primijeniti crti¢ne kodove, vrstu probira, vrstu uzorka i
izvjeSc¢ivanje o spolu za negativne kontrole. Potrebne su razliite informacije ovisno o tome je li list
uzorka prenesen tijekom izolacije plazme ili stvaranja skupova. Informacije o uzorku potvrduju se
tijekom postupka prijenosa uzorka. Workflow Manager ne provjerava redoslijed uzorka. Uzorci
preneseni tijekom izolacije plazme moraju ukljucivati sve uzorke u seriji osim NTC-a. Tijekom stvaranja
skupova sustav trazi sve informacije o uzorcima koje nedostaju i koje nisu prenesene tijekom izolacije
plazme, Cak i za negativne kontrole (kao $to su spolni kromosom i vrsta probira).

/N OPREZ

Da biste izbjegli pogreske, ne uvrstavajte informacije o uzorku ni retke za negativne kontrole
na listu uzorka tijekom koraka izolacije plazme.

MozZete kontrolirati umetanje uzoraka za sve uzorke u seriji koju je generirao LIMS ili za odredene uzorke
koje je potrebno ponovno testirati. Ako uzorke umecete u svrhe ponovnog testiranja, slobodna mjesta
popunite dostupnim uzorcima.

Odaberite neku od sljededih strategija za upotrebu listova s uzorcima:

* predefinirane serije (koje su stvorene pomocu LIMS-a)

* Ad hoc stvaranje serija— (VeriSeq NIPT Workflow Managerstvorene serije)

Unaprijed definirane serije

Uz pomo¢ LIMS-a mozete stvoriti serije prije poCetka obrade uzoraka. Kod unaprijed definiranih serija
svi su uzorci ve¢ povezani sa serijom prije umetanja u ML STAR. List uzoraka koji se prenosi tijekom
izolacije plazme ukljuCuje svaki uzorak u seriji zajedno sa svim informacijama o uzorcima. Listovi
uzoraka za serije stvorene u LIMS-u moraju obuhvadati vrijednosti u stupcu s ID-om serije.
Uvrstavanjem ID-a serije jamci se da je na pocetku obrade u Workflow Manager ru¢no unesen to¢an
naziv ID-a serije.
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Pristupom s unaprijed definiranim serijama jamci se da su umetnuti to¢ni uzorci jer sustav zahtijeva da
svi uzorci s lista uzoraka budu u seriji. Nisu potrebne nikakve druge informacije. Laboratorij moze
nastaviti do zavrSnog izvje$¢a bez unosa dodatnih podataka.

Znacajke i preduvijeti pristupa s unaprijed definiranim serijama navedeni su u nastavku.

Omogucduje potpunu kontrolu nad sadrzajem serija.
SprjeCava umetanje nezeljenih uzoraka.
Zahtijeva sustav za stvaranje serija iz inventara (napredni LIMS).

Moze od laboratorijskog osoblja zahtijevati dono$enje odgovarajucih uzoraka iz skladista. Moze i
zahtijevati napredni sustav za pohranu uzoraka.

Ad hoc serije

Serije u laboratoriju mozete stvoriti fiziCkim prikupljanjem epruveta s uzorcima i njihovim umetanjem u
ML STAR tijekom izolacije plazme. Nije nuzno prethodno povezivanje uzoraka sa serijom. Vi odluCujete
koji ¢e se uvrstiti u seriju.

Kad to zatrazi Workflow Manager, tijekom izolacije plazme odaberite No Sample Sheet (Bez lista
uzorka). Workflow Manager povezuje umetnute uzorke s ru¢no unesenim ID-om serije i generira
izvjesce o inicijalizaciji serije.

Znacajke ad hoc stvaranja serija i zahtjevi za njega navedeni su u nastavku.

Nije potreban LIMS ni list uzorka.

MozZete izmijeniti izvje$ée o inicijalizaciji serije unosom informacija o vrsti uzorka, vrsti probira i
izvjeScivanju o spolnim kromosomima radi prijenosa tijekom stvaranja skupova. Uzorke mozete
dodati u bilo kojem trenutku.

Nema automatizirane kontrole nad tim koji su uzorci obuhvaceni serijom. Mozete umetnuti nezeljeni
uzorak.

Podaci o uzorcima moraju se prenijeti tijekom stvaranja skupova.

Uredivanje atributa uzorka

Prije pokretanja obrade sekvenciranjem mozete koristiti VeriSeq NIPT Batch Manager da biste
promijenili izvje$¢ivanje o spolnim kromosomima u pojedinom uzorku, vrstu probira i atribute vrste
uzorka.

1.

Pristupite alatu Batch Manager. Pogledajte Pristup alatu Batch Manager na stranici 10 za
pojedinosti.

Unesite ID serije i korisni¢ko ime ili inicijale rukovatelja, a zatim odaberite OK (U redu).
Na dijagramu plocice serije odaberite polozaj jazice povezane s uzorkom.

Provjerite da je prikazan odgovarajudi uzorak, a zatim odaberite atribut vrste uzorka na padajué¢em
popisu Sample Type (Vrsta uzorka).

Odaberite atribut izvjeScivanja o spolu na padaju¢em popisu Sex Reporting (Izvjeséivanje o spolu).
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6. Odaberite atribut vrste probira na padajué¢em popisu Screen Type (Vrsta probira).
7. Odaberite Edit (Uredi).

Proglasavanje uzorka, serije i skupa nevazecima

Ovisno o koraku obrade uzorka, korisnik moze nevazedim proglasiti pojedina¢ni uzorak, seriju ili skup
uzoraka. Nakon proglasavanja nevazecima uzorak, serija ili skup vise se ne obraduju.

U bilo kojem trenutku prije generiranja testnog izvjeSc¢a upotrijebite VeriSeq NIPT Method ili Batch
Manager da biste proglasili nevazedéim jedan uzorak ili viSe njih.

Proglasavanje stavki nevaze¢ima pomocu metode VeriSeq NIPT Method

Da biste uzorke proglasili nevazecim, izvedite sljedece korake tijekom obrade uzoraka.

1. U prozoru Well Comments (Komentari za jazice) na kraju svakog procesa u alatu Workflow Manager
odaberite pojedinacne jazice za odbacivanje, a zatim odaberite OK (U redu).

2. Na padajucim izbornicima odaberite bar jednu opasku ili potvrdite okvir Other (Ostalo) i unesite
komentar.

Potvrdite okvir Fail Sample (Proglasi uzorak nevaljanim) i odaberite OK (U redu).

4. Potvrdite da sustav moze proglasiti uzorak nevaljanim.

Proglasavanje stavke nevazecom pomocu alata Batch Manager

Pomocu alata Batch Manager mozete proglasiti nevazecim sljedece:
* uzorak
* seriju prije dovrSetka koraka stvaranja skupova.

* skup uzoraka nakon dovrSetka koraka stvaranja skupova, a prije generiranja testnog izvjesca.
NAPOMENA Prije pokretanja alata Batch Manager izadite iz svih metoda koje se trenutacno izvode.

Pristup alatu Batch Manager

Da biste pristupili alatu Batch Manager, u€inite nesto od sljededeg:
* U alatu App Launcher odaberite VeriSeq NIPT Batch Manager.

* Naracunalu povezanom s mrezom idite na C:\Program Files
(x86) \HAMILTON\Methods\VeriSegNIPT i otvorite datoteku s metodom alata Batch Manager
(VerisegNIPT Batch Manager.med) pomocu alata Hamilton Run Controller.

Sample Invalidation (Proglasavanje uzorka nevazedéim)

1. Pristupite alatu Batch Manager.
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2. Unesite ID serije i korisniCko ime ili inicijale rukovatelja pa odaberite OK (U redu).
Na dijagramu plocice serije odaberite polozaj jazice povezane s nevazecim uzorkom.

Provjerite da je prikazan odgovarajuci uzorak pa odaberite Invalidate Sample (Proglasite uzorak
nevazecim).

5. Unesite razlog proglasavanja nevazecéim i odaberite Invalidate (Proglasi nevazedim).

Na dijagramu plocice serije uzorak koji je proglasen nevazecim mijenja boju iz zelene u crvenu, dok

se oznaka statusa mijenja iz valid (valjan) u failed (poniSten).

Batch Invalidation (Proglasavanje serije nevaze¢om)

1. Pristupite alatu Batch Manager.

2. Unesite ID serije i korisni€ko ime ili inicijale rukovatelja pa odaberite OK (U redu).

3. Nadijagramu plocice serije odaberite Invalidate Batch (Proglasite seriju nevaze¢om).
4

Unesite razlog proglasavanja nevazecim i odaberite Invalidate (Proglasi nevazedim).
Ako na dijagramu plocCice serije ne postoje valjani skupovi, svi uzorci mijenjaju boju iz zelene u
crvenu. Valjani skupovi u seriji ostaju valjani.

Proglasavanje skupa nevazeéim

1. Pristupite alatu Batch Manager.

2. Unesite ID serije i korisnicko ime ili inicijale rukovatelja te odaberite Pool Manager (Alat za
upravljanje skupovima).

Skenirajte crti¢ni kéd skupa.
4. Unesite korisni¢ko ime ili inicijale rukovatelja te odaberite OK (U redu).

Unesite razlog proglasavanja nevazedim i odaberite Invalidate (Proglasi nevazec¢im).

Prijenos lista uzorka

Putem alata Batch Manager prenesite list uzorka koji sadrzi podatke o uzorku. Uz pomo¢ te znacajke
masovno prenosite ili mijenjajte podatke o uzorcima.

1. Pristupite alatu Batch Manager.

2. Unesite ID serije i korisni€ko ime ili inicijale rukovatelja pa odaberite OK (U redu).
3. Odaberite Upload New Sample Sheet (Prenesi novi list uzorka).

4. Pronadite i odaberite zeljeni list uzorka i odaberite OK (U redu).

Pojedinosti o informacijama koje je potrebno uvrstiti na list uzorka potrazite u Ulazni list uzorka na
stranici 7.
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Sample Cancellation (Ponistavanje uzorka)

Pristupite alatu Batch Manager.
Unesite ID serije i korisni€ko ime ili inicijale rukovatelja pa odaberite OK (U redu).
Na dijagramu plocice serije odaberite polozaj jaZzice povezane s poniStenim uzorkom.

Provjerite da je prikazan odgovarajuci uzorak pa odaberite Cancel Sample (Ponisti uzorak).

o oa WS

Unesite razlog ponistavanja i odaberite Cancel (Ponisti).
Na dijagramu plocCice serije poniSteni uzorak mijenja boju iz zelene u crvenu.

VeriSeq NIPT Services

VeriSeq NIPT Services (Services) obuhvacaju nekoliko alata koji se koriste za konfiguraciju i verifikaciju
instrumenata ML STAR i znac¢ajke Workflow Manager. Ti alati nisu nuzni za uobiCajen rad sustava, ali
mogu biti potrebni kao pomo¢ sluzbi za tehni¢ku podrsku lllumina ili Hamilton pri otklanjanju poteskoca
na sustavu. Ti se alati upotrebljavaju i za prilagodbu parametara sustava uslijed pomaka u gustodi
klastera.

Pokretanje servisa VeriSeq NIPT Services

Prije izvodenja servisa Services zatvorite sve pokrenute metode.
Pristupite servisu VeriSeq NIPT Services uz pomo¢ neke od sljededih metoda:
* U alatu App Launcher odaberite VeriSeq NIPT Services.

* Naracunalu povezanom s mrezom idite na C:\Program Files
(x86) \HAMILTON\Methods\VeriSegNIPT\ i otvorite datoteku s metodom za VeriSeq
NIPT Services (VeriSegNIPT Service.med)pomocu alata Hamilton Run Controller.

Alati servisa Services omogucuju sljedece:

* Individual Tests (PojedinaCna testiranja) — testiranje komponenti koje se koristi za otklanjanje
poteskoca na hardveru ML STAR.

* Service Tools (Alati za servisiranje) — alati koji se koriste za konfiguriranje alata Workflow Manager.

Pojedinac¢na testiranja

Kao pomo¢ pri otklanjanju poteSkoca s hardverom koje se mogu pojaviti u alatu Workflow Manager
mozda c¢e trebati provesti sljedede sustavne testove.

Sustavni test Opis

Barcode/Autoload  Testira pravilnu konfiguraciju platforme sustava, komponente za
automatsko umetanje i funkcionalnosti skeniranja crti¢nog koda.
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Sustavni test

CPAC

BVS Vacuum

Independent
Channel

iSwap

96-Head

Opis
Testira funkcioniranje CPAC-a — sustava grija¢a na platformi. Provjerava i
jesu li pojedinacne jedinice pravilno spojene s kontrolnom kutijom.

Testira funkcioniranje osnovnog vakuumskog sustava na platformi (BVS-
a) radi potvrde da se vakuum moze ukljuciti te da se mogu postiéi radni
tlakovi.

Testira funkcioniranje nezavisnih kanala pipete. Izvodi test zadrzavanja
tekucine da bi se otkrilo kapanje iz kanala pipete i provjerila dosljednost
volumena koji se prenose.

Testira funkcioniranje robotske ruke iSwap i potvrduje glavne polozaje
platforme.

Testira funkcioniranje glave pipete CO-RE 96. Izvodi test zadrzavanja
tekucine da bi se otkrilo kapanje iz kanala pipete i provjerila dosljednost
volumena koji se prenose.

Izvedite pojedinacne testove na sljededi nacin.

1. Odaberite odgovarajudi test koji ¢e se izvesti.

NAPOMENA

Izvedbom testa Full IOQ sekvencijalno se pokrece svih Sest testova.

2. Pratite upute na zaslonu i biljezite opazanja o funkcioniranju opreme, kao i sve sustavne pogreske

koje se jave.

Kad testiranje zavrsi, odaberite Abort (Prekini) da biste izisli iz metode.

Ako se od vas traze zapisnici prac¢enja sustava koji se generiraju tijekom testiranja, zapisnici su

dostupni ovdje: C:\Program Files (x86)\HAMILTON\LogFiles and begin with VeriSegNIPT

Services.
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Alati za servisiranje

Servisni alati omogucuju konfiguraciju alata Workflow Manager i nekih parametara analize.

Sustavni test

Server
Configuration
(Konfiguracija
posluzitelja)

Assay
Configuration
(Konfiguracija
analize)

Deck Teach
Tool (Alat za
pamdcenje
polozaja
platforme)

Opis
Konfigurira i testira vezu izmedu VeriSeq NIPT Workflow Manager i VeriSeq

NIPT Assay Software. Pravilna komunikacija izmedu tih sustava nuzna je za
rad alata Workflow Manager.

Koristi se za ponovno postavljanje zadane koncentracije biblioteke.

Koristi se za izvoz i uvoz poloZaja platforme iz datoteke.

Server Configuration (Konfiguracija posluZitelja)

Ako se mrezna adresa VeriSeq Onsite Server v2 promijeni, usmjerite Workflow Manager na novu adresu

na sljededi nacin:

1. Naizborniku Services Tools (Alati za servisiranje) odaberite Server Configuration (Konfiguracija
posluzitelja).

Azurirajte URL novom adresom Onsite Server.

3. Odaberite Test Connection (Testiraj vezu) da biste poslali testnu poruku.
Ako tu poruku ne primite, obratite se sluzbi za tehni¢ku podrsku lllumina.

4. Na zaslonu System Configuration (Konfiguracija sustava) odaberite OK (U redu), a zatim Apply

(Primijeni) da biste spremili novu adresu.

Kad azurirate mreznu adresu, morate azurirati i SSL certifikat za PC na kojem je pokrenut Workflow
Manager. Pristupite VeriSeq NIPT Assay Software v2 putem ovog raCunala i pogledajte Preuzimanje i

instalacija SSL certifikata na stranici 33.

Samo terenski servisni inZenjeri lllumina mogu aZurirati lozinku za automatizaciju za ML STAR. Prije nego

Sto promijenite lozinku pohranjenu na posluZzitelju putem web-sucelja ¢lan llluminaterenskog servisnog
tima mora posjetiti vasu lokaciju i azurirati ML STAR lozinku za ML STAR. Ako aZurirate lozinku u web-

sucelju posluzitelja, a ne azurirate je na ML STAR, sustav ¢ete uciniti neupotrebljivim.
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Assay Configuration (Konfiguracija analize)

Da biste postavili vrijednosti sljedecéih parametara, moZete koristiti Assay Configuration (Konfiguracija
analize) analize:

* Target Library Concentration (Ciljna koncentracija biblioteke) — postavlja zadanu vrijednost
koncentracije biblioteka u sustav za sekvenciranje skupovima u alatu Workflow Manager. Vrijednosti
koncentracije primjenjuju se od obrade do obrade tijekom postupka stvaranja skupova.Za vise
informacija pogledajte Informativni pregled softvera VeriSeq NIPT Solution v2 (broj dokumenta:
1000000078751).

* Default Sex Chromosome Reporting (Zadano izvje$c¢ivanje o spolnim kromosomima) — odreduje
atribut koji je potrebno dodijeliti uzorcima kada se tijekom pripreme uzorka odabere gumb Use
Default (Koristi zadane vrijednosti). Taj parametar postavite na Yes (Da) ili No (Ne).

* Screen Type (Vrsta probira) — odreduje vrstu probira za uzorak. Taj parametar postavite na Basic
(Osnovni) ili Genomwide (Na razini genoma).

Parametre analize konfigurirajte na sljedeci nacin.
1. Odaberite Assay Configuration (Konfiguracija analize) i konfigurirajte parametre prema potrebi.

* Azurirajte okvir Target Library Concentration (pg/ul) (Ciljna koncentracija biblioteke ((pg/ul)) na
potrebnu vrijednost.

* Azurirajte Default Sex Chromosome Reporting (Zadano izvjeScéivanje o spolnim kromosomima)
na potrebnu vrijednost.
* Azurirajte Screen Type (Vrsta probira) na potrebnu vrijednost.

2. Odaberite Apply (Primijeni).
Deck Teach Tool (Alat za pamcéenje poloZaja platforme)

Tijekom otklanjanja poteskoc¢a mozda ¢ete morati izvesti zapamdcene vrijednosti polozaja. Pomocéu Deck
Teach Tool (Alat za pamcenje polozaja platforme) generirajte popis polozaja s njihovim vrijednostima.

1. Odaberite Deck Teach Tool (Alat za pamcenje polozaja platforme).
2. Odaberite Export (I1zvezi).

3. Pozadanom se koristi navedena lokacija za spremanje izlazne datoteke. Prihvatite zadanu lokaciju
ili odaberite lokaciju za spremanje izlazne tekstne datoteke koja sadrzi zapamdéene polozaje
platforme.

4. Odaberite OK (u redu).

Deck Teach Tool (Alat za pamdenje polozaja platforme) sprema tekstnu datoteku koja sadrzi
vrijednosti svih zapamcenih poloZaja laboratorijske opreme za instalaciju proizvoda Workflow
Manager.

5. Odaberite Cancel (Odustani) da biste se vratili na zaslon Method Selection (Odabir metode).
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Sustav za sekvenciranje nove generacije

Uvod

Sustav za sekvenciranje nove genracije generira oCitanja sekvenciranja za sve uzorke u kvantificiranom
skupu biblioteke i integrira se s VeriSeq NIPT Solution v2 pomocu sustava Onsite Server. Sekvencirane
podatke obraduje rukovatelj analizom VeriSeq NIPT Assay Software.

Uzmite u obzir sljedede prilikom integracije sustava za sekvenciranje nove generacijes VeriSeq NIPT
Solution v2.

* Integraciju spremista podataka.
* Kapacitet propusnosti analize.

* QOgrani€enja mreznog prometa.

Skup za sekvenciranje

VeriSeq NIPT Assay Software zahtijeva sustav za sekvenciranje nove generacije koji moze generirati
podatke na temelju sekvenciranja za pripremljeni skup biblioteke u skladu sa sljededéim specifikacijama:

* Provedba 2 x 36 oc€itanja uparenih krajeva.
* Kompatibilno s prilagodnikima indeksa u sustavu Komplet za pripremu uzoraka za VeriSeq NIPT.
* Dvokanalna kemija.

* Automatsko generiranje datoteka za otkrivanje baze (BCL).

Integracija pohrane podataka

Uobicajena obrada sekvenciranjem za VeriSeq NIPT Solution v2 podatke sustav za sekvenciranje nove
generacije zahtijeva 25 - 30 GB podataka. Stvarna veli€ina podataka moze se razlikovati ovisno o
zavrsnoj gustodi klastera. Onsite Server nudi vise od 7,5 TB prostora za pohranu, Sto je dovoljno za oko
300 obrada sekvenciranjem (7.500 / 25 = 300).

U svrhu pohrane podataka mapirajte sustav za sekvenciranje nove generacije na Onsite Server jedan od
sljedecih nacdina:

* KoriStenje Onsite Server kao privremenog repozitorija podataka. U toj se konfiguraciji instrument
mapira izravno s posluziteljem, a podaci se Cuvaju na lokalnom pogonu.

* U laboratorijima s velikim prometom podataka radije koristite mrezno spremiste (NAS).
Konfiguriranje sustav za sekvenciranje nove generacije tako da ¢uva podatke dobivene
sekvenciranjem izravno na odgovarajucoj lokaciji na NAS-u.
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U takvom okruzenju konfigurirajte Onsite Server da nadzire odgovarajuc¢u lokaciju na NAS-u, ¢ime
ée posluzitelj nadzirati naredne obrade sekvenciranjem. MoZe se dodati viSe sustava za

sekvenciranje nove generacije kako bi se povecéao protok uzorka. Dodatne informacije o tome kako

posluzitelj mapirati s NAS-om potrazite u Upravijanje dijelijenim mreZnim pogonom na stranici 31.

Dodatne informacije o tome kako sustav za sekvenciranje nove generacije mapirati s posluziteljem ili
NAS-om potrazite u korisni¢kom priru¢niku za sustav.

Kapacitet propusnosti analize

Tijek analize VeriSeq NIPT obi¢no obraduje podatke jedne obrade sekvenciranjem otprilike 5 sati.
Prilikom proSirenja kapaciteta laboratorija kad se radi o propusnosti uzoraka imajte na umu da jedan
posluzitelj moZe procesirati maksimalno Cetiri obrade dnevno, Sto znadi ukupno 48 uzoraka x 4 = 192
uzorka dnevno. Ako vas zanimaju dodatna rjeSenja za propusnost, obratite se sluzbi za tehnicku
podrsku lllumina.

Ogranicenja mreznog prometa

VeriSeq NIPT Solution v2 koristi laboratorijsku lokalnu mrezu (LAN) za prijenos podataka izmedu
sustava za sekvenciranje nove generacije,, Onsite Server-a i NAS-a (ako je konfiguriran). Prilikom
prosirivanja radi prijenosa uzoraka razmislite o uvodenju sljedecih infrastrukturnih ograni¢enja u vezi s
prometom:

* Prosjecan prijenos 25 GB podataka generiranih tijekom oko 10 sati predstavlja oko 0,7 MB/s po
sustav za sekvenciranje.

* Laboratorijska infrastruktura moze podrzavatii druge izvore prometa koji se moraju uracunati.

VeriSeq NIPT Local Run Manager

Ako koristite sustav za sekvenciranje nove generacije s modulom VeriSeq NIPT Local Run Manager,
pripremite se za sekvenciranje na sljededi nacin.

1. U VeriSeq NIPT Local Run Manager odaberite Create Run (Stvori obradu).

2. lz padajuceg izbornika odaberite VeriSeq NIPT.

3. Popunite sljededa polja:
* Run Name (must be new and unique) (Naziv obrade (mora biti nov i jedinstven))
* Run Description (optional) (Opis obrade (neobavezno))

* Pool Barcode (Crti¢ni kod skupa)
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/N OPREZ

Barkod skupa koji se unosi u modul Local Run Manager mora se podudarati s barkodom
skupa koji je unijet u Workflow Manager. VeriSeq NIPT Assay Software odbacuje
nepravilne konfiguracije obrade te ¢e mozda biti potrebno ponovno sekvenciranje. Crti¢ni
kodovi skupova moraju biti novi i jedinstveni. Prethodno skenirani crti¢ni kodovi ne mogu
se ponovno upotrijebiti, ak i ako nije doslo do dogadaja grupiranja uzoraka. Ponovno
pokrenute serije zahtijevaju Cistu, neregistriranu epruvetu. Analiza ne¢e uspjeti ako je
crti¢ni kod povezan s prethodno analiziranom serijom ili bilo kojim dogadajem napustenog
stvaranja skupova.

4. Odaberite Save Run (spremi obradu).
Nakon dovrSetka postavljanja obrade mozete pokrenuti obradu putem softvera na instrumentu.
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VeriSeq NIPT Assay Software v2
Uvod

VeriSeq NIPT Assay Software v2 generira statistiCcke podatke za odredivanje broja kopija kromosoma
testiranih uzoraka te odreduje aneuploidiju ha odabranim kromosomima koji se analiziraju. Odabir
kromosoma za analizu ovisi o zZeljenoj vrsti probira: osnovnom (kromosomi 21, 18, 13, X i Y) ili na razini
genoma (svi kromosomi). Kad odaberete moguénost probira na razini genoma, softver testira i
prisutnost supkromosomskih podrucja s povedéanim ili smanjenim brojem kopija u autosomu. Instrument
za sekvenciranje nove generacije generira ulazne podatke za analizu u obliku ocitanja s 36 baze s
uparenim krajevima.

VeriSeq NIPT Assay Software v2 radi na VeriSeq Onsite Server v2. Onsite Server je srediSnja
komponenta VeriSeq NIPT Solution v2 i djeluje kao spojna to¢ka izmedu VeriSeq NIPT Workflow
Manager, i sustav za sekvenciranje nove generacije korisnika.

VeriSeq NIPT Assay Software usporeduje oCitanja s referentnim humanim genomom i analizira ocitanja
koja su u skladu s jedinstvenom lokacijom ili mjestom u genomu. VeriSeq NIPT Assay Software izostavlja
duplicirana o€itanja i mjesta koja su povezana s visokom varijancom u pokrivenosti u euploidnih
uzoraka. Podaci dobiveni sekvenciranjem normaliziraju se radi dobivanja nukleotidnog sadrzaja i radi
ispravljanja efekata serije i drugih izvora nezeljene varijabilnosti. Informacije o duzini fragmenata cfDNA
dobivaju se iz oCitanja sekvenciranja s uparenim krajevima. VeriSeq NIPT Assay Software odreduje i
statistiCke podatke pokrivenosti sekvenciranja za podrucja za koje se zna da su bogata fetalnom ili
majcinskom cfDNA. Podaci generirani na temelju duzine fragmenata i analize pokrivenosti koriste se za
procjenjivanje fetalne frakcije (FF) za svaki uzorak.

Za svaku odabranu mogucénost probira s testnog izbornika VeriSeq NIPT Assay Software izvjeSéuje je i
prepoznata anomalija. U osnovnom probiru sve su anomalije aneuploidije. U probiru na razini genoma
anomalija moze biti aneuploidija ili djelomi¢na delecija ili dupliciranje.

VeriSeq NIPT Assay Software Komponente

VeriSeq NIPT Assay Software stalno obraduje i nadzire nove podatke za sekvenciranje kako se oni
dodaju u ulaznu mapu na Onsite Server. Kad se prepozna nova obrada sekvenciranjem, aktivira se
sljededi tijek dogadaja.
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Nadzor

Prepoznata nova mapa
s podacima dobivenim
sekvenciranjem

Pretprovjere obrade

sekvenciranjem

Pretprovjera nije
uspjela. Obavijesti
korisnika

.

Sekvenciranje

Cekanje da
sekvenciranje
zavrsi

Isteklo je vrijeme
sekvenciranja.
Obavijesti korisnika

Kontrola kvalitete

Podaci kontrole
kvalitete za obradu
sekvenciranjem

Kontrola kvalitete

sekvenciranja nije

uspjela. Obavijesti
korisnika

Analiza

Stavi obradu
sekvenciranjem u red
&ekanja za analizu

Analiza obrade
(pokusaj ponovno 3
puta ako ne uspije)

Analiza nije
uspjela. Obavijesti
korisnika

IzvjeSéivanje

Generiranje izvje$¢a

IzvjeS¢ivanje nije
uspjelo. Obavijesti
korisnika

1. Monitoring (Nadzor) — unaprijed se provjerava valjanost nove obrade sekvenciranjem. Kada softver
otkrije novu obradu sekvenciranjem, provode se sljedece provjere valjanosti:

a. Provjerava jesu li parametri obrade kompatibilni s o€ekivanim vrijednostima.
b. Povezuje protoc¢nu ¢eliju s poznatom epruvetom postojec¢eg skupa.

c. Provjerava nije li skup prethodno obraden. Sustav ne dopusta ponovne obrade.
Ako bilo koja provjera ne uspije, korisnik se o tome obavjeStava putem sustava obavjeStavanja e-
postom te kroz zapisnik Alerts (Upozorenja) u korisnickom web-sucelju.

2. Sequencing (Sekvenciranje) — stalno nadzire dovrSetak obrade sekvenciranjem. Postavlja se tajmer
koji definira vrijeme u kojem se obrada mora dovrsiti. Ako to vrijeme istekne, korisnik se o tome
obavjeStava putem sustava obavjeStavanja e-poStom te kroz zapisnik Alerts (Upozorenja) u
korisnickom web-sucelju.

3. QC (Kontrola kvalitete) — pregledava datoteke kontrole kvalitete tijekom rada koje generira sustav
za sekvenciranje. VeriSeq NIPT Assay Software provjerava ukupan broj klastera, gustoc¢u klastera i
ocjene kvalitete oCitanja. Smjernice za tumacenje mjernih podataka InterOp QC-a potrazite u
Korisnickom priru¢niku za softver Sequencing Analysis Viewer (broj dokumenta 15020619). Ako se
ne zadovolje kriteriji kontrole kvalitete, korisnik se o tome obavjeStava putem sustava
obavjeStavanja e-poStom te kroz zapisnik Alerts (Upozorenja) u korisnickom web-sucelju.

4. Analysis (Analiza) — upravljanje redom ¢ekanja na analizu za viSe obrada sekvenciranjem koje
generiraju razni instrumenti konfigurirani za rad s posluziteljem. Posluzitelj obraduje jedan po jedan
zadatak analize na temelju principa FIFO (First In, First Out, prvi unutra, prvi van). Nakon uspjesnog
dovrsetka analize pokrede se sljedeéa zakazana analiza u redu ¢ekanja. Ako analiza ne uspije ili joj
istekne vrijeme, VeriSeq NIPT Assay Software automatski ponovno pokrede analizu, i tako
maksimalno tri puta. Nakon svakog neuspjeha korisnik se o tome obavjeStava putem sustava
obavjeStavanja e-poStom te kroz zapisnik Alerts (Upozorenja) u korisnickom web-sucelju.
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5. Reporting (IzvjeSc¢ivanje) — generira se izvjeS¢e koje sadrzi zavrSne rezultate nakon dovrsetka
analize. Ako dode do kvara i izvje$¢a se ne generiraju, korisnik se o tome obavjestava putem
sustava obavjeStavanja e-postom te kroz zapisnik Alerts (Upozorenja) u korisnickom web-sucelju.

VeriSeq NIPT Assay Software Zadaci

VeriSeq NIPT Assay Software obavlja automatizirane zadatke i zadatke koje je inicirao korisnik.

Automatizirani zadaci

VeriSeq NIPT Assay Software izvodi sljedeée automatizirane zadatke:

* Sravnjivanje i pohrana zapisnika o pripremi uzoraka - izraduje skup izlaznih datoteka na kraju
svakog koraka i pohranjuje ih u mapu ProcessLogs (Zapisnici postupaka) smjestenu u mapu Output
(Izlazni podaci). Pogledajte Struktura datoteke s izvjescima na stranici 50 za pregled i /Izvjesca o
procesima na stranici 76 za pojedinosti.

* Generiranje obavijesti o upozorenjima, porukama e-poste i izvjeSéima - nadzire status valjanosti
serije, skupa i uzorka tijekom koraka pripreme uzoraka i kontrole kvalitete podataka dobivenih
sekvenciranjem i rezultata analize po uzorku. Na temelju tih provjera valjanosti softver za analizu
VeriSeq NIPT Assay Software utvrduje treba li nastaviti s postupkom i izvijestiti o rezultatima.
VeriSeq NIPT Assay Software prekida postupak kad se serija ili skup proglase nevazeéima na

temelju rezultata kontrole kvalitete. Korisniku se $alje obavijest putem e-poste, generira se izvje$ée i

biljezi upozorenje u korisnickom sucelju na webu.

* Analiza podataka dobivenih sekvenciranjem — analizira neobradene rezultate dobivene analizom
svakog uzorka multipleksiranog u skupu pomocu integriranog NIPT softvera za analizu. VeriSeq
NIPT Assay Software odreduje rezultate aneuploidije za svaki uzorak. Sustav ne izvjeS¢uje o
rezultatima za uzorke koje je korisnik proglasio nevazec¢imaiili ih je ponistio. Za uzorke koji ne
zadovolje kriterije kontrole kvalitete navodi se izri€it razlog neuspjeha, no rezultati se za takve
uzorke ne objavljuju. Za viSe informacija pogledajte NIPT Report (NIPT izvjesce) na stranici 57.

* Generiranje datoteke s rezultatima — navode se rezultati za uzorke u formatu datoteke s

vrijednostima odvojenim tabulatorom, a ta se datoteka sprema u mapu Output (Izlazne datoteke). Za

viSe informacija pogledajte NIPT Report (NIPT izvjesce) na stranici 57.

* Report generation — VeriSeq NIPT Assay Software generira dodatne informacije o rezultatima,
obavijestiiizvjeSc¢a o postupku. Za viSe informacija pogledajte /zvjesca sustava na stranici 50.
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* Proglasavanje uzorka, skupa i serije nevazecima
— Proglasavanje uzorka nevazecéim — VeriSeq NIPT Assay Software oznacava pojedine
uzorke kao nevazece kad korisnik:
* izri¢ito proglasi uzorak nevazecim.
* proglasi nevaze¢om cijelu plocicu tijekom pripreme biblioteke, a prije stvaranja skupova.
Kad se uzorak oznaci kao nevazeci, automatski se generira izvje$¢e o proglasenju uzorka

nevazecim, procitajte Sample Invalidation Report (Izvjesce o proglasenju uzorka nevazecim) na

stranici 74.

— Generiranje izvjeSca o proglasenju skupa i serije nevazeéima — skupove i serije moze
proglasiti nevazec¢ima samo korisnik. Sustav ne obraduje skupove koji su proglaseni
nevazecima. Skupovi koji su ve¢ stvoreni iz nevazecih serija ne proglasavaju se automatski
nevazecima te ih sustav moze dalje obradivati. No, iz nevazecih se serija ne mogu stvarati
novi skupovi. Kad se skup proglasi nevazecim, sustav stvara izvje$ée o zahtjevu za ponovno
testiranje skupa, i to pod sljedeéim uvjetima:

* Serijaje valjana.
* Nema viSe dostupnih skupova za tu seriju.
* Broj dopustenih skupova iz serije nije potroSen.
Za viSe informacija pogledajte Pool Retest Request Report (Izvjesce o zahtjevu za ponovno
testiranje skupa) na stranici 75.
* Upravljanje ponovnim testiranjem

— Neispravnosti skupova — neispravni skupovi obi¢no su oni koji nisu zadovoljili mjerne
podatke kontrole kvalitete sekvenciranja. VeriSeq NIPT Assay Software ne nastavlja s
obradom neispravnih skupova ako je obrada prekinuta. Posljedica upotrebe alikvota druge
serije s prilagodbama omjera serije u HT1, koncentracije serije ili oboje.

— Neispravnosti uzoraka - softver prema potrebi dopusta ponovno testiranje neispravnih
uzoraka. Neispravni uzorci moraju se inkorporirati u novu seriju i ponovno obraditi kroz
korake analize.

— Ponovne obrade - sustav ne analizira ponovno skupove koji su prethodno obradeni i o njima
je generirano uspjesno izvjesée. Ponovno obradite uzorak tako da ga ponovno stavite na
ploc¢icu u sklopu nove serije.

Korisnicki zadaci

VeriSeq NIPT Solution v2 omogucduje korisnicima obavljanje zadataka kako slijedi.
Pomodu alata Workflow Manager:
* Oznacavanje sljede¢eg kao nevazeceg:

— pojedina¢nog uzorka.

— svih uzoraka u seriji.
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— svih uzoraka povezanih sa skupom.

* (Oznacavanje odredenog uzorka kao ponistenog. VeriSeq NIPT Assay Software zatim u izvje$¢u o
zavrSnim rezultatima oznacava rezultat kao ponisten.

Koristenje VeriSeq NIPT Assay Software:

* Konfiguriranje softvera za instalaciju i integraciju u laboratorijsku mreznu infrastrukturu.

* Promjena konfiguracijskih postavki, poput mreznih postavki, lokacija dijeljenih mapa i upravljanja
korisnic¢kim racunima.

* Prikaz statusa sustava i serija, rezultati i izvje$¢a o obradi serija, zapisnici aktivnosti i revizije te
rezultati analize.

NAPOMENA Moguénostizvodenja zadatka ovisi o korisni¢kim dozvolama. Za vise informacija
pogledajte Dodjela korisnickih uloga na stranici 29.

Alat za rukovanje instrumentom za sekvenciranje

VeriSeq NIPT Assay Software upravlja obradama sekvenciranjem koje generiraju instrumenti za
sekvenciranje putem alata za rukovanje instrumentom za sekvenciranje. On prepoznaje nove obrade
sekvenciranjem, provjerava valjanost parametara obrade i korelira crti¢ni kod skupa s poznatim skupom
stvorenim tijekom postupka pripreme biblioteke. Ako povezivanje nije moguce, generira se obavijest za
korisnika te se zaustavlja obrada sekvenciranjem.

Nakon uspjeSnog dovrSetka provjere valjanosti VeriSeq NIPT Assay Software nastavlja nadzirati jesu li
obrade sekvenciranjem dovrSene. DovrSene obrade sekvenciranjem stavljaju se u red ¢ekanja na
obradu koju treba izvrsiti alat za rukovanje tijekom analize (dodatne informacije potrazite u odjeljku Alat
za rukovanje tijekom analize na stranici 24).

Kompatibilnost obrade sekvenciranjem
VeriSeq NIPT Assay Software analizira samo obrade sekvenciranjem koje su kompatibilne s analiti¢kim

tijekom obrade cfDNA.

Za generiranje odredivanja baza koristite samo kompatibilne metode sekvenciranja i verzije softvera.

NAPOMENA Redovito nadzirite mjerne podatke o peformansama podataka dobivenih
sekvenciranjem da biste se uvjerili da je kvaliteta podataka u okviru specifikacije.

Modul VeriSeq NIPT Local Run Manager konfigurira sekvenciranje pomodu sljedecih parametara
ocitanja:
* obrada uparenih krajeva s o€itanjem u 2 x 36 ciklusa.

* dvostruko indeksiranje s dva ocitanja indeksa u 8 ciklusa.
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Alat za rukovanje tijekom analize

Alat za rukovanje tijekom analize pokrede tijek analize za prepoznavanje aneuploidija. U tom se tijeku
izvode jedna po jedna obrada sekvenciranjem uz prosje€no trajanje manje od 5 sati po skupu. Ako se
tijekom analize skup ne obradi ili se analiza ne dovrsi zbog nestanka struje ili isteka vremena, alat za
rukovanje tijekom analize automatski stavlja obradu ponovno u red ¢ekanja. Ako obrada skupova ne
uspije tri puta za redom, alat za rukovanje tijekom analize oznaCava obradu kao neuspjelu i generira
poruku o pogresci.

Uspjesna analiza pokrece generiranje NIPT izvje$éa. Za vise informacija pogledajte NIPT Report (NIPT

izvjesce) na stranici 57.
Vremenski istek tijeka rada i preduvjeti za pohranu

Analiti¢ki tijek rada za cfDNA podloZan je sljedeéim ograni¢enjima vremena trajanja i skladistenja.

Parametar Zadana vrijednost
Maksimalno vrijeme sekvenciranja 20 sati
Maksimalno vrijeme analize 10 sati

Minimalan privremeni prostor za pohranu 900 GB

Korisnicko web-sucelje

VeriSeq NIPT Assay Software nudi lokalno korisni¢ko web-sucelje koje omogucuje lak pristup

posluzitelju Onsite Server s bilo kojeg mjesta na mrezi. Korisni¢ko web-sucelje nudi sljedece funkcije:

NAPOMENA VeriSeq NIPT Assay Software Web-sucelje softvera za ispitivanje ne podrzava
upotrebu mobilnih uredaja.

* View recent activities (Prikaz nedavnih aktivnosti) — navodi korake dovrSene tijekom izvodenja

analize. Sustav upozorenja putem e-poste obavjeStava korisnika 0 mnogim od tih aktivnosti. Za vise

informacija pogledajte Obavijesti softvera za analizu na stranici 86.

* View errors and alerts (Prikaz pogreSaka i upozorenja) — navodi probleme koji mogu sprijeciti
nastavak analize. Poruke o pogreSkama i upozorenja Salju se korisniku kroz sustav upozorenja
putem e-poste. Za viSe informacija pogledajte Obavijesti softvera za analizu na stranici 86.

* Configure the server network settings (Konfiguracija mreznih postavki posluzitelja) osoblje -
lllumina obi¢no konfigurira mrezu tijekom instalacije sustava. Ako se promijene postavke lokalne
mreze, mozda ¢e biti nuzne neke izmjene. Za vise informacija pogledajte Konfiguriranje postavki
mreZe i posluZitelja na stranici 33.
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* Manage server access (Upravljanje pristupom posluzitelju) — Onsite Server dopusta pristup na
razini administratora i rukovatelja. Te razine pristupa kontroliraju prikaz aktivnosti, upozorenja i
zapisnika pogreSaka te izmjenu mreznih postavki i postavki mapiranja podataka. Za viSe informacija
pogledajte Upravijanje korisnicima na stranici 29.

* Configure sequencing data folder (Konfiguriranje mape s podacima dobivenim sekvenciranjem) —
prema zadanim vrijednostima, na posluzitelj se pohranjuju podaci dobiveni sekvenciranjem. No,
moze se dodati srediSnji NAS da bi se prosirio kapacitet pohrane. Za viSe informacija pogledajte
Mapiranje posluZiteljskih pogona na stranici 42.

* Configure email notification subscribers list (Konfiguracija popisa pretplatnika na obavijesti koje se
Salju putem e-poste) — upravlja popisom pretplatnika koji primaju obavijesti e-poStom s porukama o
pogreskama i upozorenjima u postupku analize. Za viSe informacija pogledajte Konfiguriranje
sistemskih obavijesti putem e-poSte na stranici 34.

* Update the server (Azuriranje posluzitelja) — po potrebi azurira Onsite Server operacijski sustav.
Paketi azuriranja mogu se preuzeti od tvrtke lllumina i primijeniti na posluzitelj. Za viSe informacija
pogledajte AZuriranje posluZitelja na stranici 4 3.

* Reboot or shutdown the server (Ponovno pokretanje ili isklju€ivanje posluzitelja) — ako je potrebno,
ponovno pokrece ili isklju€uje posluzitelj. Ponovno pokretanje ili isklju¢ivanje moze biti nuzno da bi
se primijenile postavke konfiguracije ili u slu€aju kvara posluZzitelja. Za vise informacija, pogledajte
Ponovno pokrenite posluZziteljna stranici 44 i Iskljucivanje posluZitelja na stranici 45.

* Configure database backup encryption (Konfiguracija Sifriranja pri sigurnosnom kopiranju baze
podataka) — omoguduje Sifriranje i postavljanje lozinke za Sifriranje za sigurnosna kopiranaj baze
podataka na posluzitelju. Ta zna¢ajka omogucuje i generiranje privremene nesifrirane sigurnosne
kopije. Za viSe informacija pogledajte Konfiguriranje Sifriranja sigurnosne kopije na stranici 35.

* Configure network passwords (Konfiguracija mreznih lozinki) — postavlja mrezne lozinke za
komunikaciju izmedu posluzitelja i oba uredaja za sekvenciranje sustav za sekvenciranje te

VeriSeq NIPT Microlab STAR instrumenata. Za viSe informacija pogledajte Konfiguriranje mreznih
lozinkina stranici 36.

Licencni ugovor za krajnjeg korisnika

Prilikom prve prijave na web-sucelje od vas se trazi da prihvatite Licencni ugovor za krajnjeg korisnika
(End User License Agreement, EULA). Da biste licencni ugovor preuzeli na svoje racunalo, odaberite
Download EULA (Preuzmi EULA-u). Softver zahtijeva da prihvatite EULA-u prije nastavka rada u web-
sucelju.

Kad prihvatite EULA-u, mozete se vratiti na stranicu EULA-e i ako je to potrebno preuzeti dokument.
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Konfiguriranje korisni¢kog web-sucelja

Odaberite ikonu Settings (Postavke) da biste pristupili padaju¢em popisu konfiguracijskih postavki.
Postavke se prikazuju na temelju korisnic¢ke uloge i povezanih dozvola. Za viSe informacija pogledajte
Dodjela korisnickih uloga na stranici 29.

NAPOMENA Tehni¢ari nemaiju pristup tim funkcijama.

Postavka

User Management
(Upravljanje
korisnicima)

Email Configuration
(Konfiguracija e-
poste)

Change Shared
Folder Password
(Promjena lozinke
za dijeljenu mapu)

Reporting settings
(Postavke
izvjeScivanja)
Reboot Server
(Ponovno
pokretanje
posluzitelja)

Shut Down Server
(Isklju€ivanje
posluzitelja)

Opis
Dodavanije, aktiviranje/deaktiviranje i uredivanje korisnickih vjerodajnica. Samo
servisni inzenjeri i administratori.

Uredivanje popisa pretplatnika na obavijesti koje stizu putem e-poste.

Promjena lozinke korisnika sbsuser za pristup dijeljenim mapama Onsite Server.

Lozinka smije sadrzavati samo alfanumeri¢ke znakove.

Samo servisni inzenjeri ili administratori.

Samo servisni inzenjeri ili administratori.

Samo servisni inzenjeri ili administratori.

Prijava u korisnicko web-sucelje

Prijavite se u VeriSeq NIPT Assay Software sucelje kako slijedi.

1. NaraCunalu povezanom na istu mrezu kao Onsite Server otvorite neki od sljedecih web-

preglednika:

* Chrome v69 ili noviji

* Firefox v62ili noviji

* Internet Explorer v11ili noviji
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2. Unesite IP adresu posluzitelja ili naziv posluzitelja koje ste dobili llluminaprilikom instalacije u obliku
https://<Onsite Server IP address>/login.(eg, https://10.10.10.10/1login).

3. Ako se pojavi sigurnosno upozorenje preglednika, dodajte sigurnosnu iznimku da biste nastavili na
zaslon za prijavu.

Sigurnosno upozorenje upucuje na to da na ra¢unalo nije instaliran SSL (Secure Sockets Layer)
certifikat. Slijedite upute u Preuzimanje i instalacija SSL certifikata na stranici 33 da biste instalirali
ovaj certifikat.

4. Na zaslonu za prijavu unesite korisni¢ko ime i lozinku (uz razlikovanje velikih i malih slova) koje ste
dobili od lllumina i odaberite Log In (Prijava).

NAPOMENA Nakon 10 minuta neaktivnosti softver za analizu VeriSeq NIPT Assay Software
automatski ¢e odjaviti trenutnog korisnika.

Nadzorna plo¢a

Nakon prijave prikazuje se nadzorna VeriSeq NIPT Assay Software v2 plo¢a. Dashboard (Nadzorna
ploca) glavni je navigacijski prozor. Da biste se u bilo kojem trenutku vratili na Dashboard (Nadzorna
plo¢a), na izborniku odaberite moguénost Dashboard (Nadzorna ploca).

Na Dashboard (Nadzorna ploca) se uvijek prikazuje nedavnih 50 zabiljezenih aktivnosti (ako ih ima
manje od 50, tada se prikazuju samo one zabiljezene). Da biste dohvatili prethodnih 50 aktivnostii
pregledali povijest aktivnosti, odaberite Previous (Prethodno) u donjem desnom kutu tablice s
aktivnostima.

Prikaz nedavnih aktivnosti

Na kartici Recent Activities (Nedavne aktivnosti) nalazi se kratak opis nedavnih aktivnosti softvera za
analizu i VeriSeq NIPT Assay SoftwareOnsite Server.

Naziv Opis
When (Kada) Datum i vrijeme aktivnosti.

User Ako je primjenjivo, identificira korisnika koji je izvodio aktivnhost.
(Korisnik)

Subsystem Entitet ili proces koji je izvodio aktivnost, primjerice korisnik, analiza ili
(Podsustav)  konfiguracija.

Details Opis aktivnosti.
(pojedinosti)
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Naziv Opis
Level Razina dodijeljena aktivnosti iz sljedecih mogucnosti:
(Razina)  Activity (Aktivnost) — ukazuje na aktivnost na posluZitelju, poput ponovnog

pokretanja sustava ili prijave/odjave korisnika.

» Notice (Obavijest) — ukazuje na neuspjesno izveden korak. Primjerice,
proglasavanje uzorka nevazecim ili pad na kontroli kvalitete.

» Warning (Upozorenje) — ukazuje da se pojavila pogreska prilikom normalne
izvedbe i pravilnog funkcioniranja hardvera. Primjerice, parametri obrade koji
nisu prepoznatiili analiza koja nije uspjela.

Prikaz nedavnih pogresaka

Na kartici Recent Errors (Nedavne pogreske) nalaze se kratki opisi nedavnih pogresSaka softveraili
posluzitelja.

Naziv Opis
When (Kada) Datum i vrijeme aktivnosti.

User Ako je primjenjivo, identificira korisnika koji je izvodio aktivnost.
(Korisnik)

Subsystem Entitet ili proces koji je izvodio aktivnhost, primjerice korisnik, analiza ili

(Podsustav)  konfiguracija.

Details Opis aktivnosti.

(pojedinosti)

Level Razina dodijeljena aktivnosti iz sljedec¢ih moguénosti:

(Razina) » Urgent (Hitno) - velika hardverska pogreska koja ugrozava rad sustava.
Obratite se lllumina tehni¢koj podrsci.

« Alert (Upozorenje) — pogreska u normalnom radu. Primjerice, kvar diska,
problem s prostorom ili konfiguracijom koji sprje€ava generiranje izvjescaili
obavijesti putem e-poste.

o Error (Pogreska) — sustavna ili pogreska posluzitelja tijekom normalnog rada.
Primjerice, problem s konfiguracijskom datotekom ili kvar hardvera.

Prikaz sistemskih statusa i upozorenja

Na kartici Server Status (Status posluzitelja) prikazuju se sljedeée informacije.
* Date (Datum) —trenutacni datum i vrijeme.

* Time zone (Vremenska zona) — vremenska zona konfigurirana za posluzitelj. Podatak o vremenskoj
zoni koristi se za e-postu, upozorenja te datum i vrijeme izvjesca.

* Hostname (Naziv glavnog ra¢unala) — naziv sustava sastoji se od naziva glavnog racunala mreze i
sustava za nazive domena (DNS-a).
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* Disk space usage (IskoriStenost prostora na disku) — postotak prostora na disku koji je trenutacno u
upotrebi za pohranu podataka.

* Software (Softver) — konfiguracija softvera u skladu s regulativom (npr. CE-IVD).
* Version (Verzija) — VeriSeq NIPT Assay Software v2 verzija.

* Latest Cybersecurity Patch Version (Najnovija verzija zakrpe za kiberneti¢ku sigurnost) — najnovije
azuriranje paketa instalirano na posluzitelju.

U sazetku se moze prikazivati i gumb Server alarm (Alarm posluZitelja) koji utiSava alarm
RAID kontrolera. Taj se gumb prikazuje samo administratorima. Ako pritisnete taj gumb, obratite se
sluzbi za tehni¢ku podrsku lllumina radi dodatne pomodi.

Upravljanje korisnicima

NAPOMENA Samo servisniinZzenjeri i administratori imaju dozvolu za dodavanje, uredivanje ili
brisanje dozvola za tehniare i druge korisnike na njihovoj razini.

Dodjela korisni¢kih uloga

KorisniCke uloge odreduju pristup i prava korisnika da izvode odredene zadatke.

Uloga Opis

Service (Usluga) lllumina terenski servisni inzinjer koji izvodi prvotnu instalaciju i pokretanje
sustava (ukljuéujudi stvaranje administratora). Takoder i otklanja poteskode,
popravlja posluzitelje, postavlja i mijenja konfiguracijske postavke i pruza
softversku podrsku.

Administrator Administrator laboratorija koji postavlja i odrzava konfiguracijske postavke,
administrira korisnike, definira popis pretplatnika na obavijesti koje se Salju e-
postom, mijenja lozinku za dijeljenu mapu te ponovno pokrece i iskljuuje
posluzitelj.

Technician Laboratorijski tehniCar koji prati status i upozorenja sustava.

(Tehnicar)

Dodavanje korishika

Pri prvoj instalaciji lllumina terenski servisni inzenjer dodaje korisnika administratora.
Dodajte korisnika na nacin opisan u nastavku.

1. Na zaslonu User Management (Upravljanje korisnicima) odaberite Add New User (Dodaj novog
korisnika).
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NAPOMENA Sva su polja obavezna.

2. Unesite korisni¢ko ime. Zahtjevi su navedeni u nastavku.
* Samo mali alfanumeri¢ki znakovi (od ado ziod 0 do 9).
* Moraju sadrzavatiizmedu 4 i 20 znakova te najmanje jedan numericki znak.

*  Prvi znak ne moze biti numericki.

NAPOMENA U korisni¢kom se imenu ne razlikuju velika i mala slova.

VeriSeq NIPT Assay Software koristi se korisni¢kim imenima za identifikaciju osoba uklju¢enih u
razliCite aspekte analiticke obrade i interakciju sa VeriSeq NIPT Assay Software.

Unesite korisnikovo puno ime. Puno se ime prikazuje samo na korisnikovu profilu.

4. Unesite i potvrdite lozinku.
Lozinke moraju biti duge 8 - 20 znakova i sadrZavati bar jedno veliko slovo, jedno malo slovo ijedan
numericki znak.

5. Unesite adresu e-poste korisnika.
Za svakog korisnika nuzna je jedinstvena adresa e-poste.

6. Na padaju¢em popisu odaberite Zeljenu korisni¢ku ulogu.

Potvrdite okvir Active (Aktivan) da biste odmah aktivirali korisnika ili ponistite odabir tog okvira da
biste korisnika aktivirali kasnije (tj. nakon obuke).

8. Dvaput odaberite Save (Spremi) da biste spremili i potvrdili promjene.
Novi se korisnik sad pojavljuje na zaslonu User Management (Upravljanje korisnicima).

Uredi korisnike

Uredite podatke o korisnicima na sljedeci nacin.
1. Na zaslonu User Management (Upravljanje korisnicima) odaberite korisni¢ko ime.
2. Uredite podatke o korisniku, a zatim odaberite Save (Spremi).

3. Ponovno odaberite Save (Spremi) da biste potvrdili promjene.
Promjene podataka o korisniku sada se pojavljuju na zaslonu User Management (Upravljanje
korisnicima).

Deaktiviranje korisnika

Deaktivirajte korisnika na sljedeci nacin.
1. Na zaslonu User Management (Upravljanje korisnicima) odaberite korisni¢ko ime.
2. Ponistite okvir Activate (Aktiviraj), a zatim odaberite Save (Spremi).

3. U potvrdnoj poruci odaberite Save (Spremi).
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Na zaslonu User Management (Upravljanje korisnicima) status korisnika mijenja se u Disabled
(Onemoguden).

Upravljanje dijeljenim mreznim pogonom

NAPOMENA Samo servisni inzenjeri iliadministratori imaju dozvolu za dodavanje, uredivanje ili
brisanje lokacija dijeljenih mapa.

Dodavanje dijelienog mreZznog pogona

Konfigurirajte sustav tako da pohranjuje podatke dobivene sekvenciranjem na namjenski NAS umjesto
na posluzitelj povezan sa sustavom za sekvenciranje. NAS ima veci kapacitet za pohranu i stalno
sigurnosno kopiranje podataka.

1. Na Dashboard (Nadzorna plo¢a) odaberite Folders (Mape).
2. Odaberite Add folder (Dodaj mapu).
3. Unesite sljedede podatke koje ste dobili od administratora:
* Location (Lokacija) - puna staza do lokacije NAS-a uklju¢uju¢i mapu u kojoj su pohraneni podaci.
* Username (Korisni¢ko ime) — korisni¢ko ime dodijeljeno posluzitelju Onsite Server Onsite Server
kad pristupa NAS-u.

* Password (Lozinka) — lozinka dodijeljena posluzitelju Onsite Server Onsite Server kad pristupa
NAS-u.

4. Odaberite Save (Spremi).

Odaberite Test (Testiraj) da biste testirali vezu s NAS-om.
Ako povezivanje ne uspije, provjerite naziv posluzitelja, lokacije, korisni¢ko ime i lozinku kod
administratora.

6. Ponovno pokrenite posluzitelj da biste primijenili promjene.

NAPOMENA Dijeljeni mrezni pogon moZe podrzavati samo jednu mapu za podatke dobivene
sekvenciranjem.

Uredivanje dijeljenog mreznog pogona

1. Na Dashboard (Nadzorna plo¢a) odaberite Folders (Mape).
Uredite Location path (Staza do lokacije) i odaberite Save (Spremi).

3. Odaberite Test (Testiraj) da biste testirali vezu s NAS-om.
Ako povezivanje ne uspije, provjerite naziv posluzitelja, lokacije, korisni¢ko ime i lozinku kod
administratora.
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Brisanje dijeljenog mreznog pogona

1. Na Dashboard (Nadzorna plo¢a) odaberite Folders (Mape).

2. Odaberite Location path (Staza do lokacije) koju treba izmijeniti.

3. Odaberite Delete (Izbrisi) da biste uklonili vanjsku mapu za sekvenciranje.

Konfiguracija mreze i postavke certifikata

lllumina terenski servisni inzenjer tvrtke lllumina upotrebljava zaslon Network Configuration
(Konfiguracija mreze) da bi konfigurirao postavke mreZze i certifikata tijekom prvotne instalacije.

NAPOMENA Samo servisni inZzenjeri i administratori imaju dozvolu za mijenjanje postavki mreze i

certifikata.

1. Na Dashboard (Nadzorna plo¢a) odaberite Configuration (Konfiguracija).

2. Odaberite karticu Network Configuration (Konfiguracija mreze) i konfigurirajte mrezne postavke.

3. Odaberite karticu Certification Configuration (Konfiguracija certifikacije) da biste generirali Secure
Sockets Layer (SSL) certifikat.

Konfiguriranje postavki certifikata

Certifikat za Secure Sockets Layer (SSL) podatkovna je datoteka koja omogucuje sigurno povezivanje
Onsite Server s preglednikom.

1. Na kartici Certificate Configuration (Konfiguracija certifikata) konfigurirajte sljedece postavke SSL
certifikata:

Laboratory Email (Adresa e-posSte laboratorija) — adresa e-poste za kontakt laboratorija koji
provodi testiranje (obavezan je valjan format adrese e-poSte).

Organization Unit (Organizacijska jedinica) — odjel.
Organization (Tvrtka ili ustanova) — naziv testnog laboratorija.
Location (Lokacija) — adresa testnog laboratorija.

State (Savezna drzava) — savezna drzava testnog laboratorija.
State (Drzava) — drzava testnog laboratorija.

Certificate Thumbprint (SHA1) (Otisak certifikata (SHA1)) —identifikacijski broj certifikata.
SHA1 osigurava da korisnici ne dobivaju upozorenja o certifikatu prilikom pristupanja softveru

VeriSeq NIPT Assay Software v2. SHA1 pojavljuje se nakon generiranja ili ponovnog generiranja

certifikata. Za viSe informacija pogledajte Ponovno generiranje certifikata na stranici 34.

2. Odaberite Save (Spremi) da biste implementirali unesene promjene.
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Konfiguriranje postavki mreze i posluzitelja

NAPOMENA Koordinirajte sve promjene postavki za mrezu i posluzitelj s administratorom da biste

izbjegli pogreske pri povezivanju s posluZziteljem.

1. Putem kartice Network Configuration (Konfiguracija mreze) konfigurirajte sljede¢e postavke mreze i
postavke Onsite Server:

Static IP Address (Stati¢na IP adresa) — IP adresa za Onsite Server.
Subnet Mask (Maska podmreze) — maska podmreze lokalne mreze.
Default Gateway Address (Adresa zadanog pristupnika) — IP adresa zadanog usmjerivaca.

Hostname (Naziv glavnog racunala) — poseban naziv kojim se referencira Onsite Server na mrezi
(prema zadanim postavkama to je localhost).

DNS Suffix (Nastavak DNS-a) — poseban nastavak DNS-a.
Nameserver 1 and 2 (Posluzitelj naziva 1i 2) - IP adrese ili nazivi DNS posluzitelja.

NTP Time Server 1 and 2 (Posluziteljis vremenom NTP-a 1i 2) — posluzitelji za vremensku
sinkronizaciju protokola mreZznog vremena (NTP).

MAC Address (MAC adresa) — mrezna MAC adresa posluzitelja (samo za Citanje).

Timezone (Vremenska zona) — lokalna vremenska zona posluzitelja.

2. Provjerite jesu li ti unosi tocni, a zatim odaberite Save (Spremi) da biste ponovno pokrenuli
posluzitelj i implementirali unesene promjene.

/N OPREZ

Netocne postavke mogu onemoguditi povezivanje s posluziteljem.

Preuzimanje i instalacija SSL certifikata

Da biste preuzeliiinstalirali SSLcertifikat za VeriSeq NIPT Assay Software v2:

1. Na Dashboard (Nadzorna plo¢a) odaberite Configuration (Konfiguracija).

2. Odaberite karticu Certification Configuration (Konfiguracija certifikacije).

3. Na zaslonu Network Configuration (Konfiguracija mreze) odaberite Download Certificate (Preuzmi
certifikat).
Preuzima se datoteka certifikata root_cert.der.

NAPOMENA Ako se od vas zatrazi da spremite datoteku, odaberite za to neko lako pamtljivo

mjesto. Ako ne Zelite, odaberite zadano mjesto za preuzimanja. Neki preglednici
automatski spremaju datoteku u mapu Preuzimanja.

4. Naracunalu pronadite mapu u koju ste spremili datoteku.
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5. Desnim gumbom misa kliknite datoteku root_cert.der i odaberite Install Certificate (Instaliraj
cerfifikat).

6. Ako se prikaze prozor sa sigurnosnim upozorenjem, odaberite Open (Otvori) da biste otvorili
datoteku.
Otvorit ¢e se ¢arobnjak za uvoz certifikata.

7. U prozoru dobrodoSlice ¢arobnjaka za uvoz certifikata kao mjesto pohrane odaberite Local Machine
(Lokalni stroj), a zatim odaberite Next (Dalje).

8. Odaberite mogucénost Place all certificates in the following store (Stavi sve certifikate u sljedece
spremiste) pa odaberite gumb Browse... (Pregleda;...).

9. U prozoru Select Certificate Store (Odabir spremista certifikata) odaberite Trusted Root
Certification Authorities (Pouzdana tijela za izdavanje korijenskih certifikata) pa odaberite OK (U
redu).

10. Provjerite da je u polju Certificate Store (Spremiste certifikata) prikazano Trusted Root Certification
Authorities (Pouzdana tijela za izdavanje korijenskih certifikata) pa odaberite Next (Dalje).

11. U prozoru Completing the Certificate Import Wizard (DovrSetak Carobnjaka za uvoz certifikata)
odaberite Finish (Zavrsi).

12. Ako se prikaze prozor sa sigurnosnim upozorenjem, odaberite Yes (Da) da biste instalirali certifikat.

13. U dijalodkom okviru za uspjesan izvoz odaberite OK (U redu) da biste napustili Wizard (Carobnjak).

Ponovno generiranje certifikata

NAPOMENA Samo servisniinzenjeri i administratori imaju dozvolu za ponovno generiranje
certifikata i ponovno pokretanje sustava.

Da biste ponovno generirali certifikat nakon promjene postavki mreze ili certifikata:

1. Na zaslonu Network Configuration (Konfiguracija mreze) odaberite Regenerate Certificate
(Ponovno generiraj certifikat).

2. Da biste nastavili, odaberite Regenerate Certificate and Reboot (Ponovno generiraj certifikat i
ponovno pokreni sustav) ili odaberite Cancel (Odustani) da biste izasli.

Konfiguriranje sistemskih obavijesti putem e-poste

VeriSeq NIPT Assay Software v2 komunicira s korisnicima slanjem obavijesti putem e-poSte u vezis
tijekom analize i upozorenja za pogreske ili obavezno djelovanje korisnika. Informacije o obavijestima
putem e-posSte koje Salje sustav potrazite u Obavijesti softvera za analizu na stranici 86.

Pripazite da postavke nezeljene e-poste omogucduju primanje obavijesti putem e-poste od posluzitelja.
Obavijesti putem e-poste Salju se s raCuna pod nazivom VeriSeg@domena za e-podtu kupca<, pri
gemu ><domenu za e-podtu kupca> navodilokalnilT tim prilikom instalacije posluzitelja.
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Stvaranje popisa pretplatnika na e-postu

Obavijesti putem e-poste Salju se prema popisu navedenih pretplatnika.
Navedite popis pretplatnika na sljedeci nacin.

1. Na Dashboard (Nadzorna plo¢a) odaberite ikonu postavki.

2. Odaberite Email Configuration (Konfiguracija e-poste).

3. U polje Subscribers (Pretplatnici) unesite adrese e-poste odvojene zarezima.
Provjerite da su adrese e-poSte to€no unesene. Softver ne provjerava valjanost formata adresa e-
poste.

4. Odaberite Save (Spremi).
Odaberite Send test message (Posalji testnu poruku) da biste generirali testnu poruku e-poste za
popis pretplatnika.
Provjerite mapu s ulaznom e-poStom da biste provjerili da je poruka e-poSte poslana.

NAPOMENA Prije slanja testne poruke pripazite da odaberete gumb Save (Spremi). Slanjem
testne poruke prije spremanja odbacuju se sve promjene.

Konfiguriranje Sifriranja sigurnosne kopije

VeriSeq NIPT Assay Software v2 nudi administratorima omogucivanje ili onemogucivanje Sifriranja
sigurnosne kopije. Administratori mogu i postaviti ili azurirati lozinku za Sifriranje sigurnosne kopije baze
podataka. Ta je lozinka nuzna za vra¢anje baze podataka iz sigurnosne kopije. Pripazite da lozinku
pohranite na sigurno mjesto radi kasnijeg koristenja.

NAPOMENA Samo administratori imaju dozvolu za postavljanje Sifriranja sigurnosne kopije baze
podataka.

Postavite Sifriranje sigurnosne kopije na sljedeci nacin.

—_

Na Dashboard (Nadzorna plo¢a) odaberite ikonu postavki.

2. Odaberite Backup Encryption (Sifriranje sigurnosne kopije).

3. Potvrdite okvir Encrypt Backups (Sifriraj sigurnosne kopije).

4. U polje Encryption Password (Lozinka za Sifriranje) unesite Zeljenu lozinku za Sifriranje.

5. U polje Confirm Password (Potvrdite lozinku) unesite istu lozinku.

6. Odaberite Save (Spremi).
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Generiranje nesifrirane sigurnosne kopije

VeriSeq NIPT Assay Software nudi administratorima generiranje nesifrirane datoteke sigurnosne kopije
koju moze koristiti lllumina sluzba za tehniCku podrsku. NeSifrirana datoteka sigurnosne kopije postoji
samo 24 sata nakon ¢ega se automatski brise.

NAPOMENA Samo administratori imaju dozvolu za generiranje nesifriranje sigurnosne kopije.

Stvorite nesifriranu sigurnosnu kopiju na sljedeci nacin.

1. Na Dashboard (Nadzorna plo¢a) odaberite ikonu postavki.

2. Odaberite Backup Encryption (Sifriranje sigurnosne kopije).

3. Odaberite Generate Unencrypted Backup (Generiraj nesifriranu sigurnosnu kopiju).
4

U prozoru za potvrdu odaberite Yes (Da).
Prikazuje se zaslonska poruka kojom se potvrduje zahtjev za neSifriranu sigurnosnu kopiju.

5. Odaberite OK (u redu).

MozZete potvrditi stvaranje nesifrirane sigurnosne kopije povratkom na upravljacku plo¢u VeriSeq NIPT
Assay Software i prikazom tablice Recent Activities (Nedavne aktivnosti). Nova aktivnost trebala bi
potvrditi uspjeSno stvaranje nesifrirane sigurnosne kopije.

Konfiguriranje mreznih lozinki

Administrator ili lllumina terenski servisni inzenjer na stranici Network Passwords (Mrezne lozinke) moze
konfigurirati lozinke za komunikaciju izmedu lokalnog posluzitelja Onsite Server i VeriSeq NIPT Solution
v2 komponenti.

/N OPREZ

Samo servisni inzenjeri i administratori imaju dozvole za promjenu mreznih lozinki.

Konfigurirajte mreZne lozinke na sljedeci nacin.
1. Na Dashboard (Nadzorna plo¢a) odaberite ikonu postavki.
2. Odaberite Network Passwords (Mrezne lozinke).

3. U polje Sequencer Password (Lozinka za instrumente za sekvenciranje) unesite lozinku za
instrumente za sekvenciranje.

4. U polje Confirm Password (Potvrdite lozinku) ponovno unesite lozinku.

/N OPREZ

Azuriranje lozinke uredaja za sekvenciranje tijekom izvodenja sekvenciranja moze
uzrokovati gubitak podataka.

5. Odaberite Save Sequencer Password (Spremi lozinku za uredaj za sekvenciranje).
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Posluzitelj pohranjuje lozinku za instrument za sekvenciranje. Sve instrumente koji su povezani s
posluziteljem aZurirajte tako da koriste tu lozinku.

6. U polje Password Automation (Lozinka za automatizaciju) unesite lozinku za
VeriSeq NIPT Microlab STAR.

/N OPREZ

AZuriranje lozinke uredaja za automatizaciju tijekom pripreme uzoraka moze uzrokovati
gubitak podataka.

Samo terenski servisni inZenjeri lllumina mogu azurirati lozinku za automatizaciju za

ML STAR. Prije nego §to promijenite lozinku pohranjenu na posluzitelju putem web-sucelja
¢lan llluminaterenskog servisnog tima mora posjetiti vasu lokaciju i azurirati ML STAR
lozinku za ML STAR. Ako aZurirate lozinku u web-sucelju posluZzitelja, a ne aZzurirate je na
ML STAR, sustav éete uciniti neupotrebljivim.

7. ML STARU polje Confirm Password(Potvrdite lozinku) ponovno unesite lozinku.

8. Odaberite Save Automation Password (Spremi lozinku za automatizaciju).
Posluzitelj pohranjuje lozinku za ML STAR. Sve instrumente ML STAR koji su veé povezani s
posluziteljem azurirajte tako da koriste tu lozinku.

Odjava

* U gornjem desnom kutu zaslona odaberite ikonu korisni¢kog profila, a zatim Log Out (Odjava).
Analiza i izvjesCivanje

Nakon prikupljanja podataka dobivenih sekvenciranjem oni se demultipleksiraju, pretvaraju u format
FASTQ, usporeduju s referentnim genomom i analiziraju radi prepoznavanja aneuploidije. U ovom se
odjeljku opisuju razni mjerni podaci koji se utvrduju za svaki pojedinacni uzorak.

Demultipleksiranje i generiranje FASTQ-a

Podaci dobiveni sekvenciranjem pohranjeni u formatu BCL obraduju se softverom za konverziju
bcl2fastq. Softver za konverziju bcl2fastq demultipleksira podatke i pretvara BCL datoteke u
standardne formate datoteka FASTQ za daljnju analizu. Za svaku obradu sekvenciranjem VeriSeq NIPT
Assay Software stvara list uzorka (SampleSheet.csv). Ta datoteka sadrzi informacije o uzorku koje se
daju softveru tijekom postupka pripreme uzorka (preko API-ja softvera). Ti listovi uzoraka sadrze
zaglavlje s informacijama o obradi i opisnike uzoraka obradenih u odredenoj proto&noj celiji.

U sljedecoj tablici navedene su pojedinosti o listu uzorka.
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/N OPREZ

Nemojte mijenjati ni uredivati tu datoteku s listom uzorka. Nju generira sustav i izmjene mogu
uzrokovati nuspojave u kasnijoj obradi, uklju¢ujuéi netoéne rezultate ili neuspjesnu analizu.

Naziv stupca
SamplelD
SampleName
Sample_Plate
Sample_Well
I7_Index_ID
index
[S_Index_ID
index2
Sample_Project

SexChromosomes

SampleType

Opis

Identifikacija uzorka.

Naziv uzorka. Zadano: isti kao SamplelD.

Identifikacija plocCice za odredeni uzorak. Zadano: prazno.
Identifikacija jazice na ploci za odredeni uzorak.
Identifikacija prvog adaptera indeksa.

Sekvenca nukleotida prvog adaptera.

Identifikacija drugog adaptera.

Sekvenca nukleotida drugog adaptera.

Identifikacija projekta za odredeni uzorak. Zadano: prazno.

Analiza koja se odnosi na spolne kromosome. Nesto od sljededeg:

» Yes (Da) —trazi se izvjeScivanje o aneuploidiji spolnih kromosoma i
spolu.

» No (Ne) — ne traZi se izvjeséivanje o aneuploidiji spolnih kromosoma ni
spolu.

o SCA -trazi se izvjeScéivanje o aneuploidiji spolnih kromosoma, a ne trazi
o spolu.

Vrsta uzorka. Nesto od sljedeceq:

 Singleton (Jednoplodna) - trudnoda s jednim embrijem.

o Twin (Blizanac¢ka) — trudnoca s viSe embirija.

» Control (Kontrola) — kontrolni uzorak poznatog spola i klasifikacije
aneuploidije.

o NTC - uzorak s kontrolom bez predloSka (bez DNA).

Kontrola kvalitete sekvenciranja

Mijernim podacima kontrole kvalitete sekvenciranja prepoznaju se proto¢ne ¢elije koje ¢e vrlo vjerojatno
uzrokovati neuspjeh analize. Mjerni podaci o gustodi klastera, postotku oc¢itanja koja prolaze filtar (PF),
pozitivnom pomaku u fazi (prephasing) i negativnhom pomaku u fazi (phasing) opisuju opéenitu kvalitetu
podataka dobivenih sekvenciranjem te su zajednicki brojnim aplikacijama za sekvenciranje nove
generacije. Mjerni podaci o predvidenim poravnatim o€itanjima procjenjuju razinu proto¢ne celije za
dubinu sekvenciranja. Ako podaci niske kvalitete uzrokuju neuspjeh mjernih podataka o predvidenim
poravnatim ocitanjima, zaustavlja se obrada. Za viSe informacija pogledajte Mjerni podaci i ogranicenja
kontrole kvalitete sekvenciranja na stranici 48.
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Odredivanje fetalne frakcije

Fetalna frakcija (FF) odnosi se na postotak DNA bez stanica u optoku u uzorku majcine krvi koji je
dobiven iz posteljice. VeriSeq NIPT Assay Software upotrebljava informacije iz raspodjele veli€ine
fragmenata cfDNA i razlika u genomskoj pokrivenosti izmedu majcine i fetalne cfDNA za izracun
procijenjene vrijednosti FF-a.'

Statisti¢ki podaci koriSteni u zavrsnhom rezultatu

Za sve kromosome podaci o uparenim krajevima dobiveni sekvenciranjem uskladuju se s referentnim
genomom (HG19). Jedinstvena neduplicirana uskladena ocitanja agregiraju se u spremnike od 100 kb.
Odgovarajuci broj spremnika prilagodava se GC utjecaju i u skladu s prethodno utvrdenom genomskom
pokrivenoséu specificnom za podrugje. Uz koriStenje takvih normaliziranih brojeva spremnika statisticki
rezultatiizvode se za svaki autosom usporedbom podrucja pokrivenosti koja mogu biti zahvadéena
aneuploidijom s ostatkom autosoma. Logaritamski omjer vjerojatnosti (LLR) izraCunava se za svaki
uzorak uz uzimanje u obzir tih rezultata utemeljenih na pokrivenosti i odredene fetalne frakcije. LLR je
vjerojatnost da je uzorak zahvacen uz uocenu pokrivenost i fetalnu frakciju u suprotnosti s vjerojatnosti
da je uzorak nezahvaden uz istu uo¢enu pokrivenost. Priizratunu tog omjera uzima se u obzir i
odredena nesigurnost fetalne frakcije. Za daljnje izraCune koristi se prirodni logaritam omjera. Softver za
analizu odreduje LLR za svaki ciljni kromosom i svaki uzorak kako bi se odredila aneuploidija.

Statisti¢ki podaci za kromosome X i Y razlikuju se od statistiCkih podataka koristenih za autosome. Za
fetuse koji su prepoznati kao Zenskog spola SCA prepoznavanja zahtijevaju dogovor oko klasifikacije
prema LLR-u i normaliziranoj kromosomskoj vrijednosti.” Specifi¢ni LLR rezultati izradunavaju se za
[45,X] (Turnerov sindrom) i za [47,XXX]. Za fetuse koji su prepoznati kao muskog roda SCA
prepoznavanje za [47,XXY] (Klinefelterov sindrom) ili [47,XYY] moZe se temeljiti na odnosu izmedu
normalizirane kromosomske vrijednosti za kromosome X i Y (NCV_X i NCV_Y). Uzorci koji pripadaju
muskim fetusima za koje je NCV_X u rasponu opazenom za euoploidne zenske uzorke mogu se odrediti
kao [47,XXY]. Uzorci koji pripadaju muskim fetusima za koje je NCV_X u rasponu opazenom za
euploidne muske uzorke, ali za koje je kromosom Y preizrazen mogu se odrediti kao [47,XYY].

Neke vrijednosti NCV_Y i NCV_X izlaze izvan mogucnosti sustava da odredi SCA. Ti uzorci daju rezultat
Not Reportable (Nije moguce odrediti) za klasifikaciju XY. Autosomski rezultati za takve uzorke daju se
ako su svi drugi mjerni podaci kontrole kvalitete uredni.

1Kim, S.K., et al, Determination of fetal DNA fraction from the plasma of pregnant persons using sequence read
counts, Prenatal Diagnosis Aug 2015; 35(8):810-5. doi: 10.1002/pd.4615

2Bianchi D, Platt L, Goldberg J et al. Genome-Wide Fetal Aneuploidy Detection by Maternal Plasma DNA
Sequencing. Obstet Gynecol. 2012;119(5):890-901. doi:10.1097/a0g.0b013e31824fb482.
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Kontrola kvalitete analize

Mijerni podaci kontrole kvalitete mjerni su podaci koji se racunaju tijekom analize te se koriste za
prepoznavanje uzoraka koji previSe odstupaju od oCekivanog ponasanja. Podaci za uzorke koji ne
zadovolje te mjerne podatke bit ¢e nepouzdanii oznacavaju se kao neuspjeli. Kad uzorci daju rezultate
izvan o€ekivanih raspona za te mjerne podatke, u NIPT izvjes¢u navodi se razlog kontrole kvalitete kao
upozorenije ili uzrok neuspjeha. Procitajte Poruke s argumentacijom kontrole kvalitete na stranici 66 da
biste saznali viSe o tim razlozima kontrole kvalitete.

Kontrola kvalitete NTC uzoraka

VeriSeq NIPT Solution omoguduje dodavanje NTC uzoraka u sklopu obrade. ML STAR moZe generirati
do 2 NTC-a po obradi za serije s 24 i 48 uzoraka te do 4 NTC-a za serije s 96 uzoraka. Bez obzira na to
koliko se NTC uzoraka dodaje, softver provjerava u prosjeku minimalno 4.000.000 jedinstvenih
mapiranih fragmenata po uzorku i po skupu. Stoga nemojte dodavati viSe od 2 NTC uzorka po skupu. Za
viSe informacija pogledajte Mjerni podaci i ograni¢enja kontrole kvalitete sekvenciranja na stranici 48.

Statusi kontrole kvalitete za NTC uzorke su sljedeci.

* NTC sample processing (Obrada NTC uzorka) — prilikom obrade NTC uzorka softver primjenjuje
rezultat kontrole kvalitete PASS (Prolaz) kad je pokrivenost za uzorak mala, kako se i o¢ekuje za
NTC.

* Patient sample as NTC (Pacijentov uzorak kao NTC) — kad se obraduje uzorak pacijenta oznacen
kao NTC, prepoznaje se visoka pokrivenost. Uzorak je oznacen kao NTC, pa softver oznaCava
status kontrole kvalitete uzorka kao FAIL (Pad) uz sljedeci razlog: NTC SAMPLE WITH HIGH
COVERAGE (NTC uzorak s velikom pokrivenoscu).

Kontaminacija razine plocice

Zagadenije razine plocice otkriva se u rezultatima analize utvrdivanjem prisutnosti kromosoma Y za
svaki valjani uzorak koji nijeNTC u skupini koja je proSla kontrolu kvalitete.

Nevazedi uzorciiskljueni su jer se njihovi rezultati ne mogu osloniti na to¢nu indikaciju prisutnosti
kromosoma Y. NTC-ovi su iskljueni jer sva detektirana ocCitanja za te uzorke ukazuju na kontaminaciju
koja nije povezana s agar plo¢ama. Izuzeéa su posebno navedena u NIPT izvje§éu.

Ako se za skup otkrije kontaminacija na razini ploCe, korisnik se o tome obavjeStava putem sustava
obavjeStavanja e-poStom te kroz zapisnik Alerts (Upozorenja) u korisnickom web-sucelju. Obrada se
viSe nece obradivati, a NIPT i dodatna izvje$¢a nece se generirati.
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VeriSeq Onsite Server v2

VeriSeq Onsite Server v2izvodi se operacijski sustav utemeljen na Linuxu i on nudi priblizno 7,5 TB
prostora za pohranu podataka. Uz pretpostavku da se jednom obradom sekvenciranjem generira 25 GB
podataka, posluzitelj moze pohraniti do 300 obrada. Kad minimalan potreban prostor za pohranu vise
nije dostupan, izdaje se automatizirana obavijest. PosluZitelj se instalira na LAN.

Lokalni disk

VeriSeq NIPT Assay Softwarestvara odredene mape na Onsite Server koje su dostupne korisniku. Te se
mape mogu mapirati pomocu protokola za dijeljenje Samba na bilo koju radnu stanicuiili prijenosno
racunalo na lokalnoj mrezi.

Naziv mape Opis Pristup
Input (Ulaz) SadrZi podatke o sekvenciranju koje generira sustav za sekvenciranje Citanje i
nove generacije mapiran na posluzitelj. pisanje.
Output (Izlaz) Sadrzi svaizvje$ca koja je generirao softver. Samo za
Citanje.
Backup Sadrzi sigurnosne kopije baze podataka. Samo za
(Sigurnosna Citanje.
kopija)
Update Lokacija za datoteke paketa azuriranja koje se koriste za zakrpu Citanje i
(Azuriranje) posluzitelja. pisanje.

NAPOMENA Mapiranje lokalnog diska temelji se na protokolu Server Message Block (SMB). Ovaj
softver trenutacno podrzava SMB2 i novije verzije. Posluzitelj zahtijeva SMB prijavu.
Omogudite te verzije na opremi (prijenosno racunalo / radna stanica) koju mapirate.

Lokalnha baza podataka

VeriSeq NIPT Assay Software odrzava lokalnu bazu podataka u kojoj se ¢uvaju podaci o bibliotekama,
obradama sekvenciranjem i rezultatima analize. Baza podataka sastavni je dio VeriSeq NIPT Assay
Software i nije dostupna korisniku. Sustav odrzava automatski mehanizam za sigurnosno kopiranje baze
podataka na Onsite Server. Osim sljedecih procesa same baze podataka, korisnike se poti¢e da redovito
sigurnosno kopiraju bazu podataka na neku vanjsku lokaciju.

* Database backup (Sigurnosno kopiranje baze podataka) — snimka stanja baze podataka automatski
se sprema svaki sat te na dnevnoj, tjednoj i mjesecnoj bazi. Sigurnosne kopije za svaki sat uklanjaju
se nakon stvaranja dnevne sigurnosne kopije. Sli¢no tome, dnevne sigurnosne kopije uklanjaju se
kad je spremna tjedna sigurnosna kopija. Tjedne sigurnosne kopije uklanjaju se kad se stvori
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mjesecna sigurnosna kopija te se Cuva samo jedna mjesecna sigurnosna kopija. Preporucuje se
napraviti automatiziranu skriptu koja ¢e stalno spremati sigurnosne kopije u mapu na lokalnom NAS-
u. Te sigurnosne kopije ne obuhvacaju ulazne i izlazne mape.

NAPOMENA VeriSeq NIPT Assay Software v2 nudi mogucnost Sifriranja sigurnosne kopije baze
podataka. Za viSe informacija pogledajte Konfiguriranje Sifriranja sigurnosne kopije
na stranici 35.

* Database restore (Oporavak baze podataka) — baza podataka moZze se oporaviti na temelju bilo koje
sigurnosne snimke stanja. Oporavke rade isklju€ivo lllumina terenski servisni inzenjeri. Da bi se baza
podataka vratila iz Sifrirane sigurnosne kopije, nuzno je navesti lozinku za Sifriranje. To je lozinka
koja je bila navedena u trenutku sigurnosnog kopiranja.

* Data backup (Sigurnosno kopiranje podataka) — lako se Onsite Server moze koristiti kao glavna
to¢ka pohrane obrada sekvenciranjem, no na njemu se moze €uvati samo oko 300 obrada. Mozete
postaviti stalno automatsko sigurnosno kopiranje podataka na neki drugi uredaj za dugotrajnu
pohranu ili NAS.

* Maintenance (Odrzavanje) — osim sigurnosnog kopiranja podataka, Onsite Server ne zahtijeva

odrzavanje koje bi izvodio korisnik. Azuriranja softvera VeriSeq NIPT Assay Software za analizu ili
samog Onsite Server radi sluzba za tehni¢ku podrsku lllumina.

Arhiviranje podataka

Upoznaijte se sa svojim lokalnim pravilnikom za arhiviranje da biste odredili kako arhivirati ulazne i
izlazne direktorije. VeriSeq NIPT Assay Software nadzire preostali prostor na disku u ulaznom direktoriju
i obavjestava korisnike putem e-poste kad preostali kapacitet za pohranu padne ispod 1 TB.

Ne koristite Onsite Server za pohranu podataka. Prenesite podatke na Onsite Server i arhivirajte prema
redovitom rasporedu.

Uobicajena obrada sekvenciranjem kompatibilna s tijekom rada analize cfDNA zahtijeva 25 - 30 GB za
obrade na sustavu za sustav za sekvenciranje nove generacije. Stvarna veli¢ina mape za obrade ovisi 0
zavrsnoj gustoci klastera.

Arhivirajte podatke samo kad je sustav u stanju ¢ekanja i nema analiza ni obrada sekvenciranjem na
Cekanju.

Mapiranje posluziteljskih pogona

Onsite Server ima Cetiri mape koje se mogu pojedinacno mapirati na bilo koje racunalo sa sustavom
Microsoft Windows:

* input (ulaz) — mapira se na mape s podacima dobivenim sekvenciranjem. Postavite na racunalo
povezano sa sustavom za sekvenciranje. Konfigurirajte sustav za sekvenciranje tako da streama
podatke u ulaznu mapu.
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* output (izlaz) — mapira se na posluziteljska izvje$éa o analizi i izvje$c¢a o postupku analize.
* backup (sigurnosna kopija) — mapira se na datoteke sigurnosne kopije baze podataka.

* update (azuriranje) — zapisuje se na datoteke paketa azuriranja sustava.

NAPOMENA Samo aktivni servisni inzenjeri i administratori imaju dozvolu za mapiranje
posluZziteljskih pogona.

Mapirajte svaku mapu na sljedeci nacin.

1. Prijavite se naracunalo u Onsite Server podmrezi.

2. Desnim gumbom misa kliknite Computer (Racunalo) i odaberite Map network drive (Mapiraj mrezni
pogon).
Na padaju¢em popisu odaberite slovo sa Drive (Pogon).

4. U polje Folder (Mapa) unesite \\<VeriSeq Onsite Server v2 IP adresu>\<naziv mape>.
Npr.:\\10.50.132.92\input.

5. Unesite korisni¢ko ime i lozinku (kao aktivni administrator) za VeriSeq NIPT Assay Software v2.
Uspjesno mapirane mape prikazat ¢e se kao da su postavljene na ra¢unalo. Ako se uloga, aktivni
status ili lozinka administratora promijene, aktivna se veza mapiranog posluzitelja prekida.

NAPOMENA Mapiranje lokalnog diska temelji se na protokolu Server Message Block (SMB). Ovaj
softver trenutacdno podrzava SMB2 i novije verzije. Posluzitelj zahtijeva SMB prijavu.
Omogudite te verzije na opremi (prijenosno rac¢unalo / radna stanica) koju mapirate.

AZzuriranje posluzitelja

NAPOMENA Samo servisniinzenjeri i administratori imaju dozvolu za azuriranje posluzitelja.

Operacijski sustav VeriSeq Onsite Server azurira se instaliranjem datoteka paketa za azuriranje. Ti se
paketi preuzimaju iz tvrtke lllumina i kopiraju u ozna¢enu mapu na internom tvrdom disku posluzitelja
Onsite Server, koja se mapira kao mapa za read/write update (azuriranje ocitanja/pisanja) na
korisnickom disku. Nakon kopiranja datoteka paketi aZzuriranja instaliraju se putem web korisni¢kog
sucelja.

NAPOMENA Datoteke paketa aZzuriranja su kumulativne — Instaliranje najnovijeg paketa azuriranja
primjenjuje sva primjenjiva azuriranja iz prethodnih paketa azuriranja.

Za azuriranje posluzitelja:
1. Provjerite je li azurirana sigurnosna kopija baze podataka dostupna i pohranjena izvan posluzitelja.

2. Preuzmite najnoviju datoteku paketa za azuriranje s portala za sigurnost proizvoda tvrtke lllumina.
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Kopirajte preuzetu datoteku paketa u mapu update (azuriranja).

Na padaju¢em popisu Settings (Postavke) odaberite Update Server (Azuriraj posluzitelj). Prikazuje
se popis dostupnih datoteka paketa, zajedno sa statusom svake datoteke.

Identificirajte potreban paket za aZuriranje na popisu i odaberite Install (Instaliranje) da biste
pokrenuli postupak instalacije.

Unesite razlog azuriranja posluzitelja. Razlog se biljezi radi otklanjanja poteskoca.

Odaberite Install Update Package (Instaliraj paket aZzuriranja). Posluzitelj se iskljuCuje izvan mreze
kako bi instalirao azuriranje. Po dovrSetku instalacije posluzitelj nastavlja s normalnim radom. Verzija

paketa azuriranja prikazana je na kartici Server status (Status posluzitelja) na Dashboard (Nadzorna
plo€a) u Latest Cybersecurity Patch Version (najnovija verzija zakrpe za kiberneti¢ku sigurnost).

/N OPREZ

Tijekom ponovnog pokretanja ne smije biti aktivha obrada sekvenciranjem ni priprema
uzoraka. To bi moglo dovesti do gubitka podataka. Ponovno pokretanje sustava moze
potrajati nekoliko minuta. Laboratorijske aktivnosti planirajte imajuc¢i na umu ponovno
pokretanje.

Ponovno pokrenite posluzitelj

NAPOMENA Samo servisniinzenjeri i administratori imaju dozvolu za ponovno pokretanje

posluZzitelja.

Da biste ponovno pokrenuli posluzitelj:

1.
2.

Na padaju¢em popisu Settings (Postavke) odaberite Reboot Server (Ponovno pokreni posluzitelj).
Odaberite Reboot (Ponovno pokreni) da biste ponovno pokrenuli sustav ili Cancel (Odustani) da
biste izasli bez ponovnog pokretanja.

Unesite razlog isklju€ivanja posluzitelja.

Razlog se biljezi radi otklanjanja poteskoca.

/N OPREZ

Tijekom ponovnog pokretanja ne smije biti aktivha obrada sekvenciranjem ni priprema
uzoraka. To bi moglo dovesti do gubitka podataka. Ponovno pokretanje sustava moze
potrajati nekoliko minuta. Laboratorijske aktivnosti planirajte imajuci na umu ponovno
pokretanje.
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Ciklusiranje napajanja

Za ML STAR i njegove periferne uredaje, na primjer PC, ciklus napajanja vazan je korak odrzavanja kako
bi se osigurao nesmetan rad i sprijeCile pogreske sustava. To je takoder klju¢ni korak na kraju radnog
procesa za iskljucivanje perifernih uredaja kao sto su pumpa ili CPAC sustavi. Kako biste izbjegli
nepotrebno koristenje energije i potencijalne probleme, nemojte ostavljati uklju¢en sustav preko noci
nakon uporabe.

Isklju€ivanje posluzitelja

NAPOMENA Samo servisniinzenjeri i administratori imaju dozvolu za isklju€ivanje posluzitelja.

IskljuCivanje Onsite Server posluzitelja:
1. Na padajué¢em popisu Settings (Postavke) odaberite Shut Down Server (Iskljucivanje posluzitelja).

2. Odaberite Shut Down (Iskljuci) da biste iskljucili Onsite Server ili pak Cancel (Odustani) da biste izisli
bez iskljucivanja.

3. Unesite razlog iskljucivanja Onsite Server.
Razlog se biljezi radi otklanjanja poteskoda.

/N OPREZ

Prilikom isklju¢ivanja posluzitelja ne smije biti aktivha obrada sekvenciranjem ni priprema
uzoraka. U suprotnom bi moglo dodi do gubitka podataka.

Oporavak nakon neocekivanog iskljucivanja

U slu€aju gubitka napajanja ili slu¢ajnog iskljuCivanja od strane korisnika tijekom analize sustav radi
sliedede:

* Automatski ponovno pokrece VeriSeq NIPT Assay Software nakon ponovnog podizanja sustava.
* Prepoznaje da analiza nije uspjela i ponovno Salje obradu u red ¢ekanja.

* Generiraizlazne podatke kad se analiza uspjesno dovrsi.

NAPOMENA Ako analiza ne uspije, VeriSeq NIPT Assay Software omogucuje sustavu da maksimalno
3 puta ponovno posalje obradu na analizu.

Napomene o zastiti okoliSa

U sljededoj su tablici navedeni uvjeti temperature okoline koje je potrebno uzeti u obzir za Onsite Server.
Ta se razmatranja ne primjenjuju na ML STAR.
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L. Radna temperatura
Nadmorska visina P

okolisa
Razina mora od10°Cdo40°C
+10.000 stopa (3048 od0°Cdo30°C

metara)

Temperatura okoliSa izvan radnih
situacija

0od 0°Cdo60°C

-10°Cdo 50 °C

Informacije o odlaganju otpadne elektroni¢ke opreme u skladu s Direktivom o otpadnoj elektri¢noj i
elektronickoj opremi (WEEE) i propisima navedene su na web-stranici lllumina na adresi

https://support.illumina.com/weee-recycling.html.
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Mjerni podaci kontrole kvalitete

Mjerni podacii granice za kvantifikacijsku
kontrolu kvalitete

Metrika

standard_r_squared

standard_slope

ccn_library_pg_ul

Opis

R-kvadratna
vrijednost modela
standardne
krivulje.

Nagib modela
standardne
krivulje.

Maksimalna
dopustena
koncentracija
uzorka.
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Donja
granica

0,980

0,95

Nije
primjenjivo

Gornja
granica

Nije
primjenjivo

1,15

1000 pg/ul

Argumentacija

Modeli standardne
krivulje pokazuju
loSu linearnost u log-
log prostoru i nisu
dobri prediktori
pravih koncentracija
uzoraka.

Modeli standardne
krivulje s nagibom
izvan oCekivanih
pojaseva
performansi ukazuju
na nepouzdan
model.

Uzorci s
izraCunatom
koncentracijom DNA
koja nadmasuje
specifikacije ukazuje
na preveliku
genomsku
kontaminaciju DNA.
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Metrika

median_ccn_pg_ul

Opis

Vrijednost
koncentracije
izraCunata prema
medijanu za sve
uzorke u seriji.

Donja
granica

16 pg/ul

Gornja ..
. Argumentacija
granica
Nije Skup za
primjenjivo  sekvenciranje
odgovarajuce

zapremine ne smije
imati prevelik broj
prerazrijedenih
uzoraka. Serije s
visokim brojem
razrijedenih uzoraka
ukazuju na gresku u
postupku pripreme
uzoraka.

Mjerni podaci i ogranicenja kontrole kvalitete
sekvenciranja

Metrika

cluster_
density

pct_pf

prephasing

Donja
Opis J.
granica
Gustocda 152 000 po
klastera kojise ~ mm?
sekvencira.
Postotak 250%
ocCitanja koja
prolaze filtar
Cistoce
(chastity).
Frakcija Nije
pozitivhog primjenjivo

pomaka u fazi.
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Gornja
granica

338 000 po

mm?

Nije
primjenjivo

=<0,003

Argumentacija

Protocna celija s klasterom
niske gustoc¢e ne moze
generirati dovoljno ocitanja.
Kod preklasteriranih
protocnih éelija obi¢no se
sekvenciranjem dobiju
podaci niske kvalitete.

Protocne éelije s iznimno
niskim %PF-om mogu imati
abnormalnu reprezentaciju
baza te ¢e vjerojatno
uzrokovati probleme s PF
ocCitanjima.

Empirijski optimizirane
preporuke za VeriSeq NIPT
Solution v2.
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Metrika Opis
phasing Frakcija
negativnog

pomaka u fazi.

predicted_  Procijenjen

aligned_ prosjecan broj

reads jedinstveno
mapiranih
fragmenata po
uzorku.
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Donja
granica
Nije
primjenjivo

>

4.000.000

Gornja
granica

< 0,004

Nije
primjenjivo

Argumentacija

Empirijski optimizirane
preporuke za VeriSeq NIPT
Solution v2.

Odredeno kao minimalan
zamijeéeni NES u normalnoj
populaciji.
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lzvjeSca sustava

Uvod

VeriSeq NIPT Assay Software generira sljedecée kategorije izvjes¢a:
* rezultatiiizvje$éa o obavijestima.

* izvjeSca o postupku.

IzvjeSée moze biti informativno ili za djelovanje.

* Informativno —-izvje$ce povezano s postupkom koje nudi informacije o tijeku analize te se moze
upotrebljavati kao potvrda dovrsetka odredenog koraka. Takvo izvjesée nudi i informacije poput
rezultata kontrole kvalitete i ID brojeva.

* Zadjelovanje — asinkrono izvjesée koje pokrece sustavni dogadaj ili korisnikova radnja koji
zahtijevaju paznju korisnika.

U ovom se odjeljku opisuje svako od tih izvje$¢a i nude pojedinosti za LIMS integraciju.

Izlazne datoteke

VeriSeq NIPT Assay Software Izvje$c¢a se generiraju na Onsite Server internom tvrdom disku posluzitelja
za Onsite Server mapiranom na korisni¢ki pogon kao mapa za izlazne datoteke namijenjene samo
¢itanju. Svako se izvje$c¢e generira uz odgovarajuc¢u standardnu MD5 checksum datoteku koja se koristi
za potvrdu da datoteka nije mijenjana.

Sva su izvjeSc¢a u formatu obi¢nog teksta razdvojenog tabulatorima. IzvjeS¢a mozete otvoriti bilo kojim
alatom za uredivanje teksta ili programom za tabli¢ne podatke, kao Sto je Microsoft Excel®.

Struktura datoteke s izvjeséima

VeriSeq NIPT Assay Software sprema izvje$c¢a u specificnu strukturu u mapi Output (Izlazne stavke).
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Slika 4 VeriSeq NIPT Assay Software Struktura mape s izvje$éima

1zlaz NMaziv serije 1 . i ‘
NIPT izvjedte Proglasava-
sk ) 19‘-»1»’ Em‘“““l : |
=T I - -
o . NIPT | | T —— Zapisi obrade Inldgli::clb Huml'ik | wﬁeuﬂ !
| f"& 5 ’_ l m‘"/‘_‘j“’m , Lﬁm - x_m’lf'_%' & §
Ulaz W o ; .
2 | Jleamme Invjeste 2a
x_.ar"'“" L -
Labol |
' opremaza
il
_
Sigurnosna kopija ——
) " —
a._,]" A
__| lzvjeiée se generira po uspjeSnom o]
. dovrietku procesa Ms |
-

L/;] Asinkrono otkazivanje / proglasavanje
nevaZecim od strane korisnika

VeriSeq NIPT Assay Software sprema izvje§¢a u mapu Batch Name (Naziv serije) sa sljede¢om

organizacijom:

* Glavna mapa (mapa Batch Name (Naziv serije)) — sadrZi izvje$éa s rezultatima ili ona povezana s
obavijestima putem e-poste koje generira LIMS. Pogledajte Rezultatiiizvjesca o obavijestima na

stranici 57 za pojedinosti.

* Mapa ProcesslLogs (Zapisnici postupka) — sadrzi izvjeS¢a povezana s postupkom. Pogledajte

IzvjesSca o procesima na stranici 76 za pojedinosti.

Popis svih izvjeSéa naveden je u SaZetak sistemskih izvjesca na stranici 52.
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Sazetak sistemskih izvjeSca

Naziv izvjeSca

NIPT Report (NIPT izvjesce) na stranici
57

Supplementary Report (Dodatno
izvjescée) na stranici 68

Sample Invalidation Report (Izvjesce o
proglasenju uzorka nevaZzecim) na
stranici 74

Sample Cancellation Report (I1zvjesce o
ponistavanju uzoraka) na stranici 75

Pool Retest Request Report (Izvjesce o
zahtjevu za ponovno testiranje skupa)
na stranici 75

Batch Initiation Report (Izvjesce o
inicijalizaciji serije) na stranici 76

Batch Invalidation Report (I1zvjesce o
proglasenju serije nevaZzecom) na
stranici 77

Library Sample Report (Izvjesce o
biblioteci uzoraka) na stranici 78

Vrsta
izvjeScéa

Za djelovanje

Za djelovanje

Za djelovanje

Za djelovanje

Za djelovanje

Informativno

Informativno

Informativno

Entitet
izvjeSéa
Skup /
protoéni
Clanak

Skup /
protocni
Clanak

Uzorak

Uzorak

Skup

Serija

Serija

Serija

Format naziva datoteke izvjeScéa

<batch_name>_<pool_type>_<pool_barcode>_
<flowcell>_nipt_report_<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

<naziv_serije>_<vrsta_skupa>_<crti¢ni kod_skupa>
<protocni ¢lanak>_supplementary_report_
<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

<naziv_serije>_<crti¢ni kod_uzorka>_sample_
invalidation_report_<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

<naziv_serije>_<crti¢ni kod_uzorka>_sample_
cancellation_report_<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

<naziv_serije>_<vrsta_skupa>_pool_retest_request_
<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

ProcessLogs/<naziv_serije>_batch_initiation_report
<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

ProcesslLogs/<naziv_serije>_batch_invalidation_
report_<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

ProcessLogs/<naziv_serije>_library_sample_report_
<YYYYMMDD_hhmmss>.tab
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Naziv izvjeSca

Library Reagent Report (Izvjesce o
reagensima biblioteke) na stranici 79

Library Labware Report (Izvjesce o
laboratorijskoj opremi biblioteke) na
stranici 80

Library Quant Report (Izvjesce o
kvantifikaciji biblioteke) na stranici 81

Library Process Log (Zapisnik procesa s
bibliotekom) na stranici 81

Pool Report (IzvjeSce o skupovima) na
stranici 83

Pool Invalidation Report (Izvjesce o
proglasenju skupa nevazecim) na
stranici 83

Sequencing Report (I1zvjesce o
sekvenciranju) na stranici 84

Analysis Failure Report (Izvjesce o
neuspjeloj analizi) na stranici 85

Vrsta
izvijeScéa

Informativno

Informativno

Informativno

Informativno

Informativno

Informativno

Informativno

Informativno

Entitet
izvjeSéa

Serija

Serija

Serija

Serija

Skup

Skup

Skup /
protocni
¢lanak
Skup /
protocni
Clanak

Format naziva datoteke izvjeSc¢a

ProcesslLogs/<naziv_serije>_library_reagent_report_
<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

ProcessLogs/<naziv_serije>_library_labware_report_
<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

ProcessLogs/<naziv_serije>_library_quant_report_
<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

ProcessLogs/<naziv_serije>_library_process_log.tab

ProcesslLogs/<naziv_serije>_<pool_barcode>_pool_
report_<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

ProcesslLogs/<naziv_serije>_<pool_barcode>_pool_
invalidation_report_<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

ProcesslLogs/<naziv_serije>_<vrsta_skupa>_<crti¢ni
kod_skupa>_<protocni Clanak>_sequencing_report_
<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

ProcessLogs/<naziv_serije>_<crti¢ni kod_skupa>_
analysis_failure_report_<YYYYMMDD_hhmmss>.tab
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Dogadaiji koji pokrecu generiranja izvjesca

Report (Izvjesce)

NIPT Report (NIPT izvjesce)

Supplementary Report
(Dodatno izvjesée)

Sample Invalidation
(Proglasavanje uzorka
nevazecim)

Sample Cancellation
(Ponistavanje uzorka)

Pool Retest Request (Zahtjev
Za ponovno testiranje skupa)

Batch Initiation (Inicijalizacija
serije)

Batch Invalidation
(Proglasavanje serije
nevazecom)

Opis

Sadrzi zavrsne rezultate uspjeSne analitiCcke obrade.

Sadrzi dodatne rezultate uspjesSne analiticke obrade.

Sadrzi informacije o nevazeéem uzorku.

Sadrzi informacije o ponistenom uzorku.

Ukazuje na to da se drugi skup moZe generirati iz postoje¢e
serije. Sadrzi informacije o statusu ponovnog testiranja skupa. ’

Upucuje na pocCetak obrade nove serije.

Sadrzi informacije o seriji koja je proglasena nevaze¢om na
inicijativu korisnika.

Dogadaj generiranja

» Analiza obrade
sekvenciranjem se
dovrSava.

o DovrSeni su analiza obrade
sekvenciranjem i
NIPT izvjesde.

» Korisnik proglasava uzorak
nevazecim.

» Korisnik poniStava uzorak.

» Korisnik proglasava skup
nevazecim.

» Korisnik inicijalizira novu
seriju.

» Serija je proglasena
nevazecom.
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Report (Izvjesée)

Library Sample (Uzorak
biblioteke)

Library Reagent (Reagens

biblioteke)

Library Labware

(Laboratorijska oprema za

biblioteku)

Library Quant (Kvantifikacija

biblioteke)

Opis

Navode se svi uzorci u seriji.

Sadrzi informacije o reagensu za obradu biblioteke.

Sadrzi informacije o laboratorijskoj opremi za obradu

biblioteke.

Sadrzi testne rezultate kvantifikacije biblioteke.

Dogadaj generiranja

Serija je proglasena
nevazecom.

Dovrsava se metoda
pripreme biblioteke.
Neuspjeh kvantifikacije
serije.

Serija je proglasena
nevazecom.

DovrSava se metoda
pripreme biblioteke.
Neuspjeh kvantifikacije
serije.

Serija je proglasena
nevazecom.

Dovrsava se metoda
pripreme biblioteke.
Neuspjeh kvantifikacije
serije.

Serija je proglasena
nevazecom.

DovrSava se metoda
pripreme biblioteke.
Neuspjeh kvantifikacije
serije.
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Report (Izvjesée)

Library Process Log
(Zapisnik procesa s
bibliotekom)

Pool (Skup)

Pool Invalidation
(Proglasavanje skupa
nevazecéim)

Sequencing (Sekvenciranje)

Analysis Failure (Neuspjela
naliza)

T Korisnik progladava nevazedéim skup iz valjane serije za koju nije premasen maksimalan broj skupova.

Opis

Sadrzi korake koji se izvode tijekom obrade biblioteke.

Sadrzi volumene za stvaranje skupova iz uzoraka.

Sadrzi informacije o skupu koji je proglasen nevazec¢im na
inicijativu korisnika.

Sadrzi rezultate kontrole kvalitete sekvenciranja.

Sadrzi podatke o analizi za neispravan skup.

Dogadaj generiranja

Serija je proglasena
nevazecom.

DovrSava se metoda
pripreme biblioteke.
Neuspjeh kvantifikacije
serije.

DovrSava se postupak
obrade serije.

DovrSava se metoda
stvaranja skupova.

Korisnik proglasava skup
nevazedim.

Kontrola kvalitete
sekvenciranja je
zadovoljena.

Sekvenciranje nije uspjelo.

Isteklo je vrijeme
sekvenciranja.

Analiza obrade
sekvenciranjem nije
uspjela.
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RezultatiiizvjeSc€a o obavijestima

NIPT Report (NIPT izvjeSce)

NIPT izvjesée za VeriSeq NIPT Assay Software v2 sadrzi rezultate klasifikacije kromosoma oblikovane kao jedan uzorak po retku za

svaki uzorak u skupu.

Stupac Opis

batch_name Naziv serije.

sample_ Jedinstven crti¢ni kod uzorka.
barcode

sample_ Informacije o vrsti uzorka koje se
type unose u trenutku prikupljanjaili ih

unosi korisnik laboratorija.
Odreduju klasifikaciju aneuploidije,
izvje$céivanje o aneuploidiji i kriteriji
kontrole kvalitete.

Unaprijed postavljene moguénosti
vrijednosti

Nije primjenjivo.

Nije primjenjivo.

Nesto od sljededeq:

 Singleton (Jednoplodna) —trudnoca s
jednim embrijem.

o Twin (Blizanacka) — trudnoda s vise
embrija.

o Control (Kontrola) — kontrolni uzorak
poznatog spola i klasifikacije
aneuploidije.

e NTC —uzorak s kontrolom bez
predloSka (bez DNA).

» Not specified (Nije navedeno) - nije
navedena vrsta za taj uzorak.

Vrsta

text

text

enum

Regularni izraz

*a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
*a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
Vrijednosti
navedene u
odjeljku Unaprijed
postavijene
mogucnosti
vrijednosti.
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Stupac Opis

sex_chrom Zatrazena analiza spolnih
kromosoma. Odreduje
predstavljanje klasifikacije
aneuploidije i informacija o spolnim

kromosomima.

screen_type Vrsta probira.

flowcell Crticni kod proto¢nog ¢lanka za

sekvenciranje.

Unaprijed postavljene moguénosti
vrijednosti

Nesto od sljedeceg:

» Yes (Da) —trazi se izvje$¢ivanje o
aneuploidiji spolnih kromosoma i spolu.

* No (Ne) — ne trazi se izvje$éivanje o

aneuploidiji spolnih kromosoma ni spolu.

o SCA -traziseizvjeScéivanje o
aneuploidiji spolnih kromosoma, a ne
trazi o spolu.

» Not specified (Nije navedeno) -
mogucénost izvje$c¢a o spolnim
kromosomima nije navedena za taj
uzorak.

U NIPT izvjes$éu prikazuju se vrijednosti

yes (da), no (ne) i sca (sca) posve malim

slovima.

Nesto od sljededeg:

o Basic (Osnovni) — probir kromosoma 13,
18 ili 21.

» Genomewide (Na razini genoma) —
probir cijelog genoma.

» Not specified (Nije navedeno) — nije
navedena vrsta probira za taj uzorak.

U NIPT izvjeScu prikazuju se osnovne

vrijednosti i vrijednosti na razini genoma

posve malim slovima.

Nije primjenjivo.

Vrsta

enum

text

text

Regularni izraz

Vrijednosti
navedene u
odjeljku Unaprijed
postavijene
mogucnosti
vrijednosti.

Vrijednosti
navedene u
odjeljku Unaprijed
postavljene
mogucnosti
vrijednosti.

~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
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Stupac

class_sx

Opis

Klasifikacija aneuploidije spolnih
kromosoma.

Unaprijed postavljene moguénosti
vrijednosti

Nesto od sljedeéeg, ovisno o vrsti uzorka i
odabranoj mogucnosti izvjeSc¢ivanja o
spolnim kromosomima:

ANOMALY DETECTED (Prepoznata
anomalija) — pojedinosti o anomaliji
pogledajte u njezinu opisu.

NO ANOMALY DETECTED (Nije
prepoznata anomalija) — nije izvije$¢eno
0 negativhom uzorku i spolu.

NO ANOMALY DETECTED - XX (Nije
prepoznata anomalija — XX) — negativan
uzorak sa zenskim fetusom.

NO ANOMALY DETECTED - XY (Nije
prepoznata anomalija — XY) — negativan
uzorak s muskim fetusom.

NOT REPORTABLE (Ne moze se
izvijestiti) — softver nije mogao izvijestiti
o spolnim kromosomima.

NO CHR Y PRESENT (Nema kromosoma
Y) — blizanacka trudnoca za koju nije
prepoznat kromosom Y.

CHR Y PRESENT (Prisutan kromosom Y)
- blizanac¢ka trudnoda s prepoznatim
kromosomom Y.

CANCELLED (Otkazano) — korisnik je
otkazao uzorak.

INVALIDATED (Proglaseno nevazecim)
- uzorak nije proSao kontrolu kvalitete ili
ga je korisnik proglasio nevazecim.
NOT TESTED (Nije testirano) — spolni
kromosom nije testiran.

Not applicable (Nije primjenjivo) —
kategorija nije primjenjiva na uzorak.

Vrsta

class_
SX

Regularni izraz

Vrijednosti
navedene u
odjeljku Unaprijed
postavijene
mogucnosti
vrijednosti.
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Stupac

class_auto

anomaly_
description

Opis

Klasifikacija aneuploidija kod
autosoma. Prijavljeno kao
ANOMALY DETECTED (Prepoznata
anomalija) ako je za uzorak
prepoznata anomalija u odredenoj
vrsti probira.

Niz u stilu ISCN-a koji opisuje sve
anomalije koje se mogu otkriti. Vedi
broj anomalija odvojen je to¢kama
sa zarezima.

Unaprijed postavljene moguénosti
vrijednosti

Nesto od sljedeceg: text

o ANOMALY DETECTED (Prepoznata
anomalija) — prepoznata je anomalija
autosoma.

« NO ANOMALY DETECTED (Anomalija
nije prepoznata) — nije prepoznata
anomalija autosoma.

o CANCELLED (Otkazano) - korisnik je
otkazao uzorak.

o INVALIDATED (Proglaseno nevazecim)
—uzorak nije prosao kontrolu kvalitete ili
ga je korisnik proglasio nevazedim.

» Not applicable (Nije primjenjivo) -
kategorija nije primjenjiva na uzorak.

DETECTED (Prepoznato): nakon Cega text
slijede stringovi odvojeni to¢ka-zarezima

koji se konkateniraju u sljedeéim

formatima, prema poretku kromosoma:
(\+[-)[12]2[0-9]

(del|dup)\([12]2[0-91\)\(((p|a) [0-91{1,2}(\.
[0-91{1,2})?){2}\)

XO|XXX|XXY XYY

iliNO ANOMALY DETECTED (Anomalija
nije prepoznata) | not applicable (Nije
primjenjivo) | INVALIDATED (Proglageno
nevazeéim) | CANCELLED (Otkazano).

Vrsta

Regularni izraz

Vrijednosti
navedene u
odjeljku Unaprijed
postavijene
mogucnosti
vrijednosti.

Stringovi i druge
vrijednosti
odvojeni toCka-
zarezima, opisani u
odjeljku Pravila za
opise anomalija na
Stranici 64.
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Stupac

qc_flag

Opis

Rezultati analize kontrole kvalitete.

Samo qc_flag vrijednosti
WARNING (Upozorenje) i PASS
(Zadovoljava) prati izvjes¢ivanje o
rezultatima. Za sve druge
vrijednosti to ne vazi.

Unaprijed postavljene moguénosti
vrijednosti

Nesto od sljedeceg:

PASS (zadovoljava)

UPOZORENJE

FAIL (ne zadovoljava)

CANCELLED (Otkazano)
INVALIDATED (Proglaseno nevazedéim)
NTC_PASS (NTC_prolaz)

Regularni izraz

Vrijednosti
navedene u
odjeljku Unaprijed
postavijene
mogucnosti
vrijednosti.
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Stupac

qc_reason

Opis

Podaci o neuspjesnoj kontroli
kvalitete ili upozorenju.

Unaprijed postavljene moguénosti

Vrsta Regularni izraz

vrijednosti

Nesto od sljedeceg: text Vrijednosti

« NONE (Nista) (QC status = PASS (Status navedene u
kontrole kvalitete = zadovoljava)) odjeljku Unaprijed

o MULTIPLE ANOMALIES DETECTED postavljene
(Prepoznato vise anomalija) (QC status mogucénosti
= WARNING (Status kontrole kvalitete = vrijednosti.

upozorenje))

FAILED iFACT (iFACT nije uspio)

DATA OUTSIDE OF EXPECTED RANGE
(Podaci izvan o€ekivanog raspona)
FRAGMENT SIZE DISTRIBUTION
OUTSIDE OF EXPECTED RANGE
(Raspodjela veli¢ine fragmenata izvan
ocekivanog raspona)

FLOWCELL DATA OUTSIDE OF
EXPECTED RANGE (Podaci dobiveni
protoénom celijom izvan o¢ekivanog
raspona)

FAILED TO ESTIMATE

FETAL FRACTION (Odredivanje fetalne
frakcije nije uspjelo)

SEQUENCING

DATA OUTSIDE OF EXPECTED RANGE
(Podaci dobiveni sekvenciranjem izvan
su ocekivanog raspona)

UNEXPECTED DATA (Neocekivani
podaci)

NTC SAMPLE WITH HIGH COVERAGE
(NTC uzorak s velikom pokrivenoscu)
CANCELLED (Otkazano)
INVALIDATED (Proglaseno nevazecim)
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Stupac

ff

Opis

Procijenjena fetalna frakcija.

Unaprijed postavljene moguénosti
vrijednosti

Postotak uzorka cfDNA fetusa zaokruzen
na najblizu cjelobrojnu vrijednost.
Rezultati manji od 1 % predstavljeni su ka <
1%.

Vrsta

text

Regularni izraz

Nije primjenjivo.
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Pravila za opise anomalija

Ako se pri VeriSeq NIPT Assay Software v2 analizi otkrije anomalija, polje anomaly_description (opis
anomalije) u NIPT izvje$éu sadrzavat ¢e vrijednost DETECTED (Prepoznato) i tekstni niz. Taj je tekst
opis svih prepoznatih anomalija utemeljen na stilu Medunarodnog odbora za citogenetsku nomenklaturu
(International Standing Committee on Cytogenetic Nomenclature, ISCN). Niz sadrzi viSe elemenata
medusobno odijeljenih toCka-zarezima. Svaki element predstavlja trisomiju ili monosomiju u aneuploidiji
autosoma, spolnog kromosoma ili pak djelomi¢nu deleciju ili dupliciranje.

Elementi trisomije i monosomije oznaceni su s +<kr> i -<kr> (navedenim redoslijedom), pri ¢emu je <kr>
broj kromosoma.

Primjerice, uzorak s trisomijom na kromosomu 5 prikazuje se ovako:
+5

Uzorak s monosomijom na kromosomu 6 prikazuje se ovako:

-6

Za aneuploidije spolnih kromosoma koristi se standardno obiljezavanje sljede¢im mogudéim
vrijednostima:

* XO -zamonosomiju ha kromosomu X.

* XXX -za trisomiju na kromosomu X.

* XXY -za 2 kromosoma X u muskaraca.

* XYY -za2kromosoma Y u muskaraca.

Djelomi¢ne delecije ili dupliciranja prikazuju se samo za autosome i samo u probirima na razini cijelog
genoma. Sintaksa djelomi¢ne delecije ili dupliciranja jest: <vrsta>(<kr>)<(pocetni pojas><zavrsni
pojas>), pri cemu je:

* <vrsta> je vrsta dogadaja — del za deleciju ili dup za dupliciranje.

* <kr> je broj kromosoma.

* <pocetni pojas> je citopojas koji sadrzi poCetak dogadaja.

* <zavr$ni pojas> je citopojas koji sadrzi zavrSetak dogadaja.

Npr. djelomi¢na delecija ili duplikacija kod koje citopojas na p13 na kromosomu 19 ima duplikaciju

oznacCava se ovako:

dup (19) (p13.3,pl3.2)

Polje anomaly_description (opis anomalije) slijedi Cetiri pravila rasporedivanja:

1. Elementi se rasporeduju prema broju kromosoma, bez obzira na to radi li se o cijelom kromosomu ili
djelomi¢noj deleciji ili dupliciranju. Ako je prisutna aneuploidija spolnih kromosoma, ona se navodi
posljednja.

2. Zaanomalije u istom kromosomu, aneuploidije cijelog kromosoma prethode djelomi¢nim delecijama
ili dupliciranjima.

3. Kod djelomicnih delecija ili dupliciranja u istom kromosomu delecije dolaze prije dupliciranja.

Broj dokumenta 1000000067940 v10 64
ZA IN VITRO DIJAGNOSTIKU.
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4. Djelomicne delecije ili dupliciranja iste vrste u istom kromosomu navode se prema pocetnoj bazi koja
se pojavljuje u dodatnom izvjescu.

NAPOMENA Za probir na razini genoma softver moze prijaviti da aneuploidija i djelomi¢na delecija ili
dupliciranje utje€u na isti kromosom. Ako se dobije taj rezultat, u dodatnom izvjescu
pogledajte dodatne mjerne podatke da biste pojednostavnili tumacenje.

Broj dokumenta 1000000067940 v10 65
ZA IN VITRO DIJAGNOSTIKU.
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Poruke s argumentacijom kontrole kvalitete

U stupcu gc_reason NIPT izvjeS¢a navodi se neuspjeh kontrole kvalitete ili upozorenje kad se rezultati
analize krecu izvan oCekivanog raspona za analiticke mjerne podatke kontrole kvalitete. Neuspjele
kontrole kvalitete uzrokuju potpuno uskracivanje rezultata kromosomske aneuploidije, spola, rezultata

dodatnog izvjesca i procijenjene fetalne frakcije, $to odgovara sljedecéim poljima u NIPT izvje$éu: class_

auto, class_sx, anomaly_description i ff.

Poruka s argumentacijom kontrole
kvalitete

FAILED iFACT (iFACT nije uspio)

DATA OUTSIDE OF EXPECTED RANGE
(Podaciizvan oCekivanog raspona)

FRAGMENT SIZE DISTRIBUTION
OUTSIDE OF EXPECTED RANGE
(Raspodijela veli¢ine fragmenata izvan
ocCekivanog raspona)

FLOWCELL DATA OUTSIDE OF
EXPECTED RANGE (Podaci dobiveni
proto€nom celijom izvan o¢ekivanog
raspona)

FAILED TO ESTIMATE
FETAL FRACTION (Odredivanje fetalne
frakcije nije uspjelo)

Broj dokumenta 1000000067940 v10
ZA IN VITRO DIJAGNOSTIKU.

Opis

Pojedinacni test pouzdanosti
fetalne aneuploidije (individual
Fetal Aneuploidy Confidence Test,
iFACT) — mjerni podatak kontrole
kvalitete koji kombinira procjenu
fetalne frakcije s mjernim
podacima obrade povezanim s
pokrivanjem radi odredivanja ima li
sustav statisti¢ko pokriée za
odredivanje danog uzorka.

Prosje¢no odstupanje od
euploidne pokrivenosti nije
dosljedno s uobi¢ajenom
raspodjelom podataka. Mogudi je
razlog kontaminacija ili nepravilna
obrada uzoraka.

Raspodijela veli¢ine fragmenata
nije dosljedna uobicajenoj
raspodjeli podataka. Mogudi je
razlog kontaminacija ili nepravilna
obrada uzoraka.

Podaci dobiveni proto¢nom
éelijom nisu dosljedni uobi¢ajenoj
raspodjeli podataka. Moguci je
uzrok pogreska u postavkama
proto¢ne cCelije.

Nije moguce valjano procijeniti
fetalnu frakciju.

Preporucena
radnja

Ponovno
obradite uzorak.

Ponovno
obradite uzorak.

Ponovno
obradite uzorak.

Ponovno
obradite uzorak.

Ponovno
obradite uzorak.
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Poruka s argumentacijom kontrole
kvalitete

SEQUENCING

DATA OUTSIDE OF EXPECTED RANGE
(Podaci dobiveni sekvenciranjem izvan
su o¢ekivanog raspona)

UNEXPECTED DATA (Neod&ekivani
podaci)

MULTIPLE ANOMALIES DETECTED
(Otkriven je vedi broj anomalija)

NTC SAMPLE WITH HIGH COVERAGE
(NTC uzorak s velikom pokrivenos$cu)

CANCELLED (Otkazano)

INVALIDATED (Proglaseno nevazecim)

Broj dokumenta 1000000067940 v10
ZA IN VITRO DIJAGNOSTIKU.

Opis

Ulazni podaci sekvenciranja nisu
dosljedni uobi¢ajenoj raspodijeli
podataka. Mogudi je razlog
kontaminacija ili nepravilna obrada
uzoraka.

Izvje$cée generira opasku kontrole
kvalitete koja ne odgovara
nijednom drugom

argumentu kontrole kvalitete
navedenom u ovoj tablici.

U uzorku su prepoznate dvije
anomalije koje se prijavljuju ili vise
njih (ukljucujuci aneuploidije
cijelog kromosoma i CNV
dogadaje).

Prepoznavanje veceg broja
anomalija moze ukazivatina
pogresno rukovanje uzorkom ili
neki rjedi slucaj, kao Sto su
maligniteti u trudnodi.

Ta je poruka upozorenje. Ne
predstavlja neuspjesnu

kontrolu kvalitete. Rezultati se
navode u izvje$éu, pa mozete
vidjeti prepoznate anomalije. No,
moZda ¢ete morati ponovno
obraditi uzorak.

Prepoznata je velika pokrivenost
za NTC uzorak (ne ocekuje se DNA
materijal). Mogudi je razlog
kontaminacija ili nepravilna obrada
uzoraka.

Korisnik je ponistio uzorak.

Korisnik je proglasio uzorak
nevazecim.

Preporuc¢ena
radnja

Ponovno
sekvencirajte
protocnu celiju.

Obratite se
lumina
tehnickoj
podrsci.

Ponovno

obradite uzorak.

Ponovno

obradite uzorak.

Nije primjenjivo.

Nije primjenjivo.
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Supplementary Report (Dodatno izvjeSce)

Dodatno izvje$ce sadrzi informacije za dodatne mjerne podatke na temelju serije, uzorka ili podruéja. U

tom izvjescu svaki redak predstavlja neki mjerni podatak. Vise mjernih podataka odnosi se na istu seriju,

uzorak ili podrucje.

Datoteka odvojena tabulatorima ima Sest stupaca, kao Sto je opisano u tablici u nastavku.

Stupac Opis Vrsta
flowcell Crti¢ni kod proto¢nog text
Clanka.
batch_ Naziv relevantne serije. text
name
sample_  Crti¢ni kod uzorka. text
barcode
region lli cijeli kromosom ili opis  text
podrucja
djelomi¢ne delecije ili
dupliciranja.
metric_ Naziv opisanog mjernog text
name podatka.
metric_ Vrijednost mjernog ovisi
value podatka.

Mijerni podaci u dodatnom izvjesSc¢u

Dodatno izvje$ce sadrzi sljedece mjerne podatke. Svaki mjerni podatak odnosi se na seriju, uzorak ili

podrucje.

Mijerni podaci za kromosom X pojavljuju se samo ako odaberete mogucosti Yes (Da) ili SCA za spolne

kromosome.

Regularni izraz

~a-zA-Z0-9_-1{1,36}$%
~a-zA-Z0-9_-1{1,36}$%

NA (nije primjenjivo) za mjerne podatke po
seriji.

~a-zA-Z0-9_-1{1,36}$

NA(Nije primjenjivo) za mjerne podatke po
seriji ili po uzorku.

chr[12]?[0-9X] - za mjerne podatke za
podrucje cijelog kromosoma.
(del|dup)\([12]?[0-9XI\)\(((p|a) [0-91{1,2}(\.[0-
91{1,2})?){2}\) — za mjerne podatke za podrucje
djelomi¢ne delecije ili dupliciranja.

~a-zA-Z0-9_-1{1,36}%

Pogledajte odjeljak Mjerni podaci u dodatnom
izvjescu na stranici 68.

Rasponi vrijednosti pojavljuju se kao Minimum Value (Minimalna vrijednost), Maximum Value

(Maksimalna vrijednost) u okruglim ili uglatim zagradama. Uglate zagrade znace da je rubna vrijednost

iskljuCena iz raspona. Okrugle zagrade znace da je rubna vrijednost ukljuCena u raspon. Inf je

skracenica za beskonacnost (infinity).
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Naziv
mjernog
podatka

genome_
assembly

frag_size_dist

fetal_fraction

NCV_X

NCV_Y

number_of_
cnv_events

Ucestalost

Na razini
serije

Na razini
uzorka

Na razini
uzorka

Na razini
uzorka

Na razini
uzorka

Na razini
uzorka

Opis

Sustav koordinata za uskladivanje
podataka dobivenih sekvenciranjem i
koordinata podrucja izvje$civanja.
Uvijek GRCh37 za VeriSeq NIPT

Solution v2.

Standardna devijacija razlika izmedu
stvarnih i oCekivanih razdioba
kumulativne veli€ine fragmenata.

Zabiljezena fetalna frakcija.

Normalizirana vrijednost kromosoma za

kromosom X.

Pojavljuje se samo ako to dopusta
mogucénost izvjeScivanja o spolnim
kromosomima. Inade se ovaj mjerni
podatak prikazuje kao NOT TESTED

(Nije testirano).

Normalizirana vrijednost kromosoma za

kromosom Y.

Pojavljuje se samo ako to dopusta
mogucénost izvjeScivanja o spolnim
kromosomima. InaCe se ovaj mjerni
podatak prikazuje kao NOT TESTED

(Nije testirano).

Broj prepoznatih podrucja djelomi¢ne
delecije ili dupliciranja u uzorku.
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Vrsta

text

float

float

float

float

integer

Regularni
izraz ili
raspon
vrijednosti

"GRCh37$

(O, Inf)

(0,1)

(-Inf, Inf)

(-Inf, Inf)

(0, Inf)
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Naziv

mjernog UcCestalost
podatka

non_ Na razini
excluded_ uzorka
sites

region_ Na razini

classification  podrucja

chromosome Na razini
podrucdja

start_base Na razini
podrucja

Opis Vrsta

Preostali broj oCitanja nakon filtriranja integer
koja se prebrojavaju za analizu.

Za uzorke s = 2 milijuna ili = 60 milijuna

ocCitanja, kontrola kvalitete za analizu

nije uspjela i prikazuje se poruka

FAILED iFACT. NES je jedna od nekoliko
specificnih metrika koja se koristi za
izraCunavanje iFACT QC-a i nije jedina

odrednica za prolazne ili neuspjesne

rezultate.

Nacin na koji sustav klasificira podruc¢ja  text
u istom formatu kao polje anomaly_
description u NIPT izvjescu.

Ako za kromosom X nije prepoznata
nijedna poznata anomalija spolnih
kromosoma, klasifikacija podrucja
podudara se s vrijednoS$cu class_sx u
NIPT izvjesdu.

Moguce vrijednosti (regularni izraz):
DETECTED (Prepoznato): (\+|-)[12]?[0-
9]

DETECTED: (del|dup)\([12]?[0-9]\)\
(((p|a)[0-91{1,2}(\.[0-91{1,2})?2){2}\)
NO ANOMALY DETECTED (Anomalija
nije prepoznata)

DETECTED (Prepoznato):
(XO|XXX|XXY|XYY)|NO ANOMALY
DETECTED - XX|NO ANOMALY
DETECTED - XY|NOT
REPORTABLE|CHR Y PRESENT|CHR Y
NOT PRESENT

Simbol kromosoma. text

Prva baza u podrucju. integer
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Regularni
izraz ili
raspon
vrijednosti

(O, Inf)

Vrijednosti
navedene u
stupcu
Opis.

chr[12]?[0-
9X]

[1, Inf)
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Naziv
mjernog
podatka

end_base

start_
cytoband

end

cytoband

region_size_
mb

region_IIr_
trisomy

Ucestalost

Na razini
podrucja

Na razini
podrucja

Na razini
podrucja

Na razini
podrucja

Na razini
podrucja

Opis Vrsta
Zadnja baza u podrucju. integer
Citogenetski pojas prve baze u text
podrucju.

Citogenetski pojas zadnje baze u text
podrugju.

Veli¢ina podrucja u megabazama. float
LLR rezultat (Log-Likelihood Ratio, float

omjer s logaritamskom vjerojatnoscu)
za trisomiju za to podrucje. Upuduje na
trisomiju u usporedbi s upucivanjem da
nema promjena (disomija). Ako LLR
rezultat prelazi unaprijed odredeni prag
otkriva se trisomija.

U slu€aju djelomic¢nih delecija ili
dupliciranja taj se mjerni podatak
pojavljuje samo ako je vrsta gain (dup)
(visak, (dupliciranje)).

U suprotnom se taj mjerni podatak
prikazuje kao not applicable (Nije
primjenjivo).
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Regularni
izraz ili
raspon
vrijednosti

[1, Inf)

(p|q)[0-9]
{1,2}(\.[0-9]
(1.2))?

(pla)[0-9]
{1,2}(\.[0-9]
1,217

(O, Inf)

(-Inf, Inf)
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Regularni
izraz ili
raspon
vrijednosti

Naziv
mjernog Ucestalost  Opis Vrsta
podatka

region_IIr_ Na razini LLR rezultat za monosomiju u podrucju.  float (-Inf, Inf)

monosomy podrucja Upucuje na monosomiju u usporedbi sa
stanjem bez promjena (disomija).
Otkrivena je monosomija ako LLR
rezultat prelazi unaprijed odredeni
prag.
U slucaju djelomicnih delecija ili
dupliciranja taj se mjerni podatak
pojavljuje samo ako je vrsta loss (del).
U suprotnom se taj mjerni podatak
prikazuje kao not applicable (Nije
primjenjivo).
Taj se mjerni podatak prikazuje kao
NOT TESTED (Nije testirano) ako se
odlucite izvesti osnovni probir.

region_t_stat_ Na razini T-statisti¢ki podaci za podrucje. T- float (-Inf, Inf)

long_reads podrucja statistiCki podaci su razlika u
pokrivenosti izmedu podrucja i ostatka
genoma u usporedbi s varijacijom u
uzorku. To je mjerni podatak koji
pokazuje odnos signala i Suma te on
predstavlja prepoznatljivost bilo
kakvog pomaka u pokrivenosti u
podrucju. "long_reads" (duga Citanja)
znaci da pokrivenost koriStena u tim t-
statisti¢kim podacima obuhvacda cijeli
raspon veli¢ina fragmenata koristenih u
analizi.
T-statisti¢ki podaci kombiniraju se s
dobivenom fetalnom frakcijom uzorka
kako bi se generirali LLR rezultati.
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Naziv Begul.a.rnl
mjernog Ucestalost  Opis Vrsta Irzrsa:olrl:
podatka .. .
vrijednosti

region_ Na razini Udio fetalnog materijala koji je float (-Inf, Inf)
mosaic_ratio podrucja aneuploidan. Taj se mjerni podatak

temelji na omjeru fetalne frakcije

dobivene iz pokrivenosti podrucja i

fetalne frakcije uzorka. U uzorcima kod

kojih je fetalna frakcija bliska nuli omjeri

mozaicizma mogu imati negativne

vrijednosti zbog odstupanja u

vrijednostima fetalne frakcije uzorka

koriStene u izraCunima.
region_ Na razini LLR rezultat za trisomiju izracunat float (-Inf, Inf)
mosaic_lIr_ podrucja pomocu fetalne frakcije dobivene iz
trisomy pokrivenosti u podrucju umjesto iz

fetalne frakcije uzorka. U slu¢aju

djelomi¢nih delecija ili dupliciranja taj se

mjerni podatak pojavljuje samo ako je

vrsta gain (dup) (visak, (dupliciranje)).

U suprotnom se taj mjerni podatak

prikazuje kao not applicable (Nije

primjenjivo).
region_ Na razini LLR rezultat za monosomiju izracunat float (-Inf, Inf)
mosaic_lIr_ podrucja pomodu fetalne frakcije dobivene iz
monosomy pokrivenosti u podrucju umjesto iz

fetalne frakcije uzorka. U slu€aju
djelomi¢nih delecija ili dupliciranja taj se
mjerni podatak pojavljuje samo ako je
vrsta loss (del). U suprotnom se taj
mjerni podatak prikazuje kao not
applicable (Nije primjenjivo). Taj se
mjerni podatak prikazuje kao

NOT TESTED (Nije testirano) ako se
odlucite izvesti osnovni probir.
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Sample Invalidation Report (IzvjeSée o proglasenju
uzorka nevazecim)

Sustav generira izvje$c¢e o proglasenju uzorka nevazecim kad se uzorak proglasi nevazedéimiili

neispravnim.

Stupac

batch_
name

sample_

barcode

reason

operator

timestamp

Opis

Naziv serije.

Jedinstveni crti¢ni kod uzorka koji je
proglasen nevazecim.

Razlog proglasenja uzorka nevazedim
koji navodi korisnik.

Korisni¢ko ime rukovatelja koji je
proglasio uzorak nevazedim ili
neispravnim.

Datum i vrijeme proglasenja uzorka
nevazedim.

Broj dokumenta 1000000067940 v10
ZA IN VITRO DIJAGNOSTIKU.

Vrsta

text

text

text

text

Vremenska oznaka
prema standardu ISO
8601

Regularni
izraz
~a-zA-
Z0-9_-]
{1,36}$
~a-zA-
Z0-9_-]
{1,36}%
~a-zA-
Z0-9_-]
{1,36}$
"a-zA-
Z0-9_-]
{1,36}$
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Sample Cancellation Report (IzvjeSée o poniStavanju

uzoraka)

Sustav za svaki ponisten uzorak generira izvje$¢e o ponistavanju uzorka.

Stupac

batch_name
sample_
barcode
reason

operator

timestamp

Opis

Naziv serije.

Jedinstveni crti¢ni kod ponistenog
uzorka.

Razlog ponistavanja uzorka koji navodi

korisnik.

Korisni¢ko ime rukovatelja koji je
ponistio uzorak.

Datum i vrijeme poniStavanja uzorka.

Vrsta

text

text

text

text

Vremenska
oznaka prema
standardu ISO
8601

Regularni izraz
~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
*a-zA-Z0-9_-]
{1,36}%
*a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$

Pool Retest Request Report (IzvjeSc¢e o zahtjevu za
ponovno testiranje skupa)

Izvje$ée o zahtjevu za ponovno testiranje skupa ukazuje na to da se za skup koji je proglasen nevazeéim

moze ponovno stvoriti skup. Sustav generira izvjeSée o zahtjevu za ponovno testiranje skupa kad se
prva od dviju mogudih obrada (skupova) za tu vrstu skupa proglasi nevazeéom.

Stupac

batch_
name

pool_type

reason

timestamp

Opis

Naziv serije.

Vrsta skupa.

Razlog proglasenja prethodnog skupa
nevazecim koji navodi korisnik.

Datum i vrijeme zahtjeva.
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Vrsta

text

enum

text

Vremenska oznaka
prema standardu ISO
8601

Regularni
izraz

~la-zA-Z0-
9_-1{1,36}$
A|B|C|E

*a-zA-Z0-
9_-1{1,36}%
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lzvjeS€a o procesima

Ovaj odjeljak sadrzi pojedinosti o izvje§¢ima o procesima koje generira VeriSeq NIPT Assay Software.

Batch Initiation Report (Izvjescée o inicijalizaciji serije)

izolacije plazme. IzvjeSc¢e se moze poslati sustavu LIMS da bi se naznacilo da je serija stvorena i ponudio
popis povezanih uzoraka.

Stupac
batch_name
sample_barcode
sample_type
well

assay

method_version

workflow_manager_

version

Opis
Naziv serije.
Jedinstven crti¢ni kod uzorka.

Vrsta crti¢nog koda uzorka.

Jazica povezana s uzorkom.

Naziv analize.

Verzija metode automatizacije

analize.

Verzija upravitelja tijekom rada
povezanog sa serijom.
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Vrsta

text

text

enum

text

text

text

text

Regularni izraz
"a-zA-Z0-9_-1{1,36}$
*a-zA-Z0-9_-1{1,36}$
jednoplodna |
kontrolna| blizana¢ka |
ntc
*Ma-zA-Z1{1,1}[0-9]
{1.2}$
*a-zA-Z0-9_-]
{1.100}$

VeriSeq NIPT v2 Assay

*a-zA-Z0-9._-]
{1,700}$
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Batch Invalidation Report (IzvjeSc¢e o proglasenju serije
hevazecom)

Sustav generira izvje$cée o proglasenju serije nevaze¢om kad se serija proglasi nevazeéom ili
neispravnom.

Stupac Opis Vrsta Regularni izraz
batch_ Naziv serije. text *Ma-zA-Z0-9_-]
name {1,36}$
reason Razlog proglasenja serije nevaze¢om text *a-zA-Z0-9_-]
koji navodi korisnik. {1,36}$
operator Inicijali rukovatelja koji je seriju text *a-zA-Z0-9_-]
proglasio nevaze¢om. {1,36}%
timestamp Datum i vrijeme proglasenja serije Vremenska
nevazecom. oznaka prema
standardu ISO
8601
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Library Sample Report (Izvjesc¢e o biblioteci uzoraka)

Sustav generira izvje$ce o biblioteci uzoraka kad je serija neispravna ili proglasena nevaze¢om te nakon
uspjesnog dovrsetka biblioteke ili kvantifikacije.

Stupac

batch_name

sample_barcode

gc_status

gc_reason

starting_volume

index

cen_library_pg_ul

plasma_
isolation_
comments

cfdna_
extraction_
comments

library_prep_
comments

quantitation
comments

Opis

Naziv serije.

Jedinstven crtié¢ni kod uzorka.

Status uzorka nakon dovrSetka koraka analize.

Obrazlozenje statusa kontrole kvalitete.

Pocetni volumen epruvete za prikupljanje krvi
u ml u trenutku izolacije plazme.

Indeks povezan s uzorkom.

Koncentracija biblioteke u pg/ul.

Komentari korisnika prilikom izolacije plazme
(u obliku slobodnog teksta).

Komentari korisnika prilikom izdvajanja cfDNA
(u obliku slobodnog teksta).

Komentari korisnika prilikom pripreme
biblioteke (u obliku slobodnog teksta).

Komentari korisnika prilikom izvodenja
kvantifikacije (u obliku slobodnog teksta).

Broj dokumenta 1000000067940 v10
ZA IN VITRO DIJAGNOSTIKU.

Vrsta

text

text

enum

text

float

text

float

text

text

text

text

Regularni izraz
~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
*a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$

pass | fail
*a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$

"[a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$

"[a-zA-Z0-9_-]
{1.512}$

~a-zA-Z0-9_ -]
{1.512}$

~a-zA-Z0-9_-]
{1.512}%
~a-zA-Z0-9_ -]
{1.512}$
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Library Reagent Report (IzvjeSce o reagensima
biblioteke)

Prilikom neuspjeSne obrade serije ili proglasenja serije nevaze¢om, pri uspjeSnom dovrsetku biblioteke i
uspjeSnom dovrSetku kvantifikacije sustav generira izvjeSée o reagensima biblioteka.

Stupac

batch_
name

process

reagent_
name

lot
expiration_
date

operator

initiated

Opis

Naziv serije.

Naziv procesa u formatu PROCES:potproces.

Moguce vrijednosti:

» ISOLATION (lzolacija) — Batch_validation,
prespin, postspin, data_transact.

o EXTRACTION (Ekstrakcija) — Setup,
chemistry, data_transact.

o LIBRARY (Biblioteka) — Setup, chemistry,
data_transact, complete.

» QUANT (Kvantifikacija) — Setup, build_
standards, build_384, analysis, data_
transact.

o POOLING (Stvaranje skupova) — Analysis,
setup, pooling, data_transact, complete.

Naziv reagensa.

Crti¢ni kod reagensa.

Datum isteka roka trajanja u proizvodacevu
formatu.

Korisni¢ko ime rukovatelja.

Vremenska oznaka pokretanja povezana s
reagensom.
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Vrsta

text

text

text

text

text

text

Vremenska
oznaka prema
standardu ISO
8601

Regularni izraz
*a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
~[A-Z1{1,36}:
[a-z0-9_]
{1,36}%

*a-zA-Z0-9_
-1{1,36}$
*a-zA-Z0-9_
-1{1,36}$
~a-zA-Z0-9:/_
-1{1.100}$
~a-zA-Z0-9_
-1{1,36}$
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Library Labware Report (IzvjesSée o laboratorijskoj
opremi biblioteke)

Sustav generira izvje$cée o laboratorijskoj opremi kad je serija neispravna ili proglaSena nevazeéom te
nakon uspjeSnog dovrSetka biblioteke ili kvantifikacije.

Stupac Opis Vrsta Regularni izraz
batch_name Naziv serije. text *a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$

labware_ Naziv primjerka laboratorijske text *Ma-zA-Z0-9_-]
name opreme. {1,36}$
labware_ Crti¢ni kod primjerka laboratorijske  text *Ma-zA-Z0-9_-]
barcode opreme. {1,36}%
initiated Vremenska oznaka inicijalizacije Vremenska oznaka

povezana s laboratorijskom prema standardu

opremom. ISO 8601
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Library Quant Report (IzvjesSc¢e o kvantifikaciji
biblioteke)

Sustav generira izvje$cée o kvantifikaciji biblioteke po uspjeSnom dovrsetku kvantifikacije.

Stupac Opis Vrsta Regularni izraz

batch_name Naziv serije. text ~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$

quant_id BrojCana identifikacija. long

instrument Naziv instrumenta za kvantifikaciju text ~a-zA-Z0-9_-]

(slobodan tekst). {1,36}$

standard_r_ R na kvadrat. float

squared

standard_ Odsjecak. float

intercept

standard_ Nagib. float

slope

median_ccn_ Medijan koncentracije uzorka. float

pg_ul

qc_status Status kvalitete kontrole kvantifikacije. enum pass | fail

qgc_reason Opis razloga neuspjeha ako postoji. text "a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$

initiated Vremenska oznaka pokretanja Vremenska

povezana s kvantifikacijom.

oznaka prema
standardu ISO
8601

Library Process Log (Zapisnik procesa s bibliotekom)

Sustav generira zapisnik o postupku nad bibliotekom na poCetku i po dovrsetku ili neuspjehu svakog
postupka obrade; prilikom neuspjeha serije ili njenog proglasavanja nevaze¢om te pri dovrsetku analize
(generira se po skupu).
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. Regularni
Stupac Opis Vrsta )
izraz
batch_ Naziv serije. text ~a-zA-Z0-9_
name -1{1,36}$
process Naziv postupka nad serijom u formatu text ~A-Z1{1,36}:
PROCES:potproces. Mogude vrijednosti: [a-z0-9_]
ISOLATION (Izolacija) — Batch_validation, {1,36}$
prespin, postspin, data_transact.
EXTRACTION (Ekstrakcija) — Setup, chemistry,
data_transact.
LIBRARY (Biblioteka) — Setup, chemistry, data_
transact, complete.
QUANT (Kvantifikacija) — Setup, build_
standards, build_384, analysis, data_transact.
POOLING (Stvaranje skupova) — Analysis, setup,
pooling, data_transact, complete.
operator Inicijali rukovatelja. text *a-zA-Z0-9_
-1{1,36}$
instrument  Naziv instrumenta. text ~a-zA-Z0-9_
-1{1,36}$
started Datum i vrijeme pocetka postupka nad serijom. Vremenska
oznaka
prema
standardu
ISO 8601
finished Datum i vrijeme dovrSetka ili neuspjeha Vremenska
postupka nad serijom. oznaka
prema
standardu
ISO 8601
status Trenutacna serija. enum completed |
failed | started
| aborted

Broj dokumenta 1000000067940 v10
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Pool Report (IzvjeSce o skupovima)

Sustav nakon uspjesnog dovrSetka biblioteke, uslijed neispravne serije te u sluCaju proglasenja serije
nevazec¢om ako se dogadaj dogodi nakon pocetka stvaranja skupova generira izvje$¢e o skupovima.

Stupac Opis Vrsta
batch_name Naziv serije. text
sample_barcode Jedinstven crti¢ni kod uzorka. text
pool_barcode Crti¢ni kod skupa povezan s uzorkom. text
pool_type Vrsta skupa povezana s uzorkom. enum
pooling_volume_  Zapremina za izradu skupova u pl. float
ul

pooling_ Komentari korisnika prilikom stvaranja text
comments skupova (u obliku slobodnog teksta).

Regularni izraz
~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
*a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
*a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
A|B|C|E

"[a-zA-Z0-9_-]
{1.512}$

Pool Invalidation Report (IzvjeS¢e o proglasenju skupa

nevazecim)

Sustav generira izvje$c¢e o proglasenju skupa nevazec¢im kad se skup proglasi nevazec¢im.

Stupac Opis

batch_ Naziv serije.

name

pool_ Crti¢ni kod skupa koji je proglasen

barcode nevazecim.

reason Razlog proglasenja skupa
nevazecim koji je naveo korisnik.

operator Inicijali rukovatelja koji je skup
proglasio nevazedim.

timestamp Datum i vrijeme proglasenja skupa

nevazecim.

Broj dokumenta 1000000067940 v10
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Vrsta

text

text

text

text

Vremenska oznaka
prema standardu
ISO 8601

Regularni izraz
*a-zA-Z0-9_-]
{1,36}%
*a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
*a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
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Sequencing Report (IzvjeS¢e o sekvenciranju)

Sustav generira izvje$c¢e o sekvenciranju za obrade sekvenciranjem kad se sekvenciranje dovrsiili mu

istekne vrijeme.

Stupac

batch_name

pool_barcode

instrument

flowcell

software_
version

run_folder

sequencing_
status

gc_status

qgc_reason

cluster_density

pct_q30
pct_pf
phasing
prephasing

predicted_
aligned_reads

Opis

Naziv serije.

Crticni kod skupa povezanog s
obradom sekvenciranjem.

Serijski broj sustava za sekvenciranje.

Protocni ¢lanak povezan s obradom
sekvenciranjem.

Konkatenacija softverske
aplikacije/verzije koja se koristi za
generiranje podataka na sustav za
sekvenciranje.

Naziv mape obrade sekvenciranjem.

Status obrade sekvenciranjem.

Status kontrole kvalitete obrade
sekvenciranjem.

Razlozi kontrole kvalitete za pad na
provjeri kvalitete, vrijednosti odijeljene
toCka-zarezom.

Gustoca klastera (medijan po proto¢noj
¢eliji za sve kvadratice).

Postotak baza iznad Q30.

Postotak ocitanja koja prolaze filtar.
Negativan pomak u fazi.

Pozitivan pomak u fazi.

Predvidena uskladena oditanja.
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ZA IN VITRO DIJAGNOSTIKU.

Vrsta

text

text

text

text

text

text

enum

enum

text

float

float
float
float
float

long

Regularni izraz
~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
*a-zA-Z0-9_-]
{1,36}%
*a-zA-Z0-9_-]
{1,36}%
*a-zA-Z0-9_ -]
{1,36}$

ra-zA-Z0-9_-1+$
dovréeno | isteklo
vrijeme | nije
uspjelo

prolaz | neuspjeh |
pogreska
~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
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Stupac

started

completed

Opis
Vremenska oznaka povezana s
poCetkom sekvenciranja.

Vremenska oznaka povezana s
dovrSetkom sekvenciranja.

Vrsta Regularni izraz

Vremenska
oznaka
prema
standardu
ISO 8601

Vremenska
oznaka
prema
standardu
ISO 8601

Analysis Failure Report (IzvjeSc¢e o neuspjeloj analizi)

Kad maksimalan broj pokus$aja analize ne uspije u nekoj obradi sekvenciranjem, sustav generira izvje$¢e

o neuspjeloj analizi.

Stupac

batch_name

pool_barcode

flowcell

sequencing_run_

folder

analysis_run_
status

timestarted

timefinished

Opis

Naziv serije.

Crticni kéd skupa povezanog s
neuspjelom analizom.

Crti¢ni kod proto¢ne éelije povezane s
neuspjelom analizom.

Mapa obrade sekvenciranjem povezana
s heuspjelom analizom.

Status obrade sekvenciranjem povezan
s neuspjelom analizom.

Vremenska oznaka povezana s
pocetkom analize.

Vremenska oznaka povezana s
neuspjelom analizom.

Broj dokumenta 1000000067940 v10
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Vrsta Regularni izraz

text ~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}%

text ~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}%

text ~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}%

text ra-zA-Z0-9_1+$

text Aa-zA-Z0-9_1+$

Vremenska

oznaka prema
standardu ISO
8601

Vremenska
oznaka prema
standardu ISO
8601
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Otklanjanje poteskoca

Uvod

Pomo¢ pri otklanjanju poteskoca sa VeriSeq NIPT Solution v2 obuhvacda sljedede znacajke:
* VeriSeq NIPT Assay Software i obavijesti sustava.
* preporucene radnje za probleme sa sustavom.

* upute zaizvodenje preventivnih analiza i analiza kvarova pomodu predinstaliranih testnih podataka.

Obavijesti softvera za analizu

U ovom se odjeljku opisuju obavijesti VeriSeq NIPT Assay Software.

Obavijesti o napretku

Obavijesti o tijeku upucuju na normalan tijek izvedbe analize. Te se obavijesti zapisuju kao aktivnosti i ne zahtijevaju djelovanje korisnika.

. Razina Adresa Preporucena

Obavijest Korak Kada . . .
upozorenja e-poSte radnja

Batch initiation (Inicijalizacija Priprema Korisnik je stvorio novu Aktivnost Da Nije primjenjivo.
serije) biblioteke seriju.
Batch Library Complete Priprema DovrSena je biblioteka za Aktivhost Ne Nije primjenjivo.
(Biblioteka serije je dovrSena) biblioteke trenutacnu seriju.
Pool Complete (DovrSen je Priprema Iz serije je generiran skup. Aktivhost Ne Nije primjenjivo.
skup) biblioteke
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Obavijest

Sequencing Started (Pokrenuto
je sekvenciranje)

Sequencing QC passed
(Kontrola kvalitete
sekvenciranja je zadovoljena)

Sequencing Run Associated
With Pool (Obrada
sekvenciranjem povezana sa
skupom)

Analysis Started (Analiza je
zapocela)

Analysis Completed NIPT
Report Generated (Analiza je
dovrSena, generirano je NIPT
izvjesce)

Korak

Sekvenciranje

Sekvenciranje

Sekvenciranje

Analiza

Poslije analize

Kada

Sustav je prepoznao novu
mapu s podacima dobivenim
sekvenciranjem.

Obrada sekvenciranjem
dovrSena je i zadovoljena je
provjera kontrole kvalitete

sekvenciranja.

Obrada sekvenciranjem
uspjesno je povezana s
poznatim skupom.

Zapocela je analiza za
navedenu obradu
sekvenciranjem.

Analiza je dovrSenai
generirana su izvjesca.

Razina
upozorenja

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Adresa
e-poste

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Preporucéena
radnja

Nije primjenjivo.

Nije primjenjivo.

Nije primjenjivo.

Nije primjenjivo.

Nije primjenjivo.
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Obavijesti o proglasavanju stavki nevazecéima ukazuju na dogadaje u sustavu koji su nastali zbog toga $to je korisnik neku seriju ili skup
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Razina Adresa  Preporuc¢ena
Obavijest Korak Kada . . p.

upozorenja e-poSte radnja
Batch Invalidation (Proglasavanje  Priprema Korisnik je seriju proglasio  Obavijest Da Nije primjenjivo.
serije nevazecdom) biblioteke nevazecom.
Pool Invalidation — Repool Priprema Korisnik je proglasio Obavijest Da Nije primjenjivo.
(Proglasavanje skupa nevazeé¢im  biblioteke nevazecdim prvi moguci
- ponovno stvaranje skupa) skup (odredene vrste) u

seriji.

Pool Invalidation — Use second Priprema Korisnik je proglasio Obavijest Da Nije primjenjivo.
aliquot (Proglasavanje skupa biblioteke nevazecim prvi moguci
nevazedim — koristenje drugog skup (odredene vrste) u
alikvota) seriji.

Sequencing Completed Pool
Invalidated (Sekvenciranje je
dovrseno, skup je proglasen

Sekvenciranje  DovrSena je obrada
sekvenciranjem, ali

korisnik je proglasio skup

Obavijest Da Nije primjenjivo.

nevazecim) nevazecim.
Sequencing QC passed — All Kontrola DovrSena je provjera Obavijest Da Nije primjenjivo.
samples are invalid (Kontrola kvalitete kontrole kvalitete obrade

kvalitete sekvenciranja je
zadovoljena - nijedan uzorak nije
valjan)

sekvenciranja  sekvenciranjem , ali su svi
uzorci proglaseni

nevazedim.

Analysis Completed Pool
Invalidated (Analiza je dovrSena,
skup je proglasen nevazecim)

Poslije analize  DovrSena je analiza, ali
korisnik je proglasio skup

nevazecéim.

Obavijest Da Nije primjenjivo.
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Obavijesti o pogreSkama nakon kojih je moguc¢ oporavak

Pogreske od kojih je mogu¢ oporavak stanja su kod kojih se softver za analizu VeriSeq NIPT moze oporaviti ako korisnik izvrsi

preporucenu radnju. Ako se problem ne rijesi, obratite se lllumina tehnic¢koj podrsci.

Obavijest Korak

Missing Instrument
Path (Nedostaje
staza instrumenta)

Sekvenciranje

Insufficient Disk
Space for
Sequencing (Nema
dovoljno prostora na
disku za
sekvenciranje)

Sekvenciranje

Kada

Sustav ne moze
pronadi/povezati se s
vanjskom mapom za
sekvenciranje.

Sustav je prepoznao
novu mapu za
podatke dobivene
sekvenciranjem, ali
procjenjuje da nema
dovoljno prostora ha
disku za podatke.

Razina
upozorenja

Upozorenje

Upozorenje

Adresa e-
poste

Da

Da

Preporucena radnja

o Ako upotrebljavate NAS,
provjerite vezu s mrezom.
Pogledajte Preporuceni
akcijski postupcina stranici
100

» Moguc¢ kvar hardvera.
Ponovno pokrenite
posluzitelj. Ako se problem
ne rijesi, obratite se sluzbi
za tehni¢ku podrsku lllumina
putem e-poste.

1. Provjerite koliko ima
dostupnog prostora na disku.
Pogledajte Preporuceni
akcijski postupcina stranici
100.

2. Oslobodite prostor na disku
ili sigurnosno kopirajte
podatke. Pogledajte
Preporuceni akcijski postupci
na stranici 100.
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Obavijest Korak

Sequencing Run
Invalid Folder (Mapa
obrade
sekvenciranjem nije
valjana)

Sekvenciranje

Sequencing Started
but Pool Barcode File
Missing
(Sekvenciranje je
pokrenuto, ali
nedostaje datoteka s
crti¢nim kodom
skupa)

Sekvenciranje

Cannot Verify
Sequencing Run
Completion (Nije
moguce provijeriti
valjanost dovrSetka
obrade
sekvenciranjem)

Sekvenciranje

Missing Sample Predanaliza
Attributes (Nedostaju

atributi uzorka)

Razina Adresa e-
upozorenja  poste

Kada

Naziv mape obrade
sekvenciranjem
sadrzi znakove koji
nisu valjani.

Upozorenje Da

Softver ne
prepoznaje datoteku
koja sadrzi crti¢ni
kdd skupa u 30
minuta nakon
pokretanja
sekvenciranja.

Upozorenje  Da

Softver ne moze
ocCitati datoteku sa
statusom dovrSetka
obrade u mapi za
sekvenciranje.

Upozorenje Da

Softver ne moze
pronaci definiciju
vrste uzorka,
mogucénost za spolne
kromosome ili vrstu
probira za neke
uzorke.

Obavijest Da

Preporucena radnja

Mapa obrade sekvenciranjem
nije pravilno preimenovana.
Dodijelite obradi pravilan
naziv.

Mogudi kvar instrumentaili
NAS-a. Provjerite
konfiguraciju instrumenta i
mreznu vezu. Sustav ¢e
nastaviti traziti datoteku s
crtiénim kodom skupa dok se
ne dovrsi sekvenciranje.

Mogu¢ kvar hardvera.
Ponovno pokrenite posluzitelj.
Ako se problem ne rijesi,
obratite se sluzbi za tehni¢ku
podrsku lllumina putem e-
poste.

Nije naveden jedan atribut ili
viSe njih za odredeni uzorak.
Unesite atribute uzorka koji
nedostaju u Workflow
Manager ili proglasite uzorak
nevazecim da biste omogudili
daljnje funkcioniranje softvera.
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Obavijest Korak

Sample Sheet Predanaliza
Generation failed

(Nije uspjelo

generiranje lista

uzorka)

Razina

Kada .
upozorenja

Softver nije generirao  Upozorenje
list uzorka.

Adresa e-
poste

Da

Preporucena radnja

» Provjerite koliko ima
dostupnog prostora na
disku. Pogledajte
Preporuceni akcijski
postupcina stranici 100.
Ako je preostalo malo
prostora, oslobodite prostor
na disku ili sigurnosno
kopirajte podatke.
Pogledajte Preporuceni
akcijski postupcina stranici
100.

o Ako upotrebljavate NAS,
provjerite vezu s mrezom.
Pogledajte Preporuceni
akcijski postupcina stranici
100.

o Mogu¢ kvar hardvera.
Ponovno pokrenite
posluzitelj. Ako se problem
ne rijesi, obratite se sluzbi
za tehnicku podrsku lllumina
putem e-poste.
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Obavijest Korak

Unable to check disk  Predanaliza
space (Nije moguce

provjeriti prostor na

disku)

Insufficient Disk Predanaliza
Space for Analysis

(Nema dovoljno

prostora na disku za

analizu)

Unable to launch Predanaliza
Analysis Pipeline (Nije
moguce pokrenuti

tijek analize)

Razina Adresa e-
upozorenja  poste

Kada

Softver ne moze
provijeriti prostor na
disku.

Upozorenje Da

Softver je prepoznao Upozorenje Da
da nema dovoljno

prostora na disku za

pokretanje nove

analiti¢ke obrade.

Softver nije mogao
pokrenuti analitiCku
obradu za navedenu
mapu za
sekvenciranje.

Upozorenje Da

Preporucena radnja

o Ako upotrebljavate NAS,
provjerite vezu s mrezom.
Pogledajte Preporuceni
akcijski postupcina stranici
100 ID radnje 2 na stranici
100.

» Moguc¢ kvar hardvera.
Ponovno pokrenite
posluzitelj. Ako se problem
ne rijesi, obratite se sluzbi
za tehni¢ku podrsku lllumina
putem e-poste.

Oslobodite prostor na disku ili
sigurnosno kopirajte podatke.
Pogledajte Preporuceni
akcijski postupcina stranici
100 ID radnje 3 na stranici 101.

Mogu¢ kvar hardvera.
Ponovno pokrenite posluzitelj.
Ako se problem ne rijesi,
obratite se sluzbi za tehni¢ku
podrsku lllumina putem e-
poste.
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Obavijest Korak

Sequencing folder Predanaliza
Read/Write

permission failed

(Dozvola za

Citanje/pisanje mape

za sekvenciranje nije

valjana)

Analysis Failed - Analiza
Retry (Analiza nije

uspjela — pokusajte

ponovno)

Results Already Sustav

Reported (Rezultati
su ve¢ objavljeni)

Razina Adresa e-
upozorenja  poste

Kada

Softverski test koji
provjerava dozvolu
za Citanje/pisanje
mape za obradu
sekvenciranjem nije
uspio.

Upozorenje Da

Analiza nije uspjela.
NuZzan je ponovni
pokusaij.

Obavijest Da

Softverje utvrdioda  Aktivnost Da
je NIPT izvjesée veé

generirano za

trenutacnu vrstu

skupa.

Preporucena radnja

o Ako upotrebljavate NAS,
provjerite vezu s mrezom.
Pogledajte Preporuceni
akcijski postupcina stranici
100.

e Mogu¢ kvar hardvera.
Ponovno pokrenite
posluzitelj. Ako se problem
ne rijesi, obratite se sluzbi
za tehnicku podrsku lllumina
putem e-poste.

Nijedno

Nijedno
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Obavijest Korak
Unable to deliver Sustav
email notifications

(Nije mogucda

isporuka obavijesti

putem e-poste)

Time Skew Detected  Priprema
(Otkriveno je biblioteke

vremensko
odstupanje)

Kada

Sustav ne moze
isporuciti obavijesti
putem e-poste.

Softver je otkrio
vremensko
odstupanje duze od 1
minute izmedu
vremenske oznake
alata Workflow
Manager i lokalnog
vremena posluzitelja.

Razina
upozorenja

Upozorenje

Upozorenje

Adresa e-
poste

Nije
primjenjivo

Ne

Preporucena radnja

1. Provjerite je li konfiguracija
e-poste definirana za sustav
valjana. Pogledajte
Konfiguriranje sistemskih
obavijesti putem e-poste na
stranici 34.

2. Posaljite testnu poruku e-
poste. Pogledajte
Konfiguriranje sistemskih
obavijesti putem e-poste na
stranici 34.

3. Ponovno pokrenite
posluzitelj. Ako se problem ne
rijesi, obratite se sluzbi za
tehnic¢ku podrsku lllumina
putem e-poste.

1. Provjerite lokalno vrijeme na
racunalu na kojem je instaliran
Workflow Manager.

2. Provjerite lokalno vrijeme
posluzitelja za Onsite Server
koje je navedeno u
korisnickom web-sucelju
(kartica Server Status (Status
posluzitelja)).
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Obavijesti o pogreSkama nakon kojih nije moguc¢ oporavak

Pogreske od kojih nije moguc¢ oporavak situacije su koje dostizu krajnje stanje kad nije moguce vise nista uciniti da bi se nastavila

analiza.

Obavijest

Batch Failure
(Neispravnost serije)

Report Generating
Failure (Neuspjelo
generiranje izvjesca)

Korak

Priprema
biblioteke

IzvjeSc¢ivanje

Kada

Kontrola kvalitete
serije nije bila
uspjesna.

Sustav nije uspio

generirati izvjesce.

Razina
upozorenja

Obavijest

Upozorenje

Adresa e-
poste

Da

Da

Preporucena radnja

Ponovno pokrenite stavljanje
biblioteke na plocu.

o Provjerite koliko ima
dostupnog prostora na
disku. Pogledajte
Preporuceni akcijski
postupcina stranici 100. Ako
je preostalo malo prostora,
oslobodite prostor na disku
ili sigurnosno kopirajte
podatke. Pogledajte
Preporuceni akcijski
postupcina stranici 100.

e Moguc¢ kvar hardvera.
Ponovno pokrenite
posluzitelj. Ako se problem
ne rijesi, obratite se lllumina
sluzbi za tehni¢ku podrsku
putem e-poste.
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Obavijest

Failed to Parse Run
Parameters file (Nije
uspjelo rasc¢lanjivanje
datoteke s
parametrima obrade)

Unrecognized Run
Parameters
(Nepoznati parametri
obrade)

Invalid Run
Parameters
(Parametri obrade
nisu valjani)

No Pool Barcode
found (Nije pronaden
crtic¢ni kéd skupa)

Korak

Sekvenciranje

Sekvenciranje

Sekvenciranje

Sekvenciranje

Kada

Sustav ne moze
otvoriti/ras¢laniti
datoteku
RunParameters.xml.

Softver je procitao
parametre obrade

koji nisu kompatibilni.

Softver je procitao
obavezne parametre
obrade koji nisu
kompatibilni s
analizom.

Softver ne moze
povezati protocnu
¢eliju za obradu
sekvenciranjem s
poznatim crti¢nim
kodom skupa.

Razina
upozorenja

Upozorenje

Upozorenje

Upozorenje

Upozorenje

Adresa e-
poste

Da

Da

Da

Da

Preporucena radnja

Datoteka RunParameters.xmi
je oStecena. Provijerite
konfiguraciju instrumenta i
ponovno sekvencirajte skup.

Softver ne moze izgraditi
parametre obrade
sekvenciranjem iz
konfiguracijske datoteke
instrumenta. Provjerite
konfiguraciju instrumenta i
ponovno sekvencirajte skup.

Provjera kompatibilnosti
softvera nije uspjela. Provjerite
konfiguraciju instrumenta i
ponovno sekvencirajte skup.

Moguce netocan unos crti¢nog

koda skupa. Ponovno
sekvencirajte skup.
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Obavijest Korak

Sequencing
Completed but Pool
Barcode File Missing
(Sekvenciranje je
dovrseno, ali
nedostaje datoteka s
crticnim kodom
skupa)

Sekvenciranje

Unable to read Pool
Barcode File (Nije
moguce Citati
datoteku s crti¢nim
kodom skupa)

Sekvenciranje

Pool Barcode File
Mismatch
(Nepodudaranje
datoteke s crti¢nim
kodom skupa)

Sekvenciranje

Sequencing Timed
Out (Isteklo je vrijeme
sekvenciranja)

Sekvenciranje

Kada

DovrSena je obrada
sekvenciranjem, ali
nije prepoznata
datoteka koja sadrzi
crtiéni kdd skupa.

Datoteka koja sadrzi
crti¢ni kodd skupa je
oStecena.

Prepoznata datoteka
s crti¢nim kodom
skupa referencira
drugaciji ID proto¢ne
¢elije od onog
povezanog s tom
obradom
sekvenciranjem.

Obrada
sekvenciranjem nije
dovrsena u danom
vremenskom
razdoblju.

Razina
upozorenja

Upozorenje

Upozorenje

Upozorenje

Upozorenje

Adresa e-
poste

Da

Da

Da

Da

Preporucena radnja

Mogudi sustav za
sekvenciranje kvar.Zatrazite
pomoc¢ sluzbe za tehnicku
podrsku tvrtke lllumina.

Mogudi sustav za
sekvenciranje ili mrezni kvar.
Zatrazite pomoc¢ sluzbe za
tehni¢ku podrsku tvrtke
lllumina .

Mogudi sustav za
sekvenciranje kvar. Zatrazite
pomo¢ od sluzbe za tehnicku
podrsku tvrtke lllumina.

Provjerite sustav za
sekvenciranjeivezus
mrezom. Ponovno
sekvencirajte skup.
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Obavijest

Sequencing QC files
generation failed
(Generiranje datoteke
kontrole kvalitete
sekvenciranja nije
uspjelo)

Sequencing QC failed
(Kontrola kvalitete
sekvenciranja nije
uspjela)

Analysis Failed for
Maximum number of
attempts (Analiza nije
uspjelaiz
maksimalnog broja
pokusaja)

Korak

Kontrola
kvalitete
sekvenciranja

Kontrola
kvalitete
sekvenciranja

Analiza

Kada

Obrada
sekvenciranjem
dovrsena je, ali su
radne datoteke
kontrole kvalitete
oStecene.

Obrada
sekvenciranjem
dovrsenaje, a
provjera kontrole
kvalitete
sekvenciranja nije
uspjela.

Nijedan pokusSaj
analize nije uspio.

Nece biti ponovnih

pokusaja.

Razina Adresa e-

. N Preporucena radnja
upozorenja poste

Upozorenje Da Provjerite sustav za
sekvenciranjeivezus
mrezom. Ponovno

sekvencirajte skup.

Obavijest Da

Upozorenje Da Ponovno sekvencirajte drugi

skup.

Ponovno sekvencirajte skup.
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Obavijest Korak

Analysis Post-
Processing Failed
(Naknadna obrada
analize nije uspjela)

Poslije analize

Analysis Upload
Failed (Prijenos
analize nije uspio)

Poslije analize

Plate Level
Contamination
Detected (Otkrivena je
kontaminacija razine
plocice)

Poslije analize

Razina
Kada .
upozorenja
Softver nije uspio Upozorenje
naknadno obraditi
rezultate analize.
Softver nije uspio Upozorenje
prenijeti rezultate
analize u bazu
podataka.
Chromosome Y Upozorenje

otkriven je za sve
uzorke koji su prosli
kontrolu kvalitete u
skupu.

Adresa e-
poste

Da

Da

Da

Preporucena radnja

o Ako upotrebljavate NAS,
provjerite vezu s mrezom.
Pogledajte Preporuceni
akcijski postupcina stranici
100.

« Moguc¢ kvar hardvera.
Ponovno pokrenite
posluzitelj. Ako se problem
ne rijesi, obratite se lllumina
sluzbi za tehni€ku podrsku
putem e-poste.

o Ako upotrebljavate NAS,
provjerite vezu s mrezom.
Pogledajte Preporuceni
akcijski postupcina stranici
100.

o Moguc¢ kvar hardvera.
Ponovno pokrenite
posluzitelj. Ako se problem
ne rijesi, obratite se lllumina
sluzbi za tehni¢ku podrsku
putem e-poste.

Ponovno pokrenite stavljanje
biblioteke na plocu.
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Preporuceni akcijski postupci

ID
Preporucena radnja
radnje P J
1 Provjeraveze s
mrezom
2 Provjera dostupnog

prostora na disku

Koraci

Provjerite jesu li NAS za udaljenu pohranu i lokalni stroj na istoj mrezi.
1. U naredbeni redak u sustavu Windows (cmd), unesite sljedeéu naredbu: ping < IP
posluzitelja>
Ako koristite NAS, provjerite i vezu s NAS-om.
2. Provjerite nema li izgubljenih paketa.
Ako ih ima, obratite se administratoru.
3. Testirajte vezu na sljededi nagin:
a. Prijava u Onsite Server korisnicko web-sucelje.
b. Na izborniku nadzorne plo¢e odaberite Folder (Mapa).
c. Odaberite Test (Testiraj) i pogledajte je li testiranje bilo uspjesSno. Ako testiranje ne
uspije, procitajte odjeljak Uredivanje dijelienog mreznog pogona na stranici 31
provjerite jesu li sve postavke pravilno konfigurirane.

Provijerite je li stroj sa sustavom Windows mapiran u Onsite Server ulaznu mapu. Za vise
informacija pogledajte Mapiranje posluZiteljskih pogona na stranici 42.

Desnim gumbom misa kliknite pogon koji se mapira u ulaznu mapu. Odaberite Properties
(Svojstva) i pogledajte informacije o slobodnom prostoru.
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radnje

Preporucena radnja

Ciséenje prostora na
disku/ sigurnosno
kopiranje podataka

Koraci

lllumina preporucuje da se periodiCki sigurnosno kopiraju podaci i/ili pohrane podaci
dobiveni sekvenciranjem s posluzitelja. Za viSe informacija pogledajte Upravijanje
dijelienim mreZnim pogonom na stranici 31.

1. Za podatke pohranjene lokalno na Onsite Server:

Provjerite je li stroj sa sustavom Windows mapiran u Onsite Server ulaznu mapu. Za
viSe informacija pogledajte Mapiranje posluZiteljskih pogona na stranici 42.

a. Dvaput kliknite ulaznu mapu i unesite vjerodajnice za pristup.

b. Podaci dobiveni obradom sekvenciranjem navedeni su tako da nazivi mapa
odgovaraju nazivima obrada sekvenciranjem.

c. IzbriSite ili sigurnosno kopirajte obradene mape za sekvenciranje.

2. Za podatke pohranjene na udaljenom NAS-u:

Provjerite jesu li NAS za udaljenu pohranu i lokalni stroj na istoj mrezi.

Pristupite mapi na udaljenom pogonu. Nuzne su vjerodajnice za pristup koje ¢ete dobiti
od administratora.

a. Podaci dobiveni obradom sekvenciranjem navedeni su tako da nazivi mapa
odgovaraju nazivima obrada sekvenciranjem.

b. I1zbriSite ili sigurnosno kopirajte obradene mape za sekvenciranje.
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Problemi sa sustavom

Problem Preporuc¢ena radnja

Softver se ne Ako su otkrivene pogreske prilikom pokretanja VeriSeq NIPT Assay

pokrece. Software, umjesto zaslona za prijavu prikazuje se sazetak svih pogresaka.
Obratite se sluzbi za tehni¢ku podrsku llluminada biste prijavili navedene
pogreske.

Nuzno je Ako je potrebno vra¢anje sigurnosne kopije baze podataka, obratite se

vracanje baze llluminaterenskom servisnom inzenjeru.

podataka.

Prepoznat je Kad se prepozna pomak sustava, VeriSeq NIPT Assay Software vise ne

pomak sustava. obraduje komunikaciju s drugim komponentama sustava. Administrator

mozZe resetirati sustav tako da ponovno normalno radi kad unese stanje
prepoznavanja pomaka.

Aktivirao se Administrator moZe odabrati gumb Server alarm (Alarm posluzitelja) na

alarm kartici Stanje posluzitelja na VeriSeq NIPT Assay Software nadzornoj ploci

RAID kontrolera.  kako bi utiSao alarm RAID kontrolera. Ako pritisnete taj gumb, obratite se
sluzbi za tehni¢ku podrsku lllumina radi dodatne pomodi.

Testiranja obrade podataka

Unaprijed instalirani skupovi podataka na Onsite Server omogucuju radno testiranje posluzitelja i
modula za analizu.

Testiranje posluzitelja

Ovaj test simulira obradu sekvenciranjem uz istovremeno simuliranje generiranja rezultata analize, no
bez pokretanja tijeka analize. Pokrenite taj tekst da biste bili sigurni da Onsite Server pravilno
funkcionira te da se generiraju izvjeS¢a i obavijesti putem e-poste. Trajanje: oko 3 — 4 minute.

Postupak

1. Otvorite postavljeni ulazni direktorij, a zatim mapu TestingData (Podaci za testiranje).
2. Napravite kopiju neke od sljededéih mapa koje se mogu pronaci u mapi TestingData (Podaci za
testiranje):

* Zapodatke s uredaja NextSeq: 170725_NB551052_0252_AH5KGJBGX9_Copy_Analysis_

Workflow.
* Zapodatke s uredaja NextSeqDx: 180911_NDX550152_0014_AXXXXXXXDX_Copy_Analysis_
Workflow.
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3. Promijenite naziv kopije u mapi koristeéi nastavak _XXX. _XXX predstavlja sekvencijalni broj testne

obrade. Npr. ako u mapi postoji _002, preimenujte novu kopiju u _003.

4. Premijestite preimenovanu mapu u ulaznu mapu.

Pricekajte 3 — 5 min da se obrada dovrsi. Provjerite jeste li primili sljedece obavijesti putem e-poste:

a. Sequencing Run Analysis Started (Zapocela je analiza obradom sekvenciranjem).

b. NIPT Report generated for Sequencing Run (Generirano je NIPT izvjeSée za obradu
sekvenciranjem).

6. PoveziteizvjeS¢a s nazivom sekvenciranja dodijeljenim mapi.

7. Uizlaznoj mapi otvorite mapu TestData_NS_CopyWorkflow ili TestData_NDx_CopyWorkflow i
provjerite neko od sljedecih izvjeséa:

* ZaNextSeq: TestData_NS_CopyWorkflow_C_TestData_NS_CopyWorkflow_PoolC_H5KGJBGX9_

nipt_report_YYYYMMDD_HHMMSS.tab.

* ZaNextSeqDx: TestData_NDx_CopyWorkflow_C_TestData_NDx_CopyWorkflow_PoolC_
XXXXXXXDX _nipt_report_YYYYMMDD_HHMMSS. tab.
Ocekivana veli¢ina datoteke je oko 7.1 Kb.

8. Premijestite testnu obradu sekvenciranjem natrag u mapu TestingData (Podaci za testiranje). Taj
postupak pomaze upravljati brojem izvrSavanja testnog sekvenciranja.

NAPOMENA Mozete izbrisati stare kopije testnih datoteka da biste oslobodili prostor.

Testni podaci za izvodenje pune analize

Ovaj test izvodi punu obradu i analizu. Pokrenite ovaj test ako posluzitelj ne moze obraditi/analizirati
podatke ili istekne vrijeme obrade. Trajanje: priblizno 4 - 5 sati.

Postupak

1. Otvorite postavljeni ulazni direktorij i mapu TestingData (Testni podaci).

2. Preimenujte sljede¢u mapu dodavanjem nastavka _000: 180911_NDX550152_0014_AXXXXXXXDX_

FullRun.
Taj dodatak stvara jedinstveni naziv za svaku obradu sekvenciranjem. Ako obrada vec¢ ima
nastavak, preimenujte mapu uvedavanjem broj¢ane vrijednosti nastavka za 1.

Premjestite preimenovanu mapu u ulaznu mapu.
Pricekajte 4 — 5 sati da analiza zavrsi. Provjerite jeste li primili sliedede obavijesti putem e-poste:
a. Sequencing Run Analysis Started (ZapocCela je analiza obradom sekvenciranjem).

b. NIPT Report generated for Sequencing Run (Generirano je NIPT izvje$¢e za obradu
sekvenciranjem).

5. Povezite izvje$c¢a s nazivom sekvenciranja dodijeljenim mapi.

Broj dokumenta 1000000067940 v10
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6. Uizlaznoj mapi otvorite mapu TestData_NDx_FullRun i provjerite postoji li sliedede izvjeSce:
TestData_NDx_FullRun_C_TestData_NDx_FullRun_PoolC_XXXXXXXDX_nipt_report_YYYYMMDD_

HHMMSS.tab.
Ocekivana veli¢ina datoteke je oko 7.1 Kb.

7. Premijestite testnu obradu sekvenciranjem natrag u mapu TestingData (Podaci za testiranje).
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Resursiireference

Na web-mijestu tvrtke lllumina, za preuzimanje je dostupna sljede¢a dokumentacija.

Resurs Opis

Informativni pregled softvera VeriSeq NIPT Definiranje proizvoda i namjene te upute za
Solution v2 (broj dokumenta: 1000000078751) upotrebu i postupci otklanjanja poteskoda.

Microlab® STAR Line Operator’'s Manual Navodi informacije o radu i odrzavanju te tehnicke
(Priru¢nik za rukovatelje sustavom Microlab® specifikacije za instrument za automatizirano
STAR Line), ID dokumenta tvrtke Hamilton rukovanje tekué¢inama Hamilton Mircolab STAR.
624668

Posjetite VeriSeq NIPT Solution v2 stranice za podrsku instrumenta na web-mjestu tvrtke lllumina kako
biste pristupili dokumentaciji, preuzimanjima softvera, mreznoj obuci i najéesdéim pitanjima.

Akronimi

Akronim Definicija

BCL Base Call File, datoteka za otkrivanje baza

CE-IVD oznaka europske uskladenosti za proizvod za dijagnostiku in vitro

cfDNK Cell-Free DNA, DNA bez stanica

DNK deoksiribonukleinska kiselina

DNS Domain Name System, sustav za nazive domena

FASTQ format datoteka utemeljen na tekstu za pohranu izlaznih podataka
instrumenata za sekvenciranje

FF fetalna frakcija

FIFO First In First Out, prvi unutra prvi van

iFACT individual Fetal Aneuploidy Confidence Test, pojedinacni test
pouzdanosti fetalne aneuploidije

IP Internet Protocol, internetski protokol

LIMS Laboratory Information Management System, sustav za upravljanje

informacijama u laboratoriju

LLR Log Likelihood Ratios, logaritamski omjeri vjerojatnosti
MAC Media Access Control, kontrola pristupa medijima
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Akronim Definicija

NAS Network-Attached Storage, mreZna pohrana

NES Non Excluded Sites, web-mjesta koja nisu izdvojena

NGS Sekvenciranje nove generacije

NIPT Non-Invasive Prenatal Testing, neinvazivno prenatalno testiranje
NTC No Template Control, kontrola bez predloska

NTP Network Time Protocol, mrezni vremenski protokol

PF Passing Filter, filtar prolaznosti

Kontrola kvalitete Kontrola kvalitete

Regularniizraz Regularni izraz. Niz znakova koji mogu upotrebljavati algoritmi za
usporedivanje nizova radi provjere valjanosti podataka.

SCA Sex Chromosome Aneuploidy, aneuploidija spolnih kromosoma
SDS Sigurnosno-tehnicki listovi

SHA1 Algoritam za sigurno hashiranje 1

SSL Secure Sockets Layer, razina sa sigurnim priklju¢cima

Tehni¢ka pomoc

Ako vam je potrebna tehni¢ka pomod, obratite se sluzbi za tehni¢ku podrsku tvrtke lllumina.

Internetska www.illumina.com
stranica:

Adresa e- techsupport@illumina.com
poste:

Sigurnosno-tehnicki listovi (SDS-ovi) — dostupni su na internetskoj stranici tvrtke lllumina na adresi
support.illumina.com/sds.html.

Dokumentacija o proizvodima — dostupna je za preuzimanje na internetskoj stranici
support.illumina.com.
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