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VeriSeq NIPT Solution v2

Introducao

O VeriSeq NIPT Solution v2 é um teste de diagndstico in vitro destinado ao rastreio baseado em
sequenciagao-de aneuploidias fetais através de amostras maternas de sangue periférico total em
mulheres gravidas com pelo menos 10 semanas de gestagdo. A nivel do tipo de rastreio, o teste
disponibiliza duas opgdes: um rastreio basico e um que abrange a totalidade do genoma. O rastreio
basico fornece apenas informagéo acerca das aneuploidias ligadas aos cromossomas 21, 18,13, Xe Y.
Os rastreios de totalidade do genoma fornecem eliminagdes e duplicagdes parciais de todos os
autossomas e estado de aneuploidia de todos os cromossomas. Ambos os rastreios permitem a
geracgao de um relatério relativo as aneuploidias dos cromossomos sexuais (SCA). Independentemente
do tipo de rastreio, os diagndsticos e as decisbes ligadas a gestado de gravidez ndo devem ter como
base apenas este produto.

A arquitetura do sistema VeriSeq NIPT Solution v2 inclui os seguintes componentes:

* VeriSeq NIPT Microlab STAR (ML STAR) — Um instrumento automatizado de manuseamento de
liquidos que utiliza os VeriSeq NIPT Workflow Manager e os VeriSeq NIPT Sample Prep Kit para
preparar e rastrear amostras da biblioteca. O ML STAR utiliza o VeriSeq NIPT Assay Software v2
para preparar amostras destinadas a analise, de acordo com as Instrugdes de Utilizacao fornecidas
no Folheto informativo do VeriSeq NIPT Solution v2 (documento n.° 1000000078751).

* Next-Generation Sequencer (NGS) Instrument (Instrumento sequenciador da nova geragdo) — Um
instrumento de sequenciagdo da totalidade do genoma que permite a sequenciagéo e a geragao de
clusters no instrumento. O software de controlo disponibiliza os passos para configurar um ensaio
de sequenciagao e gera leituras de sequenciagao para todas as amostras do pool de bancos
quantificado.

* VeriSeq Onsite Server v2 — Um servidor que aloja o VeriSeq NIPT Assay Software v2 e armazena
dados para analisar dados de sequenciacao de extremidade emparelhada. O VeriSeq NIPT Assay
Software monitoriza e analisa continuamente dados de sequenciagao e gera resultados de
amostras, relatérios de processos e notificagdes.

Documento n.° 1000000067940 v10
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Figura 1 VeriSeq NIPT Solution v2 Componentes
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Base de dados

O VeriSeq NIPT Solution v2 utiliza a Rede local (LAN) do laboratério para ligar todo o equipamento do
sistema com a mesma sub-rede. A LAN permite um posicionamento flexivel do equipamento e débito
expansivel através da ligagao de instrumentos adicionais e/ou de estagdes de trabalho ML STAR. A

ilustragao que se segue fornece uma descrigao geral da arquitetura do sistema.
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Figura 2 Descrigao geral da arquitetura do VeriSeq NIPT Solution v2
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VeriSeqg NIPT Workflow Manager

Introducao

O VeriSeq NIPT Workflow Manager esta instalado no ML STAR e fornece uma interface grafica do
utilizador simples e intuitiva que automatiza a preparagao de amostras de sangue de acordo com o
VeriSeq NIPT Solution v2. O VeriSeq NIPT Workflow Manager (Gestor do fluxo de trabalho) mantém uma
ligacdo de dados ao VeriSeq Onsite Server v2 para fins de processamento de dados, armazenamento,
controlo de amostras e aplicagao da ldgica de fluxo de trabalho.

O VeriSeq NIPT Workflow Manager permite aceder a trés mddulos software, também conhecidos como
métodos:

* VeriSeq NIPT Method
* VeriSeq NIPT Batch Manager
* VeriSeq NIPT Services

VeriSeq NIPT Method

O VeriSeqg NIPT Method encaminha o processamento automatico das amostras no ML STAR. O método
executa os seguintes passos de processamento:

* Plasma Isolation (Isolamento de plasma) — Transfere 1 ml de plasma isolado de um tubo de colheita
de sangue. A légica do processo cria um lote com o VeriSeq NIPT Assay Software. Os lotes contém
dados de amostra que incluem o cédigo de barras da amostra, o tipo de amostra, o tipo de rastreio,
a posicao do pogo e o sinalizador relativo ao relatério sobre sexo.

* Cell-Free DNA (cfDNA) Extraction (Extragdo do ADN livre circulante [cfFADN]) — Purifica o cfDNA
de 900 pl de plasma.

* Library Preparation (Preparagéo de biblioteca) — Cria bibliotecas de cfDNA purificado pronto para
sequenciagao. As bibliotecas incluem indices Unicos para cada amostra do lote.

* Library Quantification (Quantificagédo de biblioteca) — Determina a concentragao de cfDNA com
um corante fluorescente intercalado no formato de microplaca de 384 pogos. A placa inclui uma
curva padrédo de ADN identificada e duplicados de cada amostra no lote. O sistema utiliza as leituras
de fluorescéncia ndo processadas do leitor da microplaca e calcula as concentragdes da amostra
com base na curva padrao.

* Pooling and Normalization (Pooling e normalizagdo) — Combina bibliotecas em pools Unicos para
sequenciagao. O sistema utiliza as concentrag¢des determinadas anteriormente para calcular a
transferéncia adequada de cada amostra para um tubo de pool. O tubo de pool estd pronto para
sequenciagao.

Documento n.° 1000000067940 v10
PARA UTILIZAGCAO EM DIAGNOSTICO IN VITRO.



Guia do Software VeriSeq NIPT Solution v2 - IVD

VeriSeq NIPT Batch Manager

O VeriSeq NIPT Batch Manager gere o estado das amostras, lotes e pools através da interface de
utilizador. O sistema permite o controlo de amostras em multiplos sistemas de manuseamento de
liquidos, em instrumentos de sequenciagdo e no pipeline de analise. Para obter mais informagdes sobre
0s procedimentos de processamento de amostras, consulte Folheto informativo do VeriSeq NIPT
Solution v2 (documento n.° 1000000078751).

Pode gerir as amostras no fluxo de trabalho através de trés categorias chamadas "objetos". Estes
objetos sdo descritos na tabela que se segue.

Objeto Descricdo

Amostra  Resultado do processamento de 1 ml de amostra de plasma de um Unico tubo de
sangue. As amostras estdo associadas ao cédigo de barras do tubo de sangue (o
cddigo de barras da amostra) e ao lote.

Batch Placa de 24, 48 ou 96 amostras processadas através do processo de extragao de
(Lote) cfDNA e preparagao de biblioteca.

Pool O volume normalizado e diluido de bibliotecas de indice duplo prontas para
instrumentagdo. Cada pool contém um maximo de 48 amostras.

A tabela que se segue descreve as a¢des que podem ser aplicadas a objetos durante o processamento.
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Relatorio

Acéao
¢ gerado

Objeto

Invalidacéo Amostra  Sample
Invalidation
(Invalidagao da

amostra)

Batch
(Lote)

Batch
Invalidation
(Invalidagao do
lote)

Pool
Invalidation
(Invalidagao do
pool)

Pool

Falha de CQ Amostra  Sample
Invalidation
(Invalidagao da

amostra)

Batch
(Lote)

Batch
Invalidation
(Invalidagao do
lote)

Cancelamento  Amostra  Sample
Cancellation
(Cancelamento

da amostra)
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Descricao

Amostra identificada pelo utilizador como ja
ndo sendo valida para processamento. Ndo
sdo gerados resultados de teste para amostras
invalidadas.

Exemplo: contaminagao cruzada de células
sanguineas visivel durante o isolamento de
plasma.

Lote identificado pelo utilizador como ja ndo
sendo valido. Se a invalidagao do lote ocorrer
antes da geragdo do pool, as amostras serao
todas invalidadas.

Exemplo: queda de placa ou manuseamento
incorreto da mesma.

Pool identificado pelo utilizador como ja ndo
sendo valido. Apds duas invalidagdes de pool,
as amostras do pool serdo todas invalidadas.
Exemplo: volume total do pool utilizado
durante duas falhas de sequenciacgao.

O VeriSeq NIPT Solution v2 identificou
automaticamente a amostra como invalida
devido a falha de um indicador especifico de
Controlo de qualidade (CQ) ou a uma falha
detetada no sistema de manuseamento de
liquidos.

O VeriSeq NIPT Solution v2 identificou
automaticamente todo o lote como sendo
invalido. Exemplo: falha do sistema durante o
manuseamento de liquidos.

A diregdo do laboratério identificou a amostra
como cancelada. Ndo s&do gerados resultados
de teste.
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. . Relatério I
Acao Objeto Descricao
gerado
Editar atributos Amostra Sex Reporting Atributo para a geragao do relatério sobre sexo
da amostra (Relatorio sobre  definido pelo utilizador como Yes (Sim), No
sexo) (Nao) ou SCA.
* Yes (Sim) — é gerado o sexo da amostra.
o No (Nao) —né&o é gerado o sexo da amostra.
o SCA — sdo comunicadas apenas as
aneuploidias dos cromossomas sexuais.
Amostra  Sample Type Tipo de amostra definido pelo utilizador como
(Tipo de Singleton (Unico), Twin (Gémeos), Control
amostra) (Controlo) ou Controlo sem modelo (NTC). A
designagédo do tipo da amostra afeta
diretamente a analise do teste. Para garantir
resultados de teste precisos, o tipo de amostra
tem de ser preciso.
Amostra  Screen Type Tipo de rastreio definido pelo utilizador como
(Tipo de basic (basico) (apenas 21, 18,13, X e Y) ou
rastreio) genomewide (totalidade do genoma) (todos os

cromossomas).

Apds uma invalidagdo, uma falha de CQ ou uma agao de cancelamento, o objeto ndo continuard a ser
processado. Os sistemas de gestao de informagdes de laboratdrio (LIMS) podem utilizar relatérios de
invalidagcdo de amostras para indicar o reprocessamento de amostras a partir do tubo de colheita de
sangue.

Introducao da ficha de amostras

A ficha de amostras de entrada fornece informacgdes sobre as amostras, relacionadas com o paciente,
gue incluem o tipo de amostra e o estado do relatério dos cromossomas sexuais. Antes de poder gerar
pools de sequenciacao, o sistema requer informacdes completas acerca das amostras.

A ficha de amostras de entrada tem de ser um ficheiro de texto separado por tabulagdes (*.txt). Os
nomes presentes nos cabegalhos das colunas do ficheiro tém de ser exatamente iguais aos nomes para
os cabecgalhos das colunas que surgem na tabela abaixo.
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Cabecalhoda Tipo de

Requisito

coluna dados 4
batch_name Texto/em  Obrigatdrio

branco
sample_ Texto Obrigatério
barcode
sample_type Texto Obrigatério
sex_ Texto Obrigatdrio
chromosomes
screen_type Texto Obrigatério

Documento n.° 1000000067940 v10
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Descricao

Indica o nome do lote da amostra.

Tem de corresponder ao nome do lote introduzido
no método de chamada [Workflow Manager
(Gestor do fluxo de trabalho)] para confirmar que
a ficha de amostras de entrada estd associada ao
lote correto. Maximo de 26 carateres. Pode deixar
a coluna em branco.

As fichas de amostra sem uma coluna batch_
name (nome de lote) ndo serdo aceites.

Cddigos de barras dos tubos de amostras de
sangue carregados no ML STAR.

Se forem utilizados valores inteiros como cédigos
de barras das amostras, estes hdo devem
ultrapassar os 15 digitos. Os cédigos de barras
das amostras que se encontrem em formato
alfanumérico podem ter, no maximo, 32
carateres. Utilize apenas numeros, letras, hifenes
(-) e sublinhados (_). O cédigo de barras da
amostra ndo é sensivel a mailsculas e
minusculas. Os cédigos de barras sensiveis a
mailsculas e minusculas ndo sdo considerados
unicos. O cédigo de barras da amostra deve ser
Unico e ndo diferir apenas em termos de
maiusculas e minusculas. Por exemplo, os nomes
de amostras Sample01 e sample01 ndo sao
unicos.

Indica o tipo de amostra para andlise.

Os valores permitidos sdo singleton (Unico),
Twin (Gémeos), Control (Controlo) e NTC.

Indica o valor selecionado para a geragao do
relatério de cromossomas sexuais do feto.

Os valores permitidos sdo “yes” (sim) (reportar),
“no” (ndo) (nao reportar) e “sca” (reportar apenas
para aneuploidias do cromossoma sexual).

Indica o tipo de rastreio a ser efetuado durante a
analise. Os valores permitidos sdo "basic"
(basico) e "genomewide" (totalidade do genoma).
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A ficha de amostras de entrada é carregada durante o isolamento de plasma ou o pooling e pode ser
carregada utilizando o Batch Manager (Gestor de lotes). O sistema associa automaticamente um cédigo
de barras, um tipo de rastreio, um tipo de amostra e informacg&o acerca do relatério sobre o sexo as
NTC. Sao necessarias informagdes diferentes com base no facto de a ficha de amostras ser carregada
durante o isolamento de plasma ou o pooling. As informag¢des acerca das amostras sdo confirmadas
durante o processo de carregamento da mesmas. O Workflow Manager (Gestor do fluxo de trabalho)
nao verifica o pedido de amostra. As amostras carregadas durante o isolamento do plasma devem
incluir todas as amostras no lote, exceto NTC. Durante o pooling, o sistema pede todas as informagdes
da amostra em falta ndo carregadas durante o isolamento de plasma, mesmo para NTC (ou seja,
cromossoma sexual e tipo de rastreio).

/N ATENGAO

Para evitar erros, ndo inclua informacdes ou filas acerca das amostras NTC presentes na ficha
de amostras durante o passo de isolamento de plasma.

Pode controlar o carregamento de amostras para todas as amostras num lote gerado pelo LIMS, ou para
amostras especificas que necessitam de novo teste. Se carregar as amostras para efeitos de repetigado
do teste, preencha as posi¢des abertas restantes com amostras disponiveis.

Escolha entre as seguintes estratégias para a utilizagao de fichas de amostras:
* Lotes predefinidos (lotes criados pelo LIMS)

* Criagao de lotes ad-hoc (lotes criados pelo VeriSeq NIPT Workflow Manager)

Lotes predefinidos

Pode utilizar o LIMS para criar lotes antes de iniciar o processamento das amostras. Nos lotes
predefinidos, todas as amostras ja estdo associadas a um lote antes do carregamento para o ML STAR.
A ficha de amostras carregada durante o isolamento do plasma inclui cada amostra do lote juntamente
com todas as informagdes da amostra. As fichas de amostras para lotes criados num LIMS devem
incluir valores na coluna ID de lote. Incluir a coluna de ID do lote ajuda a garantir que o nome de ID do
lote correto foi manualmente introduzido no Workflow Manager no inicio do processamento.

A abordagem de lotes predefinidos permite ver as amostras exatas carregadas, porque o sistema
requer que todas as amostras da ficha de amostras constem do lote. Ndo sdo necessarias informagdes
adicionais. O laboratdrio pode avangar para o relatério final sem entrada de dados adicionais.

As funcionalidades e os requisitos da abordagem de criagdo de lotes predefinidos s&o os seguintes.
* Permite o controlo total do conteudo do lote.

* Evita o carregamento de amostras ndo desejadas.

* Requer um sistema para a criagdo de lotes do inventario (LIMS avangado).

* Poderequerer que o pessoal do laboratério obtenha as amostras corretas do armazenamento. Em
alternativa, requer um sistema de armazenamento de amostras avancgado.
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Lotes ad-hoc

Pode criar os lotes no laboratdrio ao recolher fisicamente tubos de amostra e carrega-los para o ML
STAR durante o isolamento do plasma. Ndo é necessaria a associagao prévia de amostra para lote.
Determine as amostras a incluir no lote.

Quando solicitado pelo Workflow Manager (Gestor do fluxo de trabalho), selecione No Sample Sheet
(Nenhuma ficha de amostras) durante o isolamento do plasma. O Workflow Manager (Gestor do fluxo
de trabalho) associa as amostras carregadas com o ID de lote introduzido manualmente e gera um
relatério de iniciagao de lote.

As funcionalidades e requisitos da abordagem de criagéo de lotes ad-hoc s&o os seguintes.
* Na&o é necessario um LIMS ou uma ficha de amostras.
* Pode modificar o relatdrio de iniciagcdo de lote com informagdes relativas ao tipo de amostra, ao tipo

de rastreio e ao relatério sobre sexo para que sejam carregadas durante o pooling. Pode adicionar
amostras em qualquer altura.

* Nao existe um controlo automatico sobre quais as amostras a incluir no lote. Pode carregar uma

amostra ndo desejada.

* Temde carregar os dados da amostra durante o pooling.

Editar atributos da amostra

Antes de iniciar um ensaio de sequenciagao, podera utilizar o VeriSeq NIPT Batch Manager para alterar
em amostras individuais os atributos associados ao relatério do cromossoma sexual, ao tipo de rastreio
e ao tipo de amostra.

1. Aceda ao Batch Manager (Gestor de lotes). Consulte Aceder ao Batch Manager (Gestor de lotes) na
pagina 11 para obter detalhes.

2. Introduza o ID do lote e o nome de utilizador ou as iniciais do operador e, em seguida, selecione OK.
No diagrama de placas do lote, selecione a posi¢do do pogo associada a uma amostra.

Confirme se a amostra correta é apresentada e, em seguida, selecione um atributo Sample Type
(Tipo de amostra) na lista pendente Sample Type (Tipo de amostra).

5. Selecione um atributo Sex Reporting (Relatério sobre sexo) na lista pendente Sex Reporting
(Relatorio sobre sexo).

6. Selecione um atributo Screen Type (Tipo de rastreio) na lista pendente Screen Type (Tipo de
rastreio).

7. Selecione Edit (Editar).

Invalidagcao de amostras, lotes e pools

Consoante o passo do processamento de amostras, pode invalidar uma amostra individual, um lote ou
um pool de amostras. Apds a invalidagao, a amostra, o lote ou o pool ndo serdo processados.

Documento n.° 1000000067940 v10 10
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Em qualquer altura antes de gerar um relatorio de teste, utilize o VeriSeq NIPT Method ou o Batch
Manager (Gestor de lotes) para invalidar uma ou mais amostras.

Invalidacao com o VeriSeq NIPT Method

Para invalidar amostras, execute 0s seguintes procedimentos durante o processamento da amostra.

1.

Na janela Well Comments (Comentarios do pogo) no fim de cada processo do Workflow Manager
(Gestor do fluxo de trabalho), selecione os pogos individuais para falhar e, em seguida, selecione
OK.

Selecione pelo menos uma anotagao nos menus pendentes ou selecione a caixa de verificagdo
Other (Outro) e introduza um comentario.

Selecione a caixa de verificagao Fail Sample (Falhar amostra) e selecione OK.

Confirme se o sistema deve falhar a amostra.

Invalidacao com o Batch Manager (Gestor de lotes)

Utilize o Batch Manager (Gestor de lotes) para invalidar o seguinte:

Uma amostra.
Um lote antes de o passo de Pool estar concluido.

Um pool de amostras depois de o passo de Pool estar concluido e antes de gerar um relatdério de
teste.

NOTA Antes de executar o Batch Manager (Gestor de lotes), feche quaisquer métodos atualmente

em execugao.

Aceder ao Batch Manager (Gestor de lotes)

Para aceder ao Batch Manager (Gestor de lotes), utilize uma das seguintes agdes:

No App Launcher (Iniciador de aplicagdes), selecione VeriSeq NIPT Batch Manager.

Num computador ligado a rede, navegue até C:\Program Files

(x86) \HAMILTON\Methods\VeriSeqNIPT e abra o ficheiro de método Batch Manager
(VeriSegNIPT Batch Manager.med) com o Hamilton Run Controller (Controlador de execugédo
Hamilton).

Sample Invalidation (Invalidagado da amostra)

1. Aceda ao Batch Manager (Gestor de lotes).

2. Introduza o ID do lote e o Nome de utilizador ou as iniciais do operador e selecione OK.

3. No diagrama de placas do lote, selecione a posigdo do poco associada a amostra falhada.

4. Confirme se a amostra correta é apresentada e selecione Invalidate Sample (Invalidar amostra).
Documento n.° 1000000067940 v10 1
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5.

Introduza um motivo para a falha e selecione Invalidate (Invalidar).
No diagrama de placas do lote, a opgéo para invalidar amostra muda de verde para vermelho e a
etiqueta de estado muda de valid (valido) para failed (falha).

Batch Invalidation (Invalidagdo do lote)

1
2
3.
4

Aceda ao Batch Manager (Gestor de lotes).
Introduza o ID do lote e o Nome de utilizador ou as iniciais do operador e selecione OK.
No diagrama de placas do lote, selecione Invalidate Batch (Invalidar lote).

Introduza um motivo para a falha e selecione Invalidate (Invalidar).
No diagrama de placas do lote, se ndo existirem pools validos para o lote, todas as amostras mudam
de verde para vermelho. Os pools validos do lote permanecem validos.

Pool Invalidation (Invalidagdo do pool)

Aceda ao Batch Manager (Gestor de lotes).

Introduza o ID do lote e o Nome de utilizador ou as iniciais do operador e selecione Pool Manager
(Gestor de pools).

Digitalize o cddigo de barras do pool.
Introduza o Nome de utilizador ou as iniciais do operador e selecione OK.

Introduza um motivo para a falha e selecione Invalidate (Invalidar).

Carregar ficha de amostras

Carregue uma ficha de amostras com as informagdes da amostra através do Batch Manager (Gestor de
lotes). Utilize esta funcionalidade para carregar ou alterar as informagdes das amostras em conjuntos
de grandes dimensoes.

1.

2.
3.
4.

Aceda ao Batch Manager (Gestor de lotes).
Introduza o ID do lote e o Nome de utilizador ou as iniciais do operador e selecione OK.
Selecione Upload New Sample Sheet (Carregar nova ficha de amostras).

Procure e selecione a folha de amostras pretendida e, em seguida, selecione OK.

Para obter detalhes sobre as informagdes a incluir na ficha de amostras, consulte Introdugéo da ficha
de amostras na pagina 7.

Sample Cancellation (Cancelamento da amostra)

1.

Aceda ao Batch Manager (Gestor de lotes).

2. Introduza o ID do lote e o Nome de utilizador ou as iniciais do operador e selecione OK.
3. No diagrama de placas do lote, selecione a posi¢gdo do pogo associada a amostra cancelada.
Documento n.° 1000000067940 v10 12
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4. Confirme se a amostra correta é apresentada e selecione Cancel Sample (Cancelar amostra).

5. Introduza um motivo para a falha e selecione Cancel (Cancelar).
No diagrama de placas do lote, a amostra cancelada muda de verde para vermelho.

VeriSeq NIPT Services

Os VeriSeq NIPT Services (Servigos) incluem varias ferramentas para configurar e verificar o ML STAR e
o Workflow Manager (Gestor do fluxo de trabalho). Estas ferramentas ndo sdo necessdrias para o
funcionamento normal do sistema, mas podem ser requeridas para ajudar o Suporte Técnico da lllumina
ou da Hamilton durante a resolugdo de problemas do sistema. Estas ferramentas também s&o utilizadas
para ajustar os parametros do sistema devido a um desvio na densidade do cluster.

Iniciar o VeriSeq NIPT Services

Feche todos os métodos em execugdo antes de executar o Services.
Aceda ao VeriSeq NIPT Services através de um dos seguintes métodos:
* No App Launcher (Iniciador de aplicagdes), selecione VeriSeq NIPT Services.

*  Num computador ligado a rede, navegue até C:\Program Files
(x86) \HAMILTON\Methods\VeriSeqNIPT\ e abra o ficheiro de método VeriSeq NIPT Services
(VeriSegNIPT Service.med) com o Hamilton Run Controller (Controlador de execugdo Hamilton).

As Services Tools (Ferramentas de servigos) permitem o seguinte:

* Individual Tests (Testes individuais) — Testes de componentes utilizados para a resolugéo de
problemas no hardware do ML STAR.

* Service Tools (Ferramentas de servigo) — Ferramentas utilizadas para configurar o Workflow
Manager (Gestor do fluxo de trabalho).

Testes individuais

Para ajudar na resolugao dos problemas de hardware encontrados no Workflow Manager (Gestor do
fluxo de trabalho), podem ser necessarios os seguintes testes do sistema.

Teste do sistema  Descrigao

Barcode/Autoload  Os testes para a configuragdo adequada do conjunto do sistema,
AutoLoader e funcionalidade de leitura de cddigos de barras.

CPAC Testa o funcionamento de sistemas de aquecimento CPAC. Também
verifica se as unidades estdo corretamente ligadas a caixa de controlo.

BVS Vacuum Testa o funcionamento do sistema de vacuo basico (BVS) para confirmar
se é possivel realizar o vacuo e obter pressdes operacionais.
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Teste do sistema  Descricao

Independent Testa o funcionamento dos canais de pipeta independentes. Efetua o
Channel teste de retengao de liquido para detetar o gotejamento dos canais de
pipeta e a consisténcia dos volumes de distribuigao.

iSwap Testa o funcionamento do brago robdtico iSwap e confirma as posicdes
brutas do conjunto.

96-Head Testa o funcionamento da cabega do CO-RE de 96 pipetas. Efetua o teste
de retengédo de liquido para detetar o gotejamento dos canais de pipeta e
a consisténcia dos volumes de distribuigao.

Execute testes individuais da seguinte forma.

1. Selecione um teste especifico para ser executado.

NOTA AExecucao IOQ completa executa os seis testes sequencialmente.

2. Siga asinstrugdes apresentadas no ecra e anote as observagdes relativas ao funcionamento do
equipamento e a quaisquer erros do sistema detetados.

Quando terminar, selecione Abort (Cancelar) para sair do método.

Se lhe forem solicitados os registos do tragado do sistema gerados durante o teste, os mesmos
encontram-se disponiveis em C:\Program Files (x86)\HAMILTON\LogFiles € comegam por

VeriSegNIPT Services.

Documento n.° 1000000067940 v10
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Ferramentas do Services

As ferramentas do Services permitem configurar o Workflow Manager (Gestor do fluxo de trabalho) e
alguns parametros de ensaio.

Teste do L
. Descrigao
sistema
Server Configura e testa a ligagao entre o VeriSeq NIPT Workflow Manager e o
Configuration VeriSeq NIPT Assay Software. A comunicagao correta entre estes sistemas é

(Configuragao necessaria para a execugao do Workflow Manager (Gestor do fluxo de
do servidor) trabalho).

Assay Utilizada para repor a concentragao da biblioteca predefinida.
Configuration
(Configuracao

de ensaios)

Deck Teach Utilizada para exportar e importar posi¢cdes de Deck Teach (Obtencao) de
Tool um ficheiro.

(Ferramenta de

obtengao)

Configuragao do servidor

Se 0 enderego de rede do VeriSeq Onsite Server v2 mudar, redirecione o Workflow Manager (Gestor de
fluxo de trabalho) para o novo enderego da seguinte forma:

1. No menu Services Tools (Ferramentas de servigos), selecione Server Configuration (Configuragao
do servidor).

Atualize 0 URL com o novo enderego do Onsite Server.

3. Selecione Test Connection (Testar ligagdo) para enviar uma mensagem de teste.
Se esta mensagem nao for recebida, contacte o Suporte Técnico da Illlumina.

4. No ecra System Configuration (Configuragao do sistema), selecione OK e, em seguida, selecione
Apply (Aplicar) para guardar o novo enderego.

Quando atualiza o endereco de rede, também tem de atualizar o certificado secure sockets layer (SSL)
para o PC que executa o Workflow Manager (Gestor de fluxo de trabalho). Aceda ao VeriSeq NIPT
Assay Software v2 através deste PC e consulte Transferir e instalar um certificado na pagina 36.

Apenas os Técnicos de assisténcia da lllumina podem atualizar a palavra-passe de automatizacdo para
o ML STAR. Antes de poder alterar a palavra-passe armazenada no servidor, através da interface Web,
certifigue-se de que um Técnico de assisténcia da lllumina visitou as suas instalacdes e atualizou a
palavra-passe do ML STAR. Se atualizar a palavra-passe na interface Web do servidor sem a atualizar
no ML STAR, o sistema ficara inutilizavel.
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Configuracao de ensaios

Pode utilizar a ferramenta Assay Configuration (Configuragao de ensaios) para definir os valores dos
seguintes parametros:

Target Library Concentration (Concentragao alvo da biblioteca) — Define o valor predefinido de
concentragao das bibliotecas nos pools de sistema de sequenciagado dentro do Workflow Manager
(Gestor do fluxo de trabalho). Os valores de concentragao sao aplicados numa base de ensaio a
ensaio durante o processo de pooling. Para mais informagdes, consulte o Folheto informativo do
VeriSeq NIPT Solution v2 (documento n.° 1000000078751).

Default Sex Chromosome Reporting (Relatério sobre o cromossoma sexual predefinido) —
Determina o atributo que sera atribuido as amostras quando o botdo Use Default (Utilizar
predefinicao) estiver selecionado durante a preparagao de amostras. Defina este parametro para
Yes (Sim) ou No (N&o).

Screen Type (Tipo de rastreio) — Determina o tipo de rastreio para uma amostra. Defina este
parametro para Basic (Basico) ou Genomewide (Totalidade do genoma).

Configure os parametros do ensaio da seguinte forma.

1.

2.

Selecione Assay Configuration (Configuragéo de ensaios) e configure os parémetros conforme
necessario.

* Atualize a caixa Target Library Concentration (Concentragao alvo da biblioteca) (pg/ul) com o
valor necessario.

* Atualize o Default Sex Chromosome Reporting (Relatério sobre o cromossoma sexual
predefinido) para o valor necessario.

*  Atualize o Screen Type (Tipo de rastreio) para o valor necessario.

Selecione Apply (Aplicar).

Deck Teach Tool (Ferramenta de obtengao)

Durante a resolucdo de problemas, pode ter de exportar os valores de posi¢ao obtida. Utilize a Deck
Teach Tool (Ferramenta de obtengao) para gerar uma lista de posigdes juntamente com os respetivos
valores.

1.
2.
3.

Selecione Deck Teach Tool (Ferramenta de obtencgéo).
Selecione Export (Exportar).

A localizagao de saida esta predefinida para a localizagao listada. Aceite a localizagao predefinida
ou selecione uma localizagdo de saida para o ficheiro de texto que contém as posi¢des de
obtencgao.

Selecione OK.
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A Deck Teach Tool (Ferramenta de obteng¢do) guarda um ficheiro de texto com os valores de todas
as posi¢des do material de laboratdrio obtidas para a instalagdo do Workflow Manager.

5. Selecione Cancel (Cancelar) para voltar ao ecrd Method Selection (Selegdo do método).

Documento n.° 1000000067940 v10
PARA UTILIZAGCAO EM DIAGNOSTICO IN VITRO.

17



Guia do Software VeriSeq NIPT Solution v2 - IVD

Sistema de sequenciacao de nova geracao

Introducao

Um sistema de sequenciagao de nova geragao gera leituras de sequenciagao para todas as amostras
no conjunto de bibliotecas quantificadas e integra-se com o VeriSeq NIPT Solution v2 através do Onsite
Server. Os dados de sequenciagao sao avaliados pelo Processador de analise do VeriSeq NIPT Assay
Software.

Considere o seguinte ao integrar um sistema de sequenciag¢ao de nova gerag¢ao com o VeriSeq NIPT
Solution v2.

* Integragdo do armazenamento de dados.
* Capacidade de débito de analise.

* Limitagdes ao trafego de rede.

Pool de sequéncia

O VeriSeq NIPT Assay Software requer um sistema de sequenciagdo de nova geragado de nova geragao
com capacidade para gerar dados de sequenciagao no pool de biblioteca pré-preparado de acordo com
as especificagdes seguintes:

* Producéo de leituras de extremidades emparelhadas de 2 x 36.
* Compativel com adaptadores de indice no VeriSeq NIPT Sample Prep Kit.
* Quimica de dois canais.

* Produgdo automatica de ficheiros de identificacdo de bases (BCL).

Integracao do armazenamento de dados

Um ensaio de sequenciagao tipico para o VeriSeq NIPT Solution v2 requer 25-30 GB para sistema de

sequenciagao de nova geragao dados. O tamanho efetivo dos dados pode variar consoante a

densidade final do cluster. O Onsite Server dispde de mais de 7,5 TB de espago de armazenamento, o

que constitui espacgo suficiente para cerca de 300 ensaios de sequenciagao (7500 / 25 = 300).

Para fins de armazenamento de dados, mapeie o sistema de sequenciagdo de nova geragao para o

Onsite Server para um dos seguintes métodos:

* Utilize o Onsite Server no local como repositério de dados tempordrio. Nesta configuragéo, o
instrumento é mapeado diretamente para o servidor e guarda os dados na unidade local.
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* Paraum laboratério de débito elevado, utilize o armazenamento ligado a rede (NAS). Configure o
sistema de sequenciagao de nova geragao para guardar os dados de sequenciagao diretamente
numa localizag&o especifica no NAS.

Nesta configuragdo, o Onsite Server é configurado para monitorizar a localizacdo especifica do NAS
gue permite ao servidor monitorizar os ensaios de sequenciagao que se iniciardo brevemente.
Podem ser adicionados varios sistema de sequenciagdo de nova geracao de dados para aumentar o
rendimento da amostra. Para mais informagdes sobre como mapear o servidor para o NAS, consulte
Gerir uma unidade de rede partilhada na pagina 33.

Para mais informagdes sobre como mapear sistema de sequenciagao de nova geragaos para o servidor
ou para o NAS, consulte o guia do utilizador do sistema.

Capacidade de débito de analise

Geralmente, o Pipeline de andlise do VeriSeq NIPT processa dados de um ensaio de sequenciagéo
individual em cerca de cinco horas. Quando expandir o laboratdrio para produgédo de amostras, tenha
em atencgao que um servidor individual consegue processar um maximo de quatro ensaios por dia, o que
totaliza 48 amostras x 4 = 192 amostras por dia. Contacte o Suporte Técnico da lllumina para obter
solugdes adicionais de produtividade.

Limitacdes ao trafego de rede

O VeriSeq NIPT Solution v2 utiliza a rede de area local (LAN) do laboratério para processamento de
dados entre o sistema de sequenciagao de nova geragao, o Onsite Servere o NAS (se configurado). Se
pretender expandir para a produgdo de amostras, tenha em conta as limitagdes ao trafego da
infraestrutura de tecnologias de informagéao seguintes:

* Otrafego de dados médio de, aproximadamente, 25 GB gerado em cerca de dez horas é por volta
de 0,7 MB/seg por sistema de sequenciagao.

* Ainfraestrutura do laboratdrio também pode suportar outras origens de trafego que tem de ter em
conta.

VeriSeq NIPT Local Run Manager

Se utilizar um sistema de sequenciagao de nova geragado que inclua o médulo VeriSeq NIPT Local Run
Manager, prepare a sequenciagao da seguinte forma.

1. Em VeriSeq NIPT Local Run Manager, selecione Create Run (Criar ensaio).
2. No menu pendente, selecione VeriSeq NIPT.
3. Preencha os campos seguintes:

* Nome da execugao (deve ser novo e Unico)
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* Run Description (Descrigdo do ensaio) (opcional)

* Pool Barcode (Cddigo de barras do pool)
/N ATENGAO

O Pool Barcode (Cddigo de barras do pool) introduzido no médulo Local Run Manager
(Gestor de ensaio local) tem de coincidir com o Pool Barcode (Cédigo de barras do pool)
introduzido no Workflow Manager (Gestor do fluxo de trabalho). As configuragbes de
ensaios incorretas sao rejeitadas pelo VeriSeq NIPT Assay Software e podem requerer a
repeticdo da sequenciagdo. Os cddigos de barras do pool tém de ser novos e Unicos. Os
codigos de barras lidos anteriormente ndo podem ser reutilizados, mesmo que o evento
de pooling ndo tenha ocorrido. Os lotes reiniciados requerem um tubo limpo e ndo
registado. A analise falha se o codigo de barras for associado a um lote previamente
analisado ou quaisquer eventos de pooling interrompidos.

4. Selecione Save Run (Guardar ensaio).
Quando terminar de preparar o ensaio, pode iniciar o ensaio utilizando o software do instrumento.
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VeriSeq NIPT Assay Software v2

Introducao

O VeriSeq NIPT Assay Software v2 gera estatisticas para avaliar o nUmero de cépias do cromossoma
das amostras testadas e fornece uma determinagao de aneuploidia nos cromossomas selecionados
para a analise. A selegdo dos cromossomas para a analise depende do tipo de rastreio escolhido: basic
(basico) (cromossomas 21, 18, 13, X e Y) ou genomewide (totalidade do genoma) (todos os
cromossomas). Quando seleciona a opgdo genomewide (totalidade do genoma), o software também
testa a presenca de regides subcromossdmicas de ganho ou perda do nimero de cdpia no autossoma.
Um instrumento de sequenciagao de nova geragao gera entradas de analises sob a forma de leituras de
extremidades emparelhadas de base 36.

O VeriSeq NIPT Assay Software v2 funciona no VeriSeq Onsite Server v2. O Onsite Server é um
componente central do VeriSeq NIPT Solution v2 e funciona como um ponto de ligagdo entre o VeriSeq
NIPT Workflow Manager, o sistema de sequenciagao de nova geragao e o utilizador.

O VeriSeq NIPT Assay Software alinha as leituras em relagdo ao genoma humano de referéncia e efetua
andlises nas leituras que se alinham com uma localizagdo ou sitio Unico no genoma. O VeriSeq NIPT
Assay Software exclui leituras duplicadas e sitios que estdo associados a uma variagdo elevada em
relagdo a cobertura de amostras de euploides. Os dados de sequenciagao sdo normalizados para
conteudos nucledtidos e para corrigir efeitos dos lotes e outras fontes de variagdo ndo desejadas. As
informacgdes sobre o comprimento dos fragmentos de cfDNA sdo derivadas das leituras de
sequenciacdo de extremidades emparelhadas. O VeriSeq NIPT Assay Software também avalia
estatisticas de cobertura de sequenciagdo em regides conhecidas por serem enriquecidas com cfDNA
fetal ou materno. S&o utilizados dados gerados a partir do comprimento do fragmento e das analises de
cobertura para estimar a fragao fetal (FF) de cada amostra.

Para cada opgao de rastreio selecionada para uma amostra do painel de testes, o VeriSeq NIPT Assay
Software comunica se foi detetada ou ndo uma anomalia. No rastreio basico, todos as anomalias sao
aneuploidias. Para o rastreio da totalidade de genomas, uma anomalia pode ser uma aneuploidia ou uma
supressao ou duplicagdo parcial.

Componentes VeriSeq NIPT Assay Software

O VeriSeq NIPT Assay Software executa e monitoriza continuamente novos dados de sequenciagéo a
medida que sdo adicionados a pasta Input (Entrada) do Onsite Server. Quando é identificado um novo
ensaio de sequenciagao, o fluxo é acionado da seguinte forma.
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Figura 3 Diagrama do fluxo de dados
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1. Monitoring (Monitorizagdo) — Verifica previamente a validade da execugao do novo ensaio de
sequenciagdo. Quando o software deteta um novo ensaio de sequenciagdo, sdo realizadas as
verificagOes de validagdo seguintes:

a. Verificag®es para determinar se os parametros do ensaio sdo compativeis com os valores
esperados.

b. Associa a célula de fluxo a um tubo de pool conhecido.

c. Confirma que o pool ndo tinha sido processado anteriormente. O sistema n&o permite
repeticdes de ensaios.

Se alguma verificagao falhar, o utilizador é notificado através do sistema de notificagdes por e-mail

e através do Registo de alertas na Interface de utilizador da Web.

2. Sequencing (Sequenciagado) — Monitoriza continuamente a conclusdo do ensaio de sequenciagao.
E definido um temporizador que define um tempo limite para a conclus&o do ensaio. Se o tempo
limite for atingido, o utilizador é notificado através do sistema de notificagdes por e-mail e do
registo de alertas na Interface do utilizador da Web.

3. QC (CQ) — Examina os ficheiros de CQ InterOp gerados pelo sistema de sequenciagdo. O VeriSeq
NIPT Assay Software verifica o nimero total de clusters, a densidade do cluster e as pontuagées de
qualidade das leituras. Para obter orientagdes sobre a interpretagdo de métricas de CQ InterOp,
consulte o Guia do utilizador do Sequencing Analysis Viewer (Document n.° 15020619). Se os
critérios de CQ falharem, o utilizador é notificado através do sistema de notificagdes por e-mail e do
registo de alertas na Interface do utilizador da Web.

4. Analysis (Andlise) — Administra a fila de andlises dos varios ensaios de sequenciagdo gerados
pelos varios instrumentos configurados com o servidor. O servidor processa uma tarefa de anadlise
de cada vez com base no principio de Primeiro a entrar, primeiro a sair (FIFO). Apds a conclusdo
bem-sucedida da andlise, é iniciada a préxima analise presente na fila. Se um ensaio de anadlise
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falhar ou atingir o tempo limite, o VeriSeq NIPT Assay Software reinicia automaticamente essa
andlise até um maximo de trés vezes. Apds cada falha, o utilizador é notificado através do sistema
de notificagbes por e-mail e do registo de alertas na Interface do utilizador da Web.

Reporting (Geragao de relatdrios) — Gera o relatério que contém os resultados finais apds a
conclusdo da andlise. Se ocorrer uma falha e ndo forem gerados relatérios, o utilizador é notificado
através do sistema de notificagdes por e-mail e do registo de alertas na Interface do utilizador da
Web.

Tarefas VeriSeq NIPT Assay Software

O VeriSeq NIPT Assay Software efetua tarefas automaticas e iniciadas pelo utilizador.

Tarefas automatizadas

O VeriSeq NIPT Assay Software efetua as seguintes tarefas automatizadas:

Agrupamento e armazenamento de registos de preparagdo de amostras — Produz um conjunto
de ficheiros de saida no final de cada passo e armazena-os na pasta ProcessLogs localizada na
pasta Output (Saida). Consulte Estrutura dos ficheiros de relatdrios na pagina 52 para obter uma
visdo geral e Relatdrios de processos na pagina 80 para obter detalhes.

Geracgao de alertas, e-mails e notificagoes de relatorios — Monitoriza o estado de validagao do
lote, do pool e da amostra durante os passos de preparagao da amostra e de CQ dos dados de
sequenciacdo e dos resultados das analises por amostra. Com base nestas verificagdes de
validacao, o VeriSeq NIPT Assay Software determina se ira continuar com o processo e se 0s
resultados devem ser comunicados. O VeriSeq NIPT Assay Software termina o processo quando um
lote ou um pool for invalido com base nos resultados de CQ. E enviada uma notificagdo por e-mail
ao utilizador, é gerado um relatério e é registado um alerta na Interface de utilizador da Web.

Analise de dados de sequéncia — Analisa os dados de sequéncia ndo processados relativos a cada
amostra transmitida para o pool ao utilizar o software de analise NIPT integrado. O VeriSeq NIPT
Assay Software determina a classificagdo de aneuploidia de cada amostra. O sistema ndo comunica
os resultados de amostras invalidadas ou canceladas pelo utilizador. Relativamente as amostras
que falham nos critérios de CQ, é fornecida uma fundamentacgao explicita para a falha. Contudo, os
resultados da amostra falhada s@o suprimidos. Para obter mais informagdes, consulte NIPT Report
(Relatdrio NIPT) na pagina 59.

Geracao do ficheiro de resultados — Disponibiliza resultados de amostras num formato de ficheiro
de valores separados por tabulagdo, que é guardado na pasta Output (Saida). Para obter mais
informacgdes, consulte NIPT Report (Relatdrio NIPT) na pagina 59.

Geracao de relatérios— O VeriSeq NIPT Assay Software gera informagdo complementar aos
resultados, notificagdes e relatdrios de processos. Para obter mais informacgdes, consulte Relatdrios
do sistema na pagina 52.

Documento n.° 1000000067940 v10 23
PARA UTILIZAGCAO EM DIAGNOSTICO IN VITRO.



Guia do Software VeriSeq NIPT Solution v2 - IVD

* Invalidagao de amostras, pools e lotes

Invalidagao de amostras — O VeriSeq NIPT Assay Software marca amostras individuais
como invalidas quando o utilizador:

* Invalida a amostra explicitamente.

* Invalida a placa inteira durante a preparac¢éao da biblioteca antes da criagdo dos pools.

Quando uma amostra é marcada como invalida, é gerado automaticamente um Relatério de
invalidagcdo de amostra; consulte Sample Invalid Report (Relatdrio de invalidacdo de amostra) na
pagina 78.

Geracgao de relatdrios de invalidagao de pools e lotes — Apenas o utilizador pode invalidar
os pools e os lotes. O sistema nao processa os pools invalidados. Os pools ja criados a partir
de um lote invalido ndo sdo invalidados automaticamente e o sistema pode continuar a
processa-los. Contudo, ndo é possivel criar pools novos a partir de lotes invalidados.
Quando um pool é invalidado, o sistema emite um Relatério de pedido de reandlise de pool
sob as seguintes condig¢des:

* Olote é valido.
* Jando existem pools disponiveis para o lote em causa.
* O numero de pools permitidos do lote nao foi esgotado.

Para obter mais informagdes, consulte Pool Retest Request Report (Relatdrio de pedido de
reandlise de pool) na pagina 79.

* Gestdo de reanalises

Falhas em pools — Os pools falhados sdo geralmente pools que falham nos indicadores de
CQ de sequenciagao. O VeriSeq NIPT Assay Software ndo continua o processamento de
pools falhados se terminar o ensaio. Ressequencie utilizando uma segunda aliquota de
grupo com ajustes a proporgéo de pool para HT1, concentragao de pool ou ambos.

Falhas de amostra — Se necessario, o software permite voltar a testar amostras falhadas.

Tem de incluir as amostras falhadas num lote novo e voltar a processa-las através dos
passos de ensaio.

Repeticdes de ensaios — O sistema ndo reanalisa pools com amostras que tenham sido

anteriormente processadas e comunicadas com éxito. E possivel reanalisar uma amostra,
voltando a plaquea-la num lote novo.

Tarefas do utilizador

O VeriSeq NIPT Solution v2 permite aos utilizadores executar tarefas da seguinte forma.

Utilizar o Workflow Manager (Gestor do fluxo de trabalho):

* Marcar as seguintes como invalidas:

Uma amostra individual.

Todas as amostras de um lote.
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— Todas as amostras associadas a um pool.

* Marcar uma determinada amostra como cancelada. Em seguida, o VeriSeq NIPT Assay Software
marca o resultado como cancelado no relatério de resultados finais.

Utilizar o VeriSeq NIPT Assay Software:
* Configurar o software para ser instalado e integrado na infraestrutura de rede do laboratdrio.

* Alterar as defini¢des de configuragdo como as defini¢des de rede, as localizagbes de pastas
partilhadas e a gestdo das contas de utilizadores.

* Ver o estado do sistema e de lotes, relatérios de resultados e de processamento de lotes, registos
de atividades e de auditoria e resultados de ensaios.

NOTA A capacidade de executar tarefas depende das permissdes do utilizador. Para obter mais
informacgdes, consulte Atribuir fungées de utilizador na pagina 31.

Processador de sequenciacao

O VeriSeq NIPT Assay Software gere os ensaios de sequenciagao gerados pelos instrumentos de
sequenciagdo através do Processador de sequenciagao. Identifica ensaios de sequenciagédo novos,
valida parametros de ensaios e correlaciona o cédigo de barras do pool com um pool conhecido criado
durante o processo de preparacgao da biblioteca. Se ndo for possivel fazer uma associagao, é gerada
uma notificagdo para o utilizador e o processamento do ensaio de sequenciagao é parado.

Apds a validagao ser concluida com éxito, o VeriSeq NIPT Assay Software continua a monitorizar os
ensaios de sequenciagdo relativamente a conclusdo. Os ensaios de sequenciagdo concluidos sdo
colocados em fila para processamento por parte do Processador de pipeline analitico (para mais
informacdes, consulte Processador de pipeline analitico na pagina 26).

Compatibilidade de ensaios de sequenciagcao

O VeriSeq NIPT Assay Software apenas analisa ensaios de sequenciagdo compativeis com o fluxo de
trabalho analitico do cfDNA.

Utilize apenas métodos de sequenciagéo e versdes de software compativeis para gerar chamadas de
bases.

NOTA Monitorize regularmente os indicadores de desempenho dos dados de sequenciagdo para se
certificar de que a qualidade dos dados esta dentro das especificagdes.

O modulo VeriSeq NIPT Local Run Manager configura a sequenciagdo com os seguintes parametros de
leitura:

* Ensaio de extremidades emparelhadas com leituras de ciclo de 2 x 36.

* Indexagdo dupla com duas leituras de indice de 8 ciclos.
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Processador de pipeline analitico

O processador de pipeline analitico inicia o pipeline de andlise para detecao de aneuploidia. O pipeline
processa um ensaio de sequenciag¢do de cada vez com uma duragdo média inferior a cinco horas por
pool. Se a analise ndo conseguir processar o pool ou ndo for concluida devido a falhas de energia ou
tempos limites, o Processador de pipeline analitico volta a colocar automaticamente o ensaio na fila. Se
o processamento do pool falhar trés vezes consecutivas, o Processador de pipeline analitico identifica
o ensaio como falhado e gera uma mensagem de erro.

Um ensaio de andlise bem-sucedido aciona a geragao de relatérios NIPT. Para obter mais informagdes,
consulte NIPT Report (Relatdrio NIPT) na pagina 59.

Tempos limites do fluxo de trabalho e requisitos de armazenamento

O fluxo de trabalho analitico do cfDNA esta sujeito as seguintes limitagdes em termos de tempo e de
espacgo de armazenamento.

. Valor
Parametro .
predefinido
Maximum Sequencing Time (Duragdo maxima da sequenciagao) 20 horas
Maximum Analysis Time (Duragdo maxima da analise) 10 horas
Minimum Scratch Space Storage (Espago de armazenamento minimo para 900 GB
rascunho)

Interface de utilizador da Web

O VeriSeq NIPT Assay Software aloja uma Interface de utilizador da Web local que permite o facil
acesso ao Onsite Server a partir de qualquer local da rede. A Interface de utilizador da Web permite as
funcdes seguintes:

NOTA Alnterface de utilizador da Web do VeriSeq NIPT Assay Software ndo suporta a utilizagao de
dispositivos moveis.

* View recent activities (Ver atividades recentes) — Identifica os passos concluidos durante a
execucgado do ensaio. O utilizador é alertado para muitas destas atividades pelo sistema de
notificagdes por e-mail. Para obter mais informacgdes, consulte Notificagbes do Assay Software na
pagina 90.
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* View errors and alerts (Ver erros e alertas) — Identifica problemas que podem impedir o avango do
ensaio. As mensagens de erro e os alertas sdo enviados ao utilizador através do sistema de
notificagdes por e-mail. Para obter mais informacgdes, consulte Notificagbes do Assay Software na
pagina 90.

* Configure the server network settings (Configurar defini¢ées de rede do servidor) — lllumina Por
norma, a equipa configura a rede durante a instalagado do sistema. Poderdo ser necessarias
modificagdes se a rede local requerer alteragdes de tecnologias de informagao. Para obter mais
informacgdes, consulte Configurar as definicbes de rede e de servidorna pagina 35.

* Manage server access (Gerir acesso ao servidor) — O Onsite Server permite acesso ao nivel de
Administrador e Operador. Estes niveis de acesso controlam a visualizagdo dos registos de
atividade, dos alertas e dos registos de erros e a modificagédo das definigdes de rede e de
mapeamento de dados. Para obter mais informagdes, consulte Gerir utilizadores na pagina 31.

* Configure sequencing data folder (Configurar pasta de dados de sequenciagdo) — O servidor
armazena os dados de sequenciagao por predefinicdo. Contudo, é possivel adicionar um NAS
central para expandir a capacidade de armazenamento. Para obter mais informagdes, consulte
Mapear unidades do servidor na pagina 45.

* Configure email notification subscribers list (Configurar lista de assinantes das notificagdes por e-
mail) — Administra uma lista de assinantes para receber notificagdes por e-mail sobre mensagens
de erros e alertas de processos de ensaios. Para obter mais informagdes, consulte Configurar as
notificagées por e-mail do sistema na pagina 37.

* Update the server (Atualizar o servidor) — Atualiza o sistema operativo Onsite Server, se
necessario. Os pacotes de atualizagdo podem ser transferidos da lllumina e aplicados ao servidor.
Para obter mais informagdes, consulte Atualizar o servidor na pagina 46.

* Reboot or shutdown the server (Reiniciar ou encerrar servidor) — Reinicia ou encerra o servidor, se
necessario. Podera ser necessario reiniciar ou encerrar para aplicar uma definicdo de configuragao
ou resolver uma falha do servidor. Consulte o Reiniciar o servidorna pagina 47 e o Desligar o
servidorna pagina 48 para obter mais informacgdes.

* Configure database backup encryption (Configurar a encriptagéo de cépia de segurancga de bases
de dados) — Permite a encriptacao e definicdo de uma palavra-passe de encriptagao para copias
de seguranca de bases de dados do servidor. Esta funcionalidade também permite a geragao de
uma coépia de seguranga ndo encriptada temporaria. Para obter mais informagdes, consulte
Configurar a encriptagdo de cdpia de seguranga na pagina 38.

* Configure network passwords (Configurar palavras-passe de rede) — Define palavras-passe de
rede para a comunicagao entre o servidor e ambos os sistema de sequenciagao e os instrumentos
VeriSeq NIPT Microlab STAR. Para obter mais informagdes, consulte Configurar palavras-passe da
rede na pagina 39.

Documento n.° 1000000067940 v10 27
PARA UTILIZAGCAO EM DIAGNOSTICO IN VITRO.



Guia do Software VeriSeq NIPT Solution v2 - IVD

Acordo de Licenca de Utilizador Final

Da primeira vez que iniciar sessdo na IU da Web, é-lhe pedido para aceitar o Acordo de Licencga de
Utilizador Final (EULA). Para transferir o acordo de licenga para o seu computador, selecione Download
EULA (Transferir EULA). O software requer que aceite o EULA antes de continuar a trabalhar coma U
da Web.

Depois de aceitar o EULA, pode regressar a pagina do EULA e transferir o documento se necessario.

Configurar a Interface do utilizador da Web

Selecione o icone Settings (Definigcdes) para aceder a uma lista pendente das definigoes de
configuragao. As definicdes sdo apresentadas com base na fungao de utilizador e nas permissdes
associadas. Para obter mais informacgdes, consulte Atribuir fungbes de utilizador na pagina 31.

NOTA Os técnicos ndo tém acesso a estas fungdes.

Definicao Descrigdo

User Management Adicionar, ativar/desativar e editar credenciais de utilizadores. Apenas Técnicos
(Gestdo de de assisténcia e Administradores.
utilizadores)

Email Editar listas de assinantes para envio de notificagdes por e-mail.
Configuration

(Configuragao do

e-mail)

Change Shared Alterar a palavra-passe de sbsuser para aceder as pastas partilhadas do Onsite
Folder Password  Server no local. A palavra-passe s6 pode conter caracteres alfanuméricos.
(Alterar a

Palavra-passe da

pasta partilhada)

Reporting Apenas Técnicos de assisténcia ou Administradores.
Settings

(Definigdes dos

relatérios)

Reboot Server Apenas Técnicos de assisténcia ou Administradores.
(Reiniciar o

servidor)

Shut Down Apenas Técnicos de assisténcia ou Administradores.

Server (Encerrar
o servidor)
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Iniciar sessao na Interface do utilizador da Web

Inicie sessado na interface do VeriSeq NIPT Assay Software da seguinte forma.
1. Num computador ligado a mesma rede que o Onsite Server, abra um dos seguintes navegadores da
Web:
* Chrome v69 ou posterior
* Firefox v62 ou posterior
* Internet Explorer v11 ou posterior

2. Introduza o enderego IP ou 0 nome do servidor fornecido pela lllumina durante a instalagao,
equivalente ahttps://<Onsite Server IP address>/login. (eg,
https://10.10.10.10/1login).

3. Seaparecer um aviso de seguranga do navegador, adicione uma excegdo de seguranga para
continuar para o ecra de inicio de sessao.
O aviso de seguranga indica que o computador ndo tem o certificado Secure Sockets Layer (SSL)
instalado. Siga as instrugdes em Transferir e instalar um certificado na pagina 36 para instalar este
certificado.

4. No ecra deinicio de sessdo, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe sensiveis a
mailsculas e minusculas disponibilizados pela lllumina e selecione Log In (Iniciar sessao).

NOTA Apds dez minutos de inatividade, o VeriSeq NIPT Assay Software termina automaticamente a
sessao do utilizador atual.

O Painel

Depois de iniciar sesséo, é apresentado o Painel de controlo de VeriSeq NIPT Assay Software v2. O
Painel é a principal janela de navegagdo. Para voltar ao Painel em qualquer altura, selecione a opgéo de
menu Dashboard (Painel).

O Painel apresenta sempre as 50 atividades mais recentes registadas (se houver menos de 50, s6
mostra as que estado registadas). Para obter as 50 atividades anteriores e procurar no histérico de
atividades, selecione Previous (Anterior) no canto inferior direito da tabela de atividades.

Ver atividades recentes

O separador Recent Activities (Atividades recentes) contém uma breve descrigdo de atividades
recentes do VeriSeq NIPT Assay Software e do Onsite Server.
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Nome

When
(Quando)

User
(Utilizador)

Subsystem
(Subsistema)

Details
(Detalhes)

Level (Nivel)

Descricao

Data e hora da atividade.

Se aplicavel, identifica o utilizador que realizou a atividade.

Entidade ou processo que realizou a atividade como utilizador, ensaio ou
configuragao.

Descricdo da atividade.

Nivel atribuido a atividade a partir das opgdes seguintes:

Activity (Atividade) — Indica uma atividade no servidor como um reinicio do
sistema ou o inicio/fim de sessdo do utilizador.

Notice (Atengcdo) — Indica um passo executado sem éxito. Por exemplo,
invalidag@o de amostra ou falha de CQ.

Warning (Aviso) — Indica que ocorreu um erro durante a execugao normal e
o funcionamento adequado do hardware. Por exemplo, parémetros de
ensaio ndo reconhecidos ou analises falhadas.

Ver erros recentes

O separador Recent Errors (Erros recentes) contém uma breve descrigdo dos erros recentes do
software e do servidor.

Nome

When
(Quando)

Utilizador

Subsystem
(Subsistema)

Detalhes

Level (Nivel)

Descricdo

Data e hora da atividade.

Se aplicavel, identifica o utilizador que realizou a atividade.

Entidade ou processo que realizou a atividade como utilizador, ensaio ou
configuragéo.

Descri¢do da atividade.

Nivel atribuido a atividade a partir das opgdes seguintes:

Urgent (Urgente) — Problema de hardware grave que pde em risco o
funcionamento do sistema. Contacte a Assisténcia Técnica da lllumina.

Alert (Alerta) — Erro no funcionamento normal. Por exemplo, danos no disco,
problema de espago ou configuragdo que impede a geragao de relatérios ou
de notificagdes por e-mail.

Error (Erro) — Erro do sistema ou do servidor durante o funcionamento
normal. Por exemplo, um problema no ficheiro de configuragao ou uma falha
de hardware.
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Ver estado e alertas do sistema

O separador Server Status (Estado do servidor) apresenta as seguintes informacgdes.
* Date (Data) — Data e hora atuais.

* Time zone (Fuso horario) — Fuso horario configurado para o servidor. As informagdes do fuso
horario sdo utilizadas para e-mails, alertas, e data e hora do relatorio.

* Hostname (Nome de anfitrido) — Nome do sistema consiste no nome de anfitrido da rede e no
nome do sistema de nome de dominio (DNS).

* Disk space usage (Utilizagdo do espago no disco) — Percentagem do espago no disco atualmente
em utilizag&o para armazenar dados.

* Software(Software) — Configuragao regulamentar de software (por exemplo, CE-IVD).
* Version (Versdo) — VeriSeq NIPT Assay Software v2 versao.

* Latest Cybersecurity Patch Version Versdo mais recente do patch de ciberseguranga — Pacote de
atualizagdo mais recente instalado no servidor.

O resumo também pode apresentar um botdo Server alarm (Alarme do servidor) que silencia o alarme
do controlador RAID. Este botdo é apresentado apenas para os Administradores. Se premir este botao,
contacte o Suporte Técnico da lllumina para obter assisténcia adicional.

Gerir utilizadores

NOTA Sé os Técnicos de assisténcia e os Administradores tém permissao para adicionar, editar ou
eliminar permissodes para técnicos e outros utilizadores no seu nivel.

Atribuir fungdes de utilizador

As fungdes de utilizador definem o acesso e os direitos dos utilizadores para efetuarem determinadas
tarefas.

Funcgéo Descrigao

Service(Servigo) Um Técnico de assisténcia da lllumina que efetua a instalagdo inicial e a
configuracgao do sistema (incluindo a criagdo do Administrador). Também
resolve problemas, efetua reparagdes no servidor, configura e faz alteragdes as
definicdes de configuragao e disponibiliza suporte técnico continuo para o

software.
Administrator Um Administrador do laboratério que configura e mantém as defini¢cdes de
(Administrador) configuragdo, administra utilizadores, define listas de assinantes de e-mails,

altera a palavra-passe da pasta partilhada, reinicia e encerra o servidor.
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Funcao Descricao
Technician Um Técnico do laboratdrio que vé estados e alertas do sistema.
(Técnico)

Adicionar utilizadores

O técnico de assisténcia da lllumina adiciona o utilizador Administrador na instalagao inicial.

Adicione um utilizador da seguinte forma.

1.

No ecra User Management (Gestao de utilizadores), selecione Add New User (Adicionar novo
utilizador).

NOTA Todos os campos sdo obrigatérios.

Introduza o nome de utilizador. Os requisitos sdo os seguintes.
* Utilize apenas caracteres alfanuméricos minusculos (a-z e 0-9).
* Deve ter entre 4 e 20 caracteres e conter, pelo menos, um caracter numeérico.

* O primeiro caracter ndo pode ser numérico.

NOTA O nome de utilizador ndo é sensivel a mailsculas e minusculas.

O VeriSeq NIPT Assay Software utiliza nomes de utilizador para identificar as pessoas envolvidas
nos diferentes aspetos do processo de ensaio e interagdes com o VeriSeq NIPT Assay Software.

Introduza o nome completo do utilizador. O nome completo sé aparece no perfil do utilizador.

Introduza e confirme a palavra-passe.
As palavras-passe tém de ter entre 8 e 20 carateres e conter, pelo menos, uma letra mailscula, uma
mindscula e um carater numérico.

Introduza um enderego de e-mail para o utilizador.
E necessario um endereco de e-mail Unico para cada utilizador.

Selecione a fungao de utilizador pretendida na lista pendente.

Selecione a caixa Active (Ativar) para ativar o utilizador imediatamente ou anule a sele¢do da caixa
para o ativar mais tarde (ou seja, apds a formagao).

Selecione Save (Guardar) duas vezes para guardar e confirmar as alteragoes.
O utilizador novo aparece agora no ecra User Management (Gestao de utilizadores).

Editar utilizadores

Edite as informacgdes dos utilizadores da seguinte forma.

1.

No ecra User Management (Gestéo de utilizadores), selecione o nome de utilizador.

2. Edite as informagdes do utilizador e, em seguida, selecione Save (Guardar).
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3. Selecione novamente Save (Guardar) para confirmar as alteragdes.
As alteragdes ao utilizador aparecem agora no ecra User Management (Gestao de utilizadores).

Desativar utilizadores

Desative um utilizador da seguinte forma.
1. No ecra User Management (Gestao de utilizadores), selecione o nome de utilizador.
2. Limpe a caixa de verificagado Activate (Ativar) e, em seguida, selecione Save (Guardar).

3. Na mensagem de confirmacgao, selecione Save (Guardar).
O estado do utilizador passa para Disabled (Desativado) no ecrd User Management (Gestao de
utilizadores).

Gerir uma unidade de rede partilhada

NOTA Sé os Técnicos de assisténcia ou os Administradores tém permissao para adicionar, editar ou
eliminar localizagdes de pastas partilhadas.

Adicionar uma unidade de rede partilhada

Configure o sistema para armazenar dados de sequenciagdo num NAS dedicado em vez de no servidor
ligado ao sistema de sequenciagdo. Um NAS pode proporcionar uma maior capacidade de
armazenamento e de criagao continua de cépias de seguranga.

1. No Painel, selecione Folders (Pastas).
Selecione Add folder (Adicionar pasta).
3. Introduza as informagdes seguintes facultadas pelo administrador de tecnologias de informagao:

* Location (Localizagdo) — Caminho completo para a localizagdo do NAS, incluindo a pasta de
armazenamento de dados.

* Username (Nome de utilizador) — Nome de utilizador designado para o Onsite Server quando
acede ao NAS.

* Password (Palavra-passe) — Palavra-passe designada para o Onsite Server quando acede ao
NAS.

4. Selecione Save (Guardar).

Selecione Test (Testar) para testar a ligagado ao NAS.
Se aligagdo falhar, confirme o nome do servidor, o nome da localizagdo, o nome de utilizador e a
palavra-passe junto do administrador de tecnologias de informagao.

6. Reinicie o servidor para aplicar as alteracdes.
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NOTA Uma configuragdo de unidade de rede partilhada sé consegue suportar uma pasta de dados
de sequenciagao.

Editar uma unidade de rede partilhada

1. No Painel, selecione Folders (Pastas).
2. Edite o caminho Location (Localizagao) e selecione Save (Guardar).

3. Selecione Test (Testar) para testar a ligagdo ao NAS.
Se aligagdo falhar, confirme o nome do servidor, o nome da localizagdo, o nome de utilizador e a
palavra-passe junto do administrador de tecnologias de informagao.

Eliminar uma unidade de rede partilhada

1. No Painel, selecione Folders (Pastas).
2. Selecione o caminho Location (Localizagao) a modificar.

3. Selecione Delete (Eliminar) para remover a pasta de sequenciagao externa.

Configurar as definicdes de rede e de certificado

Um Técnico de assisténcia da lllumina utiliza o ecrd Network Configuration (Configuragédo de rede) para
configurar as definigdes de rede e de certificado durante a instalagao inicial.

NOTA Apenas os Técnicos de assisténcia e os Administradores tém permissao para alterar as
definigbes de rede e de certificado.

1. No Painel, selecione Configuration (Configuragao).

2. Selecione o separador Network Configuration (Configuragao de rede) e configure as definicdes de
rede conforme adequado.

3. Selecione o separador Certification Configuration (Configuragéo de certificagdo) para gerar o
certificado Secure Sockets Layer (SSL).

Configurar as definigées de certificado

Um certificado Secure Socket Layer (SSL) é um ficheiro de dados que permite uma ligagao segura do
Onsite Server no local a um navegador.

1. Utilize o separador Certificate Configuration (Configuragao do certificado) para configurar as
seguintes defini¢bdes do certificado SSL:

* Laboratory Email (E-mail do laboratério) — E-mail de contacto do laboratério que esta a
executar a andlise (requer um formato de enderego de e-mail valido).

* Organization Unit (Unidade organizacional) — Departamento.
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Organization (Organizagdo) — Nome do laboratério que estd a executar a analise.
Location (Localizagdo) — Morada do laboratério que esta a executar a analise.
State (Estado) — Estado do laboratdrio que estd a executar a andlise.

Country (Pais) — Pais do laboratério que esta a executar a andlise.

Certificate Thumbprint [SHA1] (Thumbprint do certificado [SHA1]) — NuUmero de identificacdo
da certificacao.

O SHAT1 assegura que os utilizadores ndo recebem avisos relativos a certificados quando
acedem ao VeriSeq NIPT Assay Software v2. O SHA1 aparece depois de gerar ou regerar um
certificado. Para obter mais informagdes, consulte Regerar um certificado na pagina 36.

2. Selecione Save (Guardar) para implementar as alteragoes efetuadas.

Configurar as definigées de rede e de servidor

NOTA Coordene todas as alteragdes a definigdes de rede e de servidor com o administrador de

tecnologias de informacéao para evitar erros de ligagao ao servidor.

1. Utilize o separador Network Configuration (Configuragado de rede) para configurar as seguintes
definicdes de rede e do Onsite Server:

Static IPAddress (Endereco IP estatico) — Endereco IP designado para o Onsite Server no local.
Subnet Mask (Mascara de sub-rede) — Mascara da sub-rede da rede local.

Default Gateway Address (Enderego de gateway predefinido) — Endereco IP do router
predefinido.

Hostname (Nome do anfitrido) — Nome designado para referenciar o Onsite Server na rede
(definido como o anfitrido local por predefini¢ao).

DNS Suffix (Sufixo DNS) — Sufixo DNS designado.
Nameserver 1 and 2 (Nome de servidor 1 e 2) — Enderegos IP ou nomes de servidor DNS.

NTPTime Server 1and 2 — (Servidor de hora NTP 1 e 2) — Servidores para sincronizagao de
hora do Protocolo de Tempo de Rede (NTP).

MAC Address (Enderego MAC) — Enderegco MAC de rede do servidor (s6 de leitura).

Timezone (Fuso horario) — Fuso horario local do servidor.

2. Confirme se as entradas estao corretas e, em seguida, selecione Save (Guardar) para reiniciar o
servidor e implementar as alteracdes efetuadas.

/N ATENGAO

A configuragao incorreta das definigdes pode interromper a ligagao ao servidor.
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Transferir e instalar um certificado

Para transferir e instalar um certificado SSL para o VeriSeq NIPT Assay Software v2:
1. No Painel, selecione Configuration (Configuragao).
2. Selecione o separador Certification Configuration (Configuragéo de certificagao).

3. Selecione Download Certificate (Transferir certificado) no ecrd Network Configuration
(Configuragao de rede).
As transferéncias do ficheiro de certificado root_cert.der.

NOTA Selhe for pedido que guarde o ficheiro, escolha uma localizagdo de que se venha a
lembrar. Caso contrario, identifique a localizagao de transferéncia predefinida. Alguns
browsers guardam automaticamente o ficheiro numa pasta de Transferéncias.

4. Navegue até a pasta do seu computador onde guardou o ficheiro.

Clique com o botéo direito no ficheiro root_cert.der e selecione Install Certificate (Instalar
certificado).

6. Se for apresentada uma janela de Aviso de seguranga, selecione Open (Abrir) para abrir o ficheiro.
E aberto o Assistente para importar certificados.

7. Najanela de boas-vindas do Assistente para importar certificados, selecione Local Machine
(Computador local) para a Localizagao do arquivo e, em seguida, selecione Next (Seguinte).

8. Selecione a opgao Place all certificates in the following store (Colocar todos os certificados no
seguinte arquivo) e, em seguida, selecione o botdo Browse (Procurar).

9. Najanela Selecionar arquivo de certificados, selecione Place all certificates in the following store
(Autoridades de certificagdo de raiz fidedigna) e, em seguida, selecione OK.

10. Certifique-se de que o campo Arquivo de certificados apresenta as Autoridades de certificagdo de
raiz fidedigna e, em seguida, selecione Next (Seguinte).

11. Najanela Completing the Certificate Import Wizard (Conclusédo do Assistente para importar
certificados), selecione Finish (Concluir).

12. Se for apresentada uma janela de Aviso de segurancga, selecione Yes (Sim) para instalar o
certificado.

13. Na caixa de didlogo de importagdo bem-sucedida, selecione OK para sair do assistente.

Regerar um certificado

NOTA So os Técnicos de assisténcia e os Administradores tém permissao para regerar certificados
e reiniciar o sistema.

Para regerar um certificado apds a alteragdo das definicdes de rede ou de certificado:
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1. No ecra Network Configuration (Configuragao de rede), selecione Regenerate Certificate (Regerar
certificado).

2. Selecione Regenerate Certificate and Reboot (Regerar certificado e reiniciar) para continuar ou
selecione Cancel (Cancelar) para sair.

Configurar as notificacdes por e-mail do sistema

O VeriSeq NIPT Assay Software v2 comunica com os utilizadores ao enviar notificagdes por e-mail para
indicar o progresso do ensaio e alertas de erros ou agdo necessaria por parte do utilizador. Para mais
informagdes sobre as notificagdes por e-mail enviadas pelo sistema, consulte Notificagcbes do Assay
Software na pagina 90.

Certifique-se de que as definicdes de spam do e-mail ndo bloqueiam as notificagdes do servidor. As
notificagdes por e-mail sdo enviadas a partir de uma conta chamada veriSeg@R<customer email
domain>, em que 0 <customer email domain> & especificado pela equipa de tecnologias de
informacao local quando o servidor é instalado.

Criar uma lista de assinantes de e-mails

As notificagbes por e-mail sdo enviadas para uma lista de assinantes especificados.
Especifique uma lista de assinantes da seguinte forma.

1. No Painel, selecione o icone Settings (Definigdes).

2. Selecione Email Configuration (Configuragao de e-mail).

3. No campo Subscribers (Assinantes), introduza os enderegos de e-mail separados por virgulas.
Verifique se os enderecos de e-mail foram introduzidos corretamente. O software ndo valida o
formato dos enderegos de e-mail.

4. Selecione Save (Guardar).

Selecione Send test message (Enviar mensagem de teste) para gerar um e-mail de teste para a
lista de assinantes.
Verifique a sua caixa de entrada de e-mail para confirmar se o e-mail foi enviado.

NOTA Certifique-se de que seleciona o botdo Save (Guardar) antes de enviar uma mensagem de
teste. Enviar uma mensagem de teste antes de guardar elimina quaisquer alteragdes.
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Configurar a encriptacao de copia de seguranca

O VeriSeq NIPT Assay Software v2 permite aos administradores ativar ou desativar a encriptacéo de
cdpia de seguranga. Os administradores também podem definir ou atualizar a palavra-passe de
encriptagao para cépias de seguranga de bases de dados. Esta palavra-passe é necessaria para
restaurar uma copia de segurancga de bases de dados. Certifique-se de que guarda a palavra-passe
num local seguro para consulta futura.

NOTA Apenas os Administradores tém permissao para configurar a encriptagao de copias de

seguranca de bases de dados.

Configure a encriptagao de copia de seguranga.

1.
2
3.
4

3.
6.

No Painel, selecione o icone Settings (Definigdes).
Selecione Backup Encryption (Encriptacdo de copia de segurancga).
Selecione a caixa de verificagdo Encrypt Backups (Encriptar cépias de segurancga).

No campo Encryption Password (Palavra-passe de encriptagao), introduza a palavra-passe de
encriptagao preferida.

Introduza a mesma palavra-passe no campo Confirm Password (Confirmar palavra-passe).

Selecione Save (Guardar).

Gerar uma copia de seguranga nao encriptada

O VeriSeq NIPT Assay Software permite aos administradores gerar um ficheiro de cépia de seguranga
ndo encriptada que pode ser utilizado pelo suporte técnico da lllumina. O ficheiro de cépia de seguranga
nao encriptada existe apenas durante 24 horas antes de ser eliminado automaticamente.

NOTA Apenas os administradores tém permissédo para gerar uma copia de seguranga nao

encriptada.

Crie uma copia de segurancga ndo encriptada da seguinte forma.

1.

2
3.
4

3.

No Painel, selecione o icone Settings (Definigdes).
Selecione Backup Encryption (Encriptacdo de copia de segurancga).
Selecione Generate Unencrypted Backup (Gerar cdpia de seguranga nao encriptada).

Selecione Yes (Sim) na janela de confirmagao.
E apresentada uma mensagem que confirma o pedido de cdpia de seguranga ndo encriptada.

Selecione OK.

Pode confirmar a criagdo de uma cépia de segurancga ndo encriptada ao regressar ao painel do VeriSeq
NIPT Assay Software e ao verificar a tabela Recent Activities (Atividades recentes). Uma nova atividade
deve confirmar a criagdo bem-sucedida de uma cépia de seguranga ndo encriptada.
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Configurar palavras-passe da rede

Um Administrador ou Técnico de assisténcia da lllumina pode utilizar a pagina Palavras-passe da rede
para configurar palavras-passe para a comunicagao entre o os componentes Onsite Server e VeriSeq
NIPT Solution v2.

/N ATENGAO

Apenas os Técnicos de assisténcia e os Administradores tém permissao para alterar as
palavras-passe de rede.

Configure as palavras-passe de rede da seguinte forma.

1.

No Painel, selecione o icone Settings (Definigdes).

2. Selecione Network Passwords (Palavras-passe de rede).
3. Nocampo Sequencer Password (Palavra-passe do sequenciador), introduza uma palavra-passe
para instrumentos de sequenciagao.
4. Reintroduza a palavra-passe no campo Confirm Password (Confirmar palavra-passe).
/N ATENGAO
Atualizar a palavra-passe do sequenciador enquanto estiver em curso um ensaio de
sequenciagao pode causar a perda de dados.
5. Selecione Save Sequencer Password (Guardar palavra-passe do sequenciador).
O servidor armazena a palavra-passe para o instrumento de sequenciagéo. Atualize quaisquer
instrumentos ligados ao servidor para se certificar de que utilizam esta palavra-passe.
6. No campo Automation Password (Palavra-passe de automatizacao), introduza uma palavra-passe
para VeriSeq NIPT Microlab STAR.
/N ATENGAO
Atualizar a palavra-passe de automatizagdo enquanto a preparagado de amostras se
encontra em curso pode causar a perda de dados.
Apenas os Técnicos de assisténcia da lllumina podem atualizar a palavra-passe de
automatizacdo para o ML STAR. Antes de poder alterar a palavra-passe armazenada no
servidor, através da interface Web, certifiqgue-se de que um Técnico de assisténcia da
Illumina visitou as suas instalagdes e atualizou a palavra-passe do ML STAR. Se atualizar a
palavra-passe na interface Web do servidor sem a atualizar no ML STAR, o sistema
ficara inutilizavel.
7. Reintroduza a palavra-passe para ML STAR no campo Confirm Password (Confirmar palavra-
passe).
8. Selecione Save Automation Password (Guardar palavra-passe de automatizagao).
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O servidor armazena a palavra-passe para o ML STAR. Atualize quaisquer instrumentos ML STAR ja
ligados ao servidor para se certificar de que utilizam esta palavra-passe.

Terminar sessao

* No canto superior direito do ecra, selecione o icone de perfil de utilizador e, em seguida
selecione Log Out (Terminar sessao).

Analise e relatorios

Apds arecolha dos dados de sequenciagdo, estes sdo desmultiplexados, convertidos para o formato
FASTQ, alinhados com um genoma de referéncia e analisados relativamente a detegdo de aneuploidia.
Esta secgdo descreve as diversas métricas para uma determinada amostra.

Desmultiplexagem e geracao de ficheiros FASTQ

Os dados de sequenciacdo armazenados no formato BCL sdo processados através do software de
conversao bcl2fastqg. O software de converséao bcl2fastq desmultiplexa os dados e converte 0s
ficheiros BCL em formatos de ficheiro FASTQ padrdo para analises a jusante. Para cada ensaio de
sequenciagao, o VeriSeq NIPT Assay Software cria uma ficha de amostras (SampleSheet.csv). Este
ficheiro contém informagdes de amostras fornecidas ao software durante o processo de preparagéo
das mesmas (com a APl de software). Estas fichas de amostras incluem um cabecgalho com informagdes
relativas ao ensaio e descritores para as amostras processadas numa determinada célula de fluxo.

A tabela seguinte disponibiliza os detalhes dos dados das fichas de amostras.
/N ATENGAO

N&o modifique nem edite este ficheiro de fichas de amostras. E gerado pelo sistema e as
modificagdes podem causar efeitos adversos a jusante, incluindo resultados incorretos ou a
falha da anélise.

Nome da coluna Descricéo
SamplelD Identificagdo da amostra.
SampleName Nome da amostra. Predefinido: igual a SamplelD.
Sample_Plate Identificagao da placa para uma determinada amostra. Predefini¢cdo: em
branco.
Sample_Well Identificagdo do pogo na placa para uma determinada amostra.
I7_Index_ID Identificagdo do primeiro adaptador de indice.
index Sequéncia nucleotidica do primeiro adaptador.
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Nome da coluna Descricdo

I5_Index_ID Identificagdo do segundo adaptador.

index2 Sequéncia nucleotidica do segundo adaptador.

Sample_Project Identificagdo do projeto para uma determinada amostra. Predefinicdo: em
branco.

SexChromosomes  Analise relativa a cromossomas sexuais. Um dos seguintes:
» Yes (Sim) — Relatdrio de aneuploidia do cromossoma sexual e relatério
sobre sexo solicitados.
o No (Ndo) - Nem relatdrio de aneuploidia do cromossoma sexual nem
relatério sobre sexo solicitados.
o SCA - Relatdrio de aneuploidia do cromossoma sexual solicitado e
relatério sobre sexo ndo solicitado.

SampleType Tipo de amostra. Um dos seguintes:
 Singleton (Unico) - Gravidez de embrido Unico.
e Twin (Gémeos) — Gravidez de varios embrides.
o Control (Controlo) — Amostra de controlo do sexo conhecido e da
classificagao de aneuploidia.
e NTC - Amostra de controlo sem modelo (sem ADN).

CQ de sequenciagao

Os indicadores de CQ de sequenciagao identificam células de fluxo que apresentam uma grande
probabilidade de falhar na analise. Os indicadores de densidade do cluster, de percentagem de leituras
que passam no filtro de passagem (PF), de pré-faseamento e de faseamento descrevem a qualidade
geral dos dados de sequenciagao e sdo comuns a muitas aplicagdes de sequenciagédo de nova geragao.
O indicador de leituras alinhadas previsto calcula o nivel da célula de fluxo da profundidade da
sequenciagao. Se os dados de pouca qualidade falharem o indicador de leituras alinhadas previsto, o
processamento do ensaio é terminado. Para obter mais informagdes, consulte /ndicadores e limites de
CQ de sequenciacdo na pagina 51.

Estimativas de fracao fetal

Fragao fetal (FF) refere-se a percentagem de ADN circulante livre de células numa amostra de sangue
materno obtida através da placenta. O VeriSeq NIPT Assay Software utiliza as informagdes da
distribuigdo do tamanho do fragmento de cfDNA e as diferengas na cobertura gendmica entre o cfDNA
materno e fetal para calcular uma estimativa de fragdo fetal.'

TKim, S.K., et al, Determination of fetal DNA fraction from the plasma of pregnant persons using sequence read
counts, Prenatal Diagnosis Aug 2015; 35(8):810-5. doi: 10.1002/pd.4615

Documento n.° 1000000067940 v10 41
PARA UTILIZAGCAO EM DIAGNOSTICO IN VITRO.



Guia do Software VeriSeq NIPT Solution v2 - IVD

Estatisticas utilizadas na pontuacao final

E efetuado o alinhamento dos dados de sequenciagao de extremidades emparelhadas com o genoma
de referéncia (HG19) para todos os cromossomas. As leituras alinhadas ndo duplicadas Unicas sdo
agregadas em contentores de 100 Kb. As contagens de contentores correspondentes sédo ajustadas ao
desvio de GC e de acordo com a cobertura gendémica especifica da regido estabelecida anteriormente.
Mediante a utilizagdo destas contagens de contentores normalizadas, séo derivadas pontuagdes
estatisticas, para cada autossoma, ao comparar as regides de cobertura que podem ser afetadas pela
aneuploidia com os restantes autossomas. E calculada uma razdo de verosimilhanga de registo (LLR)
para cada amostra tendo em conta estas pontuagdes baseadas na cobertura e a FF estimada. ALLRé a
probabilidade de uma amostra ser afetada tendo em conta a cobertura observada e a FF versus a
probabilidade de uma amostra ndo ser afetada dada a mesma cobertura observada. O calculo desta
razdo também considera a incerteza estimada relativamente a FF. Para célculos subsequentes, é
utilizado o logaritmo natural da razdo. O Assay Software avalia a LLR de cada cromossoma visado e
cada amostra para fornecer a determinagao de aneuploidia.

As estatisticas dos cromossomas X e Y sdo diferentes das que sdo utilizadas para os autossomas.
Relativamente a fetos identificados como sendo do sexo feminino, as chamadas de SCA requerem
consonancia de classificagado por parte da LLR e do valor cromossémico normalizado.' S5o calculadas
pontuagdes de LLR especificas para [45,X] (sindrome de Turner) e para [47,XXX]. Em relagdo a fetos
identificados como sendo do sexo masculino, as chamadas de SCA para [47,XXY] (sindrome de
Klinefelter) ou para [47,XYY] podem ter por base a relagdo entre os valores cromossémicos
normalizados para os cromossomas X e Y (NCV_X e NCV_Y). As amostras que pertencam a fetos do
sexo masculino relativamente as quais o NCV_X esta dentro do intervalo observado para amostras do
sexo feminino de euploides podem ser chamadas [47,XXY]. As amostras que pertengcam a amostras do
sexo masculino relativamente as quais o NCV_X estd no intervalo observado para amostras do sexo
masculino de euploides, mas em que o cromossoma Y esta sobrerrepresentado, podem ser chamadas
[47 XYY].

Alguns valores de NCV_Y e NCV_X nao sao abrangidos pela capacidade do sistema de fazer uma
determinagao de SCA. Estas amostras produzem um resultado N&o reportavel para classificagado de XY.
Os resultados autossémicos continuam a ser fornecidos para estas amostras se todos os outros
indicadores de CQ forem aprovados.

CQ de analises

Os indicadores de CQ de andlises sao indicadores calculados durante as andlises e sdo utilizados para
detetar amostras que se desviam em demasia do comportamento esperado. Os dados de amostras que
ndo cumpram estes indicadores sdo considerados como ndo sendo fidveis e sdo marcados como
falhados. Quando as amostras produzem resultados fora dos intervalos previstos para estes

1Bianchi D, Platt L, Goldberg J et al. Genome-Wide Fetal Aneuploidy Detection by Maternal Plasma DNA
Sequencing. Obstet Gynecol. 2012;119(5):890-901. doi:10.1097/a0g.0b013e31824fb482.
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indicadores, o Relatério NIPT fornece um motivo de CQ como aviso ou uma causa da falha. Consulte
Mensagens com os motivos de CQ na pagina 67 para obter mais informagdes sobre estes motivos de
CQ.

CQ de amostras NTC

O VeriSeq NIPT Solution permite adicionar amostras NTC como parte do ensaio. O ML STAR pode gerar
até 2 NTC por ensaio para lotes de 24 amostras e lotes de 48 amostras e até 4 NTCs para lotes de 96
amostras. Independentemente da quantidade de amostras NTC adicionadas, o software verifica uma
média minima de 4 000 000 fragmentos Unicos mapeados por amostra e por pool. Por este motivo, ndo
adicione mais de 2 amostras NTC por pool. Para obter mais informagdes, consulte Indicadores e limites
de CQ de sequenciagdo na pagina 51.

Os estados de CQ para amostras NTC s&o os seguintes.

* NTC sample processing (Processamento de amostras NTC) — Quando processar uma amostra
NTC, o software aplica um resultado PASS QC (CQ aprovado) quando a cobertura da amostra for
baixa, conforme esperado para NTC.

* Patient sample as NTC (Amostra de paciente como NTC) — Quando uma amostra de paciente,
marcada como NTC, é processada, é detetada cobertura elevada. Como a amostra esta marcada
como NTC, o software marca o estado da amostra de CQ como FAIL (Falha) com o seguinte motivo:
NTC SAMPLE WITH HIGH COVERAGE (AMOSTRA NTC COM COBERTURA ELEVADA).

Contaminacgao ao nivel da placa

A contaminacéo ao nivel da placa é detetada nos resultados da analise identificando a presenca do
cromossoma Y para cada amostra valida, ndo NTC, num grupo que passou o CQ.

As amostras invalidas sdo excluidas porque ndo é possivel confiar nos seus resultados para fornecer
uma indicagao precisa da presenca do cromossoma Y. As NTC sdo excluidas porque quaisquer leituras
detetadas para estas amostras indicam contaminagdo sem nivel de placa. As exclusdes sdo indicadas
separadamente no relatério NIPT.

Se for detetada contaminacgao ao nivel da placa para um pool, o utilizador é notificado através do
sistema de notificagdes por e-mail e do registo de alertas na Interface do utilizador da Web. A execugéo
ndo ird processar mais e os relatérios NIPT e Suplementar ndo serdo gerados.

VeriSeq Onsite Server v2

O VeriSeq Onsite Server v2 tem um sistema operativo baseado em Linux e fornece cerca de 7,5 TB de
capacidade de armazenamento de dados. Partindo do principio de que os ensaios de sequenciagao tém
um tamanho de dados de 25 GB, o servidor pode armazenar até 300 ensaios. Se a capacidade de
armazenamento minima ndo estiver disponivel, é emitida uma notificagdo automatica. O servidor é
instalado na rede local.
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Disco local

O VeriSeq NIPT Assay Software disponibiliza pastas especificas no Onsite Server para o utilizador. E
possivel mapear estas pastas com um protocolo de partilha Samba para qualquer area de trabalho ou

computador portatil na rede local.

Nome da pasta  Descricao

Input (Entrada) Contém dados de sequenciagao gerados pelo sistema de
sequenciagao de nova geragdo mapeados para o servidor.

Output (Saida) Contém todos os relatérios gerados pelo software.

Backup (Cdpia Contém cépias de seguranca da base de dados.
de seguranga)

Update Localizacdo dos ficheiros do pacote de atualizagao utilizados para
(Atualizar) corrigir o servidor.

Acesso

Leiturae
escrita.
Sé de
leitura.
So de
leitura.

Leitura e
escrita.

NOTA O mapeamento do disco local é baseado no protocolo SMB (Server Message Block). O
software suporta atualmente as versdes SMB2 e posteriores. O servidor requer a utilizagao da
assinatura SMB. Ative estas versdes no equipamento (portatil/estagdo de trabalho) que esta a

mapear.

Base de dados local

O VeriSeq NIPT Assay Software contém uma base de dados local com as informagdes das bibliotecas,
as informagdes dos ensaios de sequenciagdo e os resultados das analises. A base de dados é um
componente essencial do VeriSeq NIPT Assay Software ao qual o utilizador ndo tem acesso. O sistema
possui um mecanismo automatico para a criagdo de cdpias de seguranga da base de dados no Onsite
Server. Além dos processos de base de dados seguintes, recomendamos que os utilizadores criem

copias de seguranga da base de dados regularmente para uma localizagao externa.

* Database backup (Cdpia de seguranga da base de dados) — E guardado automaticamente um
instantaneo da base de dados de hora em hora, diariamente, semanalmente e mensalmente. As
cdpias de seguranga efetuadas de hora em hora sdo removidas apds a criagdo da copia de
segurancga diaria. Do mesmo modo, as copias didrias sdo removidas quando a cépia semanal esta
pronta. As cdpias de seguranga semanais sdo removidas apds a criagdo da cdpia de seguranga
mensal, sendo apenas mantida uma copia mensal. A pratica recomendada é criar um script
automatico capaz de manter a pasta da copia de seguranga num NAS local. Estas cdpias de

seguranga ndo incluem as pastas de entrada e saida.
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NOTA O VeriSeq NIPT Assay Software v2 fornece uma opgéo de encriptagao para a copia de
seguranga de bases de dados. Consulte o Configurar a encriptagcéo de cdpia de
segurancga na pagina 38 para obter mais informagdes.

e Database restore (Restauro da base de dados) — E possivel restaurar a base de dados a partir de
qualquer cépia de segurancga. Os restauros sdo feitos apenas pelos Técnicos de assisténcia da
lllumina. E necessario fornecer a palavra-passe de encriptagdo para restaurar uma copia de
seguranga encriptada. Esta palavra-passe tem de ser a palavra-passe em vigor na altura da copia
de seguranga.

* Data backup (Cdpia de seguranga dos dados) — Embora seja possivel utilizar o Onsite Server como
o principal local de armazenamento dos ensaios de sequenciagao, este apenas consegue
armazenar cerca de 300 ensaios. Pode configurar uma cdpia de seguranga de dados automatica e
continua que seja enviada para outro dispositivo de armazenamento a longo prazo ou para um NAS.

* Maintenance (Manutengdo) — Além da cdpia de seguranga dos dados, o Onsite Server ndo exige

que o utilizador efetue qualquer tipo de manutengao. As atualiza¢gdes do VeriSeq NIPT Assay
Software ou do préprio Onsite Server sdo disponibilizadas pelo Suporte Técnico da lllumina.

Arquivar dados

Consulte a politica de arquivo da sua infraestrutura de informatica local para determinar como deve
arquivar os diretdrios de input (entrada) e de output (saida). O VeriSeq NIPT Assay Software monitoriza
0 espago restante no disco no diretdrio de entrada e notifica os utilizadores por e-mail quando a
capacidade de armazenamento restante estiver abaixo de 1 TB.

N&o utilize o Onsite Server para armazenamento de dados. Transfira os dados para o Onsite Server e
arquive-os regularmente.

Um ensaio de sequenciagao tipico compativel com o fluxo de trabalho da andlise de cfDNA requer entre
25 e 30 GB para ensaios do sistema de sequenciagéo de nova geragao. O tamanho efetivo da pasta do
ensaio depende da densidade final do cluster.

Proceda ao arquivo de dados apenas quando o sistema estiver inativo e nunca quando estiverem a
decorrer analises ou ensaios de sequenciagao.

Mapear unidades do servidor

O Onsite Server no local tem quatro pastas que pode mapear individualmente para qualquer
computador com o Microsoft Windows:

* input (entrada) — Mapeia para as pastas de dados de sequenciagao. Monte no computador ligado
ao sistema de sequenciagdo. Configure o sistema de sequenciagao para transmitir dados para a
pasta input (entrada).
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* output (saida) — Mapeia para os relatérios de analise do servidor e para os relatérios de processo
de ensaio.

* backup (copia de seguranga) — Mapeia para os ficheiros de cdpia de seguranga da base de dados.

* atualizar — Mapas para os ficheiros do pacote de atualizagdo do sistema.

NOTA Sé os Técnicos de assisténcia e os Administradores ativos tém permisséo para mapear
unidades do servidor.

Mapeie cada pasta da seguinte forma.
1. Inicie sessdo no computador dentro da sub-rede do Onsite Server.

2. Clique com o botao direito do rato em Computer (Computador) e selecione Map network drive
(Mapear unidade de rede).

Selecione uma letra na lista pendente Drive (Unidade).

No campo Pasta, introduza \\<vVeriSeq Onsite Server v2 IP address>\<folder name>.
Por exemplo, \\10.50.132.92\input.

5. Introduza o nome de utilizador e palavra-passe (como administrador ativo) do VeriSeq NIPT Assay
Software v2. As pastas mapeadas com éxito aparecem montadas no computador. Se a fungéo,
estado ativo ou a palavra-passe do administrador for alterada, a ligagao ativa do servidor mapeado
é concluida.

NOTA O mapeamento do disco local é baseado no protocolo SMB (Server Message Block). O
software suporta atualmente as versdes SMB2 e posteriores. O servidor requer a utilizagao da
assinatura SMB. Ative estas versdes no equipamento (portatil/estacdo de trabalho) que esta a
mapear.

Atualizar o servidor

NOTA Sé os Técnicos de assisténcia e os Administradores tém permissao para atualizar o servidor.

O sistema operativo do VeriSeq Onsite Server é atualizado instalando ficheiros de pacotes de
atualizagao. Estes pacotes sao transferidos da lllumina e copiados para uma pasta designada no disco
rigido interno do Onsite Server, que é mapeada como a pasta de atualizagao de leitura/escrita na
unidade do utilizador. Depois de os ficheiros serem copiados, os pacotes de atualizagdo séo instalados
através da IU da Web.

NOTA Os ficheiros do pacote de atualizagdo sdo cumulativos — A instalagédo do pacote de
atualizagdo mais recente aplica todas as atualizagdes aplicaveis de pacotes de atualizagao
anteriores.
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Para atualizar o servidor:

1.

Certifique-se de que esta disponivel uma cdpia de seguranga atualizada da base de dados e que
estd armazenada externamente no servidor.

2. Transfira o ficheiro do pacote de atualizag@o mais recente a partir do Portal de Seguranga do
Produto da lllumina.

Copie o ficheiro do pacote transferido para a pasta de atualizagao mapeada.

4. Na lista pendente Settings (Definigdes), selecione Update Server (Atualizar servidor). E
apresentada uma lista de ficheiros de pacotes disponiveis, juntamente com o estado de cada um
dos ficheiros.

5. ldentifique o pacote de atualizagdo necessario na lista e selecione Instalar para iniciar o processo
de instalagdo.

6. Introduza um motivo para atualizar o servidor. O motivo é registado para fins de resolucdo de
problemas.

7. Selecione Install Update Package (Instalar pacote de atualizagao). O servidor fica offline para
instalar a atualizagdo. Quando a instalagéo estiver concluida, o servidor retoma o funcionamento
normal. A versdo do pacote de atualizagdo é mostrada no separador Estado do servidor do painel
em Versdo mais recente do patch de ciberseguranca.

/N ATENGAO

N&o devem estar ativos ensaios de sequenciacao nem preparagdes de amostras durante o
reinicio. Tal pode levar a perda de dados. O reinicio do sistema pode demorar varios minutos.
Planeie as atividades laboratoriais em fungao do reinicio.

Reiniciar o servidor

NOTA Sé os Técnicos de assisténcia e os Administradores tém permissao para reiniciar o servidor.

Para reiniciar o servidor:

1.

Na lista pendente Settings (Definicdes), selecione Reboot Server (Reiniciar servidor).

2. Selecione Reboot (Reiniciar) para reiniciar o sistema ou Cancel (Cancelar) para sair sem reiniciar.
3. Introduza um motivo para encerrar o servidor.

O motivo é registado para fins de resolugao de problemas.
/N ATENGAO

N&o devem estar ativos ensaios de sequenciacao nem preparagdes de amostras durante o
reinicio. Tal pode levar a perda de dados. O reinicio do sistema pode demorar varios minutos.
Planeie as atividades laboratoriais em fungao do reinicio.
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Power Cycling (Reinicializagao)

Para o ML STAR e os seus periféricos, por exemplo, o PC, desligar e ligar a alimentagao é um passo de
manuteng&o importante para garantir um funcionamento tranquilo e evitar erros do sistema. E também
um passo crucial no final do fluxo de trabalho desligar periféricos como a bomba ou os sistemas CPAC.
Para evitar a utilizagdo desnecessdria de energia e potenciais problemas, ndo deixe o sistema ligado
durante a noite apods a utilizacao.

Desligar o servidor

NOTA Soos Técnicos de assisténcia e os Administradores tém permissao para encerrar o servidor.

Desligar o servidor Onsite Server:
1. Nalista pendente Settings (Definigdes), selecione Shut Down Server (Encerrar servidor).

2. Selecione Shut Down (Encerrar) para encerrar o Onsite Server ou selecione Cancel (Cancelar) para
sair sem encerrar.

3. Introduza um motivo para encerrar o Onsite Server.
O motivo é registado para fins de resolugéo de problemas.

/N ATENGAO

N&o devem estar ativos ensaios de sequenciagdo nem preparagdes de amostras ao encerrar
o servidor. Tal pode levar a perda de dados.

Recuperar de um encerramento inesperado

Na eventualidade de uma falha de energia ou de um encerramento acidental por parte do utilizador
durante um ensaio de analise, o sistema age da seguinte forma:

* Reinicia automaticamente o VeriSeq NIPT Assay Software apds a sequéncia de arranque.
* Reconhece que o ensaio de analise falhou e volta a envia-lo para a fila para processamento.

* Apresenta os resultados uma vez concluida a andlise com sucesso.

NOTA Seaanalise falhar, o VeriSeq NIPT Assay Software permite que o sistema volte a enviar o
ensaio para analise até um maximo de 3 vezes.

Consideragdes ambientais

A tabela que se segue oferece consideragdes sobre a temperatura ambiente para o Onsite Server.
Estas consideragdes ndo se aplicam a ML STAR.
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Altitude Temperatura ambiente operacional Temperatura ambiente ndo operacional
Nivel do 10°Ca40°C 0°Ca60°C

mar

+10 000 0°Ca30°C -10°Ca50°C

pés

As informacgdes sobre a eliminagao de equipamento eletrénico ao abrigo dos regulamentos e Diretiva de

Residuos de Equipamentos Elétricos e Eletronicos (REEE) sdo fornecidas no sitio Web da lllumina em
https://support.illumina.com/weee-recycling.html.
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Indicadores de CQ

Quantificacao de indicadores e limites de CQ

Métrica

standard_r_squared

standard_slope

cen_library_pg_ul

median_ccn_pg_ul

L. Limite

Descrigao . .
inferior

Valor R ao 0,980
quadrado do
modelo da curva
padréo.
Tangente do 0,95
modelo de curva
padrao.

Concentragao de ND
amostra maxima
permitida.

Valor de
concentragao
mediana calculada
para todas as
amostras de um
lote.

16 pg/ul

Documento n.° 1000000067940 v10
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Limite
superior

ND

1,15

1000
pg/ul

Fundamento

Os modelos da curva
padrédo com fraca
linearidade no espago
registo-registo ndo séo
bons indicadores de
verdadeiras
concentragdes de
amostras.

Os modelos de curva
padrdo com tangente
fora das bandas de
desempenho esperadas
indicam um modelo ndo
fiavel.

As amostras com
concentragcdes de ADN
calculadas que
ultrapassem as
especificacdes indicam
uma contaminagao de
ADN genémico em
excesso.

um pool de sequenciagao
de volume apropriado
ndo pode ter um numero
excessivo de amostras
excessivamente diluidas.
Os lotes com numeros
elevados de amostras
diluidas indicam uma
falha no processo de
preparagdo de amostras.
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Indicadores e limites de CQ de sequenciagao

- - Limite Limite
Métrica Descricao . . . Fundamento
inferior  superior

cluster_ Densidade do 152000 338000 Ascélulas de fluxo com baixa
density cluster de por pormm?  densidade de cluster ndo gera
sequenciagao. mm? leituras suficientes.
Normalmente, as células de
fluxo com cluster em excesso
produzem dados de

sequenciagao de baixa

qualidade.
pct_pf Percentagem de =250 % ND As células de fluxo com uma
leituras que percentagem de PF
passam o filtro de extremamente baixa podem ter
pureza. uma representagao base

andmala e é provavel que
indiquem problemas com
leituras de PF.

pré- Fragao do pré- ND =0,003 Recomendagdes otimizadas
faseamento  faseamento. empiricamente para o VeriSeq
NIPT Solution v2.

faseamento  Fragdo do ND =0,004 Recomendagdes otimizadas
faseamento. empiricamente para o VeriSeq
NIPT Solution v2.

predicted_ Numero médio 24000 ND Determinado como o NES
aligned_ estimado de 000 minimo observado em toda a
reads fragmentos populagao normal.

exclusivamente
mapeados por
amostra.
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Relatorios do sistema

Introducao

O VeriSeq NIPT Assay Software gera as seguintes categorias de relatérios:
* Relatdrios de resultados e notificagdes.

* Relatodrios de processos.

Um relatdrio pode ser informativo ou acionavel.

* Informational (Informativo) — Um relatdrio relacionado com processos que disponibiliza
informacgdes sobre o progresso do ensaio e que pode utilizar para confirmar a conclusdo de um
passo especifico. Também mostra informagdes como os resultados de CQ e os numeros de ID.

* Actionable (Acionavel) — Um relatdrio assincrono acionado por um evento do sistema ou uma agao
do utilizador que requer a atengao do utilizador.

Esta secgdo descreve cada relatério e disponibiliza os detalhes do relatério para integragdo no LIMS.

Ficheiros de saida

Os relatérios do VeriSeq NIPT Assay Software sdo gerados no disco rigido interno do Onsite Server
mapeado para a unidade do utilizador como uma pasta Output (Saida) sé de leitura. Cada relatdrio é
gerado com um ficheiro de soma de verificagdo MD5 padrao correspondente, que é utilizado para
confirmar que o ficheiro nao foi modificado.

Todos os relatérios tém o formato de texto simples delimitado por separadores. Pode abrir os relatérios
com qualquer editor de texto ou folha de calculo, como o Microsoft Excel®.

Estrutura dos ficheiros de relatorios

O VeriSeq NIPT Assay Software guarda os relatérios numa estrutura especifica na pasta Output (Saida).
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Figura 4 Estrutura da pasta de relatérios VeriSeq NIPT Assay Software

Saida Nome do lote — et 7 = ‘

Relatario T o= |
Nwtmm—m"l";":“a“’ daarma! .
e | JR— P— ——
) | ] G - ProcessLogs Initiation Amostra da He!amnndz
S mmm—m"r,;';";}'ﬂ' == [ = Wﬂ'ﬂ"f” F;Ef L‘ﬁj
o - o L_/_““ - ) ““---—’r ) \"---’]'
Entrada Wmi‘ Reagente da Eﬂlmll‘hdd;] W‘P"E iniaidagso J
) = = &
| Material de |
L ] laboratdrio
— el
Copia de seguranga !
P . ¢ da bibliotera
x__,]"-
» | I}ielatnruf gerado 't‘;u.ando O processo Processt.
. éconcluido com éxito da biblioteca
-

L/J Acdo de cancelamento/invalidagio

assincrona emitida pelo utilizador

O VeriSeq NIPT Assay Software guarda os relatérios na pasta Batch Name (Nome do lote) com a

organizagao seguinte:

* Main folder (Batch Name folder) (Pasta principal [pasta Nome do lote]) — Contém relatérios que
disponibilizam resultados ou estédo associados a notificagdes por e-mail geradas pelo LIMS.
Consulte Relatdrios de resultados e notificagdes na pagina 59 para obter detalhes.

* ProcesslLogs folder (Pasta ProcessLogs) — Contém relatérios relacionados com processos.
Consulte Relatdrios de processos na pagina 80 para obter detalhes.

E fornecida uma lista de todos os relatérios no Resumo dos relatdrios do sistema na pagina 54.
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Resumo dos relatorios do sistema

Nome do relatério

NIPT Report (Relatdrio NIPT) na pagina
59

Supplementary Report (Relatdrio
complementar) na pagina 71

Sample Invalid Report (Relatdrio de
invalidacdo de amostra) na pagina 78

Sample Cancelation Report (Relatdrio
de cancelamento de amostra) na
pagina 79

Pool Retest Request Report (Relatdrio
de pedido de reandlise de pool) na
pagina 79

Batch Initiation Report (Relatdrio de
iniciagdo de lote) na pagina 80

Batch Invalidation Report (Relatdrio de
invalidacao de lote) na pagina 81

Library Sample Report (Relatdrio de
amostra de biblioteca) na pagina 82

Library Reagent Report (Relatdrio de
reagente de biblioteca) na pagina 83

Tipo de
relatorio

Acionavel

Acionavel

Acionavel

Acionavel

Acionavel

Informativo

Informativo

Informativo

Informativo

Entidade do
relatorio

Pool/flow cell
(Pool/célula
de fluxo)

Pool/flow cell
(Pool/célula
de fluxo)
Amostra

Amostra

Pool

Batch (Lote)

Batch (Lote)

Batch (Lote)

Batch (Lote)

Formato do nome de ficheiro do relatério

<batch_name>_<pool_type>_<pool_barcode>_
<flowcell>_nipt_report_<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

<batch_name>_<pool_type>_<pool_barcode>_
<flowcell>_supplementary_report_<YYYYMMDD_
hhmmss>.tab

<batch_name>_<sample_barcode>_sample_
invalidation_report_<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

<batch_name>_<sample_barcode>_sample_
cancellation_report_<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

<batch_name>_<pool_type>_pool_retest_request
<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

ProcessLogs/<batch_name>_batch_initiation_
report_<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

ProcessLogs/<batch_name>_batch_invalidation_
report_<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

ProcessLogs/<batch_name>_library_sample_report_

<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

ProcessLogs/<batch_name>_library_reagent_
report_<YYYYMMDD_hhmmss>.tab
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Nome do relatério

Library Labware Report (Relatdrio de
material de laboratdrio de biblioteca) na
pagina 84

Library Quant Report (Relatdrio de
quantificacdo de biblioteca) na pagina
85

Library Process Log (Registo de
processo de biblioteca) na pagina 85

Pool Report (Relatdrio de pool) na
pagina 87

Pool Invalidation Report (Relatdrio de
invalidag&o de pool) na pagina 87

Sequencing Report (Relatdrio de
sequenciagdo) na pagina 88

Analysis Failure Report (Relatdrio de
falha de andlise) na pagina 89

Tipo de
relatorio

Informativo

Informativo

Informativo

Informativo

Informativo

Informativo

Informativo

Entidade do
relatorio

Batch (Lote)

Batch (Lote)

Batch (Lote)

Pool

Pool

Pool/flow cell
(Pool/célula
de fluxo)

Pool/flow cell
(Pool/célula
de fluxo)

Formato do nome de ficheiro do relatério

ProcessLogs/<batch_name>_library_labware_
report_<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

ProcessLogs/<batch_name>_library_quant_report_
<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

ProcessLogs/<batch_name>_library_process_
log.tab

ProcessLogs/<batch_name>_<pool_barcode>_pool_
report_<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

ProcessLogs/<batch_name>_<pool_barcode>_pool_
invalidation_report_<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

ProcessLogs/<batch_name>_<pool_type>_<pool_
barcode>_<flowcell>_sequencing_report_
<YYYYMMDD_hhmmss>.tab

ProcessLogs/<batch_name>_<pool_barcode>_
analysis_failure_report_<YYYYMMDD_hhmmss>.tab
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Eventos de geracao de relatorios

Relatdrio

NIPT Report (Relatério
NIPT)

Supplementary Report
(Relatorio
complementar)

Sample Invalidation
(Invalidagao da
amostra)

Sample Cancellation
(Cancelamento da
amostra)

Pool Retest Request
(Pedido de reanalise de
pool)

Batch Initiation
(Iniciacao do lote)
Batch Invalidation
(Invalidagao do lote)

Library Sample
(Amostra da biblioteca)

Descricao

Contém os resultados finais de um ensaio de anélise bem-
sucedido.

Contém os resultados complementares de um ensaio de andlise
bem-sucedido.

Contém informacgdes relativas a amostras invalidadas.

Contém informagdes relativas a amostras canceladas.

Indica que é possivel gerar um segundo pool a partir de um lote
existente. Contém informagdes sobre o estado do pedido de
reanélise do pool.]

Indica o inicio do processamento de um lote novo.

Contém informacgdes sobre um lote invalidado iniciado pelo
utilizador.

Indica todas as amostras do lote.

Evento de geragao

» A analise do ensaio de
sequenciagdo é concluida.

A andlise do ensaio de
sequenciagado e o
Relatério NIPT sdo ambos
concluidos.

o O utilizador invalida uma
amostra.

e O utilizador cancela uma
amostra.

» O utilizador invalida um pool.

o O utilizador inicia um lote novo.

« O lote éinvalidado.

« O lote éinvalidado.

O método de preparacgdo da
biblioteca é concluido.

A quantificagdo do lote falha.
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Relatorio

Library Reagent
(Reagente da
biblioteca)

Library Labware
(Material de laboratério
da biblioteca)

Library Quant
(Quantificagdo da
biblioteca)

Library Process Log
(Registo de processo
de biblioteca)

Pool

Pool Invalidation
(Invalidagao do pool)

Sequencing
(Sequenciagao)

Analysis Failure (Falha
de andlise)

Descricao

Contém informagdes relativas ao reagente do processamento

de biblioteca.

Contém informagdes relativas ao material de laboratério do
processamento de biblioteca.

Contém os resultados das analises de quantificagdo da
biblioteca.

Contém os passos executados durante o processamento da
biblioteca.

Contém os volumes do pooling de amostra.
Contém informacgdes sobre um pool invalidado iniciado pelo

utilizador.

Contém os resultados de CQ de sequenciagao.

Contém informacgdes de analises de um pool falhado.

Evento de geracao

e Olote éinvalidado.

o O método de preparacdo da
biblioteca é concluido.

o A quantificagdo do lote falha.

e O lote éinvalidado.

e O método de preparagdo da
biblioteca é concluido.

» A quantificagdo do lote falha.

e Olote éinvalidado.

o O método de preparacdo da
biblioteca é concluido.

o A quantificagdo do lote falha.

e O lote éinvalidado.

« O método de preparagdo da
biblioteca é concluido.

» A quantificagdo do lote falha.

o O processamento do lote é
concluido.

« O método de pooling é
concluido.

o O utilizador invalida um pool.

» O CQ de sequenciagao é
aprovado.

» Asequenciagao falha.

* A sequenciagao atinge o tempo
limite.

o A anadlise do ensaio de
sequenciagao falha.
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3 de pools.

Umero maximo

10 utilizador invalida um pool de um lote valido que ndo excedeu o n
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Relatdrios de resultados e notificagdes

NIPT Report (Relatério NIPT)

O Relatério NIPT para o VeriSeq NIPT Assay Software v2 contém os resultados de classificagdo cromossdmica formatados como uma
amostra por linha para cada amostra do pool.

Coluna

batch_name

sample_
barcode

sample_
type

Descricao

Nome do lote.

Cddigo de barras
de amostra
unico.
Informacgdes do
tipo de amostra
fornecidas a
partir do ponto
de recolha ou
pelo utilizador
presente no
laboratério.
Determina a
classificagao de
aneuploidia, o
relatério de
aneuploidia e os
critérios de CQ.

Opcoes de valor predefinidas Tipo
Nao aplicavel. texto
Nao aplicavel. texto
Um dos seguintes: enumeragao

Singleton (Unico) - Gravidez de embrigo Unico.

Twin (Gémeos) — Gravidez de varios embrides.
Control (Controlo) — Amostra de controlo do sexo
conhecido e da classificagédo de aneuploidia.

NTC - Amostra de controlo sem modelo (sem ADN).
Not specified (Nao especificado) — O tipo de amostra
nao foi indicado.

Regex
~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$

Valores
especificados
nas Opg¢bes de
valor
predefinidas.
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Coluna

sex_chrom

screen_type

flowcell

Descricdo

Analise do
cromossoma
sexual solicitada.
Determina a
apresentacao da
classificagao de
aneuploidia e da
informacgao
relativa ao
cromossoma
sexual.

Tipo de rastreio.

Cddigo de barras
da célula de fluxo

de sequenciagao.

Opc¢odes de valor predefinidas

Um dos seguintes:

* Yes (Sim) — Relatério de aneuploidia do cromossoma
sexual e relatdrio sobre sexo solicitados.

* No (Ndo) - Nem relatdrio de aneuploidia do
cromossoma sexual nem relatério sobre sexo
solicitados.

o SCA - Relatério de aneuploidia do cromossoma sexual
solicitado e relatério sobre sexo ndo solicitado.

» Not specified (Nao especificado) — A opgao relativa ao
relatério de cromossomas sexuais nao foi indicada.

O NIPT Report (Relatdrio NIPT) apresenta os valores de

yes (sim), no (ndo) e sca (sigla, eminglés, para

aneuploidias dos cromossomos sexuais) em letras
minudsculas.

Um dos seguintes:

« Basic (Basico) — Analisa os cromossomas 13, 18 ou 21.

» Genomewide (Totalidade do genoma) — Analisa a
totalidade do genoma.

» Not specified (Nao especificado) — O tipo de rastreio
nao foi indicado para esta amostra.

O NIPT Report (Relatdrio NIPT) apresenta os valores de

basic (basico) e genomewide (totalidade do genoma) em

letras minusculas.

Nao aplicavel.

Tipo

enumeragao

texto

texto

Regex

Valores
especificados
nas Opg¢des de
valor
predefinidas.

Valores
especificados
nas Opg¢bes de
valor
predefinidas.

~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
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Coluna

class_sx

Descricdo

Classificagao de
aneuploidia para
cromossoma
sexual.

Opc¢odes de valor predefinidas

Um dos seguintes, dependendo da opgéao selecionada
para o tipo de amostra e para o relatério de
cromossomas sexuais:

ANOMALY DETECTED (ANOMALIA DETETADA) — Ver
anomaly_description (descrigdo_anomalia) para obter
especificagdes da anomalia.

NO ANOMALY DETECTED (NENHUMA ANOMALIA
DETETADA) — Amostra negativa e sexo néo
reportado.

NO ANOMALY DETECTED - XX (NENHUMA
ANOMALIA DETETADA - XX) — Amostra negativa com
feto feminino.

NO ANOMALY DETECTED - XY (NENHUMA
ANOMALIA DETETADA - XY) — Amostra negativa com
feto masculino.

NOT REPORTABLE (NAO REPORTAVEL) — O software
ndo conseguiu reportar o cromossoma sexual.

NO CHR Y PRESENT (NENHUM CR Y PRESENTE) —
Gravidez de gémeos sem cromossoma Y detetado.
CHR Y PRESENT (CR Y PRESENTE) — Gravidez de
gémeos com cromossoma Y detetado.

CANCELLED (CANCELADO) — Amostra cancelada
pelo utilizador.

INVALIDATED (INVALIDADO) — A amostra falhou no
CQ ou foi invalidada pelo utilizador.

NOT TESTED (NAO TESTADO) — O cromossoma
sexual ndo foi testado.

Not applicable (N3o aplicavel) — Categoria ndo
aplicavel a amostra.

Regex

Valores
especificados
nas Opg¢des de
valor
predefinidas.
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Coluna

class_auto

anomaly_
description

Descricdo

Classificagao de
aneuploidias
detetadas em
autossomas. E
apresentado
"ANOMALY
DETECTED"
(ANOMALIA
DETETADA) se
for detetada uma
anomalia
abrangida pelo
tipo de rastreio
selecionado para
a amostra.

Cadeia de acordo
com o estilo do
ISCN que
descreve todas
as anomalias
passiveis de
serem
apresentadas. As
anomalias
multiplas séo
separadas por
ponto e virgula.

Opc¢odes de valor predefinidas Tipo

Um dos seguintes: texto

o ANOMALY DETECTED (ANOMALIA DETETADA) — Foi
detetada uma anomalia cromossémica num
autossoma.

e NO ANOMALY DETECTED (NENHUMA ANOMALIA
DETETADA) — Nao foram detetadas anomalias
autossdémicas.

o CANCELLED (CANCELADO) — Amostra cancelada
pelo utilizador.

o INVALIDATED (INVALIDADO) — A amostra falhou no
CQ ou foi invalidada pelo utilizador.

» Not applicable (Nao aplicavel) — Categoria ndo
aplicavel a amostra.

DETECTED (DETETADO): seguido por cadeias separadas texto

por ponto e virgula que sdo apresentadas de acordo com
a ordem dos cromossomas e que concatenam os
seguintes formatos:

(\+[-)[12]2[0-9]

(del|dup)\([121?[0-91V\(((p|a) [0-91{1,2}(\.[0-9]{1,2})?)
{2}\)

XO|XXX|XXY XYY

ou NO ANOMALY DETECTED (NENHUMA ANOMALIA
DETETADA) | not applicable (ndo aplicavel) |
INVALIDATED (INVALIDADO) | CANCELLED
(CANCELADO).

Regex

Valores
especificados
nas Opg¢des de
valor
predefinidas.

As cadeias
separadas por
ponto e virgula
encontram-se
descritas,
juntamente
com outros
valores, na
secg¢do Regras
de descricdo
de anomalias
na pagina 65.
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Coluna

qc_flag

Descricdo

Resultados da
analise de CQ.
Os resultados sé
sdo
apresentados
quando os
valores do qc_
flag sao
WARNING
(AVISO) e PASS
(APROVADO).
Para os restantes
valores, ndo sao
apresentados.

Opc¢odes de valor predefinidas

Um dos seguintes:

* PASS (PASSOU)

AVISO

FAIL (NAO PASSOU)
CANCELLED (CANCELADA)
INVALIDATED (INVALIDADA)
NTC_PASS

Tipo

enumeragao

Regex

Valores
especificados
nas Opg¢des de
valor
predefinidas.
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Coluna

qgc_reason

ff

Descricdo

Informagdes
relativas a falha
ou aviso de CQ.

Fragéo fetal
estimada.

Opc¢odes de valor predefinidas

Um dos seguintes:

NONE (NENHUM) (estado do CQ = APROVADO)
MULTIPLE ANOMALIES DETECTED (DETETADAS
VARIAS ANOMALIAS) (estado do CQ = AVISO)
FAILED iFACT (iFACT FALHADO)

DATA OUTSIDE OF EXPECTED RANGE (DADOS FORA
DO INTERVALO ESPERADO)

FRAGMENT SIZE DISTRIBUTION OUTSIDE OF
EXPECTED RANGE (DISTRIBUIGAO DO TAMANHO DO
FRAGMENTO FORA DO INTERVALO ESPERADO)
FLOWCELL DATA OUTSIDE OF EXPECTED RANGE
(DADOS DA CELULA DE FLUXO FORA DO INTERVALO
ESPERADO)

FAILED TO ESTIMATE FETAL FRACTION (NAO FOI
POSSIVEL ESTIMAR A FRAGAO FETAL)

SEQUENCING DATA OUTSIDE OF EXPECTED RANGE
(DADOS DE SEQUENCIAGAO FORA DO INTERVALO
ESPERADO)

UNEXPECTED DATA (DADOS INESPERADOS)

NTC SAMPLE WITH HIGH COVERAGE (AMOSTRA
NTC COM COBERTURA ELEVADA)

CANCELLED (CANCELADA)

INVALIDATED (INVALIDADA)

Percentagem de amostra de cfDNA do feto arredondada
para o numero inteiro mais préximo. Os resultados
inferiores a1 % séo apresentados como < 1 %.

Tipo

texto

texto

Regex

Valores
especificados
nas Opg¢des de
valor
predefinidas.

Nao aplicavel.
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Regras de descricao de anomalias

Se a analise do VeriSeq NIPT Assay Software v2 identificar uma anomalia, o campo anomaly_
description (descricdo_anomalia) presente no Relatério NIPT apresenta o valor DETECTED (DETETADO)
seguido de uma cadeia de texto. O texto descreve todas as anomalias passiveis de serem
apresentadas, tendo como base o estilo do International Standing Committee on Cytogenetic
Nomenclature (ISCN). A cadeia contém varios elementos separados por ponto e virgula. Assim sendo,
cada elemento representa uma trissomia ou uma monossomia num autossoma, uma aneuploidia do
cromossoma sexual, ou uma duplicagdo ou supressao parcial.

As trissomias e as monossomias séo representadas com recurso a +<chr> e -<chr>, respetivamente,
sendo que <chr> é o nimero do cromossoma.

Por exemplo, uma amostra com trissomia no cromossoma 5 é representada da seguinte forma:
+5

Um amostra com monossomia no cromossoma 6 é representada da seguinte forma:

-6

As aneuploidias do cromossoma sexual sao representadas utilizando a notagéo padrdo e com recurso
aos seguintes valores possiveis:

* XO - para monossomia ho cromossoma X.

* XXX - para trissomia no cromossoma X.

* XXY - para 2 cromossomas X em individuos do sexo masculino.

* XYY - para 2 cromossomas Y em individuos do sexo masculino.

As duplicagbes ou as supressdes parciais s6 sdo apresentadas quando se tratam de autossomas e sé
surgem em rastreios que abrangem a totalidade do genoma. A sintaxe de uma duplicagdo ou uma
supressao parcial é a seguinte <type>(<chr>)(<start band><end band>), sendo que:

* <type> é o tipo de evento e pode ser "del", que representa uma supressao, ou "dup", que
representa uma duplicagéo.

* <chr>é o numero do cromossoma.
* <start band> é a banda citogenética que contém o inicio do evento.
* <end band> é a banda citogenética que contém o fim do evento.

Por exemplo, uma duplicagdo ou uma supressao parcial em que a banda citogenética em p13 no
cromossoma 19 apresenta uma duplicagao é representada da seguinte forma:

dup (19) (p13.3,pl13.2)

O campo anomaly_description (descrigdo_anomalia) é ordenado de acordo com quatro regras:

1. Os elementos sdo ordenados de acordo com o numero do cromossoma, independentemente de se
tratar de um cromossoma completo ou de uma duplicagado ou uma supresséao parcial. Caso se
verifiguem, as aneuploidias do cromossoma sexual sdo apresentadas em ultimo lugar.
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2. No caso de anomalias no mesmo cromossoma, as aneuploidias detetadas num cromossoma
completo sdo apresentadas antes das duplicagdes ou supressdes parciais.

3. No caso de se verificarem duplicagbes ou supressdes parciais no mesmo cromossoma, as
supressdes sdo apresentadas antes das duplicagdes.

4. As duplicagdes ou as supressdes parciais, que sejam do mesmo tipo e que se verifiquem no mesmo
cromossoma, sdo ordenadas de acordo com a base inicial que surge no Relatério complementar.

NOTA Paraorastreio de totalidade do genoma, o software pode reportar uma aneuploidia e uma
duplicacdo ou uma supressao parcial a afetar o mesmo cromossoma. Se ocorrer este
resultado, consulte o relatério complementar para obter indicadores adicionais para ajudar a
interpretacao.
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Mensagens com os motivos de CQ

A coluna gc_reason do Relatério NIPT apresenta uma falha ou um aviso de CQ quando os resultados da

analise se encontram fora do intervalo esperado de determinado indicador analitico de CQ. As falhas de
CQ levam a supressao completa dos resultados de aneuploidia cromossémica, do sexo, dos resultados

do relatério complementar e da fragao fetal estimada, que correspondem aos seguintes campos do

Relatodrio NIPT: class_auto, class_sx, anomaly_description e ff.

Mensagens com os motivos de CQ

FAILED iFACT (iFACT FALHADO)

Documento n.° 1000000067940 v10
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Descricao

Individual Fetal
Aneuploidy
Confidence Test
(Andlise de Confianga
de Aneuploidia Fetal
individualizada)
(iFACT) - Indicador
de CQ que combina a
estimativa da fragéo
fetal com indicadores
de ensaio associados
a cobertura para
determinar se o
sistema tem
confianga estatistica
para fazer uma
identificacao
relativamente a uma
determinada
amostra.

Acédo
recomendada

Reprocessar a
amostra.
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Mensagens com os motivos de CQ

DATA OUTSIDE OF EXPECTED RANGE (DADOS FORA
DO INTERVALO ESPERADO)

FRAGMENT SIZE DISTRIBUTION OUTSIDE OF
EXPECTED RANGE (DISTRIBUIGAO DO TAMANHO DO
FRAGMENTO FORA DO INTERVALO ESPERADO)

FLOWCELL DATA OUTSIDE OF EXPECTED RANGE
(DADOS DA CELULA DE FLUXO FORA DO INTERVALO
ESPERADO)

FAILED TO ESTIMATE FETAL FRACTION (NAO FOI
POSSIVEL ESTIMAR A FRAGAO FETAL)
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Descricéo

O desvio médio da
cobertura de
euploides ndo é
consistente com a
distribuicdo dos
dados preparados.
Possivelmente,
provocado por
contaminagédo ou
processamento
incorreto da amostra.

A distribuicdo do
tamanho do
fragmento ndo é
consistente com a
distribuicdo dos
dados preparados.
Possivelmente,
provocado por
contaminagéao ou
processamento
incorreto da amostra.

Os dados da célula
de fluxo ndo sao
consistentes com a
distribuicdo dos
dados preparados.
Possivelmente,
provocado por um
erro na preparagao
da célula de fluxo.

Nao foi possivel gerar
uma estimativa de
fragao fetal valida.

Acao
recomendada

Reprocessar a
amostra.

Reprocessar a
amostra.

Reprocessar a
amostra.

Reprocessar a
amostra.
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Mensagens com os motivos de CQ

SEQUENCING DATA OUTSIDE OF EXPECTED RANGE
(DADOS DE SEQUENCIAGAO FORA DO INTERVALO
ESPERADO)

UNEXPECTED DATA (DADOS INESPERADOS)
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Descricéo

Os dados de
sequenciagao de
entrada ndo sdo
consistentes com a
distribuicdo dos
dados preparados.
Possivelmente,
provocado por
contaminagédo ou
processamento
incorreto da amostra.

O relatério geraum
aviso de CQ diferente
de todos os motivos
de CQ apresentados
nesta tabela.

Acao
recomendada

Voltar a
sequenciar a

célula de fluxo.

Contacte a
Assisténcia
Técnica da
lllumina.
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Mensagens com os motivos de CQ

MULTIPLE ANOMALIES DETECTED (DETETADAS

VARIAS ANOMALIAS)
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Descricéo

Séo detetadas na
amostra duas ou mais
anomalias passiveis
de serem
apresentadas (que
incluem aneuploidias
detetadas num
cromossoma
completo e eventos
CNV).

A detecao de varias
anomalias pode
indicar o
processamento
incorreto da amostra
ou uma situagdo mais
rara como, por
exemplo, a mae
sofrer de uma doenga
oncoldgica.

Esta mensagem é um
aviso. Nao constitui
uma falha de CQ. Os
resultados séo
apresentados para
que possa Ver as
anomalias detetadas.
Contudo, podera ter
de voltar a processar
a amostra.

Acao
recomendada

Reprocessar a
amostra.
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Acao
recomendada
NTC SAMPLE WITH HIGH COVERAGE (AMOSTRA Cobertura elevada Reprocessar a
NTC COM COBERTURA ELEVADA) detetada numa amostra.

amostra NTC (ndo é

esperado material de

ADN). Possivelmente,

provocado por

contaminagédo ou

processamento

incorreto da amostra.

Mensagens com os motivos de CQ Descricéo

CANCELLED (CANCELADA) A amostra foi Nao aplicavel.
cancelada porum
utilizador.

INVALIDATED (INVALIDADA) A amostra foi Nao aplicavel.
invalidada por um
utilizador.

Supplementary Report (Relatorio complementar)

O Relatério complementar contém dados relativos a indicadores adicionais que incidem sobre um lote,
uma amostra ou uma regido. No referido relatério, cada linha representa um indicador. Os varios
indicadores incidem sobre o mesmo lote, amostra ou regido.

Tal como descrito na tabela que se segue, o ficheiro de valores separados por tabulagdo é composto
por seis colunas.

Coluna Descricao Tipo Regex

flowcell Cddigo de barras da célula texto  “[a-zA-Z0-9_-1{1,36}$
de fluxo.

batch_ Nome do lote pertinente. texto  “[a-zA-Z0-9_-1{1,36}$%
name

sample_  Coddigo de barras daamostra. texto  NA (ndo aplicavel) caso os indicadores
barcode incidam sobre lotes.
~a-zA-Z0-9_-1{1,36}$
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Coluna Descricao Tipo Regex
region O cromossoma completo ou texto  NA (ndo aplicavel) caso os indicadores
uma descri¢do da regido incidam sobre lotes ou sobre amostras.
onde ocorreu a duplicagao ou chr[12]?[0-9X] - para indicadores que
a supressao parcial. incidam sobre regides cromossémicas
completas.

(del|dup)\([1212[0-9XTV\(((p|a) [0-91{1, 2}(\.
[0-9]{1,2})?){2}\) — para indicadores que
incidem sobre regides onde ocorreram
duplicagbes ou supressdes parciais.

metric_ Nome do indicador descrito.  texto  “[a-zA-Z0-9_-1{1,36}$

name
metric_ Valor do indicador. varia Consulte Indicadores do relatorio
value complementar na pagina 72.

Indicadores do relatorio complementar

O Relatério complementar contém dados para os seguintes indicadores. Cada indicador é apresentado
por lote, por amostras ou por regiao.

Os indicadores para o cromossoma X sao apresentados apenas se selecionar as opgoes de
cromossoma sexual Yes (Sim) ou SCA.

Os intervalos de valores sdo apresentados como Minimum Value (Valor minimo), Maximum Value (Valor
maximo) rodeado por paréntesis ou colchetes. Os paréntesis indicam que um valor de extremidade é
excluido do intervalo. As chavetas indicam que um valor de extremidade é incluido no intervalo. Inf é
uma abreviatura para infinity (infinito).

Regex ou
Nome do a . - - c
L Frequéncia Descricao Tipo intervalo de
indicador
valores
genome_ Por lote O sistema de coordenadas parao  texto AGRCh37%
assembly alinhamento dos dados de
sequenciagao e comunicagao de
coordenadas da regido. Sempre
GRCh37 para VeriSeq NIPT
Solution v2.
frag_size_dist Poramostra Desvio padrao das diferengas flutuante (O, Inf)
entre as distribuicbes de
tamanhos do fragmento
cumulativos reais e previstas.
Documento n.° 1000000067940 v10 72
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Nome do

L Frequéncia
indicador 9

Descricao

fetal_fraction  Por amostra

NCV_X

Fracao fetal comunicada.

Valor cromossémico normalizado
para o cromossoma X.

E apresentado apenas se a opGao
de comunicagdo do cromossoma
sexual o permitir. Caso contrario,
este indicador é apresentado
como NOT TESTED (NAO
TESTADO).

Por amostra

Valor cromossémico normalizado
para o cromossoma Y.

E apresentado apenas se a opgao
de comunicagao do cromossoma
sexual o permitir. Caso contrario,
este indicador é apresentado
como NOT TESTED (NAO
TESTADO).

NCV_Y Por amostra

number_of_ Por amostra

cnv_events

Numero de regides de supressao
ou duplicagao parcial detetadas
na amostra.

Numero de leituras restantes
apos a filtragem, que séo
contabilizadas para a andlise.
Para amostras com leituras = 2
milhdes ou = 60 milhdes, o CQ da
analise falha e é apresentada uma
mensagem FAILED iFACT (iFACT
FALHADO). NES é uma das varias
métricas especificas utilizadas
para calcular o iFACT QC (CQ
iFACT) e ndo é o unico
determinante para resultados
aprovados ou reprovados.

non_ Por amostra

excluded_
sites
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Regex ou
Tipo intervalo de

valores
flutuante (0, 1)
flutuante  (-Inf, Inf)
flutuante  (-Inf, Inf)
numero (0, Inf)
inteiro
ndumero (0, Inf)
inteiro
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Nome do Frequéncia Descrigcao
indicador
region_ Por regido Classificagao da regiao pelo
classification sistema no mesmo formato que o
campo anomaly_description no
Relatdrio NIPT.
Para o cromossoma X, se nao
tiver sido detetada nenhuma
anomalia no cromossoma sexual
comunicavel, a classificagdo da
regido coincide com o valor de
class_sx no Relatério NIPT.
Opgdes de valor (regex):
DETECTED (DETETADO): (\+|—)
[12]?[0-9]
DETECTED (DETETADO):
(del|dup)\([1212[0-91\\(((p|g) [O-
91{1,2}(\.[0-91{1,2})?){2}\)
NO ANOMALY DETECTED
(NENHUMA ANOMALIA
DETETADA)
DETECTED (DETETADO):
(XO|XXX|XXY|XYY)|NO ANOMALY
DETECTED (NENHUMA
ANOMALIA DETETADA) - XX|NO
ANOMALY DETECTED
(NENHUMA ANOMALIA
DETETADA) - XY|NOT
REPORTABLE (NAO
COMUNICAVEL)|CHR Y PRESENT
(CROMOSSOMA'Y
PRESENTE)|CHR Y NOT PRESENT
(CROMOSSOMA Y NAO
PRESENTE)

cromossoma  Porregiao O simbolo do cromossoma.

start_base Por regido Primeira base incluida na regio.

end_base Por regido Ultima base incluida na regido.
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Tipo

texto

texto

numero
inteiro

ndmero
inteiro

Regex ou
intervalo de
valores

Valores
especificados
na Descrigéo.

chr[12]?[0-9X]
[1, Inf)

[1, Inf)
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Nome do Frequéncia
indicador 4

start_ Por regido
cytoband

end_ Por regido
cytoband

region_size_ Por regido
mb

region_IIr_ Por regido
trisomy

Descricao Tipo

Banda citogenética da primeira texto
base incluida na regio.

Banda citogenética da ultima texto
base incluida na regiéo.

O tamanho da regido em flutuante
megabases.
A pontuacgao de LLR (razdo de flutuante

verosimilhanga de registo) para
trissomia na regido. Indica a
evidéncia de trissoma em
comparagao com a evidéncia para
sem alteracao (dissomia). E
identificada uma trissomia se esta
pontuagado de LLR exceder um
limiar predeterminado.

Para supressdes ou duplica¢bes
parciais, este indicador é
apresentado apenas se o tipo for
um ganho (dup).

Caso contrario, este indicador é
apresentado como not applicable
(ndo aplicavel).
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Regex ou
intervalo de
valores

p|a)[0-91{1,2}
\.[0-9]{1,2})?

(
(
(p|q)[0-91{1,2}
(\.[0-9]{1,2})?
(

0, Inf)

(-Inf, Inf)
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Regex ou
Frequéncia Descrigcao Tipo intervalo de
valores

Nome do
indicador

region_IIr_ Por regido A pontuagao de LLR para flutuante  (-Inf, Inf)

monosomy monossomia da regido. Indica a
evidéncia de monossomia em
comparagao com a evidéncia para
sem alteracao (dissomia). E
identificada uma monossomia se
esta pontuagdo de LLR exceder
um limiar predeterminado.
Para supressdes ou duplicagbes
parciais, este indicador é
apresentado apenas se o tipo for
uma perda (del [sup]). Caso
contrario, este indicador é
apresentado como not applicable
(ndo aplicavel).
Este indicador é apresentado
como NOT TESTED (NAO
TESTADO) se optar por escolher o
tipo de rastreio basico.

region_t_stat_ Por regiao A estatistica t para a regido. A flutuante  (-Inf, Inf)

long_reads estatistica t é a diferencga na
cobertura entre a regido e o resto
do genoma, em comparagdo com
a variagdo na amostra. Este é um
indicador de sinal para o ruido que
captura a possibilidade de
detecdo de qualquer desvio na
cobertura da regido. "long_reads"
indica que a cobertura utilizada
para esta estatistica tinclui a
gama total de tamanhos dos
fragmentos utilizados na analise.
A estatistica t € combinada com a
fragdo fetal estimada para a
amostra para gerar pontuagdes
deLLR.
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Regex ou
Nome do Frequéncia Descrigcao Tipo intervalo de
indicador
valores
region_ Por regido A proporgao do material fetal que  flutuante  (-Inf, Inf)
mosaic_ratio é aneuploidia. Este indicador
baseia-se narazao da fragao fetal
deduzida da cobertura da regido
da fragao fetal para a amostra.
Nas amostras com fragdes fetais
proximas de zero, as razdes de
mosaico podem assumir valores
negativos devido a variabilidade
na estimativa da fragao fetal da
amostra utilizada no seu calculo.
region_ Por regido A pontuacdo de LLR paraa flutuante  (-Inf, Inf)
mosaic_lIr_ trissomia calculada utilizando a
trisomy fracdo fetal deduzida da

cobertura da regido em vez da
fragcdo fetal para a amostra. Para
supressdes ou duplicagdes
parciais, este indicador é
apresentado apenas se o tipo for
um ganho (dup). Caso contrario,
este indicador é apresentado
como not applicable (ndo
aplicavel).
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Nome do
indicador

region_
mosaic_lIr_
monosomy

Frequéncia

Por regido

Descricao

A pontuagado de LLR para a
monossomia calculada utilizando
a fragao fetal deduzida da
cobertura da regido em vez da
fragao fetal para a amostra. Para
supressdes ou duplicagdes
parciais, este indicador é
apresentado apenas se o tipo for
uma perda (del [sup]). Caso
contrario, este indicador é
apresentado como not applicable
(ndo aplicavel). Este indicador é
apresentado como NOT TESTED
(NAO TESTADO) se optar por
escolher o tipo de rastreio basico.

Tipo

flutuante

Regex ou
intervalo de
valores

(-Inf, Inf)

Sample Invalid Report (Relatdrio de invalidacao de
amostra)

O sistema gera um Relatério de invalidagdo de amostra para cada amostra invalidada ou falhada.

Coluna

batch_
name

sample_
barcode
reason

operator

timestamp

Descricdo

Nome do lote.

Cddigo de barras Unico da amostra

invalidada.

Motivo indicado pelo utilizador para a

Tipo

texto

texto

texto

invalidagdo da amostra.

Nome de utilizador do operador que

texto

invalidou ou falhou a amostra.

Data e hora da invalidagdo da amostra.
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Carimbo de
data/hora ISO 8601

Regex
*a-zA-Z0-9_
-1{1,36}$
~a-zA-Z0-9_
-1{1,36}$
*a-zA-Z0-9_
-1{1,36}$
*a-zA-Z0-9_
-1{1,36}$
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Sample Cancelation Report (Relatorio de cancelamento
de amostra)

O sistema gera um Relatério de cancelamento de amostra para cada amostra cancelada.

Coluna

batch_name
sample_
barcode
reason

operator

timestamp

Descrigao

Nome do lote.

Cddigo de barras Unico da amostra
cancelada.

Motivo indicado pelo utilizador para o
cancelamento da amostra.

Nome de utilizador do operador que
cancelou a amostra.

Data e hora do cancelamento da
amostra.

Tipo

texto

texto

texto

texto

Carimbo de
data/hora ISO
8601

Regex
~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
*a-zA-70-9_-]
{1,36}$
~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}%
~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}%

Pool Retest Request Report (Relatério de pedido de
reanalise de pool)

O Relatorio de pedido de reanalise de pool indica que é possivel fazer um pool novo para um pool
invalidado. O sistema gera um relatério de pedido de reandlise de pool quando o primeiro de dois
ensaios de sequenciacao (pools) possiveis para determinado tipo de pool é invalidado.

Coluna

batch_
name

pool_type

reason

timestamp

Descrigdo

Nome do lote.

Tipo de pool.

Motivo indicado pelo utilizador para
invalidar o pool anterior.

Data e hora do pedido.
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Tipo

texto

enumeragao

texto

Carimbo de
data/hora ISO 8601

Regex
~a-zA-Z0-9_
-1{1,36}$
A|B|C|E
~a-zA-Z0-9_
-1{1,36}$
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Relatorios de processos

Esta secgdo fornece detalhes sobre os relatérios de processos gerados pelo VeriSeq NIPT Assay
Software.

Batch Initiation Report (Relatorio de iniciacao de lote)

O sistema gera um Relatério de iniciagdo de lote quando um lote € iniciado e validado com éxito antes
do isolamento do plasma. Pode enviar o relatério para o LIMS para indicar que o lote foi criado e
fornecer uma lista das amostras associadas.

Coluna Descrigao Tipo Regex
batch_name Nome do lote. texto ~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}%
sample_barcode Cédigo de barras de amostra texto ~a-zA-Z0-9_-]
dnico. {1,36}%
sample_type Tipo de amostra do codigo de enumeracdo  singleton (Unico) |
barras da amostra. control (controlo) |
twin (gémeos) | ntc
well Pogo associado a uma amostra. texto *a-zA-Z1{1,1}[0-9]
{1,2}$
assay Nome do ensaio. texto ~a-zA-Z0-9_-]
{1,100}$
method_version Versédo do método de texto VeriSeq NIPT v2
automatizagdo do ensaio. Assay
workflow_ Versao do Workflow Manager texto *a-zA-Z0-9._-]

manager_version

(Gestor do fluxo de trabalho)
associada ao lote.
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Batch Invalidation Report (Relatério de invalidacao de

lote)

O sistema gera um Batch Invalidation Report (Relatério de invalidagdo de lote) quando um lote é
invalidado ou falhado.

Coluna

batch_
name
reason

operator

timestamp

Descrigdo

Nome do lote.

Motivo indicado pelo utilizador para
ainvalidagao do lote.

Iniciais do operador que invalidou o
lote.

Data e hora da invalidagao do lote.
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Tipo

texto

texto

texto

Carimbo de
data/hora ISO 8601

Regex
*a-zA-70-9_-]
{1,36}%
~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}%
~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
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Library Sample Report (Relatdrio de amostra de

biblioteca)

O sistema gera um Relatério de amostra de biblioteca nos casos de falha ou invalidagao do lote,
conclusao bem-sucedida da biblioteca e conclusao bem-sucedida da quantificagao.

Coluna

batch_name

sample_

barcode

qgc_status

qgc_reason

starting_
volume

index

cen_library_pg_

ul

plasma_
isolation_
comments

cfdna_
extraction_
comments

library_prep_
comments

quantitation_
comments

Descrigdo

Nome do lote.

Cddigo de barras de amostra unico.

Estado da amostra apds a conclusdo dos
passos do ensaio.

Motivo para o estado de CQ.

Volume inicial do tubo de colheita de
sangue em ml no momento do isolamento
do plasma.

indice associado a uma amostra.

Concentragao da biblioteca em pg/ul.

Comentarios do utilizador ao efetuar o
isolamento do plasma (texto livre).

Comentarios do utilizador ao efetuar a
extragdo de cfDNA (texto livre).

Comentarios do utilizador ao efetuar a
preparacgao da biblioteca (texto livre).

Comentarios do utilizador ao efetuar a
quantificagao (texto livre).
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Tipo

texto

texto

enumeragao

texto

flutuante

texto

flutuante

texto

texto

texto

texto

Regex
*Ma-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$

pass
(aprovado) | fail
(falha)
~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$

~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$

*a-zA-Z0-9_-]
{1,512}$

~a-zA-Z0-9_-]
{1,512}%

~a-zA-Z0-9_-]
{1,512}$
~a-zA-Z0-9_-]
{1,512}%
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Library Reagent Report (Relatério de reagente de
biblioteca)

O sistema gera um Relatério de reagente de biblioteca nos casos de falha ou invalidagao do lote,
conclusao bem-sucedida da biblioteca e conclusao bem-sucedida da quantificagao.

Coluna

batch_
name

process

reagent_
name

lot
expiration_
date

operator

initiated

Descrigao

Nome do lote.

Nome do processo, no formato de
PROCESSO:subprocesso. Op¢des de valor:

ISOLATION (ISOLAMENTO) — batch_

validation, prespin, postspin, data_transact.

EXTRACTION (EXTRACAQ) — setup,
chemistry, data_transact.

LIBRARY (BIBLIOTECA) — setup,
chemistry, data_transact, complete.
QUANT (QUANTIFICACAOQ) — setup, build_
standards, build_384, analysis, data_
transact.

POOLING (POOLING) — analysis, setup,
pooling, data_transact, complete.

Nome do reagente.

Cddigo de barras do reagente.

Data de validade no formato do fabricante.

Nome de utilizador do operador.

Carimbo de data/hora associado ao reagente.

Documento n.° 1000000067940 v10
PARA UTILIZAGCAO EM DIAGNOSTICO IN VITRO.

Tipo

texto

texto

texto

texto

texto

texto

Carimbo de
data/hora ISO
8601

Regex
*a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
~A-Z]{1,36}:
[a-z0-9_]
{1,36}%

*Ma-zA-Z0-9_
-1{1,36}$
~a-zA-Z0-9_
-1{1,36}$
~a-zA-20-9:/_
-1{1,100}$
~a-zA-Z0-9_
-1{1,36}$
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Library Labware Report (Relatorio de material de
laboratorio de biblioteca)

O sistema gera um Relatério de material de laboratdrio de biblioteca nos casos de falha ou invalidagao
do lote, conclusao bem-sucedida da biblioteca e conclusao bem-sucedida da quantificagao.

Coluna

batch_name

labware_
name

labware_
barcode

initiated

Descrigdo

Nome do lote.

Nome do material de laboratorio.

Cddigo de barras do material de
laboratdrio.

Carimbo de data/hora da iniciagao
associado ao material de
laboratério.
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Tipo

texto

texto

texto

Carimbo de
data/hora ISO
8601

Regex
*a-zA-70-9_-]
{1,36}%
~a-zA-Z0-9 _-]
{1,36}%
~a-zA-Z0-9 _-]
{1,36}$
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Library Quant Report (Relatério de quantificacao de
biblioteca)

O sistema gera um Relatério de quantificagdo de biblioteca apds a conclusdo bem-sucedida da
quantificacgao.

Coluna Descrigao Tipo Regex
batch_name Nome do lote. texto "[a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$
quant_id Identificagdo numérica. por extenso
instrumento Nome do instrumento de quantificagdo texto *Ma-zA-Z0-9_ -]
(texto livre). {1,36}$
standard_r_ R ao quadrado. flutuante
squared
standard_ Intercegao. flutuante
intercept
standard_ Tangente. flutuante
slope
median_ccn_ Mediana da concentragdo da amostra. flutuante
pg_ul
qc_status Estado do CQ de quantificagao. enumeragao pass (aprovado)
| fail (falha)
qgc_reason Descrigao do motivo da falha, se texto ~a-zA-Z0-9_-]
existir. {1,36}$
initiated Carimbo de data/hora da iniciagéo Carimbo de
associado a quantificagao. data/hora ISO
8601

Library Process Log (Registo de processo de
biblioteca)

O sistema gera um Registo de processo de biblioteca no inicio, na conclusdo e em caso de falha de cada
processo de lote; em caso de falha ou invalidagao do lote; e na conclusao da analise (gerada pelo pool).
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Coluna

batch_name

process

operator

instrumento

started

finished

status

Descricao

Nome do lote.

Nome do processo de lote, no formato de
PROCESSO:sub-processo. Op¢des de valor:
ISOLATION (ISOLAMENTQ) — batch_validation,
prespin, postspin, data_transact.

EXTRACTION (EXTRAQAO) — setup, chemistry,
data_transact.

LIBRARY (BIBLIOTECA) — setup, chemistry,
data_transact, complete.

QUANT (QUANTIFICAGAOQ) — setup, build_
standards, build_384, analysis, data_transact.
POOLING (POOLING) — analysis, setup, pooling,
data_transact, complete.

Iniciais do operador.

Nome do instrumento.

Data e hora do inicio do processo de lote.

Data e hora da conclusdo ou da falha do
processo de lote.

Lote atual.

Documento n.° 1000000067940 v10
PARA UTILIZAGCAO EM DIAGNOSTICO IN VITRO.

Tipo

texto

texto

texto

texto

Carimbo de
data/hora
ISO 8601

Carimbo de
data/hora
ISO 8601

enumeragao

Regex

~a-zA-Z0-
9_-1{1,36}%

~[A-Z1{1,36}:

[a-z0-9_]
{1,36}%

~a-zA-Z0-
9_-1{1,36}$

~a-zA-Z0-
9_-1{1,36}%

completed
(concluido) |
failed
(falhado) |
started
(iniciado) |
aborted
(abortado)
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Pool Report (Relatorio de pool)

O sistema gera um Relatério de pool apds a conclusdo bem-sucedida da biblioteca, falha do lote e
invalidagdo do lote se o evento ocorrer depois do inicio do pooling.

Coluna

batch_name

sample_
barcode

pool_barcode

pool_type
pooling_
volume_ul
pooling_
comments

Descricao Tipo Regex

Nome do lote. texto ~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}%

Cddigo de barras de amostra unico. texto ~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}%

Cédigo de barras do pool associado a texto *a-zA-Z0-9_-]

uma amostra. {1,36}%

Tipo de pool associado a uma amostra. enumeragdo A|B|C|E

Volume do pooling em pl.

flutuante

Comentarios do utilizador ao efetuaro  texto ~a-zA-Z0-9_-]

pooling (texto livre).

{1,512}$

Pool Invalidation Report (Relatdrio de invalidacao de

pool)

O sistema gera um Relatério de invalidagédo de pool quando um pool é invalidado.

Coluna

batch_
name

pool_
barcode
reason

operator

timestamp

Descrigdo

Nome do lote.

Cddigo de barras do pool
invalidado.

Motivo indicado pelo utilizador para
a invalidagdo do pool.

Iniciais do operador que invalidou o
pool.

Data e hora dainvalidagao do pool.
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Tipo Regex

texto ~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}%

texto ~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$

texto ~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}%

texto ~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}%

Carimbo de

data/hora ISO 8601
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Sequencing Report (Relatério de sequenciacao)

O sistema gera um Relatério de sequencia¢do do ensaio de sequenciagdo quando a sequenciagéo é
concluida ou o tempo limite é atingido.

Coluna Descricéo Tipo Regex
batch_name Nome do lote. texto ~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}%

pool_barcode Cddigo de barras do pool associado ao  texto ~a-zA-Z0-9_-]
ensaio de sequenciagao. {1,36}%

instrumento Numero de série do sistema de texto *a-zA-70-9_-]
sequenciagéo. {1,36}$

flowcell Célula de fluxo associada ao ensaio de  texto ~a-zA-20-9_ -]
sequenciagao. {1,36}$

software_ Concatenagao da aplicagdo/versaodo  texto

version software utilizada para gerar os dados

no sistema de sequenciagao.

run_folder Nome da pasta do ensaio de texto ~a-zA-Z0-9_-]1+%
sequenciagao.

sequencing_ Estado do ensaio de sequenciagao. enumeragdo  completed

status (concluido) |
timed out (tempo
limite atingido) |
failed (falhou)

gc_status Estado de CQ do ensaio de enumeragdo  pass (aprovado) |
sequenciagao. fail (falha) | error
(erro)
gc_reason Motivos de CQ para a falha de CQ, texto *a-zA-Z0-9_-]
valores separados por ponto e virgula. {1,36}$
cluster_density Densidade do cluster (mediana por flutuante

célula de fluxo nos blocos).

pct_q30 Percentagem de bases acima de Q30.  flutuante

pct_pf Percentagem de leituras que passam flutuante
no filtro.

faseamento Faseamento. flutuante

pré-faseamento  Pré-faseamento. flutuante
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Coluna

predicted_
aligned_reads

started

completed
(concluido)

Descricao

Leituras alinhadas previstas.

Carimbo de data/hora associado ao
inicio da sequenciacgao.

Carimbo de data/hora associado a
conclusdo da sequenciagao.

Tipo Regex

por extenso

Carimbo de
data/hora
ISO 8601

Carimbo de
data/hora
ISO 8601

Analysis Failure Report (Relatorio de falha de analise)

O sistema gera um Relatério de falha de andlise quando o nimero maximo de tentativas de analise do
ensaio de sequenciagao falha.

Coluna

batch_name

pool_barcode

flowcell

sequencing_run_

folder

analysis_run_
status

timestarted

timefinished

Descrigdo

Nome do lote.

Cddigo de barras do pool associado a
analise falhada.

Cddigo de barras da célula de fluxo
associado a andlise falhada.

Pasta do ensaio de sequenciagao
associado a andlise falhada.

Estado do ensaio de sequenciagao
associado a andlise falhada.

Carimbo de data/hora associado ao
inicio da analise.

Carimbo de data/hora associado a
analise falhada.
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Tipo Regex

texto ~a-zA-Z20-9_-]
{1,36}%

texto ~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$

texto ~a-zA-Z0-9_-]
{1,36}$

texto ~a-zA-Z0-9_1+%

texto “a-zA-Z0-9_1+$

Carimbo de

data/hora ISO

8601

Carimbo de

data/hora ISO

8601
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Resolucao de problemas

Introducao

A assisténcia de resolucao de problemas do VeriSeq NIPT Solution v2 é composta pelas seguintes funcionalidades:

* VeriSeq NIPT Assay Software e notificagdes do sistema.

¢ Acdes recomendadas para problemas do sistema.

* Instrucdes para utilizar dados de teste pré-instalados para efetuar analises preventivas e de falhas.

Notificacdes do Assay Software

Esta secgdo descreve as notificagdes do VeriSeq NIPT Assay Software.

Notificacdes de progresso

As notificagbes de progresso indicam o progresso normal da execugao do ensaio. Estas notificagdes sao registadas como "Atividades"

e ndo requerem ag¢des do utilizador.

Notificacéo Passo

Batch initiation (Iniciagdo do Preparagao da
lote) biblioteca
Batch Library Complete Preparagao da
(Biblioteca do lote concluida) biblioteca

When (Quando)

O utilizador criou um lote novo.

Biblioteca do lote atual concluida.

Nivel do
alerta

Atividade

Atividade

mail

Sim

Nao

Acédo
recomendada

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

QA - ZA UONNIOS 1dIN basiiaA a1emijos op emno



O0LA 0764900000001 o'U 03UBWNO0Q

"OYLIA NI OQILSONDVIA NT OYOVZITILN YYvd

L6

Notificacao

Pool Complete (Pool concluido)

Sequencing Started
(Sequenciagao iniciada)

Sequencing QC passed (O CQ
de sequenciagao foi aprovado)

Sequencing Run Associated
With Pool (Ensaio de
sequenciagao associado ao
pool)

Analysis Started (Analise
iniciada)

Analysis Completed NIPT Report
Generated (Andlise concluida;
relatério NIPT gerado)

Passo

Preparagao da
biblioteca

Sequencing
(Sequenciagao)
Sequencing

(Sequenciagao)

Sequencing

(Sequenciagao)

Anélise

Pds-analise

When (Quando)

O pool foi gerado a partir de um
lote.

O sistema detetou uma pasta de
dados de sequenciagdo nova.

O ensaio de sequenciagao foi
concluido e a verificagdo de CQ
de sequenciagao foi aprovada.

O ensaio de sequenciacao foi
associado com éxito a um pool
conhecido.

A anadlise do ensaio de
sequenciagao especificado foi
iniciada.

A anélise foi concluida e os
relatérios foram gerados.

Nivel do
alerta

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Sim

Sim

Acédo
recomendada

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.
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Notificagcdes de invalidagao

As notificagdes de invalidagdo indicam eventos que ocorrem no sistema depois de o utilizador invalidar um lote ou um pool através do
Workflow Manager (Gestor do fluxo de trabalho). Estas notificagdes séo registadas como “Notices” (Avisos) e ndo requerem qualquer
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acao por parte do utilizador.

Nivel
E- Acédo
Notificacao Passo When (Quando) do . ¢
mail recomendada
alerta
Invalidagéo do lote Preparacéo da O utilizador invalidou um lote.  Aviso  Sim N&o aplicavel.
biblioteca

Pool Invalidation — Repool (Invalidagdo  Preparagdo da O utilizador invalidou o Aviso Sim N&o aplicavel.
do pool - criar novo pool) biblioteca primeiro pool possivel (de um

determinado tipo) do lote.
Pool Invalidation — Use second aliquot Preparagao da O utilizador invalidou o Aviso Sim Nao aplicavel.
(Invalidagao do pool — utilizar segunda biblioteca primeiro pool possivel (de um
aliquota) determinado tipo) do lote.
Sequencing Completed Pool Sequencing O ensaio de sequenciagao foi  Aviso Sim Nao aplicavel.
Invalidated (Sequenciagdo concluida, (Sequenciagdo)  concluido, mas o pool foi
pool invalidado) invalidado pelo utilizador.
Sequencing QC passed — All samples CQde A verificagdo de CQ do ensaio  Aviso  Sim Nao aplicavel.
are invalid (O CQ de sequenciagao foi sequenciagao de sequenciagao foi
aprovado —todas as amostras sédo concluida, mas as amostras
invalidas) sdo todas invalidas.
Analysis Completed Pool Invalidated Pés-analise A andlise foi concluida, maso  Aviso  Sim Nao aplicavel.

(Analise concluida, pool invalidado)

pool foi invalidado pelo
utilizador.
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Notificagcdes de erros recuperaveis

Os erros recuperaveis sdo condigdes das quais o VeriSeq NIPT Assay Software consegue recuperar se o utilizador seguir a agao

recomendada. Se o problema persistir, contacte a Assisténcia Técnica da lllumina.

Notificacao Passo

Missing Instrument
Path (Caminho do
instrumento em
falta)

Sequencing
(Sequenciagao)

Insufficient Disk
Space for
Sequencing (Espaco
no disco insuficiente
para sequenciagao)

Sequencing
(Sequenciagao)

When (Quando)

O sistema ndo consegue
localizar/ligar a uma pasta
de sequenciagao externa.

O sistema detetou uma
pasta de dados de
sequenciagao nova, mas
calcula que néo existe
espaco no disco suficiente
para os dados.

Nivel do
alerta

Alerta

Alerta

E_
mail

Sim

Sim

Acao recomendada

o Seutilizar um NAS, verifique a
ligagdo de rede. Consulte
Procedimentos de agéo
recomendados na pagina 104

o Possivel falha de hardware.
Reinicie o servidor. Se o
problema persistir, envie um
e-mail ao Suporte Técnico da
lllumina.

1. Verifique o espac¢o no disco
disponivel. Consulte
Procedimentos de agéo
recomendados na pagina 104.
2. Limpe o espago no disco ou
crie cépia de seguranga dos
dados. Consulte Procedimentos
de acdo recomendados na
pagina 104.
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Notificacao

Sequencing Run
Invalid Folder (Pasta
invalida para o
ensaio de
sequenciagao)

Sequencing Started
but Pool Barcode
File Missing
(Sequenciacéao
iniciada, mas
ficheiro do codigo
de barras do pool
em falta)

Cannot Verify
Sequencing Run
Completion (Ndo é
possivel verificar a
conclusao do ensaio
de sequenciagao)
Missing Sample
Attributes (Atributos
de amostraem
falta)

Passo

Sequencing
(Sequenciagao)

Sequencing
(Sequenciagao)

Sequencing
(Sequenciagao)

Pré-analise

Nivel do E-

O (LR e 2) alerta mail

Carateres invalidos na Aviso Sim
pasta do ensaio de
sequenciagao.

O software nao detetou o Aviso Sim
ficheiro que contém o

cédigo de barras do pool

durante 30 minutos apds o

inicio da sequenciagéo.

O software ndo conseguiu Aviso Sim
ler o ficheiro de estado de

conclusédo do ensaio na

pasta de sequenciagao.

O software ndo conseguiu Aviso Sim
localizar a defini¢gdo do tipo

de amostra, opgao do

cromossoma sexual, ou tipo

de rastreio de algumas

amostras.

Acédo recomendada

O nome da pasta do ensaio de
sequenciagao foi mudado
incorretamente. Mude o nome
do ensaio para um que seja
valido.

Possivel falha do instrumento ou
NAS. Verifique a configuragao
do instrumento e a ligagdo de
rede. O sistema continuara a
procurar o ficheiro do cédigo de
barras do pool até a conclusao
da sequenciagéo.

Possivel falha de hardware.
Reinicie o servidor. Se o
problema persistir, envie um e-
mail ao Suporte Técnico da
llumina.

Um ou mais atributos de
amostra nao foi indicado para a
amostra especificada. Introduza
os atributos de amostra no
Workflow Manager (Gestor do
fluxo de trabalho) ou invalide a
amostra para permitir que o
software continue.
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Notificagao Passo

Sample Sheet Pré-andlise
Generation failed

(Falha na geragao

da ficha de

amostras)

When (Quando)

O software falhou ao gerar
a ficha de amostras.

Nivel do
alerta

Alerta

E_
mail

Sim

Acédo recomendada

» Verifique o espago no disco

disponivel. Consulte
Procedimentos de acdo

recomendados na pagina 104.

Se o espago for reduzido,
limpe espaco no disco ou crie
uma copia de seguranga dos
dados. Consulte
Procedimentos de acdo

recomendados na pagina 104.

Se utilizar um NAS, verifique a
ligagéo de rede. Consulte
Procedimentos de agdo

recomendados na pagina 104.

Possivel falha de hardware.
Reinicie o servidor. Se o
problema persistir, envie um
e-mail ao Suporte Técnico da
lllumina.
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Notificagao Passo
Unable to check Pré-analise
disk space (Nao é

possivel verificar o

espaco no disco)

Insufficient Disk Pré-analise
Space for Analysis

(Espacgo no disco

insuficiente para

andlise)

Unable to launch Pré-analise
Analysis Pipeline

(N&o é possivel

iniciar o Pipeline de

Analise)

When (Quando)

O software ndo conseguiu
verificar o espago no disco.

Nivel do
alerta

Alerta

O software detetou que ndo Alerta

ha espacgo no disco
suficiente para iniciar um
ensaio de andlise novo.

O software ndo conseguiu
iniciar um ensaio de analise
da pasta de sequenciagao
especificada.

Alerta

E_
mail

Sim

Sim

Sim

Acédo recomendada

o Se utilizar um NAS, verifique a
ligagéo de rede. Consulte
Procedimentos de agdo
recomendados na pagina 104
ID de agdo 2 na pagina 104.

o Possivel falha de hardware.
Reinicie o servidor. Se o
problema persistir, envie um
e-mail ao Suporte Técnico da
lllumina.

Limpe o espago no disco ou crie
cépia de seguranga dos dados.
Consulte Procedimentos de
acdo recomendados na pagina
104 ID de agdo 3 na pagina 105.

Possivel falha de hardware.
Reinicie o servidor. Se o
problema persistir, envie um e-
mail ao Suporte Técnico da
lllumina.
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Notificacao

Sequencing folder
Read/Write
permission failed
(Falha na permisséo
de Leitura/Escrita
da pasta de
sequenciagao)

Analysis Failed -
Retry (Falha na
analise — Repetir)

Results Already
Reported
(Resultados ja
comunicados)

Passo

Pré-analise

Analise

Sistema

Nivel do E-
When (Quando) .
alerta mail
O teste do software que Aviso Sim
verifica a permissao de
Leitura/Escrita na pasta do
ensaio de sequenciagao
falhou.
A andlise falhou. Repita. Aviso Sim

O software determinou que  Atividade  Sim
ja foi gerado um relatdrio

NIPT para o tipo de pool

atual.

Acédo recomendada

o Se utilizar um NAS, verifique a
ligagéo de rede. Consulte
Procedimentos de agdo

recomendados na pagina 104.

o Possivel falha de hardware.
Reinicie o servidor. Se o
problema persistir, envie um
e-mail ao Suporte Técnico da
lllumina.

None (Nenhuma)

None (Nenhuma)
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Notificacao

Unable to deliver
email notifications
(N&o é possivel
enviar notificagdes
por e-mail)

Time Skew
Detected
(Desfasamento de
tempo detetado)

Passo

Sistema

Preparagado da
biblioteca

When (Quando)

O sistema ndo consegue
enviar notificagdes por e-
mail.

O software detetou um
desfasamento de tempo de
mais de 1 minuto entre o
carimbo de data/hora
fornecido pelo Workflow
Manager (Gestor de fluxo
de trabalho) e a hora local
do servidor.

Nivel do
alerta

Aviso

Aviso

E_
mail

N/D

Nao

Acédo recomendada

1. Verifique a validagao da
configuragdo do e-mail definida
no sistema. Consulte Configurar
as notificagbées por e-mail do
sistema na pagina 37.

2. Envie um e-mail de teste.
Consulte Configurar as
notificagbes por e-mail do
sistema na pagina 37.

3. Reinicie o servidor. Se o
problema persistir, envie um e-
mail ao Suporte Técnico da
lllumina.

1. Verifique a hora local no
computador do Workflow
Manager (Gestor de fluxo de
trabalho).

2. Verifique a horalocal do
Onsite Server reportada na
Interface de utilizador da Web
(separador Server Status
[Estado do servidor]).
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Notificagdes de erros nao recuperaveis

Os erros ndo recuperaveis sdo condi¢gdes que atingem um estado terminal em que nenhuma outra agdo pode retomar a execugéo do

ensaio.

Notificacao

Batch Failure (Falha do
lote)

Report Generating
Failure (Falha ao gerar
o relatdrio)

Passo

Preparagédo da
biblioteca

Geragao de
relatério

When (Quando)

CQ do lote falhou.

O sistema falhou ao
gerar um relatério.

Nivel
do
alerta

Aviso

Alerta

E-mail

Sim

Sim

Acdo recomendada

Reinicie o plaqueamento da
biblioteca.

» Verifique o espago no disco
disponivel. Consulte
Procedimentos de agdo
recomendados na pagina 104.
Se o espaco for reduzido, limpe
espago no disco ou crie uma
copia de seguranga dos dados.
Consulte Procedimentos de
acdo recomendados na pagina
104.

o Possivel falha de hardware.
Reinicie o servidor. Se o
problema persistir, envie um e-
mail ao Suporte Técnico da
lllumina.
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Notificacao

Failed to Parse Run
Parameters file (Falha
ao analisar o ficheiro
Parametros do ensaio)

Unrecognized Run
Parameters
(Parametros do ensaio
nao reconhecidos)

Invalid Run Parameters
(Pardmetros do ensaio
invalidos)

No Pool Barcode found
(Nenhum Cédigo de
barras de pool
encontrado)

Passo

Sequencing
(Sequenciagéo)

Sequencing
(Sequenciagao)

Sequencing
(Sequenciagao)

Sequencing
(Sequenciagao)

Nivel
When (Quando) do
alerta

O sistema nao Aviso
conseguiu

abrir/analisar o

ficheiro

RunParameters.xml.

O software leu Aviso
Parametros do

ensaio que nao sao
compativeis.

O software leu Aviso
Parametros do

ensaio necessarios

que ndo sao

compativeis com o

ensaio.

O software nao Aviso
conseguiu associar a

célula de fluxo do

ensaio de

sequenciagao aum

cddigo de barras de

pool conhecido.

E-mail

Sim

Sim

Sim

Sim

Acao recomendada

O ficheiro RunParameters.xml
esta danificado. Verifique a
configuragéo do instrumento e
volte a sequenciar o pool.

O software ndo conseguiu criar
parametros de ensaio de
sequenciagao a partir do ficheiro
de configuragao do instrumento.
Verifique a configuragao do
instrumento e volte a sequenciar
0 pool.

A verificagdo de compatibilidade
do software falhou. Verifique a
configuragao do instrumento e
volte a sequenciar o pool.

Possivel entrada de codigo de
barras de pool incorreta. Volte a
sequenciar o pool.
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Notificacao

Sequencing Completed
but Pool Barcode File
Missing (Sequenciagéo
concluida, mas ficheiro
do cddigo de barras do
pool em falta)

Unable to read Pool
Barcode File
(Impossivel ler o
ficheiro do cddigo de
barras do pool)

Pool Barcode File
Mismatch (Ficheiro do
cédigo de barras do
pool hdo
correspondente)

Sequencing Timed Out
(A sequenciacao
atingiu o tempo limite)

Passo

Sequencing
(Sequenciagéo)

Sequencing
(Sequenciagao)

Sequencing
(Sequenciagao)

Sequencing
(Sequenciagéao)

When (Quando)

O ensaio de
sequenciagao foi
concluido, mas o
ficheiro com o
codigo de barras do
pool ndo foi
detetado.

O ficheiro que
contém o codigo de
barras do pool esta
corrompido.

O ficheiro do coédigo
de barras do pool
detetado indica uma
ID da célula de fluxo
diferente a
associada ao ensaio
de sequenciagao.

O ensaio de
sequenciagao nao
foi concluido dentro
de um determinado
intervalo de tempo.

Nivel
do
alerta

Alerta

Alerta

Alerta

Aviso

E-mail

Sim

Sim

Sim

Sim

Acao recomendada

Possivel falha de sistema de
sequenciagao. Para obter
assisténcia técnica, contacte o
Suporte Técnico da lllumina.

Possivel falha de sistema de
sequenciagao ou da rede. Para
obter assisténcia técnica,
contacte o Suporte Técnico da
lllumina.

Possivel falha de sistema de
sequenciagao. Contacte a
Assisténcia técnica da lllumina
para obter assisténcia.

Verifique o sistema de

sequenciagao e a ligagao de rede.

Volte a sequenciar o pool.
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Notificacao

Sequencing QC files
generation failed (A

geragao de ficheiros de

CQ de sequenciagao
falhou)

Sequencing QC failed
(OCQde
sequenciagao falhou)

Analysis Failed for
Maximum number of
attempts (A andlise
falhou o nimero
maximo de tentativas)

Analysis Post-
Processing Failed
(Falha no pds-
processamento da
analise)

Passo

CQde
sequenciagao

CQde
sequenciagao

Analise

Pds-analise

When (Quando)

O ensaio de
sequenciagao foi
concluido, mas os
ficheiros de CQ
InterOp estao
danificados.

O ensaio de
sequenciacao foi
concluido e a
verificagao de CQ de
sequenciagao
falhou.

Todas as tentativas
de analise falharam.
N&o vai ser repetida.

O software falhou ao
pds-processar 0s
resultados da
analise.

Nivel
do
alerta

Alerta

Aviso

Aviso

Alerta

E-mail

Sim

Sim

Sim

Sim

Acao recomendada

Verifique o sistema de

sequenciagao e a ligagao de rede.

Volte a sequenciar o pool.

Volte a sequenciar o pool.

Volte a sequenciar o segundo
pool.

o Seutilizar um NAS, verifique a
ligagéo de rede. Consulte
Procedimentos de agéo
recomendados na pagina 104.

o Possivel falha de hardware.
Reinicie o servidor. Se o
problema persistir, envie um e-
mail ao Suporte Técnico da
lllumina.
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Notificacao Passo

Analysis Upload Failed  Pds-analise
(Falha no

carregamento da

analise)

Contaminacgéo Pdés-analise

detetada ao nivel da
placa

Nivel
When (Quando) do
alerta

O software falhouao Alerta
carregar os

resultados da anadlise

para a base de

dados.

Foi detetado um Alerta
cromossoma Y para

todas as amostras

que passaram o CQ

no pool.

E-mail

Sim

Sim

Acao recomendada

o Se utilizar um NAS, verifique a
ligagdo de rede. Consulte
Procedimentos de agéo
recomendados na pagina 104.

» Possivel falha de hardware.
Reinicie o servidor. Se o
problema persistir, envie um e-
mail ao Suporte Técnico da
lllumina.

Reinicie o plaqueamento da
biblioteca.
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Procedimentos de acao recomendados

ID da
acao
1

Acdo recomendada

Verificar a ligagado de
rede

Verificar o espaco
disponivel no disco

Passos

Confirme que o NAS de armazenamento remoto e o computador local estdo na mesma
rede.
1. Numa linha de comandos do Windows (cmd), escreva o comando ping <Server IP>
Se utilizar um NAS, verifique também a ligagdo ao mesmo.
2. Confirme que ndo existem pacotes perdidos.
Se houver pacotes perdidos, contacte o Administrador de tecnologias de informagao.
3. Teste a ligagao da seguinte forma:
a. Iniciar sessao na Onsite Server do utilizador da Web.
b. No menu Dashboard (Painel), selecione Folder (Pasta).
c. Selecione Test (Analisar) e confirme se a analise foi bem-sucedida. Se a analise
falhar, consulte Editar uma unidade de rede partilhada na pagina 34 e confirme que
todas as definigdes estdo configuradas corretamente.

Confirme que o computador Windows mapeia para a pasta Input (Entrada) do Onsite
Server. Para obter mais informacgdes, consulte Mapear unidades do servidor na pagina 45.
Clique com o botéao direito do rato na unidade que mapeia para a pasta Input (Entrada).
Selecione Properties (Propriedades) e veja a informagao relativa ao espago livre.
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ID da
acao

Acdo recomendada

Libertar espago
nodisco/Criar copia de
seguranga dos dados

Passos

A lllumina recomenda criar periodicamente cépias de seguranca e/ou armazenar os dados
de sequenciagdo no lado do servidor. Para obter mais informacdes, consulte Gerir uma
unidade de rede partilhada na pagina 33.
1. Para dados armazenados localmente no Onsite Server:
Confirme que o computador Windows mapeia para a pasta Input (Entrada) do Onsite
Server. Para obter mais informacgdes, consulte Mapear unidades do servidor na pagina
45.
a. Faga duplo clique na pasta Input (Entrada) e introduza as credenciais de acesso a
mesma.
b. Sdo listados dados de ensaios de sequencia¢gdo e os nomes das pastas
correspondem aos nomes dos ensaios de sequenciagao.
c. Elimine ou crie uma cdpia de seguranga das pastas de sequenciagéo processadas.
2. No caso de dados armazenados num NAS remoto:
Confirme que o NAS de armazenamento remoto e o computador local estdo na mesma
rede.
Obtenha acesso a pasta localizada na unidade remota. Sdo necessarias credenciais de
acesso facultadas pelo Administrador de tecnologias de informagao.
a. Sao listados dados de ensaios de sequenciagao e os homes de pastas correspondem
aos nomes dos ensaios de sequenciagao.
b. Elimine ou crie uma copia de seguranga das pastas de sequenciagdo processadas.
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Problemas do sistema

Problema

O software ndo é
iniciado.

Restauro da base
de dados
necessario.

Desvio de sistema
detetado.

Ativagao do
alarme do
controlador RAID.

Acao recomendada

Se forem detetados erros ao iniciar o VeriSeq NIPT Assay Software, é
apresentado um resumo de todos os erros em vez do ecra Log In (Iniciar
sessdo). Contacte o Suporte Técnico dalllumina para comunicar os erros
enumerados.

Se for necessario restaurar uma cépia de seguranga de uma base de
dados, contacte o Técnico de assisténcia dalllumina.

Quando é detetado um desvio do sistema, o VeriSeq NIPT Assay Software
deixa de processar comunica¢des de outros componentes do sistema. Um
administrador pode repor o funcionamento normal do sistema depois de
este entrar no estado de detegao de desvio.

Um administrador pode selecionar o botdo Server alarm (Alarme do
servidor) no separador Server Status (Estado do servidor) do painel do
VeriSeq NIPT Assay Software para silenciar o alarme do controlador RAID.
Se premir este botdo, contacte o Suporte Técnico da lllumina para obter
assisténcia adicional.

Testes de processamento de dados

Os conjuntos de dados pré-instalados no Onsite Server permitem efetuar testes operacionais ao
servidor e ao motor de analise.

Testar o servidor

Este teste simula um ensaio de sequenciagdo ao simular a geragdo de resultados de anadlise sem iniciar,
efetivamente, o Pipeline de Andlise. Execute este teste para garantir que o Onsite Server esta a
funcionar corretamente e os relatérios e as notificagdes de e-mail sdo gerados. Duragéo:
Aproximadamente trés a quatro minutos.

Procedimento

1. Abra o diretério de entrada montado e, em seguida, abra a pasta TestingData.

2. Facauma copia de uma das seguintes pastas presentes na pasta TestingData:

* Se pretender dados do NextSeq: 170725_NB551052_0252_AH5KGJBGX9_Copy_Analysis_

Workflow.
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* Se pretender dados do NextSeqDx: 180911_NDX550152_0014_AXXXXXXXDX_Copy_Analysis_
Workflow.

3. Mude o nome da cdpia para que contenha um sufixo _XXX. _XXX representa uma contagem
sequencial do ensaio de teste. Por exemplo, se na pasta ja existir o _002, mude o nome da copia
nova para _003.

4. Mova a pasta com 0 nome hovo para a pasta de entrada.

Aguarde entre 3 e 5 minutos pela conclusao do ensaio. Confirme que recebeu as notificagdes por e-
mail seguintes:

a. Sequencing Run Analysis Started (Andlise de ensaio de sequenciagao iniciada).
b. NIPT Report generated for Sequencing Run (Relatério NIPT gerado para ensaio de
sequenciagao).
6. Associe os relatérios ao nome da sequenciagao atribuido a pasta.

7. Na pasta de saida, abra a pasta TestData_NS_CopyWorkflow ou a pasta TestData_NDx_
CopyWorkflow e procure um dos seguintes relatérios:

* Sesetratar do NextSeq: TestData_NS_CopyWorkflow_C_TestData_NS_CopyWorkflow_PoolC_
HSKGJBGX9_nipt_report_YYYYMMDD_HHMMSS.tab.

* Se se tratar do NextSeqgDx: TestData_NDx_CopyWorkflow_C_TestData_NDx_CopyWorkflow_
PoolC_XXXXXXXDX_nipt_report_YYYYMMDD_HHMMSS.tab.
O tamanho esperado do ficheiro é de aproximadamente 7,1 KB.

8. Mova o ensaio de sequenciagdo de teste novamente para a pasta TestingData. Este procedimento
ajuda a gerir o numero de execugdes do teste de sequenciagéo.

NOTA Paralibertar espacgo, pode eliminar as copias antigas dos ficheiros de teste.

Executar dados de teste de analise completa

Este teste executa um ensaio de andlise completa. Execute este teste se o servidor ndo conseguir
processar/analisar dados ou se o tempo limite for excedido. Duragao: Cerca de quatro a cinco horas.

Procedimento

1. Abra o diretdrio de entrada montado e abra a pasta TestingData.

2. Mude o nome da pasta seguinte ao adicionar o sufixo _000: 180911_NDX550152_0014_
AXXXXXXXDX_FullRun.
O sufixo cria um nome exclusivo para cada ensaio de sequenciagdo. Se o ensaio ja tiver um sufixo,
mude o nome da pasta ao aumentar o valor numérico do sufixo em 1.

Mova a pasta com o nome novo para a pasta de entrada.

4. Aguarde entre quatro e cinco horas pela conclusao da andlise. Confirme que recebeu as
notificagbes por e-mail seguintes:
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a. Sequencing Run Analysis Started (Analise de ensaio de sequenciagao iniciada).

b. NIPT Report generated for Sequencing Run (Relatério NIPT gerado para ensaio de
sequenciagao).

5. Associe os relatérios ao nome da sequenciagao atribuido a pasta.

6. Na pasta de saida, abra a pasta TestData_NDx_FullRun e procure o seguinte relatério: TestData_
NDx_FullRun_C_TestData_NDx_FullRun_Pool C_XXXXXXXDX_nipt_report_YYYYMMDD_HHMMSS.tab.
O tamanho esperado do ficheiro é de aproximadamente 7,1 KB.

7. Mova o ensaio de sequenciagao de teste novamente para a pasta TestingData.
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Recursos e referéncias

A seguinte documentacgao esta disponivel para transferéncia no sitio Web da lllumina.

Recurso Descricao

Folheto informativo do Define o produto e a utilizagéo prevista e fornece instrugdes de
VeriSeq NIPT Solution v2 utilizagao e procedimentos de resolugédo de problemas.
(documento

n.°1000000078751)

Manual do Operador do Fornece informagdes sobre o funcionamento e a manutengao, bem
Microlab® STAR Line, como especificagdes técnicas do instrumento automatico de
Hamilton, ID Doc. 624668 manuseamento de liquidos Microlab STAR da Hamilton.

Visite as paginas de suporte VeriSeq NIPT Solution v2 no sitio Web da Illumina para aceder a
documentagéo, transferéncias de software, formagdes online e perguntas frequentes.

Acronimos

Acrénimo Definicao

BCL Ficheiro de identificagdo de bases

CE-IVD Marcagdo de conformidade europeia para produtos de diagndstico in
vitro

cfDNA ADN livre de células

ADN Acido desoxirribonucleico

DNS Sistema de nome de dominio

FASTQ Formato de ficheiro baseado em texto para armazenar os resultados dos

instrumentos de sequenciacao

FF Fragao fetal

FIFO Primeiro a entrar, primeiro a sair

iFACT Analise de confianga de aneuploidia fetal individualizada
IP Protocolo Internet

LIMS Sistema de gestéo de informagdes laboratoriais

LLR Razdes de verosimilhanga de registo

MAC Controlo de acesso a suporte de dados
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Acrénimo
NAS

NES

NGS

NIPT
NTC

NTP

PF

cQ

Regex

SCA
SDS
SHA1
SSL

Definicao

Armazenamento ligado a rede
Sites ndo excluidos
Sequenciagao de nova geragao
Teste pré-natal ndo invasivo
Controlo sem modelo
Protocolo de tempo de rede
Filtro de passagem

Controlo de qualidade

Expressao regular. Uma sequéncia de caracteres que podem ser
utilizados por algoritmos de correspondéncia de cadeias para a validagao
de dados.

Aneuploidia do cromossoma sexual
Fichas de dados de seguranca
Algoritmo Hash Seguro 1

Secure Sockets Layer

Assisténcia Técnica

Para obter assisténcia técnica, contacte o Suporte Técnico da lllumina.

Website:
E-mail:

www.illumina.com
techsupport@illumina.com

Fichas de dados de seguranga (SDS) — Disponiveis no website da lllumina em
support.illumina.com/sds.html.

Documentacgao do produto — Disponivel para descarregamento em support.illumina.com.
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