
والامتثالالسلامة
®Illuminaالجهازبتركيبيتعلقفيماالمهمةالسلامةمعلوماتالدليلهذايوفر NextSeq™ 550Dx،والتنظيمالامتثالبياناتالدليلهذايتضمّنوتشغيله.وصيانته
الجهاز.علىإجراءاتأيتطبيققبلالمستندهذااقرأللمنتج.

النظام.ملصقعلىالجهازتصنيعوتاريخالمنشأبلدطباعةتمت

وعلاماتهاالسلامةاعتبارات
الأخطار.تلكمنلأيٍّيعرضكوضعفيمعهتتعاملأوالجهازتشُغِّللاوتشغيله.وصيانته،،الجهازبتركيبالمتعلقةالمحتملةالأخطارالقسمهذايوضّح

NextSeqللجهازالمرجعيالدليلفيالمتضمنَّةالقياسيةالتشغيلإجراءاتباتبّاعالموصوفةالأخطاركلتجنبيمكن 550Dx1000000009513رقم(مستند(.

للسلامةعامةتحذيرات
المحُتملة.السلامةاعتباراتجميععلىإطلاعهموتمللجهازالصحيحالتشغيلكيفيةعلىتدريبهمتمالموظفينجميعأنمنتأكدّ

الجهاز.أوالموظفونلهايتعرضقدالتيالمخاطرتقليلأجلمنالملصقهذاتحملمناطقفيالعملعندالتشغيلتعليماتكلاتبع

بالليزريتعلقفيماالسلامةتحذير
NextSeqيعُد 550Dxخطرة.1الفئة منالإشعاعمستوياتتعُدلاب.3الفئةمنثنائيصماممعهمضمن1الفئة منليزرمنتج

IECبالمعيارالوصولحدودمعإليهاالوصولللمشُغِّليمكنالتيالليزرإشعاعمستوياتجميعتتوافق منالليزرلمنتجات60825-1
.1الفئة 

الكهربائيةالسلامةحولتحذيرات
للجهدالتعرضاحتمالإلىالألواحمنأيٍّإزالةمعالجهازتشغيليؤديقدصيانتها.للمستخدميمُكنمكوناتبالداخليوجدلاحيث.الجهازمنالخارجيةالألواحتُزِللا

المباشر.التياروفولتيةالخطي

اليسُرى،الجانبيةالخلفيةاللوحةوراءالخطرةالجهدمصادرتقعهرتز.60-50عندتعملمترددتيارفولت240–100بطاقةالجهازيعمل
الجهاز.تشغيلإيقافعندحتىالجهازفيموجودًاالكهربيالجهدبعضيظلالأخرى.اللوحاتإزالةتمتإذاإليهاالوصوليمكنولكن
كهربية.صدمةحدوثلتجنبالألواحكلتثبيتمعالجهازشغِّل

NextSeq 550Dx
بالجهازالخاصوالامتثالالسلامةدليل
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الطاقةمواصفات

المواصفاتالنوع

 هرتز50/60@مترددتيارفولت240إلى100منالخطيالجهد

أقصىكحدّ واط،600الطاقةمصدرتصنيف

الجهازطاقةمواصفات1جدول

الكهربائيةالتوصيلات

أدنى:كحدٍالتاليةبالمعدلاتالكهرباءتوصيلعلىقادرةمؤرضةبدائرةالجهازوصّل

فولت100-110بقدرةطاقةلمصدرأمبير15•

فولت220-240بقدرةطاقةلمصدرأمبير10•

NextSeqالجهازموقعإعداددليلراجعالمعلومات،منللمزيد 550Dx1000000009869رقم(مستند(.

الوقائيالتأريض

يكونأنيجبآمن.مرجعإلىالوقائيالتأريضالكهرباءسلكعلىالمؤمّنالتأريضويعيدالحاوية.خلالمنالوقائيبالتأريضالجهازيتصل
الجهاز.هذااستخدامعندجيدةعملحالةفيالكهرباءسلكعلىالوقائيالتأريضاتصال

الصمامات

المستخدم.قبِلمنللتغييرقابلةغيرصماماتعلىالجهازيحتوي

السطحبسخونةيتعلقفيماالسلامةتحذير
اللوحات.منلوحةأيإزالةمعالجهازتشغِّللا

مئوية)درجة22(المحيطةالغرفةحرارةدرجةبينالمعتادفيمضبوطاًيكونالمنطقةهذهفيالمستخدمالسخانالتدفق.خليةحجرةفيالحرارةدرجةمركزتلمسلا
لحروق.التعرضفييتسببقدالنطاقلهذاالعلويالطرففيهذهالحرارةلدرجاتالتعرضفإنلذامئوية.درجة95و

الجهازوزنبثقليتعلقفيماالسلامةتحذير
معه.التعاملأسُيءأوسقطإذاخطيرةإصابةيسببوقدرطلاً)،184(جراماًكيلو86تقريباًالجهازيزن

الميكانيكيةالسلامةتحذير
الجهاز.مضخةتشغيلأثناءفيالكاشفحجرةفيالموجودةالمحاقنعنبعيدةأصابعكأبقِ

NextSeqبالجهازالخاصوالامتثالالسلامةدليل 550Dx
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ونقلهوتركيبه،الجهاز،فتح
بك.الخاصIlluminaبممثلفاتصلالجهاز،نقلعليكتوجبإذافقط.Illuminaقبِلمنالمعتمدينللأشخاصسوىنقلهأوتركيبه،أوالجهاز،بفتحيسُمحلا

البيئيةالاعتبارات
فقط.الداخليللاستخدام

المواصفاتالعنصر

درجة
الحرارة

فهرنهايت).درجة122حتىفهرنهايتدرجة14(منمئويةدرجة50حتىمئويةدرجات10-منوالتخزين:النقل
مئوية).درجات±3مئويةدرجة22(مئويةدرجة25إلىمئويةدرجة19منالمعملحرارةدرجةتكونأنعلىاحرصالتشغيل:ظروف

درجة±2منأكثرالمحيطةالحرارةدرجةفيالاختلافيكونألاعلىواحرصللجهاز.التشغيلحرارةدرجةهيهذهالحرارةدرجةتعُدّ
مئوية.

.80%و15بينمكُثفّةغيررطوبةوالتخزين:النقلالرطوبة
.80%و20بينالمتكاثفةغيرالنسبيةالرطوبةتكونأنعلىاحرصالتشغيل:ظروف

قدم).6500(متر2000منأقلارتفاععلىالجهازضعالارتفاع

جودة
الهواء

غيرالملوثاتعادةًتتضمّنبيئةأنهاعلىالتلوّث الثانيةدرجةذاتالبيئةتعُرَّفأفضل.بدرجةالثانية أوالتلوّثبدرجةبيئةفيالجهازشغِّل
فقط.الموصّلة

للجهاز.الحرارةإخراجمواصفاتعلىبناءًالتهويةمتطلباتلمعرفةلديكالمرافققسماستشرالتهوية

قيودتجاوزعدمعلىاحرصالتسلسل،تشغيلعمليةخلالللمكاتب.المخصصالأيزولمعياروفقاًالمعمللأرضيةالمستمرالاهتزازمنحدّالاهتزاز
الجهاز.منبالقربالمتقطعّةالاضطراباتأوالصدماتتجنّب.ISOبمعاييرالتشغيلغرفة

الرموز
فقطالمختبريالتشخيصفيالاستخداملأغراض

الأوروبيالممثل

التصنيعجهة

التصنيعتاريخ

الطرازرقم

NextSeqبالجهازالخاصوالامتثالالسلامةدليل 550Dx
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التسلسلرقم

العملعنتوقف

العملقيد

والتخزين)الشحنعندالمقبولةالحدودإلىيشيرالتعبئة:(عندالرطوبةنطاق

والتخزين)الشحنعندالمقبولةالحدودإلىيشيرالتعبئة:(عندالحرارةدرجةنطاق

الاستخدامتعليماتراجع

بالمنتجالخاصةوالتنظيمالامتثالبيانات

المُبسّطالمطابقةإعلان
,Illumina.شركةتعلن IncجهازتوافقالإقرارهذابموجبNextSeq 550Dxالتالية:التوجيهاتمع

(EMC(الكهرومغناطيسيالتوافقتوجيه• [2014/30/EU[

]EU/2014/35[المنخفضالجهدتوجيه•

]EU/2014/53[اللاسلكيةالأجهزةتوجيه•

.support.illumina.com/certificates.htmlالإنترنت:عبرالتاليالعنوانخلالمنالأوروبيبالاتحادالخاصالمطابقةلإعلانالكاملالنصيتوفّر

)RoHS(الخطرةالمواداستخداممنالحد
).WEEE(والإلكترونيةالكهربائيةالمعداتنفاياتمنالتخلصتوجيهمعيتوافقالجهازأنإلىيشيرالملصقهذا

جهازك.تدويرإعادةحولإرشاداتعلىللحصولsupport.illumina.com/weee-recycling.htmlبزيارةتفضل

الراديوموجاتلترددالإنسانتعرض
جدول1.1310القسم الفيدراليةاللوائحقانونمن47العنوانتحتذكُرلماوفقاًالسكانلعامة)MPE(بهالمسموحللتعرضالقصوىالحدودمعيتوافقالجهازهذا
.1رقم 

فيوالمستخدمةهرتز،جيجا10إلى هرتز0منترددنطاقفيتعملالتيللأجهزة)EMFs(الكهرومغناطيسيةللمجالاتالإنسانتعرضحدودمعيتوافقالجهازهذا
EN(مهنية.أووظيفيةبيئةفي)RFID(الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدنظام .)4.0الأقسام50364:2010
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الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدقارئامتثالدليلراجع)،RFID(الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدنظاملقواعدالامتثالحولمعلوماتعلىللحصول
)RFID(مستند) 1000000030332رقم(.

)FCC(الفيدراليةالاتصالاتهيئةلقواعدالامتثال

التاليين:للشرطينالتشغيلعمليةتخضع).FCC(الفيدراليةالاتصالاتهيئةقواعدمن15رقمالجزءمعالجهازهذايتوافق

ضار.تداخلحدوثفيالجهازهذايتسببأنيجوزلا.1

بها.مرغوبغيرتشغيلعمليةيسببقدالذيالتداخلذلكفيبمااستقباله،يتمتداخلأيالجهازهذايقبلأنيجب.2

تنبيه

بتشغيلالمتعلقةالمستخدمسلطةتلغيقدالامتثالعنالمسؤولالطرفجانبمنصراحةًمعُتمدةغيرالوحدةهذهعلىتعديلاتأوتغييراتأي
الجهاز.

تموقد).FCC(الفيدراليةالاتصالاتهيئةقواعدمن15رقمللجزءطبقاًوذلكأ،الفئةمنالرقميالجهازحدودمعتوافقهوتبيّنالجهازهذااختبارتمملاحظة
تجارياً.فيهايسُتخدمبيئةفيالجهازتشغيلعندالضارالتداخلمنمعقولةحمايةلتوفيرالحدودهذهوضع
حدوثفييتسببقدالقياس،أجهزةلدليلوفقاًواستخدامهتركيبهعدمحالفيلذامنه،تشعأنويمكنويستخدمها،لاسلكي،ترددطاقةالجهازهذايُولدِّ

الأمريتطلبووقتهاضار،تداخلحدوثفيسكنيةمنطقةفيالجهازهذاتشغيليتسببأنالمُرجَّحومناللاسلكية.الاتصالأجهزةمعضارتداخل
الخاصة.نفقاتهمعلىالتداخلهذابتصحيحالمستخدمينقيام

الذيالتداخليلي:كماالفيدراليةالاتصالاتهيئةبواسطة2.122القسمالفيدراليةاللوائحقانونمن47العنوانفيمعُرّفالضارالتداخلمفهومملاحظة
أوخطيربشكلاللاسلكيةالاتصالاتخدمةتشغيلإعاقةأوتدهورإلىيؤديأوللخطرأخرىأمنخدماتأولاسلكيةملاحةخدمةتشغيليعرض
).ITU(للاتصالاتالدوليالاتحادعنالصادرةالراديولوائحمعبالتوافقهذامتكرر،بشكليقاطعها

محميةكابلات

أ.الفئةلأجهزة)FCC(الفيدراليةالاتصالاتهيئةحدودمعالتوافقلضمانالوحدةهذهمعمحميةكابلاتاستخداميجب

)EMC(الكهرومغناطيسيالتوافقاعتبارات

IECالمعيارفيالموضحةوالحصانةالانبعاثاتشروطمع)IVD(المختبريالتشخيصفيالمستخدمالطبيالجهازهذايتوافق 61326-2-6.

NextSeqلـالمقصودالاستخدامبيئةراجعالجهاز.تشغيلقبلالكهرومغناطيسيةالبيئةقيمّ 550Dxصفحة&#فيxA0;5الصحيحة.الكهرومغناطيسيةالبيئةلتحديد

هناككانإذامنزلية.صحيةرعايةبيئةفياستخدامهحالفيصحيحغيربشكليعملأنالمحتملمنمتخصص.صحيةرعايةمرفقبيئةفيللاستخدامالجهازهذاصمُم
التداخل.ومصدرالجهازبينالمسافةزيادةطريقعنالصحيحالتشغيلاستعادةيمكنالكهرومغناطيسي،بالتداخلالجهازأداءتأثرحولشك

البيئات.هذهمثلفيالراديوتردداستقبالمنالمناسبةالحمايةيوفرألاويمكنالسكنيةالمناطقفيللاستخداممصممغيرالجهازهذا

الملائمة.التشغيلعمليةمعتتداخلفقدالمحمي)،غيرالمتعمدالراديوترددمصادر(مثل،القويالكهرومغناطيسيالإشعاعمصادرمنمقربةعلىالجهازهذاتستخدملا

NextSeqلـالمقصودالاستخدامبيئة 550Dx

NextSeqلـالمقصودالاستخدامبيئةتقتصر 550Dxالتالية:البيئاتمنأيٍّفيللاستخداممخصصغيرالجهازالمهنية.الصحيةالرعايةمرافقفيالمعاملبيئاتعلى
مرافقأوالأسنانعياداتأوالمرضىغرفأوالصحيةالعياداتأوالعملياتغرفأوالجراحيةالغرفأوالمتنقلةالمراكزأوالطوارئغرفأوالأطباءعيادات
(مثلالكهرومغناطيسيالإشعاعمنالعاليةالمصادرمنبالقربأوالأوليةالإسعافاتغرفأوالصيدلياتأوالأدويةمخازنأوالمسنينرعايةدورأوالمحدودةالرعاية

NextSeqبالجهازالخاصوالامتثالالسلامةدليل 550Dx
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NextSeqيعُدبالأعلى،الموضحالمقصودللاستخداموفقاًالمغناطيسي).بالرنينالتصوير 550Dxثابتة،كهرومغناطيسيةبمصادرللرقابةخاضعةكهرومغناطيسيةبيئة
NextSeqفيعطلأيعنمباشرةينتحولن 550DxاستخدامعندمريضوفاةأوخطيرجرحأوأذىفيالتسببNextSeq 550Dxمنه.المقصودالاستخدام
NextSeqبجواراستخدامهايمكنالتيالكهرومغناطيسيةالمصادرتشمل 550Dx:التالي

)RFID(الراديوموجاتباستخدامالهويةتحديدأنظمة•

)WLAN(اللاسلكيةالمحليةالمنطقةشبكات•

الاتجاه)ثنائيراديو،TETRA(مثل،باليدالمحمولةالمتنقلةاللاسلكيةالأجهزة•

الاستدعاءأنظمة•

المستهلك)أجهزةذلكفي(بماالأخرىاللاسلكيةالأجهزة•

NextSeqلـالصحيحة)EMC(الكهرومغناطيسيالتوافقاستخدامبيئةتحديدعندالتاليةالجداولإلىالرجوعيجب 550Dx.

الاختبارحدودالانبعاثات
CISPR أالفئة11

IEC أالفئة61000-3-2
IEC المعيارمن5للبندوفقا61000-3-3ً

الاختبارحدودالحصانة
IEC 61000-4-2IEC المهنية)الصحية(الرعاية61236-2-6:2020
IEC 61000-4-3IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020المهنية)الصحية(الرعاية
IEC 61000-4-4IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020المهنية)الصحية(الرعاية
IEC 61000-4-5IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020المهنية)الصحية(الرعاية
IEC 61000-4-6IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020المهنية)الصحية(الرعاية
IEC 61000-4-8IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020المهنية)الصحية(الرعاية
IEC 61000-4-11IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020المهنية)الصحية(الرعاية

الراديوترددلأجهزةبهاالموُصىالتباعدمسافات

بالاستنادوالنظام،إرسال)(أجهزةوالمحمولةالمتنقلةالراديوتردداتصالاتأجهزةبينالمسافةمنالأدنىالحدعلىبالحفاظكهرومغناطيسيتداخلحدوثاحتماليةخفض
الراديو.تردداتصالاتلأجهزةالإخراجلطاقةالأقصىالحدإلى

dخلالمنمحمولهاتفوجهازالمختبريللتشخيصالطبيةالأجهزةأحدبينالفاصلةالمسافةلتحديدالحسابيةالصيغةحسابيتم = 6/E * √P،حيثdالأدنىالحدهو
فولت/متر.بوحدةالحصانةاختبارمستوىهوEوبالواط،للطاقةالأقصىالحدهوPوبالأمتار،للمسافة

P
(واط)الراديوترددإرسالجهازإخراجلطاقةالمقدرالأقصىالحد

E
(فولت/متر)الحصانةاختبارمستوى

d
(متر)الفاصلةللمسافةالأدنىالحد

0.0130.20
0.130.63
0.531.41
132.00
232.83
333.46
434.00
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P
(واط)الراديوترددإرسالجهازإخراجلطاقةالمقدرالأقصىالحد

E
(فولت/متر)الحصانةاختبارمستوى

d
(متر)الفاصلةللمسافةالأدنىالحد

534.47
634.90
735.29

الكنديةالصناعةمتطلباتمعالتوافق

للتداخل.المسببةللمعداتالكنديةاللوائحمتطلباتجميعمعيتوافقأالفئةمنالرقميالجهازهذا

التاليين:للشرطينالتشغيلعمليةتخضعالترخيص.منالمعفاة)RSS(اللاسلكيةالمعياريةبالمواصفاتالمتعلقةالكنديةالصناعةمعاييرمعالجهازهذايتوافق

تداخل.حدوثفيالجهازهذايتسببأنيجوزلا.1

للجهاز.بهامرغوبغيرتشغيلعمليةيسببقدالذيالتداخلذلكفيبماتداخل،أيالجهازهذايقبلأنيجب.2

كوريادولةامتثال
해당 무선 설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있음.

A급 기기 (업무용 방송통신기자재(

이 기기는 업무용 (A급 )전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을

주의하시기 바라며 ,가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

الياباندولةامتثال
この装置は、クラスＡ機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害

を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう

要求されることがあります。VCCI－Ａ

تايلانددولةامتثال
).NBTC(بعُدعنوالاتصالاتللبثالوطنية)/اللجنةNTC(بعُدعنللاتصالاتالوطنيةللجنةالفنيةالمتطلباتمعهذابعدعنالاتصالاتجهازيتوافق

نيجيريادولةامتثال
واستخدامها.هذهالاتصالمعداتبتوصيلالنيجيريةالاتصالاتلجنةسمحت
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المراجعةتاريخ
التغييروصفالتاريخالمستند

1000000009868رقممستند
05إصدار

).EMC(الكهرومغناطيسيالتوافقمعلوماتتحديثتم2023أكتوبر
المقصود.الاستخدامبيئةمعلوماتأضُيفت

1000000009868رقممستند
04إصدار

الأوروبي.الاتحادمنالمعتمدالممثلعنوانتحديثتم2021أغسطس

1000000009868رقممستند
03إصدار

ونيجيريا.واليابانبتايلاندالخاصةالامتثالبياناتأضُيفت2020نوفمبر
البيئية.الاعتباراتقسمإلىفقطالداخليالاستخدامبيانأضُيف

1000000009868رقممستند
02إصدار

الأوروبي.الاتحادمنالمعتمدالممثلعنوانتحديثتم2019ديسمبر
الأسترالية.الراعيةالجهةعنوانتحديثتم

1000000009868رقممستند
01إصدار

التنظيمية.العلاماتتحديثتم2018أغسطس

1000000009868رقممستند
00إصدار

المبدئي.الإصدار2017نوفمبر

التجاريةوالعلاماتالاختراعبراءات
,Illuminaلشركةملكومحتوياتهالمستندهذا Inc،لهاالتابعةوالشركات")Illumina،("المنتجاتالموضحالمنتجباستخداميتعلقفيمافقطلعملائهاالتعاقديالاستخدامإلىوتهدف)(لأيوليسهناالموضحة

شركةتقدملا.Illuminaشركةمنمسبقةخطيةموافقةدونآخرشكلبأينسخهأوعنه،الكشفأوإرساله،و/أوآخرغرضلأيتوزيعهأوومحتوياتهالمستندهذااستخداميتمألايجبآخر.غرض
Illuminaالمستند.هذابموجبأخرىأطرافلأيالمماثلةالحقوقولاالعامالقانونحقوقأووالنشر،التأليفحقوقأوالتجاريةالعلاماتأوالاختراع،ببراءاتتتعلقتراخيصأي

جميعقراءةتجببه.الموضحة(المنتجات)للمنتجوالآمنالسليمالاستخدامضمانأجلمنوصريحصارمبشكلٍالمستندهذافيالواردةالتعليماتاتباعجيدبشكلٍوالمدربينالمؤهلينالموظفينعلىيجب
المنتجات).(هذهالمنتجهذااستخدامقبلكاملبشكلٍوفهمهاالمستندهذامحتويات

أخرى،بممتلكاتالضرروإلحاقآخرون،أشخاصأوالمستخدمذلكفيبماللأشخاص،إصابةأو(المنتجات)،المنتجفيتلفحدوثإلىبوضوحواتباعهاكاملبشكلٍهناالواردةالتعليماتقراءةعدميؤديوقد
(المنتجات).المنتجعلىينطبقضمانأيوستفقد

منها).أجزاءأوالبرامجذلكفي(بماهناالموضح(المنتجات)المنتجاستخدامسوءعنناجمةمسؤوليةأيILLUMINAشركةتتحمللا

,Illuminaشركةلصالحمحفوظة2023لعام©والنشرالطبعحقوق Inc.محفوظة.الحقوقجميع

,Illuminaلشركةمملوكةالتجاريةالعلاماتجميع Inc.راجعالتجارية،العلاماتعنمحددةمعلوماتعلىللحصولالمعنيين.أصحابهاأوwww.illumina.com/company/legal.html.
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الاتصالمعلومات

.Illumina, Inc
5200Illumina Way

.San Diego, California 92122 U.S.A
)4566(ILMN.1.800.809+

الشمالية)أمريكا(خارج+1.858.202.4566
techsupport@illumina.com

www.illumina.com

الأستراليةالراعيةالجهة
Illumina Australia Pty Ltd

Nursing Association Building
Level 3, 535 Elizabeth Street

Melbourne, VIC 3000
أستراليا

المنتجملصقات
ضمنsupport.illumina.comموقععلىأدواتكبمجموعةالخاصالرمزمفتاحراجعوالملصقات،المنتجعبوةعلىتظهرالتيللرموزكاملمرجععلىللحصول
.(الوثائق)Documentationالتبويبعلامة
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