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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE 

 
Nomi del prodotto /  
Nomi commerciali 

 VeriSeq NIPT Sample Prep Kit (24 samples) 
VeriSeq NIPT Sample Prep Kit (48 samples) 
VeriSeq NIPT Sample Prep Kit (96 samples) 
VeriSeq NIPT Assay Software v2 
 
 

Uso previsto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VeriSeq NIPT Solution v2 è un test diagnostico in vitro il 
cui uso è previsto come test di screening per il rilevamento 
di anomalie genetiche fetali sull’intero genoma da 
campioni di sangue intero periferico materno in donne 
in gravidanza ad almeno 10 settimane di gestazione. 
VeriSeq NIPT Solution v2 utilizza il sequenziamento 
dell’intero genoma per rilevare le duplicazioni e le 
delezioni parziali per tutti gli autosomi e per lo stato di 
aneuploidia per tutti i cromosomi. Il test offre un’opzione 
per richiedere il report sull’aneuploidia del cromosoma 
sessuale (SCA). Questo prodotto non può essere utilizzato 
come sola base per la diagnosi o altre decisioni sulla 
gestione della gravidanza. 
 
VeriSeq NIPT Solution v2 include: VeriSeq NIPT Workflow 
Manager v2 per VeriSeq NIPT Microlab STAR, VeriSeq 
NIPT Sample Prep Kit e VeriSeq Onsite Server v2 con 
VeriSeq NIPT Assay Software v2. VeriSeq NIPT Solution 
v2 è progettato per essere utilizzato con un sequenziatore 
di nuova generazione. 
 

  20025895 
15066801 
15066802 
20047024 

   
Basic UDI-DI (BUDI-DI)  0081627002NIPTRP 
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Illumina, in qualità di produttore dei dispositivi, si assume la responsabilità esclusiva e dichiara 
che i suddetti prodotti soddisfano le disposizioni dei seguenti regolamenti o direttive: 
 

• Regolamento UE 2017/746 sui Dispositivi medici diagnostici in vitro 
 
CLASSE DI RISCHIO: 
 
☐ A   ☐ B  ☒ C  ☐ D   
 
PERCORSO DI CONFORMITÀ:  

 
☒ ALLEGATO IX Sistema 
di qualità totale 
 

N. certificato UE: IVDR 734191 R000 
Nome dell’organismo notificato: BSI Group, The Netherlands B.V. 
Identificazione dell’organismo notificato: 2797 

 
Specifica comune (CS): N/D 
 
 

____________________ 21-DIC-2021 

E. Joseph McMullen Data 
Illumina Regulatory Affairs 
 

San Diego, CA   

Rilasciato a 

Signature:

Email:

Joe Mcmullen Electronically signed
by: Joe Mcmullen
Reason: Approver
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E. Joseph McMullen

jmcmullen@illumina.com
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