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Komplekt Illumina DNA Prep with Enrichment Dx on reaktiivide 
ja kulutarvikute komplekt, mida kasutatakse prooviteekide 
ettevalmistamiseks inimese rakkudest ja koest saadud 
genoomsest DNA-st. Kindlaid huvipakkuvaid genoomipiirkondi 
sihtivate teekide ettevalmistamiseks on vajalikud kasutaja 
hangitud sondipaneelid. Loodud prooviteegid on ette nähtud 
kasutamiseks Illumina sekveneerimissüsteemidega. 
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 Illumina, Inc. 
5200 Illumina Way 
San Diego, CA 92122 
USA 
SRN: US-MF-000013476 

   
  Illumina Netherlands B. V. 

Steenoven 19 
5626 DK Eindhoven 
Holland 
SRN: NL-AR-000012614 

 
Meie, Illumina, kui seadme(te) tootja võtame täieliku vastutuse ja deklareerime,  
et eespool nimetatud tooted vastavad järgmis(t)e määrus(t)e/direktiivi(de) sätetele. 
 

• Euroopa Liidu määrus 2017/746 in vitro diagnostika meditsiiniseadmete kohta  
 
 
RISKIKLASS:   
 
☒ A   ☐ B  ☐ C  ☐ D   
 
VASTAVUSE HINDAMINE:  
 
Euroopa Liidu määruse 2017/746 I ja II + III lisa; ise deklareerimine 
 
 
Üldine spetsifikatsioon (CS): ei kohaldata 
 
 

 

 

________________________    _________________ 

E. Joseph McMullen     Kuupäev 
Haldusdirektor, regulatiivküsimused 
Illumina, Inc. 
 

 

San Diego, CA 

Väljaandmiskoht  
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